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RESUMEN 
Uno  de  los  retos  actuales  en  la  Química  Analítica  reside  en  el  desarrollo  de 
metodologías analíticas  sostenibles que  respeten  los principios planteados por  la 
Química  Verde,  de  manera  su  impacto  sobre  el  entorno  sea  mínimo.  Para 
conseguir  este  objetivo  se  han  establecido  diferentes  estrategias  o  líneas  de 
investigación. 
En  primer  lugar,  las  técnicas  de  microextracción  están  aportando  numerosas 
ventajas, aunque todavía presentan algunas limitaciones. Por consiguiente, resulta 
necesario desarrollar técnicas que automaticen la etapa relativa al pretratamiento 
de  la  muestra  con  el  fin  de  disminuir  tanto  el  tiempo  de  análisis  como  la 
manipulación de la muestra.  
En segundo lugar, y atendiendo a los mismos principios,  también existe interés en 
el desarrollo de dispositivos  capaces de  realizar determinaciones  in  situ,  además 
de proponer mecanismos que permitan disminuir de manera significativa el coste 
de la instrumentación requerida para llevar a cabo los análisis.  
Por  lo  tanto,  los  métodos  propuestos  en  esta  Tesis  se  han  basado  en:  (i)  el 
acoplamiento  de  la  microextracción  en  fase  sólida  en  tubo  a  sistemas 
cromatográficos y (ii) en el desarrollo de dispositivos colorimétricos de análisis  in 
situ. Por  una  parte,  la microextracción  en  fase  sólida  acoplada  a  un  sistema  de 
cromatografía capilar permite unificar la etapa de pretratamiento de la muestra y 
el  análisis  en  una  sola  etapa,  mientras  que,  por  otra  parte,  los  dispositivos  de 
análisis in situ permiten realizar determinaciones en el lugar donde se encuentra el 
analito, sin necesidad de desplazarse al laboratorio. 
Las metodologías  propuestas  han  aportado  algunas mejoras  a  las  ya  existentes, 
obteniéndose  buenas  características  como  rapidez,  bajo  coste,  simplicidad  y 
respeto hacia el medio ambiente y el operador.  
Finalmente,  para  evaluar  la  aplicabilidad  de  estas  nuevas  estrategias,  se  han 
aplicado  a  la  determinación  distintos  compuestos  de  interés  en  diferentes 
matrices ambientales, industriales y biológicas. 
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1.1. Situación actual de la Química Analítica 
El progreso científico constituye una herramienta imprescindible para resolver los 
problemas  de  la  humanidad.  En  este  sentido,  la  Química  ha  desempeñado  un 
papel  central  en  el  desarrollo  y  en  la mejora  de  la  calidad  de  vida  de  los  seres 
humanos. Concretamente,  la Química Analítica ha tenido una amplia repercusión 
en áreas como la medicina, la calidad ambiental o la alimentación, contribuyendo 
a la resolución de problemas sociales y económicos en los distintos ámbitos. 
Una  de  las  definiciones  actuales  más  aceptadas  de  la  Química  Analítica  es  la 
propuesta por el Profesor Valcárcel, que define esta disciplina como “una ciencia 
metrológica  que  desarrolla,  optimiza  y  aplica  procesos  químicos  de  medida 
encaminados  a  obtener  información  analítica  de  calidad  de  sistemas  materiales 
para  resolver  problemas  analíticos”  [1].  Como  todas  las  ramas  de  la  ciencia  y  la 
tecnología,  la Química Analítica  se encuentra en  continua evolución debido a  las 
demandas y cambios sociales, así como a la influencia de los avances logrados en 
otros ámbitos o disciplinas. 
Desde un punto de vista general, se podría decir que la evolución de los métodos 
analíticos en el siglo XX se ha visto marcada por tres grandes hitos [2]: 
1) La sustitución de los métodos clásicos por los métodos instrumentales 
2) Empleo de ordenadores 
3) Simplificación 
Inicialmente,  las  técnicas  analíticas  se  basaban,  en  general,  en  gravimetrías, 
volumetrías  o  determinaciones  cualitativas.  Por  otra  parte,  en  el  caso  de  que  la 
muestra  necesitara  un  tratamiento  previo  al  análisis,  se  recurría  a  métodos  de 
separación  mediante  extracción,  precipitación  o  destilación  [3].  Sin  embargo,  el 
progreso  tecnológico  iniciado  el  pasado  siglo  dotó  a  los  químicos  de  una  gran 
variedad de herramientas capaces de llevar a cabo análisis de diversa índole, amén 
de reducir el tiempo de análisis y alcanzar límites de detección cada vez más bajos.  
En  primer  lugar,  la  aparición  de  los  primeros  instrumentos  (fotómetros, 
potenciómetros  o  cromatógrafos)  supuso  un  punto  de  inflexión  para  la Química 
Desarrollo de metodologías sostenibles de análisis 
4 
Analítica,  puesto  que  ofreció  nuevas  y  potentes  alternativas  al  empleo  de  los 
métodos clásicos, usados durante años. 
Posteriormente,  la  irrupción  de  la  informática  en  los  laboratorios  tuvo  una  gran 
repercusión  en  el  avance  de  áreas  como  la  quimiometría.  Además,  facilitó  el 
manejo  y  tratamiento  de  gran  cantidad  de  datos,  posibilitó  el  desarrollo  de 
aplicaciones informáticas propias, permitió la automatización de los procesos y la 
miniaturización de la instrumentación [2] (Figura 1). 
Figura 1. Evolución de los métodos de análisis. 
Si bien es cierto que la informática marcó un antes y un después en el desarrollo 
de  la  instrumentación  y  el  tratamiento  de  datos,  la  evolución  tecnológica 
experimentada en los últimos años por parte de los sistemas de transferencia de 
información y por los dispositivos móviles ha contribuido de manera decisiva a la 
generación  de  nuevos  campos  de  I+D,  tanto  en  la  instrumentación  como  en  la 
transmisión de las señales. 
En  líneas  generales,  en  lo  que  llevamos  de  siglo,  la  Química  Analítica  ha  estado 
marcada  por  el  avance  de  la  tecnología  y  el  empleo  de  nanomateriales 
(nanociencia y nanotecnología) con fines analíticos. No obstante, de acuerdo con 
el Profesor Valcárcel  [4],  resulta  complicado predecir  cuáles  serán, en un  futuro, 
las  líneas  genéricas  de  I+D+T  en  el  campo de  la Química Analítica.  Sin  embargo, 
establece  un  posible  grupo  de  tendencias,  entre  las  que  se  encuentran  el 
bioanálisis;  el  análisis  de  imágenes;  la  instrumentación  basada  en  nuevos 
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principios; los análisis in situ; la automatización, simplificación y miniaturización; la 
nanociencia y nanotecnología; la interdisciplinaridad y la responsabilidad social. 
El contexto social actual requiere que las metodologías analíticas se adecuen tanto 
a  criterios  de  calidad  cuantitativos  como  a  criterios  cualitativos.  Dicho  de  otra 
manera:  se  pretende  que,  además  de  las  propiedades  supremas  (exactitud  y 
representatividad)  y  básicas  (sensibilidad,  precisión  y  selectividad),  se  tengan  en 
cuenta  las propiedades  complementarias  (rapidez,  coste,  etc.).  Por  lo  tanto,  uno 
de los retos actuales de los Químicos Analíticos reside en el desarrollo de métodos 
analíticos simplificados que satisfagan ambos criterios, permitiendo el análisis de 
muestras en el menor tiempo y con el menor coste posible, sin que ello suponga 
un detrimento de las propiedades supremas y básicas. Este planteamiento se debe 
a que  los  laboratorios  reciben  (y  recibirán) más cantidad y variedad de muestras 
para su análisis,   haciendo necesario desarrollar nuevas técnicas capaces de lidiar 
con este volumen de trabajo [2].  
Aunque  las  metodologías  tradicionales  proporcionan  una  información  detallada 
acerca de los compuestos presentes en la muestra, pueden llegar a ser inviables e 
ineficientes cuando el número de muestras a tratar es muy elevado [2]. Además, 
estos  métodos  resultan  costosos  en  términos  de  tiempo  (en  la  mayoría  de  los 
casos  requieren  de  una  etapa  de  pretratamiento  de  la  muestra)  y  recursos 
(consumo  de  productos  químicos  y  energía),  con  la  consiguiente  generación  de 
residuos.  Por  consiguiente,  resulta  necesario  desarrollar  nuevas  técnicas  y 
procedimientos  analíticos  dirigidos  a  proporcionar  información  útil  de  manera 
simple, rápida y de bajo coste [5]. 
En  este  sentido,  los  Profesores  Valcárcel  y  Cárdenas  [2]  establecieron  una 
interesante división entre lo que denominaron métodos de vanguardia y métodos 
de  retaguardia,  con  el  fin  de  optimizar  el  tiempo  a  la  hora  de  llevar  a  cabo  los 
análisis: en primer  lugar,  las muestras  se someten a una metodología de análisis 
rápida y barata (método de vanguardia) con el fin de discriminar aquellas muestras 
en  las que no se encuentre el  compuesto de  interés. Posteriormente, en  las que 
han  obtenido  un  resultado  positivo  en  el  primer  análisis  se  analizan  mediante 
métodos más sofisticados (métodos de retaguardia) para obtener resultados más 
precisos y fiables.   
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Los  sistemas  de  vanguardia  deben  estar  diseñados  para  ser  capaces  de  realizar 
análisis  in  situ.  Además,  dichos  métodos  han  de  estar  enfocados  para  poder 
determinar  una  gran  cantidad  de muestras,  proporcionando  información  de  una 
manera  rápida  y  simple.  Sin  embargo,  cabe  decir  que,  aunque  los  métodos  de 
vanguardia  fueron  inicialmente  propuestos  como  métodos  de  cribado, 
actualmente,  su planteamiento puede  incluir nuevas metodologías que permitan 
el análisis de muestras en un menor tiempo y a un coste inferior, sin dejar de lado 
las propiedades supremas y básicas.  
En  cambio,  los métodos  de  retaguardia  son métodos  convencionales  de  análisis 
que  implican  el  uso  de  instrumentos  sofisticados  (cromatografía  líquida, 
cromatografía  de  gases,  espectroscopia  infrarroja  con  transformada  de  Fourier, 
absorción  atómica,  etc.).  En  este  tipo  de  procedimientos  se  prima  la  precisión, 
selectividad y sensibilidad, dejando en un segundo plano el tiempo o la rapidez. El 
uso de estas metodologías  está  restringido dentro de  los  límites del  laboratorio. 
Los  métodos  de  retaguardia  pretenden  confirmar  la  información  proporcionada 
por  los  métodos  de  vanguardia,  además  de  transformar  los  datos  cualitativos 
obtenidos en un primer análisis en resultados cuantitativos. Además, los métodos 
de  retaguardia  también  pueden  usarse  como  control  de  calidad  de  las 
metodologías de vanguardia para comprobar la fiabilidad de sus resultados. 
Paralelamente  (y  continuando  con  las  temáticas  que  han marcado  las  líneas  de 
investigación e  innovación en el campo de  la Química Analítica), en  la década de 
los  90,  la  creciente  preocupación  por  las  cuestiones  ambientales  provocaron  el 
nacimiento de la Química Sostenible o Química Verde, un nuevo enfoque dentro 
de  la  Química  focalizado  en  promover  el  desarrollo  de  tecnologías  innovadoras, 
dirigidas a reducir o eliminar  la generación de sustancias dañinas durante el ciclo 
de  vida  de  los  productos  químicos  [6].  Esta  corriente  se  basa  en  12  principios 
formulados por Paul Anastas y John Warner [7]: 
1. Evitar la generación de residuos
2. Economizar los materiales
3. Usar y generar sustancias que posean poca o ninguna toxicidad
4. Preservar la eficacia funcional, reduciendo la toxicidad
5. Minimizar el uso de sustancias auxiliares
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6. Reducción del consumo energético
7. Usar materias primas renovables
8. Reducir o evitar derivaciones innecesarias
9. Priorizar el uso de catalizadores
10. Diseñar productos pensando en su descomposición natural tras su uso
11. Desarrollo de tecnologías analíticas para la monitorización en tiempo real
12. Minimizar el riesgo de accidentes químicos
A pesar de ser un concepto relativamente reciente, la Química Verde ha tenido un 
desarrollo  notable.  Tal  y  como  puede  observarse  en  la  Figura  2,  el  número  de 
publicaciones que hacen  referencia a este concepto ha  ido aumentando durante 
los últimos años, hecho que refleja  la repercusión e  influencia que está teniendo 
este concepto a la hora de llevar a cabo nuevos trabajos. (Resultados obtenidos en 
la Web  of  Science mediante  la  búsqueda  de  “Green  Chemistry”  en  el  campo  de 
“Título” OR “Tema”). 
Figura 2. Evolución del número citas sobre la Química Verde en los últimos años. Fuente: Web of 
Science. 
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Nú
me
ro 
de
 cit
as
Año
Desarrollo de metodologías sostenibles de análisis 
8 
Sin embargo, algunos autores detectan una serie de limitaciones en los principios 
planteados por Anastas y Warner, llegando a cuestionar su validez o calificándolos 
de  abstractos  [8,9].  Así,  en una  reciente  reflexión, Winterton plantea  cuestiones 
acerca  de  cómo  puede  cuantificarse,  de  manera  objetiva,  el  grado  en  que  un 
proceso  es  verde  [9].  La  Huella  de  Carbono  (CFP,  del  inglés  Carbon  Footprint) 
resulta una buena opción para  llevar a cabo esta cuantificación, puesto que este 
parámetro  representa  las emisiones netas de gases de efecto  invernadero  (GHG, 
del  inglés GreenHouse  Gases)  emitidos  por  un  individuo,  organización,  evento  o 
producto medidos como equivalentes de CO2 [10]. Así,  la CFP se puede entender 
como una herramienta de sensibilización acerca del coste ambiental asociado a un 
producto  o  proceso,  de  manera  que  influya  en  la  toma  de  decisiones  que 
contribuyan a la reducción de las emisiones de GHG. 
Además,  los  principios  anteriormente  comentados  están  dirigidos  hacia  la 
optimización  de  procesos  industriales,  por  lo  que  era  prioritario  realizar  una 
adaptación de éstos a las características y necesidades de la Química Analítica [11]. 
En este contexto, Galuzka y col.  [12] plantearon 12 principios alternativos con el 
fin de satisfacer esta carencia:  
1. Aplicar técnicas de análisis directo para evitar el tratamiento de la muestra
2. Minimizar el volumen y número de muestras
3. Llevar a cabo determinaciones in situ
4. Integrar los procesos analíticos y las operaciones para reducir el consumo
de reactivos y energía
5. Seleccionar métodos miniaturizados y automatizados
6. Evitar la derivatización
7. Reducir  la generación de  residuos e  implantar medidas de gestión de  los
mismos
8. Los análisis multicomponente son preferibles a los individuales
9. Minimizar el consumo energético
10. Fomentar el uso de reactivos obtenidos a partir de fuentes renovables
11. Los reactivos tóxicos deben ser eliminados o sustituidos
12. Aumentar la seguridad del operador
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Tal  y  como  puede  observarse,  aunque  los  enunciados  de  la  Química  Verde 
coinciden, en algunos aspectos, con las reglas enunciadas por Galuzca y col.  [12], 
estos últimos describen  con mayor precisión  las pautas que deben seguirse para 
que los avances en este campo no ocasionen un deterioro del entorno. 
Por  lo tanto, a  la vista de las tendencias comentadas anteriormente, se pretende 
que  los métodos analíticos del  siglo XXI  sean  rápidos, económicos,  sostenibles y, 
además, garanticen la calidad de los resultados. 
Actualmente,  los  métodos  de  retaguardia  han  conseguido  un  elevado  grado  de 
automatización, análisis multielemental,  reducción de  residuos  y miniaturización. 
Sin embargo, es en  la etapa de tratamiento de  la muestra donde todavía existen 
opciones de mejora para  adaptarse  a  las  exigencias  actuales.  En este  sentido,  la 
microextracción en fase sólida acoplada a un sistema de cromatografía capilar se 
erige  como  una  opción  interesante  para  cumplir  con  diversos  de  los  principios 
propuestos por Galuzca y col. [12], como: 
 La integración de procesos analíticos
 Evitar el tratamiento de la muestra
 Reducir el consumo de disolventes
 Métodos automatizados
Asimismo,  en  relación  a  los  métodos  de  vanguardia,  los  dispositivos  de  análisis 
portátiles han permitido romper  las barreras del  laboratorio, cumpliendo con  los 
siguientes enunciados de la Química Analítica Verde: 
 Llevar a cabo determinaciones in situ
 Miniaturización de los sistemas
 Reducción de reactivos y consumo energético
Tanto  las  técnicas  de  microextracción  como  los  dispositivos  de  análisis  in  situ 
permiten  simplificar  el  proceso  de  análisis.  Por  una  parte,  la microextracción  en 
fase  sólida  acoplada  a  un  sistema  de  cromatografía  capilar  permite  unificar  la 
etapa de pretratamiento de  la muestra  y  el  análisis  en una  sola  etapa, mientras 
que,  por  otra  parte,  los  dispositivos  de  análisis  in  situ  permiten  llevar  a  cabo 
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determinaciones  en  el  lugar  donde  se  encuentra  el  analito,  sin  necesidad  de 
desplazarse al laboratorio. 
En  los  siguientes  apartados  se  llevará  a  cabo  una  descripción  detallada  de  estas 
dos  metodologías  de  análisis,  seleccionadas  por  compartir  los  principios  de  la 
Química  Analítica  Verde,  así  como  las  tendencias  dirigidas  a  la 
simplificación/miniaturización. Asimismo, en el apartado del análisis in situ se han 
abordado  aspectos  relacionados  con  otras  temáticas  tales  como  el  análisis  de 
imágenes y el bioanálisis. 
1.2. Microextracción en fase sólida acoplada a cromatografía 
líquida capilar 
Durante los últimos años, gran parte de los avances  llevados a cabo en el campo 
de la Química Analítica se han focalizado en el desarrollo de instrumentos cada vez 
más  sofisticados.  No  obstante,  a  pesar  de  los  grandes  avances  realizados  en 
instrumentación, el tratamiento de la muestra no ha seguido la misma evolución, 
convirtiéndose en un cuello de botella de muchos procesos analíticos [13–15]. 
Muchos tratamientos, amén de un alto grado de manipulación, requieren diversas 
etapas,  con  el  consiguiente  riesgo  de  generar  errores,  contaminar  la muestra  o 
sufrir  pérdidas  de  producto.  Además,  esta  etapa  requiere,  habitualmente,  el 
consumo de  grandes  cantidades de disolventes,  reactivos,  energía  y  tiempo.  Por 
consiguiente,  debido  a  estas  razones,  el  pretratamiento  de  muestra  está 
considerado como un cuello de botella en casi todos los métodos analíticos [16]. 
Los procesos de extracción (i.e., la separación de los compuestos de interés desde 
la matriz de la muestra) suelen incluirse dentro de la etapa de pretratamiento. El 
método  tradicional  de  llevar  a  cabo  esta  separación  es  mediante  la  extracción 
líquido‐líquido  (LLE,  del  inglés  Liquid‐Liquid  Extraction),  técnica  basada  en  la 
transferencia  de  uno  o  varios  componentes  presentes  en  un  disolvente, 
generalmente  acuoso,  a otro  inmiscible  con  el  primero  y  por  el  cual  los  analitos 
sienten una mayor afinidad. Sin embargo, su uso ha ido disminuyendo con el paso 
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de  los  años,  puesto  que  es  una  técnica  relativamente  tediosa  y  que  requiere  el 
consumo de elevadas cantidades de disolventes orgánicos.  
Una alternativa bastante común a  la LLE es  la extracción en fase sólida  (SPE, del 
inglés Solid Phase Extraction), consistente en el empleo de columnas rellenas con 
una  fase  adsorbente  sólida  capaz  de  retener  los  analitos  cuando  la  muestra  se 
hace circular a través de ellas. Sin embargo,  la SPE requiere diversas etapas para 
llevar  a  cabo  la  extracción,  lo  que  la  convierte  en  una  técnica  relativamente 
tediosa. 
No obstante, siguiendo los principios de la Química Verde, en las últimas décadas 
se  han  introducido  nuevas  técnicas  de  extracción  miniaturizadas,  donde  la 
cantidad de fase extractante es muy inferior en relación al volumen de la muestra 
[17].  Estas  técnicas  permiten  reducir  el  consumo  de  disolventes,  además  de 
mejorar  la  selectividad  y  la  preconcentración.  Sin  embargo,  contrariamente  a  lo 
que ocurre con  las técnicas clásicas de LLE y SPE,  las técnicas de microextracción 
no son procesos cuantitativos, por lo que la fracción de analito extraída depende 
del coeficiente de partición. 
La microextracción en fase líquida (LPME, del inglés Liquid‐Phase Microextraction) 
se  introdujo  para  paliar  las  desventajas  que  ofrecía  la  LLE.  Al  igual  que  su 
predecesora, la extracción de los analitos desde la matriz se lleva a cabo mediante 
el  uso  de  disolventes  inmiscibles  con  el  agua,  aunque,  en  este  caso,  el  volumen 
necesario es mucho menor.  
Diversas técnicas han sido propuestas para llevar a cabo la LPME. Una de ellas es la 
microextracción  en  gota  (SDME,  del  inglés  Single‐Drop Microextraction),  donde 
una gota de disolvente extractante inmiscible con el agua se suspende desde una 
jeringa en un medio líquido o gaseoso. Después de la extracción, la gota se retrae a 
la microjeringa y es inyectada al sistema adecuado para su análisis [18,19].  
Otra  modalidad  interesante  es  la  microextracción  líquido‐líquido  dispersiva 
(DLLME, del  inglés Dispersive  Liquid‐Liquid Microextraction),  basada en  la mezcla 
entre  un  disolvente  dispersante,  un  disolvente  extractante  (más  denso  que  el 
agua)  y  la  fase  acuosa.  La  fase  dispersiva  asegura  la miscibilidad  entre  las  fases 
orgánica y acuosa, por lo que la fase extractante se dispersa en forma de pequeñas 
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gotitas  en  la  fase  acuosa,  aumentando  enormemente  el  área  de  contacto  entre 
ambas.  Posteriormente,  la  disolución  se  somete  a  un proceso de  centrifugación, 
quedando  la  fase extractante depositada en el  fondo del  vial,  donde es  extraída 
con una microjeringa [20–22]. 
De  la misma manera,  Pedersen  y Rasmusen  [23] propusieron  la microextracción 
en  fase  líquida  con  fibra  hueca  (HFLPME,  del  inglés  Hollow  Fiber  Liquid‐Phase 
Microextraction), una técnica en la que la extracción se lleva a cabo mediante un 
disolvente orgánico  inmiscible  con el agua  retenido en  los poros de una  fibra de 
polipropileno  que  se  encuentra  en  contacto  con  la  disolución  [24].  La  HFLPME 
puede realizarse en la modalidad de dos o tres fases. 
Por  otra  parte,  el  concepto  de microextracción  en  fase  sólida  (SPME,  del  inglés 
Solid  Phase Microextraction)    fue propuesto por  Pawliszyn  y  col.  en  el  año 1990 
como  alternativa  a  la  SPE  [25].  En  dicho  trabajo,  los  autores  propusieron  la 
utilización  de  una  fibra  de  sílice  fundida  recubierta  de  un  polímero  adsorbente 
(poliimida) para extraer compuestos clorados volátiles presentes en una muestra 
de  agua.  Para  ello,  la  fibra  se  expuso  a  la muestra  acuosa  durante  2 minutos  y, 
seguidamente,  los  analitos  se  desorbieron  térmicamente  mediante  la  inyección 
directa  de  la  fibra  en  un  sistema  cromatográfico  de  gases  (GC,  del  inglés  Gas 
Chromatography. El método propuesto por Pawliszyn y col. cosechó muy buenos 
resultados, puesto que eliminó los inconvenientes de la SPE (reducción en la señal 
de  los  blancos,  eliminación  de  disolventes  y  minimización  de  los  tiempos  de 
extracción), manteniendo sus ventajas. Sin embargo, la SPME estaba restringida al 
análisis de compuestos volátiles, haciéndose necesaria una etapa de derivatización 
en el caso de que los analitos no lo fueran. 
Cinco  años  más  tarde,  Chen  y  Pawliszyn  [26]  solventaron  el  problema  de  la 
volatilidad  acoplando  la  SPME  a  un  sistema  cromatográfico  líquido  de  alto 
rendimiento  (HPLC,  del  inglés High Performance  Liquid Chromatography).  En ese 
estudio, una fibra recubierta con polidimetilsiloxano (PDMS) se expuso durante 30 
minutos  a  una  muestra  de  agua  fortificada  con  una  mezcla  de  compuestos 
policíclicos  aromáticos  (PAHs,  del  inglés  Poly‐Aromatic  Hydrocarbons)  y,  a 
continuación, se  introdujo en  la cámara de desorción. Seguidamente, cambiando 
la válvula a la posición de inyección, una mezcla CH3CN:H2O arrastró los analitos a 
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la  columna  cromatográfica.  No  obstante,  a  pesar  de  los  buenos  resultados 
obtenidos, este método  todavía  requería de dos etapas  separadas:  (i) extracción 
de los analitos y (ii) desorción de los compuestos. 
Finalmente,  Eisert  y  Pawliszyn  [27]  idearon  un  sistema  automatizado  de  SPME‐
HPLC  mediante  el  cual  la  extracción  y  posterior  análisis  de  los  compuestos  se 
llevaba a cabo en una sola etapa. En este trabajo, un fragmento de columna capilar 
de  GC  (Omegawax  250)  se  usó  para  extraer  y  preconcentrar  pesticidas  en  una 
muestra acuosa. Así, con la válvula en posición de inyección, se llevaron a cabo 20 
ciclos  de  aspiración/expulsión  de  la  muestra  a  través  de  la  columna  capilar.  A 
continuación,  girando  la  válvula  a  la  posición  de  carga,  los  analitos  fueron 
desorbidos  con  metanol  y  transferidos  al  bucle  de  inyección.  Finalmente, 
volviendo a girar la válvula a la posición de inyección, se llevó a cabo la separación 
isocrática de  los pesticidas mediante una mezcla 60:40 CH3CN:H2O  (Figura 3).  La 
SPME en  tubo  (IT, del  inglés  in‐tube) no  solamente  redujo  considerablemente el 
tiempo  de  análisis,  sino  que  aumentó  la  precisión  y  exactitud  del  método  al 
eliminar  las  etapas  de  manipulación  manual  de  la  muestra,  permitiendo  la 
automatización del proceso. 
 
Figura 3. Representación esquemática del sistema IT‐SPME ideado por Eisert y Pawliszyn. 
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Además de facilitar y simplificar enormemente la etapa relativa al pretratamiento 
de  la muestra,  la  IT‐SPME es una  técnica  respetuosa con el entorno, puesto que 
minimiza  el  uso  de  disolventes,  reduciendo,  por  consiguiente,  la  generación  de 
residuos. Tal y como se muestra en la Figura 4, el número de publicaciones en las 
que  se  cita  la  IT‐SPME  siguen  creciendo  año  tras  año,  hecho  que  demuestra  el 
interés generado por esta técnica (Resultados obtenidos al realizar una búsqueda 
en la Web of Science utilizando las palabras clave “IT‐SPME” OR “In‐tube SPME” OR 
“In‐tube solid phase microextraction”). 
Figura 4. Evolución del número de citas sobre IT‐SPME en los últimos años. Fuente: Web of Science. 
No obstante, al igual que ocurre con la LPME, en los últimos años se han propuesto 
diversas variantes de SPME, tal y como se comenta en los siguientes párrafos. 
En el año 2004, Abdel‐Rehim propuso  la microextracción mediante adsorbentes 
empaquetados (MEPS, del inglés Microextraction by Packed Sorbents) [28]. En esta 
técnica,  la  fase adsorbente se  integra en el  interior de una microjeringa. De esta 
manera,  la  muestra  se  hace  pasar  a  través  de  la  fase  adsorbente  por  succión, 
produciéndose la retención de los analitos. Posteriormente, la desorción se lleva a 
cabo mediante un disolvente [14,29,30]. 
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Otra  modalidad  de  SPME  es  la  conocida  como  extracción  por  adsorción  sobre 
barra  agitadora  (SBSE,  del  inglés  Stir  Bar  Sorptive  Extraction)  [31],  en  la  que  la 
retención  de  los  analitos  se  produce  en  una  barra  agitadora  recubierta  con  un 
material adsorbente. Dicha barra se sumerge en una disolución y se mantiene en 
agitación  durante  un  periodo  de  tiempo  determinado.  Posteriormente,  la  barra 
agitadora se somete a un proceso de desorción térmica o mediante el uso de un 
disolvente adecuado [32]. 
Por otra parte, la extracción en fase sólida dispersiva (DSPE, del inglés Dispersive 
Solid‐Phase Extraction) [33] es una variante de la DLLME que utiliza una dispersión 
de material adsorbente para realizar la extracción de los analitos. De esta manera 
se consigue que el área de contacto entre la fase adsorbente y los analitos sea muy 
elevada.  Generalmente,  el  material  utilizado  para  la  dispersión  es  análogo  al 
utilizado en SPE, aunque se han propuesto distintos materiales para ser utilizados 
como fase adsorbente, como son los MWCNT [34] o el grafeno [35]. 
Recientemente, Benedé y col. [36] combinaron los principios en los que se basan la 
SBSE y la DSPE para desarrollar la microextracción dispersiva por adsorción sobre 
barra agitadora  (SBSDME, del  inglés Stir‐Bar Sorptive‐Dispersive Microextraction). 
En  este método,  una  barra  agitadora  se  recubre  con  nanopartículas magnéticas 
(MNPs, del inglés Magnetic Nanoparticles) y se introduce en la disolución donde se 
encuentran los analitos a extraer. Cuando la agitación es suave, las MNPs quedan 
adheridas a la superficie de la barra agitadora mediante interacciones magnéticas, 
produciéndose  la adsorción de  los analitos mediante un mecanismo análogo a  la 
SBSE. Sin embargo, cuando  la velocidad de agitación se  incrementa,  las MNPs se 
dispersan  en  la  disolución  y  la  extracción  se  lleva  a  cabo  mediante  DSPE. 
Finalmente,  cuando  la  extracción  ha  acabado,  se  disminuye  la  velocidad  de 
agitación y las MNPs vuelven a depositarse sobre la barra agitadora [37]. 
Sin embargo, al contrario de la IT‐SPME, hasta la fecha, estas técnicas no pueden 
ser acopladas a sistemas cromatográficos, por lo que la extracción y la inyección de 
las muestras deben realizarse en etapas separadas. 
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1.2.1. Modalidades de IT‐SPME 
Una de las principales fortalezas que ofrece la IT‐SPME reside en su versatilidad a 
la  hora  de  adaptarse  a  diferentes  sistemas  cromatográficos.  En  este  sentido, 
pueden  encontrarse  ejemplos  de  publicaciones  en  las  que  la  IT‐SPME  ha  sido 
acoplada a sistemas de NanoLC [38], UHPLC [39,40] o CapLC [41–48]. Además,  la 
extracción y preconcentración mediante IT‐SPME puede llevarse a cabo mediante 
distintas modalidades, siendo las más comunes (i) carga/expulsión y (ii) circulación 
[49].  La  principal  diferencia  entre  estas  dos modalidades  radica  en  el  hecho  de 
que, en la primera, la muestra viaja en dos sentidos, mediante ciclos de aspiración 
y  expulsión,  mientras  que  en  la  segunda  configuración,  la  muestra  circula  de 
manera continua y unidireccional a través de la columna capilar. 
En la modalidad de carga/expulsión, la columna capilar se inserta entre la aguja y 
el bucle de un inyector automático programable. Seguidamente, una fracción de la 
muestra  es  aspirada  y  expulsada  repetidamente  a  través  de  la  columna  capilar 
hasta alcanzar el equilibrio. Finalmente, se produce la desorción y transferencia de 
los analitos a la columna analítica mediante extracción estática, con el disolvente 
apropiado,  o  de  manera  dinámica,  con  el  paso  de  la  fase  móvil  a  través  de  la 
columna (Figura 5).  
 
Figura 5. Representación esquemática del sistema IT‐SPME en la modalidad de carga/expulsión. 
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Aunque la técnica no lleva a cabo una extracción cuantitativa, pueden alcanzarse 
recuperaciones altas aumentando el número de ciclos de carga/expulsión. Por otra 
parte,  esta  modalidad  suele  utilizarse  para  llevar  a  cabo  análisis  en  matrices 
complejas,  donde  se  dispone  de  poco  volumen  de  muestra  (e.g.  muestras 
biológicas). 
En  la modalidad de circulación,  la configuración más común consiste en emplear 
una columna capilar como bucle de inyección del sistema cromatográfico. En esta 
conformación,  también  conocida  como  IT‐SPME  en  válvula,  los  analitos  quedan 
retenidos  en  el  capilar  durante  el  proceso  de  carga  de  la  muestra  y, 
posteriormente,  son  transferidos  a  la  columna  analítica mediante  un  cambio  de 
posición de la válvula (Figura 6).  
Figura 6. Representación esquemática del sistema IT‐SPME en válvula. 
Aunque  la  retención que se consigue mediante este método es menor que en  la 
modalidad  anterior,  el  paso  de  volúmenes  elevados  de  muestra  a  través  de  la 
columna  capilar  permite  alcanzar  niveles  de  sensibilidad  elevados.  Por  ello,  esta 
configuración  suele  utilizarse  en  el  análisis  de  muestras  de  agua,  puesto  que 
pueden inyectarse grandes volúmenes de muestra a través de la columna capilar. 
Por  otra  parte,  esta  modalidad  también  puede  llevarse  a  cabo  mediante  dos 
válvulas, siendo una automática y otra manual  [50]. Este montaje se ha utilizado 
para  poder  acoplar  la  IT‐SPME  a  un  sistema  de  UHPLC,  aprovechando,  de  esta 
manera,  las  ventajas  que  ofrecen  ambas  técnicas.  Así,  la  columna  capilar  se  usa 
como bucle de extracción en la primera válvula, mientras que la segunda evita que 
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las altas presiones necesarias para llevar a cabo la UHPLC afecten al capilar [39,40] 
(Figura 7). 
Figura 7. Representación esquemática de un sistema con dos válvulas en la modalidad de circulación. 
Llegados  a  este  punto,  cabe  destacar  que  el  grupo  de  investigación  MINTOTA, 
donde se han llevado a cabo el trabajo recopilado en esta Tesis, está especializado 
en  el  análisis  de  compuestos  mediante  IT‐SPME  acoplada  a  sistemas 
cromatográficos. Muestra de ello son los más de 30 trabajos publicados en revistas 
científicas de ámbito internacional en los que se hace referencia a esta técnica. 
1.2.2. Parámetros a tener en cuenta en la IT‐SPME‐LC 
Una  vez  descritas  las  principales  modalidades  de  IT‐SPME,  resulta  necesario 
comentar los parámetros que pueden influir de manera directa en el resultado del 
análisis. 
Un aspecto crítico a  tener en cuenta a  la hora de diseñar el método  recae en  la 
correcta selección de la fase adsorbente, puesto que de ello dependerá el éxito de 
la extracción y preconcentración de los analitos.  
Actualmente,  existe  un  amplio  catálogo  de  columnas  capilares  disponibles  en  el 
mercado. Por este motivo,   muchos de  los estudios  llevados a  cabo  se  sirven de 
columnas  comerciales  para  realizar  los  análisis:  divinilbenceno  poroso  (Supel‐Q 
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Plot) para el análisis de aflatoxinas [51], esteroides [52], aminas heterocíclicas [53] 
o clorofila [48];  la determinación de compuestos carbonílicos mediante columnas
de TRB‐5 (95% dimetil 5% difenilpolisiloxano) [54]; el análisis de patulina llevado a
cabo mediante el uso de tamices moleculares de carboxeno (Carboxen‐1006 PLOT
5%  difenil  95%  polidimetilsiloxano)  [55];  cuantificación  de  hidrocarburos
policíclicos  aromáticos  [56]  o  antidepresivos  [57]  utilizando  una  columna
polisiloxano  (14%  cianopropilfenil  metilpolisiloxano);  CP‐Pora  Plot  amina  para
analizar  nicotina,  cotinina  y  alcaloides  [58]  o  ácido  perfluorooctanoico  [59];  o
columnas de polietilenglicol para determinar rifampicina [60].
Sin  embargo,  la  eficiencia  extractiva  proporcionada  por  las  columnas  capilares 
convencionales,  en  algunos  casos,  puede  llegar  a  ser  limitada.  Esto  se  debe 
principalmente a la baja capacidad de carga del recubrimiento y a la lenta difusión 
de los analitos hacia la fase adsorbente [49]. Por lo tanto, existe un gran interés en 
el desarrollo de recubrimientos capilares alternativos que mejoren la sensibilidad, 
selectividad, estabilidad y tiempo de extracción. 
Liu y col. describieron el uso de recubrimientos basados en nanotubos de carbono 
de pared múltiple  (MWCNTs, del  inglés Multi Walled Carbon NanoTubes) para el 
análisis  de  anilinas  sustituidas  [61].  También  existen  ejemplos  de  columnas 
modificadas con nanotubos de carbono de pared simple (SWCNTs, del inglés Single 
Walled Carbon NanoTubes) [38] y grafeno [62] para el análisis de PAHs. Además, el 
uso de  recubrimientos modificados  con nanopartículas  (NPs)  de  TiO2  [63]  o  SiO2 
[64] ha  sido  empleado  para  determinar  fosfopéptidos  y  disruptores  endocrinos,
respectivamente.
Otra alternativa interesante para mejorar la selectividad de las columnas capilares 
convencionales  reside  en  el  uso  de  polímeros  sintéticos  que  presentan  regiones 
específicas para el reconocimiento de determinados compuestos (MIPs, del inglés 
Molecularly  Imprinted  Polymers).  Zarejousheghani  y  col.  emplearon  estos 
recubrimientos  para  determinar  4‐nitrofenol  en  muestras  ambientales  [65], 
aunque  también  se  ha  aplicado  para  la  monitorización  de  drogas  [66]  o  en 
bioanálisis [67]. 
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Finalmente,  comentar  el  trabajo  realizado  por  Moliner  y  col.,  en  el  que 
desarrollaron  un  recubrimiento  basado  NPs  de  Fe3O4  que  se  aplicó  en  la 
determinación  de  ácido  acetil  salicílico,  acetaminofén,  atenolol,  diclofenaco  e 
ibuprofeno [68]. La aplicación de un campo magnético externo se tradujo en una 
retención  de  los  analitos  prácticamente  cuantitativa.  La  IT‐SPME  magnética 
también  se ha  aplicado de manera  satisfactoria  en  la determinación de  triazinas 
[41] y compuestos organofosforados [69].
En  ambas modalidades  del  IT‐SPME,  el  caudal al  que  se  realiza  el  análisis  es  un 
parámetro  que  debe  ajustarse  teniendo  en  cuenta  que  debe  ser  lo 
suficientemente bajo para que permita una correcta extracción de los analitos, sin 
que  ello  provoque  una  excesiva  ralentización  del  análisis.  Así,  en  la  bibliografía 
pueden encontrarse ejemplos de trabajos en los que los caudales utilizados son del 
orden  de  µL/min  [44,64,70],  aunque  también  pueden  usarse  flujos  mayores 
(mL/min) [60,71]. 
En  la  modalidad  de  circulación,  el  volumen  de  muestra  procesado  es  un 
parámetro  de  especial  interés,  puesto  que  la  inyección  de  volúmenes  mayores 
implica  una  mayor  cantidad  de  analito  retenido  (hasta  la  saturación  de  la  fase 
adsorbente), aunque esto implique un mayor consumo de muestra [50]. No ocurre 
lo mismo en el caso de la configuración de carga/expulsión, donde la extracción y 
preconcentración de los analitos se consigue aumentando el número de ciclos de 
aspiración y expulsión de la muestra. Los volúmenes inyectados pueden variar de 
µL [42] a varios mL [43,44] según las necesidades de cada caso. 
Un efecto  similar  tiene  la  longitud de  la  columna capilar, puesto que  longitudes 
mayores  implican  que mayor  superficie  de  material  adsorbente  disponible  para 
extraer los analitos. En este sentido, se han publicado trabajos en los que utilizan 
columnas capilares de 20 cm [72], 30 cm [45], 60 cm  [55],   70 cm  [73] o 80 cm 
[60]. 
En  aquellos  casos  en  los  que  se  analicen  muestras  complejas  en  cuanto  a  su 
composición,  puede  ser  necesaria  una  etapa  de  lavado  de  la  columna  capilar, 
consistente en la circulación de un cierto volumen de disolvente a través de la fase 
adsorbente para  que  arrastre  las  posibles  sustancias  que puedan  interferir  en  el 
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análisis.  Así,  en  esta  etapa,  tanto  el  tipo  como  el  volumen  de  disolvente  son 
parámetros que deben ser optimizados para conseguir eliminar la suciedad sin que 
ello  provoque  la  elución  del  analito.  Generalmente,  el  lavado  de  la  columna  se 
realiza mediante la inyección volúmenes de H2O del orden de µL [44,45]. 
Por  último,  una  vez  los  analitos  han  sido  retenidos  en  la  fase  adsorbente,  es 
necesario desorberlos para ser transferidos a la columna analítica. La desorción de 
los analitos puede ser llevada a cabo de dos maneras diferentes: en modo estático 
(mediante  el  uso  de  un  disolvente)  o  dinámico  (mediante  la  fase móvil),  siendo 
éste  último  el  método  más  común.  En  el  caso  de  una  desorción  estática,  las 
variables  que  afectan  al  éxito  de  la  desorción  son el  volumen de disolvente  y  el 
tiempo de  extracción.  Por  otra  parte,  en  la  desorción  dinámica,  la  eficacia  de  la 
desorción está determinada por caudal y la composición de la fase móvil.  
1.3. Dispositivos de análisis in situ 
Tradicionalmente,  un  análisis  químico  está  compuesto  por  una  secuencia  de 
etapas que incluyen, entre otras, la recogida de muestras y su posterior transporte 
al laboratorio para ser analizadas.  
No obstante, uno de  los grandes retos a  los que se enfrenta  la Química Analítica 
reside  en  el  hecho  de  desarrollar  dispositivos  que  permitan  llevar  a  cabo 
determinaciones in situ, es decir, en el lugar donde se encuentra el compuesto de 
interés  [74].  En este  tipo de determinación,  tanto  la adquisición de  las muestras 
como  el  resultado  del  análisis  ocurren  en  el mismo  espacio.  De  esta manera,  el 
riesgo de contaminación o degradación de  la muestra se minimiza y, además,  se 
suprime  la etapa de  transporte de  la muestra al  laboratorio,  con  la  consiguiente 
reducción de tiempo, costes y recursos [75]. Para ello, estos equipos deben reunir 
una serie de características, como son  la simplicidad, rapidez, portabilidad y bajo 
coste    [76].  Actualmente,  ya  se  encuentran  disponibles  en  el  mercado  distintos 
equipos que reúnen dichas características, como glucómetros, test de embarazo o 
medidores de alcohol en aire exhalado. Además, el nivel de simplicidad adquirido 
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por estos instrumentos permite que los análisis puedan ser realizados por personal 
no especializado.  
En la Tabla 1 aparecen detalladas las principales características de los métodos de 
análisis  in  situ más  habituales,  clasificados  como  estaciones  de  monitorización, 
instrumentos portátiles, dispositivos electroquímicos y dispositivos ópticos [74]. La 
selección del método más apropiado dependerá de factores como el objetivo de la 
determinación,  los  recursos  disponibles  o  la  formación  del  personal  que  vaya  a 
realizar el análisis. 
Tabla 1. Principales características de los métodos de análisis in situ más habituales. 
De entre  las diferentes opciones expuestas en  la Tabla 1,  los dispositivos ópticos 
ofrecen  una  serie  de  propiedades  interesantes  (bajo  coste,  portabilidad,  bajo 
consumo energético, simplicidad) que los hacen especialmente atractivos desde el 
punto de vista analítico  [77].  La gran mayoría de  los dispositivos ópticos    son de 
tipo colorimétrico, debido a que los cambios de color que indican la presencia del 
analito  pueden  ser  detectados  visualmente,  sin  necesidad  de  instrumentación 
[78,79]. Entre estos dispositivos podemos encontrar kits, dispositivos de liberación 
de  reactivos,  sensores  sólidos,  tiras  reactivas,  plataformas  microfluídicas,  tubos 
colorimétricos, matrices colorimétricas y sensores plasmónicos.  
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Los kits constan de distintas disoluciones que, al añadirlas a la muestra, provocan 
un cambio de color cuya intensidad depende de la concentración de analito. Estos 
test  son muy  habituales  para  la  determinación  de  parámetros  como  el  pH  o  el 
cloro, entre otros. Otras aplicaciones  importantes  son  los kits desarrollados para 
los análisis forenses o para la identificación de drogas ilícitas. 
Las tiras reactivas se desarrollaron, inicialmente, con el propósito de llevar a cabo 
análisis clínicos [80]. Generalmente, en este tipo de dispositivos, distintos reactivos 
cromóforos se encuentran  inmovilizados sobre un soporte de papel, permitiendo 
el  análisis  de  diversos  compuestos  de  manera  simultánea.  Las  tiras  reactivas 
ofrecen una serie de ventajas, como son  la  rapidez,  robustez o el bajo coste. Sin 
embargo, no dejan de ser tests cualitativos, no pudiendo utilizarse para cuantificar 
[81]. Actualmente, existen gran cantidad de aplicaciones comerciales, tanto en el 
campo de la salud como en el medioambiental. 
Los  tubos  colorimétricos  son  instrumentos  de  lectura  directa,  ampliamente 
utilizados en Higiene Industrial, para el análisis de gases y vapores tóxicos.   Estos 
dispositivos constan de un tubo de vidrio calibrado, relleno de un material poroso 
impregnado con un reactivo cromóforo. Después de romper sus dos extremos,  el 
aire  es  forzado  a  pasar  a  través  del  tubo  mediante  una  bomba  de  muestreo 
manual, produciéndose un cambio de color cuya  longitud  indica  la concentración 
de  contaminante.  Actualmente,  hay  disponible  una  amplia  gama  de  tubos 
colorimétricos  en  el  mercado,  capaces  de  determinar  una  gran  variedad  de 
contaminantes a diferentes  rangos de concentración. Sin embargo, aunque estos 
instrumentos proporcionan lecturas de manera rápida y simple, en algunos casos, 
el cambio de color resulta difícil interpretar [82]. 
Los  dispositivos  liberadores  de  reactivos  han  sido  recientemente  introducidos 
para  el  análisis  in  situ.  Se  basan  en  la  inmovilización  de  todos  los  reactivos 
necesarios para llevar a cabo una reacción de derivatización en un soporte sólido. 
La metodología consiste en sumergir  los soportes en  la disolución de  la muestra, 
produciéndose  la  difusión  de  los  reactivos  inmovilizados  hacia  la  disolución,  y 
dando lugar a la reacción de derivatización. Un ejemplo es el propuesto por Prieto 
y col. para  la determinación de amonio en aguas, en el que se  inmovilizó timol y  
nitroprusiato en una matriz de PDMS [83]. 
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En  los  sensores  sólidos,  como  en  el  caso  anterior,  un  reactivo  cromóforo  se 
encuentra  inmovilizado en un soporte. Sin embargo, en este caso, el  reactivo no 
difunde  a  la  disolución,  sino  que  el  analito  difunde  hacia  el  interior  del  sensor, 
produciéndose la derivatización en el seno de la matriz. En este sentido, el grupo 
de  investigación  MINTOTA  ha  desarrollado  distintos  sensores  basados  en  este 
principio  para  la  determinación  de  aminas  volátiles  en  muestras  de  aire  [84], 
biocidas en formulaciones industriales [85] o caseína en muestras de efluentes de 
industrias lácteas  [86], entre otros. 
Las  plataformas  microfluídicas  son  dispositivos  miniaturizados  formados, 
generalmente,  por  sustratos  de  celulosa  sobre  los  cuales  se  encuentran 
depositados  los  reactivos.  La  muestra  circula  por  capilaridad  a  través  de  las 
conducciones  hidrofílicas  trazadas  mediante  barreras  de  tipo  hidrofóbico, 
produciéndose  un  cambio  de  color  cuando  ésta  alcanza  la  zona  en  la  que  se 
encuentra  inmovilizado  el  reactivo.  Estos  dispositivos  pueden  diseñarse  para 
analizar  uno o múltiples  compuestos,  en  cuyo  caso  el  sistema dispone de  varios 
reactivos  [87].  Finalmente,  dependiendo  de  la  intensidad  de  color  desarrollado, 
puede llevarse a cabo la cuantificación del analito [87,88]. 
Las matrices colorimétricas  se basan en el uso de  tintes químicamente sensibles  
adsorbidos  sobre  un  soporte  que,  al  ser  expuestos  a  mezclas  complejas  de 
determinados  compuestos,  proporcionan  un  patrón  característico  que  permite 
identificar  su  composición  [89–94].  Tradicionalmente,  este  tipo  de  análisis 
implicaba  técnicas  de  separación  y  posterior  análisis  de  sus  componentes 
mediante técnicas espectroscópicas [95]. Estos dispositivos constituyen un método 
de  análisis  versátil,  puesto  que  permiten  analizar    líquidos,  vapores  y  gases  a 
diferentes  niveles  de  concentración.  En  este  sentido,  en  la  bibliografía  pueden 
encontrarse  ejemplos  de  matrices  colorimétricas  desarrolladas  para  analizar 
explosivos  [92],  compuestos  orgánicos  volátiles  [90,96],  refrescos  [97],  aminas 
[98], productos de descomposición [99] o bacterias [91]. 
Otro  tipo  de  dispositivo  colorimétrico  lo  constituyen  los  denominados  sensores 
plasmónicos, basados en el cambio de color producido por  la agregación de NPs 
en  presencia  de  determinadas  especies.  La  banda  de  plasmón  superficial  se 
produce por la oscilación de los electrones de la superficie del metal cuando éstos 
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entran en resonancia con  la  radiación electromagnética  [100–102]. En particular, 
las  NPs  de  metales  nobles  presentan  colores  intensos  en  la  región  del  visible 
debido  a  la  banda  de  plasmón,  mientras  que  sus  agregados  tienen  colores 
diferentes [102]. Desde el descubrimiento del fenómeno de la banda de plasmón a 
principios de los años 80, el desarrollo de este tipo de sensores ha experimentado 
un incremento considerable [102,103], habiéndose desarrollado aplicaciones para 
la detección y análisis de compuestos en áreas como la alimentación [104,105], la 
medicina [106–109] o la contaminación medioambiental [110–112]. 
1.3.1. Sensores y biosensores 
La IUPAC define a los sensores químicos como “dispositivos integrados capaces de 
proporcionar  información  química  específica  cuantitativa  o  semicuantitativa, 
formados por un elemento de reconocimiento que está en contacto directo con un 
elemento  de  transducción”  [113].  En  algunos  casos,  los  sensores  colorimétricos 
están  basados  en  los  cambios  de  color  producidos  en  una  disolución  [114–116] 
aunque,  en  otras  ocasiones,  los  reactivos  se  encuentran  inmovilizados  en  un 
soporte, por lo que el cambio de color se produce en él.  
En los últimos años, el uso del papel como soporte para desarrollar distintos tipos 
de dispositivos ha suscitado un gran interés debido a su versatilidad, abundancia, 
bajo coste y la posibilidad de ser impregnado con líquidos mediante acción capilar. 
Además,  existe  una  gran  variedad  de  tipos  de  papel,  lo  que  permite  elegir  el 
soporte más adecuado en función de las características que se necesiten en cada 
caso. No obstante, tal y como comenta Liana y col. [117] en su revisión sobre los 
avances en dispositivos basados en papel, uno de los más utilizados para  llevar a 
cabo  aplicaciones  analíticas  es  el  papel  Whatman®.  Estos  dispositivos  han  sido 
ampliamente utilizados para llevar a cabo análisis cualitativos y semicuantitativos, 
puesto  que  la  simplicidad  de  la  técnica  permite  detectar  el  cambio  de  color 
mediante  simple  inspección  visual,  aplicándose  en  campos  tan  diversos  como  la 
medicina [118], el medio ambiente  [87,119–123] o la alimentación [124]. 
Sin  embargo,  otros  soportes  como  el  PDMS    también  han  sido  utilizados  para 
inmovilizar  reactivos mediante su atrapamiento en  la matriz polimérica. El PDMS 
Desarrollo de metodologías sostenibles de análisis 
26 
es  un  polímero  lineal  formado  por  unidades  Si(CH3)2  perteneciente  a  los 
compuestos  de  organosilicio  (Figura  8).  Este  material  resulta  muy  interesante 
debido a propiedades como un proceso de fabricación simple y barato, flexibilidad 
mecánica  y  estabilidad,  alta  constante  dieléctrica,  transparencia  óptica  en  las 
regiones  del  espectro  UV,  Vis  y  NIR,  alta  biocompatibilidad  y  bioestabilidad 
[125,126]. 
Figura 8. Estructura química del polidimetilsiloxano. 
Por  ello,  distintos  autores han empleado este material  para desarrollar  sensores 
colorimétricos basados en la inmovilización de reactivos cromóforos atrapados en 
la  matriz  polimérica.  En  este  sentido,  Prieto  y  col.  [83]  inmovilizaron  timol  y 
nitroprusiato en una matriz de PDMS con el  fin de determinar amonio en aguas. 
De  la  misma  manera,  Argente  y  col.  atraparon  1,2‐naftoquinona‐4‐sulfonato  en 
una matriz de PDMS:TEOS para detectar anfetaminas [127]. 
En  algunas  ocasiones,  para  poder  desarrollar  la  reacción  que  da  lugar  a  la  señal 
analítica,  es  necesaria  la  acción  de  un  elemento  biológico,  como  puede  ser  un 
anticuerpo,  bacterias,  células,  ADN  o  enzimas  [128].  El  resultado  de  esta 
combinación es lo que se conoce como “biosensor”, término acuñado por Leland 
C. Clark y Champ Lyons en el año 1962 [129]. Desde que estos autores utilizaron la
glucosa oxidasa para determinar la concentración de glucosa, multitud de trabajos
se han llevado a cabo para desarrollar sensores capaces de detectar gran variedad
de compuestos.
Las  enzimas  son  moléculas  ampliamente  utilizadas  en  la  fabricación  de 
biosensores, puesto que son capaces de catalizar reacciones con un elevado grado 
de  especificidad  y  selectividad  hacia  el  sustrato  [130].  Sin  embargo,  la  baja 
estabilidad o la dificultad de reutilizarlas son algunas de las limitaciones que, junto 
con  su  elevado  precio,  provocan  que  su  utilización  sea,  en  algunos  casos, 
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restrictiva.  No  obstante,  estos  problemas  pueden  minimizarse  mediante  la 
aplicación de alguna técnica de inmovilización [131]. 
La  inmovilización de enzimas  hace  referencia  al  confinamiento o  localización de 
éstas  en  una  cierta  región  del  espacio  sin  perder  sus  propiedades  catalíticas, 
además de poder ser usadas repetida y continuamente [131]. Este procedimiento 
ofrece una serie de ventajas interesantes respecto al uso de la enzima libre, como 
son [130]: 
(I) Mayor estabilidad frente a incrementos de temperatura
(II) Mejora de la enantioselectividad
(III) Posibilidad de reutilizar las enzimas
(IV) Conservación de sus propiedades durante períodos más largos
Sin  embargo,  para  que  dicha  inmovilización  sea  satisfactoria,  hay  que  tener  en 
cuenta  diversas  consideraciones,  puesto  que  el  éxito  del  proceso  depende,  en 
gran medida,  de  dos  parámetros:  (i)  la  elección  del  soporte  y  (ii)  el método  de 
inmovilización. 
Las características del soporte tienen influencia directa en las propiedades finales 
que  presentará  el  sistema  enzima‐sustrato  [132].  Por  consiguiente,  hay  diversos 
aspectos que deben valorarse a  la hora de seleccionar  la matriz en la que tendrá 
lugar la inmovilización de las biomoléculas [128,131,133]: 
 Grupos funcionales susceptibles de ser derivatizados
 Estabilidad química y buenas propiedades mecánicas
 Inercia frente al analito
 Baja o nula toxicidad
Aunque no existe un soporte óptimo que permita llevar a cabo la inmovilización de 
las  enzimas,  hay  disponible  una  gran  variedad  de  materiales  (orgánicos  e 
inorgánicos) susceptibles de ser utilizados como medio de anclaje de este tipo de 
biomoléculas.  Por  lo  tanto,  la  elección  de  una  u  otra  matriz  dependerá  de  las 
prestaciones  que  se  necesiten  en  cada  momento.  En  la  Tabla  2  se  recogen  los 
soportes más utilizados para realizar la inmovilización enzimática. 
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Tabla 2. Clasificación de los soportes utilizados para la inmovilización de enzimas. 
Orgánicos 
Polímeros naturales 
 Polisacáridos: celulosa, dextranos, agarosa, quitosano, alginato, almidón,
carragenano, pectina, algodón.
 Proteínas: colágeno, albúmina, gelatina, zeína.
Polímeros sintéticos 
 Poliestireno, poliacrilato, polimetacrilato, poliacrilamida, poliamida,
PDMS, vinilo.
Inorgánicos 
Minerales naturales:  
 Bentonita, sílice, piedra pómez, tierra de diatomeas, grafeno.
Materiales sintéticos:  
 Vidrio, óxidos metálicos, cerámica, zeolitas.
Distintos estudios han utilizado  fibras o polímeros naturales  como soportes para 
llevar a cabo la  inmovilización de las enzimas. En este sentido,  la agarosa ha sido 
propuesta  en  diversas  publicaciones  [134,135]  debido  a  su  alta  porosidad, 
hidrofilicidad,  facilidad  de  ser  derivatizada  y  disponibilidad  comercial  [136].  No 
obstante, este soporte presenta el inconveniente de tener un precio elevado, por 
lo  que  aumenta  el  coste  del  análisis.  Por  ello,  otras  matrices  de  origen  natural 
como  el    quitosano  [137,138],  la  celulosa  [139]  o  el  algodón  [140,141]  se  han 
propuesto  para  el  desarrollo  de  biosensores.  Además,  recientemente,  se  ha 
inmovilizado  la  fosfatasa alcalina en un soporte de  zeína  (una proteína del maíz) 
con  el  fin  de  desarrollar  un  sensor  biodegradable  capaz  de  determinar  fosfatos 
inorgánicos  y  compuestos  organofosforados  [142].  Por  otro  lado,  Isgrove  y  col. 
propusieron  el  uso  de  fibras  sintéticas  como  el  nylon  [143]  para  inmovilizar  β‐
glucosidasa  y  tripsina.  En  esta  línea,  el  PDMS  también  ha  sido  ampliamente 
utilizado para inmovilizar biomoléculas [144–147]. 
En referencia a los soportes inorgánicos, la sílice [148,149], las zeolitas [150,151] o 
el óxido de grafeno [152] han sido utilizados satisfactoriamente como soportes en 
distintos estudios.  
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Por otra parte, la unión de las enzimas al soporte puede llevarse a cabo mediante 
interacciones de diversa índole que pueden dividirse, principalmente, en métodos 
reversibles  e  irreversibles  [153].  En  el  caso  de  la  unión  reversible,  las  enzimas 
pueden  ser  liberadas  del  soporte  cuando  se  les  somete  a  determinadas 
condiciones. La adsorción física y la unión por afinidad se enmarcan dentro de este 
tipo de técnica. 
La  adsorción  física  representa  el método más  simple  de  inmovilización.  En  este 
método, la enzima se une a la matriz mediante puentes de hidrógeno, fuerzas de 
Van der Waals o interacciones hidrofóbicas. La inmovilización por adsorción es un 
método  fácil  de  llevar  a  cabo,  puesto  que  solamente  implica  la  incubación  del 
soporte en una disolución que contenga el enzima. Además, este método tiene la 
ventaja de ser económico debido a que no es necesario el uso de reactivos para 
funcionalizar  la  superficie  del  soporte.  Sin  embargo,  este  procedimiento  tiene  la 
desventaja que se pueden producir pérdidas de enzima, puesto que la interacción 
enzima‐matriz es débil [136,154]. 
La  unión  por  afinidad  se  basa  en  la  creación  de  un  enlace  entre  un  soporte 
activado  y  un  grupo  específico.  La  selectividad  de  las  interacciones  que  se 
producen es  el mayor beneficio de este método.  Sin  embargo,  el  procedimiento 
requiere,  frecuentemente,  la  formación  de  un  enlace  covalente  de  un  ligando 
como un anticuerpo con el soporte [155,156]. 
Contrariamente  a  lo  que  ocurre  con  la  inmovilización  reversible,  la  unión 
irreversible entre la enzima y el soporte implica que, una vez la enzima se ha unido 
al soporte, ésta no puede liberarse sin que se produzca la destrucción del soporte 
o la pérdida de actividad de la enzima. En este grupo se encuentran la unión por
enlace covalente, el atrapamiento y el entrecruzamiento.
La unión covalente implica la formación de un enlace entre la enzima y el soporte. 
Generalmente, este método de inmovilización es el que proporciona la interacción 
enzima‐sustrato más fuerte, por lo que lo que la pérdida de enzima es mínima. Sin 
embargo, cabe destacar que los grupos funcionales de la enzima involucrados en la 
actividad catalítica de la biomolécula no deben estar involucrados en el enlace con 
el  soporte,  puesto  que  esto  conllevaría  una  pérdida  de  la  actividad  catalítica 
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[128,136].  En  la  bibliografía  se  han  descrito  diferentes  reacciones  para  llevar  a 
cabo el enlace entre la matriz y la enzima, dependiendo de los grupos funcionales 
presentes en la superficie del soporte. Sin embargo, en aquellos casos en los que el 
soporte no disponga de anclajes en los que llevar a cabo la formación del enlace, 
será necesaria una funcionalización previa [136]. 
El método del atrapamiento consiste en la retención de la enzima en las cavidades 
de  una  red  polimérica  tridimensional  [157].  En  este método,  la  enzima  no  está 
enlazada  químicamente  a  la  matriz,  por  lo  que  no  hay  modificación  en  la 
estructura de la biomolécula. Además, presenta una gran sencillez desde el punto 
de  vista  experimental,  puesto  que  el  proceso  de  inmovilización  se  lleva  a  cabo 
mediante  la  suspensión de  la enzima en una disolución del monómero y,  ya  sea 
por un cambio de temperatura o por la adición de un reactivo químico, se produce 
la polimerización [158]. 
El entrecruzamiento  es otro método  irreversible de  inmovilización en el  cual  las 
enzimas se unen a través de la formación de enlaces intermoleculares mediante el 
uso  de  un  agente  bifuncional  como  el  glutaraldehído  [154,159].  Este  método 
ofrece las ventajas de la sencillez y un enlace fuerte entre las biomoléculas. Por el 
contrario, el mayor inconveniente que presenta este método es la posible pérdida 
de actividad debido a la distorsión que sufre el enzima, así como la alteración de su 
sitio activo durante el proceso de entrecruzamiento. 
En  la  Tabla  3  se  recogen  las  principales  características  de  los  métodos  de 
inmovilización de enzimas comentados en los párrafos anteriores. 
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Tabla 3. Características de los principales métodos de inmovilización de enzimas. 
Método 
Ventajas 
Inconvenientes 
Esquema 
Enlace covalente 

Enlace enzima‐soporte fuerte

Pérdidas de catalizador mínimas 

Estabilización de la enzima 

Posibles modificaciones estéricas de la enzima 

Posible disminución de la actividad enzimática 

Se necesitan modificaciones químicas del
soporte 
Entrecruzamiento 

No necesita soporte 

Estabilización de la enzima 

Pérdidas de catalizador mínimas 

Posibles modificaciones en la estructura de  la 
enzima 

Proceso experimental complicado 
Unión por 
afinidad 

Alta especificidad de la reacción

Se requiere la presencia de grupos específicos
en la enzima 

Método económicamente costoso

Diseño complicado 
Atrapamiento 

La enzima sufre modificación 
química 

Retención de la capacidad
catalítica de la enzima 

Pérdidas de la enzima 

Problemas de transferencia de masa
Adsorción 

La enzima sufre modificación 
química 

Método económico

Fácil y simple de llevar a cabo

Pérdidas de enzima elevadas

Baja especificidad
E
E
E
E
E
E
E
E
EE
EE
EE
EE
E
E
E
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1.3.2. Obtención de la señal analítica 
La cuantificación de la respuesta analítica puede llevarse a cabo mediante distintas 
técnicas  dependiendo  del  parámetro  que  se  desee  evaluar.  La  colorimetría, 
entendida como la medida del color de una disolución o de un soporte coloreado, 
es  una  técnica  ampliamente  utilizada  en  Química  Analítica  que  proporciona 
información,  tanto  cualitativa  como  cuantitativa,  sobre  la  concentración  de  un 
determinado  componente.  Sin  embargo,  aunque  se  trata  de  una  técnica 
relativamente simple, un análisis cuantitativo requiere de equipos específicamente 
diseñados  para  cuantificar  la  señal  analítica  (e.g.  espectrofotómetros  UV‐vis, 
equipos de reflectancia difusa) que pueden llegar a alcanzar cifras por el valor de 
varios  miles  de  euros.  Por  lo  tanto,  debido  al  elevado  coste  de  este  tipo  de 
instrumentos y a la necesidad de disponer de personal cualificado para realizar los 
análisis,  en  determinadas  situaciones  (países  en  desarrollo,  zonas  rurales…)  su 
adquisición  no  es  posible.  Además,  este  equipamiento  está  pensado  para  ser 
utilizado en el laboratorio, por lo que no es adecuado para llevar a cabo análisis in 
situ. 
No obstante, la actual evolución de la tecnología, especialmente la referente a los 
teléfonos móviles y tabletas, puede convertir a estos dispositivos en sustitutos de 
los instrumentos analíticos convencionales. Hoy en día, estos dispositivos cuentan 
con  un  sistema  operativo,  lo  que  los  convierte  en  una  especie  de  ordenadores 
portátiles. Además, están equipados con multitud de complementos (e.g. cámaras 
de alta resolución, conexión a internet, procesadores potentes y gran capacidad de 
almacenaje),  además  de  ofrecer  la  posibilidad  de  disponer  de  una  multitud  de 
aplicaciones gratuitas a un precio relativamente bajo [87,160].  
Una  búsqueda  realizada  en  la Web  of  Science  mediante  los  filtros  “Smartphone 
sensor”  OR  “Smartphone  reader”  OR  “Smartphone  photometer”,  desvela  el 
creciente  interés  que  estos  conceptos  despiertan  en  la  comunidad  científica, 
puesto que el número de publicaciones sigue una tendencia alcista año tras año, 
tal  y  como  se puede apreciar  en  la Figura 9.  Además,  puede observarse que  los 
primeros trabajos datan de hace poco más de una década, puesto que la irrupción 
de estos equipos en el mercado es relativamente reciente. Por consiguiente, el uso 
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de  dispositivos  inteligentes  como  instrumentos  de  análisis  es  un  campo  de 
investigación con un enorme potencial de crecimiento. 
Figura 9. Evolución del número de publicaciones sobre teléfonos inteligentes usados con aplicaciones 
analíticas. Fuente: Web of Science. 
Tanto los teléfonos inteligentes como las tabletas pueden equiparse con multitud 
de  aplicaciones,  dependiendo  de  las  necesidades  del  usuario.  Un  ejemplo  lo 
constituyen los editores de imagen que, aunque originalmente han sido diseñados 
para el retoque fotográfico, pueden actuar como “lectores de color”, abriendo  la 
puerta  al  desarrollo  de  nuevas  estrategias  y  oportunidades  en  el  campo  de  la 
Química  Analítica  [161,162].  Así,  programas  informáticos  como  Adobe® 
Photoshop, GNU  Image Manipulation Program  (GIMP) o  ImageJ,  son  capaces de 
traducir  un  determinado  color  en  una  combinación  de  diferentes  parámetros 
numéricos, dependiendo del modelo de color que se esté utilizando.  
Los  modelos  de  color  son  herramientas  matemáticas  que  definen  una  serie  de 
parámetros  a  partir  de  los  cuales  se  pueden  obtener  los  diferentes  colores  del 
espectro visible. Dependiendo del método usado para representar  los colores, se 
puede diferenciar entre distintos tipos de espacios [163].  
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En  el  modelo  RGB,  los  colores  se  crean  a  partir  de  la  combinación  de  sus  tres 
colores primarios (rojo, verde y azul), cuyas  intensidades pueden variar entre 0 y 
255. El  color  negro  se  obtiene  cuando  el  valor  de  los  tres  componentes  es  0,
mientras que el blanco se produce cuando los tres parámetros adquieren el valor
de 255. Así,  al RGB se  le  conoce  como un modelo aditivo, debido a que el  color
blanco se crea por adición de color.
El modelo CMYK  se utiliza  en  impresión de  imágenes.  En  este modo,  cada  color 
está definido por un porcentaje de cian, magenta, amarillo y negro, dependiendo 
de  la  cantidad  de  tinta  necesaria  para  fabricar  el  color.  Al  contrario  de  lo  que 
ocurría  en  el  modelo  anterior  (RGB),  los  colores  claros  tienen  un  porcentaje 
pequeño de tinta, mientras que en los más oscuros, los porcentajes son mayores. 
A este modelo de color se le conoce como sustractivo, puesto que la combinación 
de todos los colores “sustrae luz” (i.e., color negro). 
El  modelo  HSV  representa  los  colores  combinando  tres  valores:  el  tono  (H),  la 
saturación  (S)  y  el  brillo  (V).  Así,  este modelo  aporta  información  tanto  sobre  el 
color  en  sí  como  sobre  la  cantidad  y  brillo  del  mismo.  El  valor  de  H  está 
comprendido entre 0 y 360°, puesto que la gama cromática se representa en una 
rueda  circular.  S  puede  adquirir  valores  entre  0  y  100%,  dependiendo  de  la 
cantidad de color. Finalmente, V puede tener valores de 0% (totalmente oscuro) a 
100% (máxima luminosidad). 
El  modelo  CIE  L*a*b*  está  basado  en  el  CIE  1931,  creado  por  la  Comission 
Internationale de l’Éclairage (CIE). Este modelo describe los colores mediante tres 
variables: la coordenada L* representa la luminosidad (adquiriendo valores de 0 a 
100), mientras que a* y b*  representan el  cambio de color de  rojo a verde y de 
amarillo a azul, respectivamente (con valores comprendidos entre ‐120 y +120). 
En  la  Tabla  4  se  resumen  los  parámetros  de  los  modelos  de  color  descritos 
anteriormente. 
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Tabla 4. Descripción de los parámetros de los principales modelos de color. 
Modelo de color  Parámetros  Valores  Esquema 
RGB 
R (Rojo) 
G (Verde) 
B (Azul) 
R (0‐255) 
G (0‐255) 
B (0‐255) 
CMYK 
C (Cian) 
M (Magenta) 
Y (Amarillo) 
K (Negro) 
C (0‐100%) 
M (0‐100%) 
Y (0‐100%) 
K (0‐100%) 
HSV 
H (Tono) 
S (Saturación) 
V (Brillo) 
H (0‐360°) 
S (0‐100%) 
V (0‐100%) 
L*a*b* 
L (Luminosidad) 
a* 
b* 
L (0‐100) 
a* (‐120 ‐ +120) 
b* (‐120 ‐ +120) 
Sin  embargo,  el  uso  de  los  modelos  de  color  para  llevar  a  cabo  análisis 
colorimétricos implica que deban tenerse en cuenta una serie de consideraciones 
debido  a  que,  en  este  tipo  de  determinaciones,  la  etapa  de  adquisición  de 
imágenes desempeña un papel crítico, puesto que de ella dependen los resultados 
derivados de su posterior tratamiento.  
Uno de los parámetros que más pueden influir en la calidad de la imagen obtenida 
es la  iluminación. Chaplan y col. [164] realizaron un estudio en el que obtuvieron 
imágenes  de  un  sensor  colorimétrico  mediante  tres  métodos  distintos:  (i)  un 
escáner  de  superficie  plana  con  iluminación  LED,  (ii)  una  cámara  fotográfica  en 
exterior  (luz  solar)  y  (iii)  una  cámara  fotográfica  en  interior  (luz  fluorescente).  El 
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posterior  análisis  de  las  imágenes  mediante  el  modelo  RGB  reveló  grandes 
diferencias entre los valores obtenidos. 
Con el fin de solventar este inconveniente, algunos autores han propuesto el uso 
de una  capucha oscura,  dirigida  a  eliminar  cualquier  posible  interferencia  de  luz 
externa  que  pueda  influir  en  la  adquisición  de  las  imágenes  [160,165–167].  En 
cambio, otras publicaciones han optado por insertar puntos de referencia (blancos 
y negros) dirigidos a corregir el valor de los colores obtenidos cuando se adquiere 
la fotografía en distintas condiciones de iluminación, evitando, de esta manera, el 
uso de la campana oscura [87,168] 
Por  otra  parte,  algunos  trabajos  proponen  el  uso  del  flash  de  la  cámara  como 
fuente  de  luz  [169].  Sin  embargo,  en  este  caso  es muy  importante  controlar  los 
parámetros de la cámara para evitar variaciones que pueden afectar a la exactitud 
de  las  medidas  [163].  En  este  sentido,  Apyari  y  Dmitrienko  [170],  realizaron 
distintas experiencias en las que se modificaron parámetros como la intensidad del 
flash, el tiempo de exposición y la sensibilidad de la matriz del dispositivo de carga 
acoplada, concluyendo que los cambios en estas variables provocaban diferencias 
en la sensibilidad del sistema. 
En  la  actualidad,  diversos  estudios  hacen  uso  de  placas  de  pocillos  para  llevar  a 
cabo varios análisis de manera simultánea [171–175]. No obstante, la adquisición 
de  imágenes  de  reactivos  colorimétricos  en  disolución  conlleva  una  serie  de 
problemas, además de  los comentados anteriormente. Por una parte, el menisco 
que  se  forma  en  el  pocillo  puede  tener  un  efecto  de  lente  que  reduce  la 
homogeneidad de  la  imagen y, por otra parte, una  iluminación  incorrecta puede 
provocar  la  aparición de  reflejos    [163].  Para  solucionar  este  tipo de problemas, 
algunos  autores  han  propuesto  la  obtención  de  imágenes  mediante  el  uso  de 
escáneres de superficie plana [161,176,177]. 
Finalmente, una vez obtenida la imagen digitalizada, la señal analítica se relaciona 
con la cantidad de analito. Para ello, tal y como se ha comentado anteriormente, 
existen aplicaciones o programas informáticos capaces de transformar los colores 
en variables numéricas [127,164,168,178]. Sin embargo, en otras ocasiones, se han 
Capítulo I ‐ Introducción 
37 
desarrollado  aplicaciones  diseñadas  específicamente  para  realizar  el  análisis 
[169,171,179]. 
1.4. Muestras y sustancias estudiadas 
Las  metodologías  analíticas  desarrolladas  en  el  marco  de  esta  Tesis  han  sido 
empleadas  para  la  determinación  de  compuestos  relacionados  con  campos  tan 
diversos  como  la  salud,  la  higiene  industrial  o  el  control  de  contaminación 
ambiental.  Debido  a  esta  variedad  de  analitos,  a  continuación  se  expondrán  las 
principales características de cada uno de ellos, así como los motivos por  los que 
resulta necesaria su determinación. Además, se  incluye una revisión bibliográfica 
de los métodos de análisis más recientes para cada uno de ellos.  
1.4.1. Monocloramina 
La  cloración  es  un  proceso  de  desinfección  ampliamente  utilizado  para  el 
tratamiento  de  aguas  debido  a  su  bajo  coste  y  su  elevada  eficacia  a  la  hora  de 
eliminar  microorganismos  patógenos  [180–183].  No  obstante,  el  cloro  puede 
reaccionar  con  los  compuestos  nitrogenados  presentes  en  el  agua,  generando 
subproductos  de  desinfección  (DBPs,  del  inglés  Disinfection  by‐Products) 
perjudiciales para  la salud    [181,184,185]. Entre  la gran variedad de DPBs que se 
generan, se encuentran las cloraminas inorgánicas: compuestos nitrogenados con 
uno, dos o tres átomos de cloro enlazados al nitrógeno. Estas sustancias se forman 
mediante una  reacción de  sustitución en  fase  acuosa entre el  cloro  libre  con un 
estado  de  oxidación  de  +1  y  el  amonio,  mediante  un  proceso  conocido  como 
“cloraminación” [186].  
La monocloramina  (MCA) es un desinfectante débil y un oxidante estable, por  lo 
que puede ser usado como un desinfectante secundario [186–188], mientras que 
la  dicloramina  (DCA)  y  la  tricloramina  (TCA)  son  considerados  subproductos 
obtenidos después de un tratamiento con cloro [186–191]. 
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En  disolución  acuosa,  las  cloraminas  inorgánicas  se  forman  de  acuerdo  a  las 
reacciones [183,187,189,192]: 
NH3 + HClO   NH2Cl + H2O   (MCA) 
NH2Cl + HClO   NHCl2 + H2O   (DCA) 
NHCl2 + HClO   NCl3 + H2O   (TCA) 
La proporción de cloraminas depende, principalmente, del pH y la relación entre el 
cloro y el nitrógeno [183,186,192,193]. El pH óptimo para la formación de la MCA 
se  sitúa en el  intervalo 7.5‐9.  La DCA presenta  su máximo a un pH alrededor de 
4.5, mientras que a valores de pH menores, la especie dominante es la TCA [186]. 
Por otra parte,  al  relación óptima Cl/N para  la  formación de MCA se  sitúa entre 
1.2:1‐2:1, mientras que una relación entre 2:1‐3:1 favorece  la formación de DCA. 
La TCA se produce a relaciones mayores. 
En  la  Tabla  5  se  han  recopilado  los  distintos  métodos  utilizados  para  la 
determinación de cloraminas y cloro libre disponibles en la bibliografía. 
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Tabla 5: Métodos analíticos para la determinación de monocloramina. 
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Tal  y  como  puede  apreciarse  en  la  Tabla  5,  algunos  métodos  consisten  en 
valoraciones de la disolución mediante Na2S2O3 y KI, o N,N‐dietil‐p‐fenilendiamina 
(DePD) y Fe+2. Sin embargo, en algunas ocasiones, estos métodos solamente son 
capaces de determinar la cantidad de cloro total, sin diferenciar entre las especies 
de cloro combinado y  cloro  libre. Por  contra,  los métodos basados en el uso del 
reactivo  DePD  (colorimétrico  y  valoración)  sí  que  permiten  distinguir  entre  los 
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diferentes tipos de cloramina, aprovechando los distintos potenciales de oxidación 
que presentan estos compuestos. Finalmente, se ha propuesto el uso de sistemas 
de  separación  como  HPLC  capaces  de  distinguir  entre  las  distintas  especies  de 
cloro combinado gracias a la diferencia de polaridad existente entre ellas. 
1.4.2. Irgarol‐1051 y diurón 
El irgarol‐1051 y el diurón son compuestos utilizados en la formulación de pinturas 
antiincrustantes  dirigidas  a  prevenir  el  crecimiento  de  organismos  en  las 
superficies sumergidas en agua [200,201]. El primero es una triazina simétrica que 
actúa  bloqueando  una  etapa  en  la  cadena  de  transporte  electrónico  del 
fotosistema II [202–204], mientras que el segundo es un herbicida de la familia de 
las  fenilureas  que,  al  igual  que  el  irgarol‐1051,  inhibe  la  fotosíntesis  actuando 
sobre el fotosistema II [205]. 
Aunque el uso de estos productos está autorizado, el contacto prolongado con el 
agua puede producir  la  lixiviación de estos compuestos en el agua y su posterior 
entrada en  la  cadena  trófica,  con el  consiguiente  riesgo para  la  salud y el medio 
ambiente  [206].  Además,  estos  biocidas  son  persistentes  en  el  medio  marino, 
estableciéndose  el  tiempo  de  vida  media  para  el  irgarol‐1051  en  un  periodo 
comprendido entre 100 y 350 días [203,207,208], mientras que para el diurón este 
valor  oscila  entre  43  y  2180  días  [209].  No  obstante,  a  pesar  de  su  elevada 
persistencia  en  el  medio  acuático,  el  irgarol‐1051  puede  degradarse  a  M1  (2‐ 
metiltio‐4‐tert‐butilamino‐s‐triazina), mientras que el diurón puede dar  lugar a  la 
formación  de  1‐(3,4‐diclorofenil)‐3‐metilurea  (DCPMU),  1‐(3,4‐diclorofenil)urea 
(DCPU) y 3,4‐dicloroanilina (DCAn). En la Figura 10 se muestran las estructuras del 
irgarol‐1051 y del diurón, así como la de sus principales productos de degradación. 
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Figura 10. Estructura química del diurón, irgarol‐1051 y sus principales productos de degradación. 
En  la  bibliografía  se  han  encontrado  gran  cantidad  de  estudios  en  los  que  se 
proponen  distintos  procedimientos  para  el  análisis  de  biocidas.  En  la Tabla  6  se 
recogen las características analíticas más relevantes de cada uno de ellos. 
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Tabla 6. Métodos analíticos para la determinación de biocidas. 
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Las  técnicas  propuestas  en  la  bibliografía  para  la  determinación  de  biocidas 
recogidas en  la Tabla 6, en su mayoría utilizan  la HPLC acoplada a detectores de 
DAD y MS/MS. Sin embargo, en la etapa relativa a la extracción de los analitos, se 
han descrito opciones como  la BAµE, LL, DLLME, SPE o SPME. En este caso, cabe 
destacar que mientras los análisis mediante BAµE, LL, DLLME, SPME o DLLME están 
compuestos por distintas etapas, la SPE ha podido ser acoplada en línea al sistema 
cromatográfico,  minimizando  la  manipulación  de  las  muestras  y  el  riesgo  de 
contaminación. Por otra parte, en la gran mayoría de estudios, la determinación de 
los biocidas se ha llevado a cabo en muestras de aguas superficiales o residuales. 
No  obstante,  existen  estudios  en  los  que  el  análisis  de  estos  compuestos  se  ha 
realizado en matrices como sedimentos o mejillones. 
1.4.3. Sulfuro de hidrógeno 
El sulfuro de hidrógeno es un gas tóxico, corrosivo, inflamable y miscible en agua, 
que  posee  un  olor  característico  a  huevos  podridos  [222].  La  toxicidad  de  este 
compuesto se debe a que puede unirse al citocromo c oxidasa en la mitocondria, 
inhibiendo  la  respiración  celular.  Sin  embargo,  esta  sustancia  también  ataca  los 
nervios  olfativos,  los  ojos  y  el  cerebro  [223].  Este  gas  puede  ser  producido  de 
forma  natural  (a  causa  de  la  actividad  volcánica  o  por  determinados  tipos  de 
bacterias)  o  por  actividades  de  carácter  industrial  (extracción  de  petróleo, 
industrias  de  gas  natural,  minas  de  carbón,  producción  de  detergente  o  en  la 
fabricación de papel) [77,78,224,225].  
El  sulfuro  de  hidrógeno  es  particularmente  peligroso  para  los  trabajadores  de 
plantas  extractivas  de  petróleo  y  refinerías,  tratamiento  de  aguas  residuales, 
vertederos, así como para  los granjeros que trabajen cerca de pozos de estiércol 
[78].  Es  importante  resaltar  que,  puesto  que  es más  pesado  que  el  aire,  puede 
acumularse en zonas poco ventiladas [223]. Como consecuencia de su toxicidad y 
de los riesgos relacionados con su exposición en determinados puestos de trabajo, 
la  detección  de  este  compuesto  ha  ganado  importancia  en  el  terreno  analítico 
[226].  Además,  aunque  el  límite  de  detección  de  esta  sustancia  para  el  olfato 
humano  se  sitúa en unos 10   µL/m3  (dependiendo de  la persona  y  el  tiempo de 
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exposición),  hay  un  valor  máximo  de  sensibilidad  de,  aproximadamente,  100 
mL/m3 por encima del cual, o a causa de una exposición prolongada, desaparece la 
percepción de este gas debido a unos efectos neurotóxicos que saturan los nervios 
olfativos  [77,225,227].  En  este  sentido,  la  Directiva  2009/161/EU  por  la  que  se 
establece una  lista de  valores  límite de exposición profesional  indicativos,  indica 
unos valores de referencia ponderado a una jornada de 8 horas o a un período de 
15 minutos de 5 y 10 mL/m3, respectivamente, para el sulfuro de hidrógeno.
Debido  a  las  razones  comentadas  en  los  párrafos  anteriores,  el  desarrollo  de 
dispositivos capaces de detectar el sulfuro de hidrógeno ha suscitado interés en la 
comunidad científica, por  lo que diversos métodos basados en sensores han sido 
propuestos en la bibliografía para determinar este compuesto (Tabla 7). 
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Tabla 7. Métodos analíticos para la determinación de sulfuro de hidrógeno. 
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Muchos  de  los  métodos  propuestos  en  la  Tabla  7  para  determinar  sulfuro  de 
hidrógeno  son  de  tipo  óptico  (fluorescentes  y  colorimétricos).  Como  puede 
observarse, se han utilizado distintos reactivos orgánicos e inorgánicos capaces de 
producir una respuesta óptica en presencia de este compuesto. Por otra parte, los 
métodos eléctricos utilizan óxidos metálicos sensibles a la presencia de sulfuro de 
hidrógeno. 
1.4.4. Peróxido de hidrógeno 
El peróxido de hidrógeno, comúnmente conocido como agua oxigenada, es una de 
las  especies  intermedias  involucradas  en  más  procesos  medioambientales  y 
biológicos, además de estar presente en varios procesos industriales y en medicina 
[241,242]. Biológicamente, el peróxido de hidrógeno es considerado un marcador 
de  estrés  oxidativo,  parámetro  asociado  con  diversas  enfermedades,  incluyendo 
cáncer, aterosclerosis, párkinson, alzhéimer o neurodegeneración  [243]. Además, 
este compuesto se encuentra presente en muchos productos domésticos en bajas 
concentraciones,  así  como  en  productos  farmacéuticos  o  en  blanqueadores  de 
cabello  o  ropa.  Por  otra  parte,  el  peróxido  de  hidrógeno  es  muy  inestable, 
descomponiéndose lentamente en oxígeno y agua mediante la siguiente reacción: 
2H2O2 (l) → 2H2O (l) + O2 (g)  ΔH°= ‐98 kJ/mol 
Dada  su  presencia  en  múltiples  matrices  y  procesos,  es  necesario  disponer  de 
métodos analíticos rápidos capaces de llevar a cabo su análisis. En la Tabla 8 se ha 
hecho  una  revisión  de  las  propuestas  más  recientes  para  la  determinación  del 
peróxido de hidrógeno. 
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Tabla 8. Métodos analíticos para la determinación de peróxido de hidrógeno. 
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A la vista de las metodologías recogidas en la Tabla 8, los procedimientos descritos 
son, mayoritariamente, de tipo óptico. Muchos de ellos emplean la peroxidasa del 
rábano  (HRP,  del  inglés  Horseradish  Peroxidase)  para  catalizar  la  oxidación  del 
reactivo cromóforo por parte del peróxido de hidrógeno. Sin embargo, en algunos 
casos, se propone el uso de compuestos inorgánicos que sustituyen la función de 
las  enzimas  evitando,  de  esta  manera,  inconvenientes  como  la  inestabilidad 
derivada de cambios de temperatura o humedad. Ambos métodos (enzimáticos y 
no enzimáticos) alcanzan LDs que se sitúan en el rango µM. 
 
1.4.5. Glucosa 
La glucosa es un carbohidrato presente en una gran cantidad de alimentos (frutas, 
verduras, cereales…) que constituye la mayor fuente de energía en el metabolismo 
celular  [254,256].  No  obstante,  altos  niveles  de  glucosa  en  sangre  pueden 
aumentar el riesgo de padecer diabetes [256].  
La  diabetes  es  una  enfermedad  crónica  caracterizada  por  elevados  niveles  de 
glucosa  en  sangre,  bien  porque  el  páncreas  no  produce  suficiente  insulina 
(diabetes tipo 1) o debido a que el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 
produce  (diabetes  tipo  2)  [257,258].  Además,  la  diabetes  puede  desembocar  en 
problemas oculares,  renales y/o cardiovasculares  [259]. Esta enfermedad supone 
un  problema  de  alcance  global,  puesto  que  más  de  380  millones  de  personas 
alrededor del mundo la sufren, llegando a ser declarada como epidemia global por 
la  OMS  [168,257,260].  Por  otra  parte,  aunque  no  existe  ninguna  cura  para  esta 
enfermedad,  un  control  estricto  de  los  niveles  de  glucosa  (varias  veces  al  día), 
puede llegar a reducir la morbilidad y mortalidad de las personas afectadas [258].  
El desarrollo de dispositivos capaces de cuantificar los niveles de glucosa en fluidos 
biológicos  es  un  tema  que  genera  un  gran  interés  por  parte  de  la  comunidad 
científica, tal y como se deduce del elevado número de publicaciones al respecto. 
La  Tabla  9  recoge  algunos  de  los métodos  propuestos  en  la  bibliografía  para  la 
determinación  de  la  glucosa  basados  en  sensores,  así  como  los  parámetros 
analíticos más relevantes. 
Capítulo I ‐ Introducción 
49 
Tabla 9. Métodos analíticos para la determinación de glucosa. 
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Tal  y  como  puede  observarse,  los  métodos  propuestos  son,  principalmente, 
eléctricos y ópticos. En ambos casos se han obtenido LDs similares. Además, una 
gran mayoría de los dispositivos propuestos utilizan la glucosa oxidasa (GOx) para 
llevar  a  cabo  la detección de  la  glucosa, mientras que otros proponen el  uso de 
compuestos inorgánicos que imitan la función de las enzimas, como es el caso de 
NPs de metales [266] u óxidos metálicos [264]. Por otra parte, los métodos ópticos 
requieren de un reactivo cromóforo o fluorescente que produzca la señal analítica, 
mientras  que  dichas  sustancias  pueden  omitirse  en  el  caso  de  utilizar  un 
dispositivo eléctrico. 
 
1.4.6. Meropenem 
El  meropenem,  químicamente  ácido  (4R,5S,6S)‐3‐[(3S,5S)‐5‐
(dimetilcarbamoil)pirrolidin‐3‐il]sulfanil‐6‐[(1R)‐1‐hidroxietil]‐4‐metil‐7‐oxo‐1‐
azabiciclo[3,2,0]hept‐2‐eno‐2‐carboxílico  (Figura  11),  es  un  antibiótico  tipo  β‐
lactámico  de  gran  espectro,  eficaz  contra  bacterias  anaerobias  gram  positivas  y 
gram  negativas  [279].  Este  tipo  de  antibióticos  se  usan  frecuentemente  como 
último  recurso,  cuando  los pacientes  con  infecciones  se encuentran gravemente 
enfermos  o  cuando  se  supone  que  albergan  bacterias  resistentes  [280].  Los 
carbapenemas, como los antibióticos β‐lactámicos, inhiben la síntesis de la pared 
celular  bacteriana  por  medio  de  la  inhibición  de  las  proteínas  de  unión  a  la 
penicilina  [279,281,282].  La  eficacia  de  estos  antibióticos  está  influida  por  el 
tiempo, lo que implica que, para asegurar un efecto antibiótico,  la concentración 
de compuesto  libre debe mantenerse por encima de  la concentración  inhibitoria 
mínima (CIM) entre dos dosis consecutivas [283–286]. 
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Figura 11. Estructura química del meropenem. 
El  meropenem  ha  mostrado  una  eficacia  clínica  en  el  tratamiento  de  un  gran 
número  de  infecciones,  como  del  tracto  respiratorio,  región  intraabdominal, 
ginecológica, urinaria, meningitis o fibrosis quística [287,288]. 
Tradicionalmente,  la  determinación  de  antibióticos  en  fluidos  biológicos  se  ha 
llevado  a  cabo  mediante  procedimientos  microbiológicos  [6].  Sin  embargo,  la 
revisión  de  la  bibliografía  realizada  ha  revelado  la  existencia  de  diferentes 
metodologías analíticas para  la cuantificación de compuestos antimicrobianos en 
diversas matrices (Tabla 10). 
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Tabla 10. Métodos analíticos para la determinación de meroperem. 
Analito  Matriz  Método  LD (µg/L)  LQ (mg/L)  Intervalo lineal  Ref. 
Meropenem  Dosis farmacéutica 
HPLC‐UV  4.24  0.013  10‐70 µg/L  [289] UV‐vis  19.41  0.059  5‐35 µg/L 
Meropenem  Dosis farmacéutica 
Ensayo 
microbiológico  1.5‐6 mg/L  [279] 
Amikacina 
Streptomicina 
Kanamicina B 
Paromonicina 
Neomicina B 
Agua  SCX‐ HPLC‐CL 
0.7 
7.5 
10 
1 
1.5 
2.5‐50 µg/L 
25‐500 µg/L 
30‐750 µg/L 
3.5‐75 µg/L 
5.0‐100 µg/L 
[290] 
Meropenem  Plasma  HPLC‐UV  0.1∙106  0.05  0.05‐100mg/L  [291] 
Meropenem 
Plasma 
MEKC 
0.2∙106 
0.5–50mg/L  [292] Fluido 
cerebroespinal  0.3∙10
6 
Linezolida 
Meropenem 
Vancomicina 
Medio de 
crecimiento 
bacteriano 
HPLC‐DAD 
0.5 
2 
0.5 
[293] 
Amoxicilina 
Cefuroxima 
Ceftazidima 
Meropenem 
Piperacillina 
Plasma 
Humano 
Suero bovino 
UPLC‐MS/MS  ‐ 
1.05 
0.62 
0.81 
0.52 
1.09 
1‐100 mg/L 
1‐100 mg/L 
0.5‐80 mg/L 
0.5‐80 mg/L 
1‐150 mg/L 
[294] 
Meropenem  Medio bacteriano  LC‐MS/MS  50‐25,000 µg/L  [281] 
Ertapenem 
Meropenem 
Doripenem 
Orina  LC‐UV 
2.362∙106 
0.943∙106 
1.137∙106 
7.156 
2.858 
3.445 
15‐50 mg/L 
20‐50 mg/L 
20‐50 mg/L 
[295] 
Meropenem + 
10 β‐lactams 
Plasma 
humano  HPLC‐UV  0.1 
0.1‐ 
50 mg/L.  [296] 
Doripenem 
Ertapenem 
Imipenem 
Meropenem 
Plasma 
humano  UPLC‐UV 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
[297] 
Ampicillina 
Piperacillina 
Tazobactam 
Meropenem 
Acyclovir 
Metronidazole 
Plasma 
humano  LC‐MS/MS 
0.3 
0.3 
0.15 
0.05 
0.1 
0.1 
0.3‐150 mg/L 
0.3‐150 mg/L 
0.15‐75 mg/L 
0.1‐50 mg/L 
0.1‐50 mg/L 
0.05‐25 mg/L 
[298] 
Cefepim 
Ceftazidim 
Cefuroxim 
Meropenem 
Piperacillin 
Plasma 
humano  HPLC‐UV 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
2.5–60 mg/L 
2.5–60 mg/L 
2.5–60 mg/L 
2.5–60 mg/L 
2.5–60 mg/L 
[285] 
Meropenem 
+ 11 β‐lactams
Plasma 
humano  HPLC‐UV  5  5–250 mg/L  [299] 
Meropenem + 
8 β‐lactams  Suero humano  HPLC‐MS/MS  50  0.10  0.1–50 mg/L  [300] 
Meropenem 
Biapenem 
Fluido 
peritoneal  HPLC‐UV  10∙10
3  0.05  0.05–100 mg/L  [301] 
Bilis  20∙103  0.1  0.1–100 mg/L 
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Como  puede  apreciarse,  la  inmensa  mayoría  de  los  métodos  descritos  en  la 
bibliografía para la determinación de antibióticos están basados en el uso de HPLC, 
aunque  también  se  han  propuesto  ensayos  microbiológicos  [279]  o 
determinaciones espectrofotométricas  [289]. Estas  técnicas  se han aplicado para 
la  determinación  de  distintos  antibióticos  tanto  en  matrices  biológicas  (suero, 
plasma,  orina,  secreciones)  como  en  preparados  farmacéuticos,  alcanzando  LDs 
que oscilan entre los µg/L y los mg/L. Aunque los LDs pueden resultar adecuados 
para  la  determinación  de  este  compuesto,  los  procedimientos  empleados 
requieren  de  tediosos  tratamientos  de  muestra,  especialmente  en  el  caso  de 
fluidos biológicos (e.g. SPE seguida de evaporación del disolvente [292]).  
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En  las últimas décadas,  la necesidad de simplificar  las metodologías analíticas ha 
provocado una revisión de  los conceptos  fundamentales en  los que se cimientan 
las  técnicas  de  análisis  convencionales.  En  este  sentido,  tras  una  revisión 
bibliográfica de los trabajos publicados en el campo de la Química Analítica, se han 
observado,  en  primer  lugar,  tendencias  dirigidas  a  desarrollar  técnicas  que 
automaticen  la  etapa  relativa  al  pretratamiento  de  la  muestra,  disminuyendo 
significativamente  el  tiempo  de  análisis  y  la  manipulación  de  la  muestra.  En 
segundo lugar, existe un interés creciente por desarrollar dispositivos (químicos y 
bioquímicos)  basados  en  el  análisis  de  imágenes  capaces  de  realizar 
determinaciones  in  situ,  además  de  disminuir  de  manera  significativa  el  coste 
global de la aplicación del procedimiento para llevar a cabo los análisis. 
Estas  tendencias  van  asociadas  al  surgimiento  de  la  Química  Analítica  Verde  ha 
puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar metodologías respetuosas con el 
entorno, de manera que su impacto sobre éste sea mínimo. 
Así, teniendo en cuenta las tendencias anteriores, el objetivo principal en el que se 
enmarca  la  presente  Tesis  consiste  en  desarrollar  metodologías  de  análisis 
sostenibles, que respeten los principios en los que se basa la Química Verde y se 
enmarquen  en  las  tendencias  actuales  de  la  Química  Analítica.  Para  ello,  se 
plantearon los siguientes objetivos: 
I. Desarrollar  metodologías  analíticas  basadas  en  el  acoplamiento  de  la 
microextracción  en  fase  sólida  en  tubo  a  sistemas  de  cromatografía  líquida 
capilar  que,  además  de  cumplir  las  características  de  miniaturización  y 
automatización,  reducen  considerablemente  el  consumo  de  disolventes, 
tiempo, coste energético, etc. Desde esta perspectiva, la preparación de estas 
metodologías implica: 
a. Seleccionar las fases adsorbentes y estudiar las variables que influyen 
en el proceso de extracción y preconcentración (recubrimientos de los 
capilares, volumen de inyección, longitud del capilar, etc.) 
b. Evaluar de la influencia de la matriz 
c. Determinar  las prestaciones analíticas del método con el objetivo de 
ajustarse a los requerimientos establecidos por la legislación 
d. Validar el método en muestras reales 
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En  este  escenario,  se  establecieron  como  objetivos  específicos  el  desarrollo  de 
métodos basados en el acoplamiento de IT‐SPME con CapLC para su aplicación en 
la  determinación  de  compuestos  de  interés  tanto  social  como  económico  en 
distintos tipos de matrices, como son: 
 Cloraminas en aguas recreativas y de consumo
 Biocidas (irgarol‐1051 y diurón) en aguas de marinas
 Meropenem en matrices biológicas (secreciones mucosas)
II. Elaborar  dispositivos  colorimétricos  basados  en  la  inmovilización  de  los
reactivos  en  soportes  sólidos  dirigidos  al  análisis  in  situ  para  el  control  y
monitorización  de  compuestos  de  interés  en  distintas  matrices
(medioambientales,  industriales  y  clínicas).  Tanto  la  fabricación  como  el
empleo  de  los  mismos  se  realizaron  teniendo  en  cuenta  los  principios  de
sostenibilidad. El desarrollo de estos dispositivos implica:
a. Seleccionar  los  materiales  más  adecuados  para  inmovilizar  los
reactivos,  así  como  estudiar  tanto  las  variables  que  influyen  en  la
reacción  colorimétrica  como  en  la  respuesta  analítica  y  las
posibilidades de adaptación de la misma a estrategias sostenibles
b. Estudiar las prestaciones de las biomoléculas (enzimas) como reactivos
empleados en dispositivos
c. Evaluar  las  prestaciones  del  análisis  mediante  el  tratamiento  de
imágenes
En base a este planteamiento, se han propuesto distintos dispositivos de análisis in 
situ para la determinación de los siguientes compuestos: 
 Sulfuro de hidrógeno en aire i agua
 Peróxido de hidrógeno en productos comerciales
 Glucosa en muestras biológicas (suero sanguíneo)
Estos objetivos han podido  llevarse  a  cabo gracias  a  los proyectos  concedidos  al 
grupo de investigación MINTOTA: 
 Proyecto  CTQ2011‐26760  “Nuevas  estrategias  de  análisis  en  técnicas
cromatográficas miniaturizadas que incorporan la microextracción en fase
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sólida en tubo con nuevos (nano)materiales”, concedido por el Ministerio 
de Economía y Competitividad (MINECO). 
 Proyecto  ACOMP/2013/155  “Evaluación  del  efecto  de  los  subproductos 
debidos a la desinfección (DBPs), presentes en las piscinas cloradas, sobre 
la salud de los bañistas”. 
 Proyecto  CTQ2014‐53916P  “Desarrollo  de  nuevas  estrategias  para  el 
diseño  de  técnicas  de  cromatografía  líquida  miniaturizada  en  línea: 
nanopartículas,  contaminación  secundaria”,  concedido  por  el  Ministerio 
de Economía y Competitividad (MINECO) en el marco del Programa Estatal 
de  Fomento  de  la  Investigación  Científica  y  Técnica  de  Excelencia 
(Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. 
 Proyecto PROMETEO 2012/045 “Desarrollo de nuevas estrategias para el 
diseño  de  dispositivos  de  análisis  in  situ”,  concedido  por  la  Generalitat 
Valenciana  a  grupos  de  investigación  de  excelencia  de  la  Comunidad 
Valenciana. 
 Proyecto “Bases de la aplicación de la directiva marco del agua a las aguas 
costeras  de  la  Comunitat  Valenciana,  en  relación  a  las  sustancias 
prioritarias”. CPI‐13‐426. 
 Programa Gerónimo Forteza “Ayudas para la contratación de personal de 
apoyo en organismos de  investigación de  la Comunidad Valenciana”. CPI‐
14‐173. 
 Proyecto  “Estudio  in  vivo  de  la  penetración  de  los  antimicrobianos  en  la 
biopelícula bacteriana‐BIOFILM”. BIOMED 2014 (UV‐La Fe). 
 Proyecto PROMETEO 2016/109 “Desarrollo de nuevas estrategias para el 
diseño de dispositivos de análisis in situ: nano y biomateriales”, concedido 
por la Generalitat Valenciana a grupos de investigación de excelencia de la 
Comunidad Valenciana. 
Los  resultados  obtenidos  en  los  diferentes  trabajos  realizados  durante  el 
transcurso de la Tesis han sido recogidos en las siguientes publicaciones: 
 J. Pla Tolós, Y. Moliner Martínez, C. Molins Legua, R. Herráez Hernández, J. 
Verdú Andrés, P. Campins Falcó, Selective and sensitive method based on 
capillary  liquid  chromatography with  in‐tube  solid  phase microextraction 
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for  determination  of  monochloramine  in  water,  J.  Chromatogr.  A.  1388 
(2015) 17–23. doi:10.1016/j.chroma.2015.02.024. 
 J.  Pla  Tolós,  Y.  Moliner  Martinez,  C.  Molins  Legua,  P.  Campins  Falcó,
Colorimetic  biosensing  dispositive  based  on  reagentless  hybrid
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3.1. Reactivos 
Con  la  entrada  en  vigor  del  “Reglamento  (CE)  1272/2008 de  16  de  diciembre  de 
2008,  sobre  clasificación,  etiquetado  y  envasado  de  sustancias  y  mezclas”,  se 
incorporaron  a  la  legislación  comunitaria  los  criterios  del  Sistema  Globalmente 
Armonizado de las Naciones Unidas (SGA) con el fin de lograr una armonización a 
nivel  internacional  [302].  En  la  Figura  12  aparecen  representados  los  nuevos 
pictogramas de peligro introducidos por el Reglamento CLP conforme al SGA. 
GHS1: Gras a presión 
GHS2: Explosivo 
GHS3: Comburente 
GHS4: Inflamable 
GHS5: Corrosivo 
GHS6: Peligro para la salud 
GHS7: Toxicidad aguda 
GHS8: Peligro grave para la salud 
GHS9: Peligro para el medio ambiente 
Figura  12.  Pictogramas  de  peligro  introducidos  por  el  “Reglamento  (CE)  1272/2008  de  16  de 
diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas” conforme al 
SGA. 
En  la Tabla 11 se enumeran  los reactivos utilizados durante  los distintos trabajos 
desarrollados  en  la  parte  experimental  de  la  Tesis,  junto  con  sus  respectivos 
pictogramas de peligro: 
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Tabla 11. Listado de reactivos utilizados durante la Tesis y sus pictogramas de peligro (Los 
pictogramas GHR1 y GHR2 se han omitido debido a que ningún reactivo los incluía en su etiqueta). 
Reactivo 
             
N,N‐Dimetil‐p‐fenilendiamina               
Cloruro de Hierro (III)               
Ácido clorhídrico (37%)               
Sulfuro de Sodio               
Glicerol               
Irgarol‐1051               
Diurón               
Acetonitrilo               
Metanol               
Polidimetilsiloxano               
Dióxido de Silicio               
Tetraetil Ortosilicato               
3,3’,5,5’‐Tetrametilbencidina               
Peróxido de Hidrógeno (30%)               
Acetato de Sodio               
Ácido Acético Glacial               
Peroxidasa del Rábano               
Cloruro de Amonio               
Hipoclorito de Sodio               
Yoduro Potásico               
Ácido Ortofosfórico               
Permanganato Potásico               
Nitroprusiato de sodio               
Hidrogenocarbonato de Sodio               
Ácido Sulfúrico               
Timol               
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Tabla 11: Listado de reactivos utilizados durante la Tesis y sus pictogramas de peligro (Continuación). 
Reactivo 
             
Hidróxido de sodio               
Glucosa oxidasa               
N,N‐Dietil‐p‐fenilendiamina               
Hidrogenofosfato de Potasio               
Glucosa               
Meropenem               
Ácido bórico               
 
3.2. Instrumentación 
A lo largo de los trabajos llevados a cabo en el marco de la Tesis, se han utilizado 
distintos  equipos  dependiendo  de  las  necesidades  de  cada  caso.  Dichos  equipos 
pueden dividirse, en función de su fundamento, en: (I) técnicas cromatográficas y 
(II)  técnicas  espectrofotométricas.  A  continuación  se  ofrece  una  descripción  de 
cada uno de ellos. 
 
3.2.1. Técnicas cromatográficas 
Para  el  análisis  cromatográfico  capilar  se  utilizaron  dos  sistemas  diferentes,  el 
primero  de  los  cuales  consistió  en  una  válvula  de  inyección  de  seis  puertos 
Rheodyne  7725,  una  bomba  capilar  isocrática  (Jasco  Corporation,  Japón)  y  un 
detector UV‐Vis de fila de diodos (Agilent 1200 series, Alemania) equipado con una 
celda de flujo de 80 nL. Las señales se registraron entre 190 y 400 nm. Este sistema 
fue utilizado para la determinación de cloraminas en muestras de agua. 
Por otra parte, en el segundo caso, se utilizó, al igual que en el caso anterior, una 
válvula  de  seis  puertos  Rheodyne  7725  y  un  detector  UV‐Vis  de  fila  de  diodos 
(Agilent  1200  Series,  Alemania)  equipado  con  una  celda  de  flujo  de  80  nL.  Sin 
embargo,  en  esta  ocasión,  se  empleó  una  bomba  capilar  binaria  (Agilent  1100 
Series, Alemania). Las señales analíticas se registraron entre 190 y 400 nm. Tanto 
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el meropenem como el  irgarol‐1051 y el diurón  fueron analizados mediante este 
montaje. 
Finalmente,  el  tratamiento  y  adquisición  de  datos  se  realizó,  en  ambos  casos,  a 
través del programa informático Agilent HPLC Chemstation. 
 
3.2.2. Técnicas espectrofotométricas 
El  análisis  colorimétrico  mediante  espectroscopia  UV‐vis  se  realizó mediante  un 
espectrofotómetro  UV‐Vis  HP‐8453  (Hewlett  Packard,  USA)  equipado  con  una 
celda de 1 cm de camino óptico. Los espectros de absorción se registraron entre 
190  y  900  nm.  Además,  también  se  empleó  un  espectrofotómetro  Cary  630 
(Agilent  Technologies,  USA)  equipado  con  un  accesorio  de  fibra  óptica.  En  este 
caso,  los  espectros  se  registraron  entre  190  y  1100 nm,  utilizándose  el  software 
CaryWinUV para el análisis de los datos. 
Por  otra  parte,  para  las  medidas  de  reflectancia  difusa  se  utilizó  un 
espectrofotómetro  Cary  630  (Agilent  Technologies,  USA)  equipado  con  un 
accesorio  de  reflectancia  difusa  Harrick  Scientific  Products  (Pleasantville,  NY), 
dotado de una cámara de video y una fuente de luz. Los espectros se registraron 
entre  200  y  800  nm.  La  visualización  de  video  en  tiempo  real  se  consiguió 
utilizando el software GrabBee, mientras que la adquisición tratamiento de datos 
se realizó a través del programa informático CaryWinUV.  
Finalmente, el análisis mediante el modelo de color RGB y CMYK se  llevó a cabo 
mediante los editores de imágenes ImageJ y GIMP. Estos programas informáticos 
se encuentran disponibles de manera gratuita en internet y pueden ser instalados 
en  distintos  sistemas  operativos  (Windows,  Linux  y Mac OS  X).  Para  obtener  las 
imágenes digitales se empleó una  impresora multifuncional RICOH Aficio  (RICOH, 
Japón) en modo escáner o un  teléfono  inteligente  LG Optimus  L5  (LG, Corea del 
Sur). 
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3.3. Procedimiento experimental 
En  los  siguientes  apartados  se  describen  las  condiciones  utilizadas  para  llevar  a 
cabo los métodos de análisis propuestos en los distintos trabajos realizados. 
 
3.3.1. Preparación de las disoluciones patrón 
Las  disoluciones  patrón  se  prepararon  por  disolución  o  dilución  de  los  reactivos 
comerciales  con  agua  ultrapura,  obtenida  mediante  el  sistema  Nanopure  II 
(Barnstead, Estados Unidos). Sin embargo, en el caso de las cloraminas, debido a la 
ausencia  de  patrones  comerciales,  se  prepararon  diariamente  utilizando  las 
condiciones descritas a continuación:  
Las  monocloramina  se  obtuvo  mezclando  hipoclorito  de  sodio  con  cloruro  de 
amonio en una relación N/Cl 1.25:1. El pH de la mezcla se ajustó a 8 con tampón 
fosfato  1  M.  Después,  las  disoluciones  se  guardaron  en  viales  cubiertos  de 
aluminio para protegerlos de la luz solar. 
La síntesis de tricloramina se realizó mezclando hipoclorito de sodio y cloruro de 
amonio  en  una  relación  Cl/N  de  3:1  a  un  pH  de  3.5.  Posteriormente,  las 
disoluciones se guardaron en viales cubiertos de aluminio  llenados por completo 
para evitar la acumulación de la TCA en el espacio de cabeza. 
 
3.3.2. IT‐SPME acoplada a CapLC 
La técnica de IT‐SPME se ha utilizado para la determinación de diferentes tipos de 
compuestos.  Tal  y  como  se  ha  explicado  en  la  introducción,  uno  de  los  puntos 
fuertes  que  ofrece  esta  técnica  reside  en  su  versatilidad,  dado  que  puede 
acoplarse a diferentes tipos de sistemas y mediante distintas modalidades. En este 
caso,  los  trabajos  se  realizaron  utilizando  la  modalidad  de  IT‐SPME  en  válvula 
debido  a  los  buenos  resultados  que  ofrece,  con  una  modificación  del  sistema 
mínimo.  Así,  el  bucle  de  inyección  convencional  de  la  válvula  de  inyección  se 
sustituyó  por  una  columna  capilar  de  GC  capaz  de  extraer  y  preconcentrar  los 
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analitos en su interior. Las conexiones con la válvula se llevaron a cabo mediante el 
uso de manguitos  (2.5 cm x 1/16) de polieter éter cetona (PEEK) colocados en el 
extremo  de  la  columna  capilar.  Finalmente,  las  conexiones  se  completaron 
mediante férrulas y conteras. 
La inyección de las muestras y los patrones en el sistema cromatográfico se llevó a 
cabo de manera manual, utilizando una jeringa de precisión de 1 mL, con la válvula 
en  posición  de  carga.  Posteriormente,  mediante  un  cambio  de  posición  de  la 
válvula,  los  analitos  fueron  desorbidos  y  transferidos  a  la  columna  analítica 
mediante la fase móvil, produciéndose su separación y detección (Figura 13). 
Figura 13. Esquema de IT‐SPME en válvula acoplado a un sistema de cromatografía líquida capilar. A) 
Posición de “carga”, B) Posición de “inyección”. 
En la Tabla 12 aparecen detalladas las condiciones experimentales empleadas para 
la determinación de los diferentes analitos mediante cromatografía. 
Bomba Columnaanalítica
Columna 
capilar DesechoInyección
A)
Bomba Columnaanalítica
Columna 
capilar DesechoInyección
B)
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Tabla 12. Condiciones experimentales utilizadas en los análisis de compuestos mediante IT‐SPME‐
Cap‐DAD. 
3.3.3. Dispositivos de análisis in situ  
Los métodos de análisis  in situ son aquellos en  los que el análisis se realiza en el 
lugar  donde  se  encuentra  la  muestra,  sin  necesidad  de  ser  transportada  al 
laboratorio.  De  los  distintos  tipos  de  dispositivos  existentes  que  reúnen  estas 
características,  en  los  trabajos  llevados  a  cabo  en  esta  Tesis  se  optó  por  el 
desarrollo  de  sensores  colorimétricos,  puesto  que,  además  de  su  sencillez,  la 
respuesta analítica es fácilmente interpretable, incluso a simple vista.  
En  los  siguientes  apartados  se  explica  detalladamente  el  procedimiento  de 
fabricación  de  cada  uno  de  los  tipos  de  dispositivos  desarrollados,  así  como  las 
condiciones  experimentales  necesarias  para  que  se  produzca  la  aparición  de  la 
señal analítica. 
3.3.3.1. Preparación de sensores 
Durante  el  transcurso  de  esta  Tesis,  se  han  desarrollado  distintos  tipos  de 
dispositivos capaces de determinar diferentes compuestos  in situ. A continuación 
se detallan los protocolos seguidos para preparar cada uno de los sensores. 
Analito  Método  Columna 
capilar 
Columna analítica  Volumen 
inyección (µL) 
Fase móvil  Elución  Flujo 
(µL/min) 
λ (nm) 
Monocloramina  Cap‐LC‐DAD  TRB‐5  Zorbax SB C18 
(150mm x0.5 mm, i.d. 5 µm) 
100  CH3OH:Tampón pH 7  Isocrática  3  240 
Irgarol‐1051  Cap‐LC‐DAD  TRB‐35  Zorbax SB C18 
(150mm x0.5 mm, i.d. 5 µm) 
4000  CH3CN:H2O  Isocrática  20  226 
Diuron  Cap‐LC‐DAD  TRB‐35  Zorbax SB C18 
(150mm x0.5 mm, i.d. 5 µm) 
4000  CH3CN:H2O  Isocrática  20  254 
Meroperem  Cap‐LC‐DAD  TRB‐35  Zorbax SB C18 
(150mm x0.5 mm, i.d. 5 µm) 
500  CH3CN:H2O 
Gradiente: 
10% ACN 10 min 
15% ACN 2 min 
10% ACN 1min 
8  300 
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Sensor para la determinación de H2S 
Sensores  de  celulosa‐glicerol‐DmPD‐Fe(III): En  primer  lugar,  se  prepararon  unas 
disoluciones de 0.25 M de FeCl3 y 0.28 M de N,N‐dimetil‐p‐fenilendiamina (DmPD) 
en  las que se utilizó HCl 6 M como disolvente. A continuación,  los dos  reactivos, 
junto  con  glicerol,  se  mezclaron  en  una  relación  de  1:1:0.1.  Seguidamente,  un 
papel de filtro Whatman® 41, con un diámetro de 1.3 cm, se impregnó con 50 µL 
de la mezcla anterior y, finalmente, se secó al vacío durante 15 minutos. 
 
Sensores para la determinación de H2O2 
Sensores de PDMS‐TMB‐TEOS‐SiO2NPs: Estos sensores se obtuvieron mezclando 8 
mg de 3,3’,5,5’‐tetrametilbenzidina, 5 mg de óxido de silicio y 2 g de TEOS en un 
baño de ultrasonidos durante 10 minutos. Después, se añadieron 2 g de PDMS y la 
mezcla se agitó durante 15 minutos más. A continuación, se introdujo el agente de 
curado en una relación 1:10 con el PDMS y se mantuvo la agitación durante otros 
15 minutos. Finalmente, se pesaron 0.2 g de la mezcla en cada uno de los pocillos 
de una placa de poliestireno  (d=1 cm) y se guardó durante 12 h en estufa a una 
temperatura de 30 °C. 
Soportes PDMS‐TEOS‐TMB‐HRP‐SiO2‐NPs: En este caso, se fabricaron dispositivos 
siguiendo dos modalidades distintas, diferenciándose, básicamente, en la forma de 
inmovilización de la enzima. 
HRP  atrapado  →  Primeramente,  se  mezclaron  8  mg  de  3,3’,5,5’‐
tetrametilbenzidina, 5 mg de óxido de silicio, 20 µL de una dispersión de 
HRP en TEOS (1 mg/mL) y 2 g de TEOS en un baño de ultrasonidos durante 
10 minutos. A continuación, se añadieron 2 g de PDMS, manteniendo una 
agitación vigorosa durante 15 minutos. Seguidamente, se introdujeron 0.2 
g de agente de curado y se agitó la mezcla durante otros 15 minutos. Para 
terminar, se  introdujeron 0.2 g de  la mezcla en cada pocillo de una placa 
de poliestireno (d=1 cm) y se guardó en estufa a una temperatura de 30 °C 
durante 12 horas. 
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HRP adsorbido → Para la preparación de estos dispositivos, se mezclaron 8 
mg de 3,3’,5,5’‐tetrametilbenzidina, 5 mg de óxido de silicio y 2 g de TEOS, 
en un baño de ultrasonidos durante 10 minutos. Después, se añadieron 2 g 
de  PDMS,  agitando  la  mezcla  durante  15  minutos.  A  continuación,  se 
introdujeron 0.2 g de agente de curado y se mantuvo la agitación durante 
15  minutos  más.  Seguidamente,  se  pesaron  0.2  g  de  la  mezcla  en  cada 
pocillo  de  una  placa  poliestireno  (d=1  cm)  y  se  guardó  en  estufa  a  una 
temperatura  de  30  °C  durante  12  horas.  Posteriormente,  cada  film  fue 
depositado  encima  de  200  µL  de  una  disolución  0.03 mg/mL  de HRP  en 
tampón carbonato (pH 0.05M), dejándolo reaccionar durante 1 hora (cada 
cara)  a  temperatura  ambiente.  Finalmente,  los  films  se  lavaron  con 
tampón fosfato a pH 7. 
Sensores para la determinación de glucosa 
Sensores  PDMS‐TEOS‐TMB‐HRP‐GOx‐SiO2‐NPs:  Estos  dispositivos  se  fabricaron 
siguiendo dos procedimientos diferentes, en los que se modificó tanto el formato 
como el método de inmovilización de los reactivos. 
Análisis individual → 8 mg de 3,3’,5,5’‐tetrametilbenzidina, 5 mg de óxido 
de silicio, 1 mg de GOx, 50 µL de una dispersión de HRP en TEOS (1 mg/mL) 
y  2  g  de  TEOS  se  mezclaron  en  un  baño  de  ultrasonidos  durante  10 
minutos. Seguidamente, se introdujeron 2 g de PDMS y la mezcla se agitó 
de  manera  vigorosa  durante  15  minutos.  A  continuación,  se  añadió  el 
agente  de  curado  en  una  relación  1:10  con  el  PDMS,  manteniendo  la 
agitación durante otros 15 minutos. Posteriormente, se pesaron 0.2 g de la 
mezcla en cada uno de los pocillos de una placa poliestireno (d=1 cm) y se 
guardó en estufa a una temperatura de 30 °C durante 12 horas. 
Análisis  múltiple  →  En  primer  lugar,  se  mezclaron  4  mg  de  3,3’,5,5’‐
tetrametilbenzidina, 2.5 mg de óxido de silicio y 1 g de TEOS en un baño de 
ultrasonidos  durante  10  minutos.  Después,  se  añadió  1  g  de  PDMS, 
agitando la mezcla durante 15 minutos. Seguidamente, se introdujeron 0.1 
g de agente de curado, siguiendo la agitación durante 15 minutos más. A 
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continuación, se pusieron 25 µL de la mezcla resultante en cada uno de los 
96  pocillos  de  la  placa  y,  al  finalizar,  ésta  se  guardó  en  estufa  a  una 
temperatura de 30  °C durante 12 horas. Posteriormente,  se  introdujeron 
20 µL de una disolución de HRP  (1 µL/mL)  y 20 µL de otra disolución de 
GOx (0.1 mg/mL) en cada pocillo y se dejaron secar a vacío. 
 
3.3.3.2. Procedimientos y condiciones experimentales 
Obtención de la respuesta del sensor de H2S 
Sensores de celulosa‐glicerol‐DmPD‐Fe(III): La determinación de sulfuro se realizó 
tanto en agua como aire. En el primer caso, el sensor se sumergió en 1 mL de una 
disolución  de  sulfuro  de  sodio,  dejándose  reaccionar  durante  30  segundos. 
Finalmente,  el  dispositivo  se  lavó  con  5 mL  de  agua  para  eliminar  el  exceso  de 
reactivo. 
Para  el  análisis  de  sulfuro  de  hidrógeno  en  aire,  fue  necesario  generar  patrones 
gaseosos  de  esta  sustancia.  El  sulfuro  de  hidrógeno  es  un  ácido  débil,  con  unos 
valores  de  pKa  para  la  primera  y  segunda  protonación  de  6.88  y  14.15, 
respectivamente [226]. A un pH de 5 o menor, puede considerarse que la totalidad 
del sulfuro se encuentra en la forma de H2S [223]. Por lo tanto, la generación de las 
atmósferas de esta sustancia se consiguió acidificando disoluciones de sulfuro de 
sodio (100 µL) con HCl 6 M (100 µL) en el interior de botellas de dilución estática (2 
L) (Supelco, Estados Unidos).  
Una  vez  obtenida  la  atmósfera  de  H2S,  se  realizaron  mediciones  siguiendo  dos 
procedimientos distintos: muestreo activo y muestreo pasivo. 
Análisis de aire mediante muestreo pasivo → El sensor se suspendió con 
un hilo en el interior de una botella de dilución estática (2 L), en la que se 
generó  una  atmósfera  de  sulfuro  de  hidrógeno  (Figura  14)  y  se  dejó 
reaccionar  durante  30 minutos.  Después,  el  sensor  se  lavó  con  5 mL  de 
agua para eliminar el exceso de reactivo. 
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Figura 14: Montaje utilizado para el muestreo pasivo de patrones gaseosos. 
Análisis de aire mediante muestreo activo → En este caso, se conectaron 
en serie tres botellas de dilución estática, en las cuales se generó la misma 
concentración  de  sulfuro  de  hidrógeno.  Dentro  de  cada  botella  se 
introdujo un agitador magnético para remover la mezcla. Seguidamente, el 
portafiltros, con el sensor en su interior, se conectó con la tercera botella. 
Al  mismo  tiempo,  el  portafiltros  se  conectó  con  un  borboteador  que 
contenía  una  disolución  de  DmPD  (0.28 M)  y  FeCl3  disueltos  en  HCl  6M 
para comprobar si  la  retención del  sulfuro de hidrógeno en el  sensor era 
cuantitativa.  Finalmente,  el  borboteador  se  conectó  con  una  bomba  de 
muestreo  personal  APEX  (Casella,  España).  Además,  se  conectó  un 
calibrador de flujo al principio del montaje para controlar el  flujo de aire, 
que  se  ajustó  a  100  mL/min  (Figura  15).  Después  de  30  minutos  de 
muestreo, el  sensor se  lavó con 5 mL de agua para eliminar el exceso de 
reactivo. 
 
 
Figura 15: Montaje utilizado para el muestreo activo de patrones gaseosos. 
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Una vez finalizada la reacción colorimétrica, se procedió a cuantificar la intensidad 
de la señal analítica. Para ello se hizo uso de dos métodos diferentes: reflectancia 
difusa y espacio de color. 
Reflectancia difusa → El espectro de absorción del azul de metileno tiene 
un máximo de absorción a 670 nm, por lo que se escogió esta longitud de 
onda para llevar a cabo los análisis mediante reflectancia difusa. 
Modelo  de  color →  Por  otra  parte,  se  obtuvo  una  imagen  digital  de  los 
sensores  usando  una  impresora  multifuncional  y,  seguidamente,  se 
analizaron  con  el  editor  de  imágenes  gratuito  GIMP,  utilizando  la 
herramienta de cuentagotas. De este modo,  las  imágenes digitalizadas se 
tradujeron en variables numéricas de  color mediante el modelo de  color 
CMYK, escogiéndose el valor de  la coordenada cian para  la cuantificación 
del sulfuro de hidrógeno debido a que ofrecía los mejores resultados. 
 
Obtención de la respuesta del biosensor de H2O2 
Sensores  PDMS‐TEOS‐TMB‐HRP‐SiO2‐NPs:  Un  sensor,  con  el  enzima  HRP 
(adsorbido o atrapado) y el TMB inmovilizado en  la matriz,  fue depositado en un 
vial junto con 1 mL de tampón NaAc/HAc (0.1 M pH 5). A continuación, se añadió 
el peróxido de hidrógeno, iniciando la reacción de oxidación del TMB. La mezcla se 
dejó reaccionar durante 15 minutos y se midió la absorbancia a la longitud de onda 
de  653  nm.  Posteriormente,  la  reacción  se  detuvo  añadiendo  30  µL  de  una 
disolución 2M de ácido sulfúrico. En este caso, la absorbancia se registró a 450 nm. 
 
Obtención de la respuesta del biosensor de glucosa 
Sensores  PDMS‐TEOS‐TMB‐HRP‐GOx‐SiO2‐NPs:  La  determinación  de  glucosa  se 
realizó  mediante  dos  procedimientos  diferentes,  tal  y  como  se  describe  a 
continuación. 
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Análisis  individual → Un sensor  (con  la GOx, HRP y TMB atrapados en  la 
matriz) se dispuso en un vial al que se añadió 1 mL de tampón NaAc/HAc 
(0.1 M pH 5) y 100 µL de glucosa. La mezcla se dejó reaccionar durante 15 
minutos y se midió la absorbancia a 653 nm. 
Análisis múltiple → En cada pocillo  se  introdujeron 100 µL de disolución 
tampón NaAc/HAc (0.1 M pH 5) junto con 10 µL de glucosa para iniciar la 
reacción.  La mezcla  se  dejó  reaccionar durante 15 minutos  y  se acidificó 
con 10 µL de HCl (6 M). A continuación, la placa de pocillos se situó en la 
parte  superior  de  una  capucha  oscura,  usando  un  iPAD  mini  para 
proporcionar  luz  de  fondo  a  través  de  la  aplicación  gratuita  MyLight. 
Posteriormente,  el  teléfono  se  colocó  en  la  base  de  la  campana  para 
obtener  las  imágenes.  La  capucha  disponía  de  una  abertura  en  su  parte 
superior  (12.5  cm  x  8.5  cm)  alineada  con  la  cámara  del  teléfono  móvil 
(Figura 16). 
Figura 16. Representación esquemática del montaje utilizado para obtener las imágenes de la placa 
de 96 pocillos. 
La  evaluación  de  la  intensidad  del  color  de  la  fotografía  se  realizó  mediante  el 
programa informático de tratamiento de imágenes ImageJ. Para ello, se descargó e 
instaló  el  complemento  Readplate  (disponible  de  manera  gratuita  en  la  página 
web  del  programa)  para  convertir  las  imágenes  obtenidas mediante  el  teléfono 
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móvil en valores numéricos de RGB. Para la cuantificación del color amarillo de la 
disolución,  se  seleccionó  la  variación  del  valor  correspondiente  al  canal  azul, 
puesto  que  ofrecía  los  mejores  resultados.  Una  vez  la  imagen  estuvo 
correctamente ajustada a la cuadrícula proporcionada por el programa, se llevaron 
a cabo las medidas. Finalmente, la intensidad del color se convirtió en un valor de 
absorbancia  mediante  la  expresión  A=  ‐log  B/255,  donde  B  es  el  valor  de  la 
coordenada azul y 255 representa el valor máximo de luz transmitida. 
Las imágenes se obtuvieron a una distancia de 20 cm, desde la cámara del teléfono 
a la base de la placa.  
3.4. Muestras analizadas 
En  los  diferentes  trabajos  que  componen  esta  Tesis  se  han  analizado  distintas 
muestras reales con el objetivo de resolver problemas analíticos reales mediante 
el  uso  de  nuevas metodologías.  Así,  en  cada  uno  de  los  estudios  realizados,  se 
determinaron  compuestos  implicados  en  problemas  reales,  por  lo  que  se 
seleccionaron aquellas muestras reales en las que se sospechaba (o sabía) que el 
analito podía estar presente. 
3.4.1. Muestras medioambientales 
La determinación de contaminantes ambientales permite establecer si las matrices 
en las que se encuentran (aire, agua, sedimentos…) pueden resultar dañinas tanto 
para la salud humana como para el medio ambiente. Por lo tanto, se seleccionaron 
las  siguientes muestras ambientales  con el  fin de  comprobar  si  cumplían con  los 
valores límite establecidos en relación a las sustancias analizadas. 
La determinación de monocloramina se realizó en aguas de diferentes piscinas de 
la  Comunidad  Valenciana,  así  como  en  el  agua  de  la  red  de  abastecimiento.  En 
ambos casos,  las muestras de aguas se  recogieron con botellas de vidrio  topacio 
(250 mL), previamente lavadas, y se almacenaron a 4 °C hasta su análisis. 
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Con el  fin de cuantificar  los biocidas  irgarol‐1051 y diurón en aguas superficiales, 
se llevó a cabo un muestreo mensual durante el periodo comprendido entre marzo 
y  junio  de  2014  en  los  siguientes  puertos  de  Valencia:  Puerto  de  Valencia 
(Valencia, 39° 39.6’ N; 18.1’ O), Port Saplaya (Alboraya, 39° 30’ 0.5’’ N; 0° 16’ 0.5’’ 
O) y Siles  (Canet d’En Berenguer, 39° 40’ 0.8’’ N; 0° 11’ 54’’ O).  Las muestras de
aguas se recogieron a 1 m de profundidad con botellas de vidrio topacio (250 mL),
previamente lavadas, y se almacenaron a 4 °C hasta su análisis.
La determinación de sulfuro de hidrógeno se realizó en una Estación Depuradora 
de  Aguas  Residuales  (EDAR)  localizada  en  la  Comunidad  Valenciana.  Aquí,  la 
determinación se llevó a cabo en dos matrices diferentes: agua y aire. Con el fin de 
cuantificar  la  concentración  en  las  aguas  residuales,  se  seleccionaron  tres  zonas 
diferentes  de  la  planta  (entrada,  decantación  y  salida)  y  se  recogieron muestras 
con botellas de vidrio topacio (250 mL) previamente lavadas, que se almacenaron 
a 4 °C hasta su análisis. Por otra parte, para evaluar la concentración de sulfuro de 
hidrógeno  en  aire,  se  seleccionaron  cinco  áreas  diferentes  de  la  planta 
(decantador,  tanque  de  homogeneización,  desbaste,  digestor  y  rebosador), 
realizándose el análisis in situ.  
3.4.2. Muestras industriales 
El  análisis  de productos  industriales  permite  conocer  si  éstos  han  sido  fabricado 
siguiendo los estándares requeridos. En este caso, se determinó la concentración 
de  H2O2  en  diferentes  muestras  de  productos  comerciales:  agua  oxigenada 
comercial  3%  (Kern  Pharma,  España),  emulsión  oxidante  estabilizada  6% 
(Farmavita, Italia), emulsión oxidante estabilizada 9% (Deliplus, España), emulsión 
oxidante estabilizada 1.5% (Deliplus, España). 
3.4.3. Muestras biológicas 
El  análisis  de  parámetros  biológicos  permite  obtener  información  acerca  del 
estado de salud de las personas. Generalmente, se han estipulado intervalos en los 
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que se considera que una persona está sana, por lo que es necesario disponer de 
métodos  que  permitan  establecer  si  dicho  compuesto  se  encuentra  entre  los 
valores  considerados  normales.  Por  otra  parte,  en  el  caso  de  enfermedad  o 
deficiencia, es necesario el uso de medicamentos con el fin de retornar al paciente 
al  estado  saludable.  En  estos  casos,  también  es  necesario  conocer  su 
concentración  en  fluidos  biológicos  para  determinar  si  la  concentración  es  la 
adecuada.  Así,  las  muestras  para  el  análisis  de  glucosa  y  meropenem,  se 
obtuvieron tal y como se describe a continuación. 
La determinación de los niveles de glucosa se llevó a cabo en el suero obtenido de 
distintos  voluntarios,  a  los  que  se  les  extrajo  sangre  en  ayunas  en  tubos  sin 
anticoagulante  (tapón  rojo).  Los  tubos  se  dejaron  reposar  durante  2  horas  y, 
seguidamente,  se  refrigeraron  a  4  °C  durante  30  minutos.  A  continuación,  se 
centrifugaron a 2000 r.p.m. durante 10 minutos con el fin de separar el suero del 
resto  de  componentes  celulares  (eritrocitos,  plaquetas,  leucocitos)  y  del 
fibrinógeno. Finalmente, el suero se guardó en tubos eppendorf a ‐18 °C hasta su 
análisis. 
Las muestras  seleccionadas  para  determinar  la  presencia  de meropenem  fueron 
las    secreciones  mucosas  formadas  en  tubos  endotraqueales  (TEs)  usados  en 
pacientes de la unidad de cuidados intensivos, a los que se les había aplicado este 
antibiótico  para  tratar  algún  tipo  de  infección.  Las  muestras  de  TEs  fueron 
suministrados por el Hospital Universitario y Politécnico de La Fe. 
La Tabla 13 recoge, de manera resumida, las muestras analizadas en los diferentes 
trabajos, así como los analitos determinados en cada una de ellas. 
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Tabla 13. Muestras analizadas con sus respectivos analitos. 
Tipo de 
muestra  Muestra  Analito 
Me
dio
am
bie
nta
les
   Agua de distintas piscina Agua de la red de abastecimiento  Monocloramina
 Aguas superficiales de distintos
puertos de la Comunidad
Valenciana
 Irgarol‐1050 y
Diurón
 Aguas residuales
 Atmósferas de una EDAR  Sulfuro
Ind
ust
ria
les
   Disolución comercial de H2O2 (10
Vol.)
 Emulsiones oxidantes
estabilizadas
 Peróxido de
hidrógeno
Bio
lóg
ica
s 
 Suero sanguíneo  Glucosa
 Secreciones mucosas formadas en
tubos endotraqueales de
pacientes tratados con este
antibiótico
 Meropenem
82 
83 
CAPÍTULO IV ‐ RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
 84 
 
 
 
Capítulo IV – Resultados y discusión 
85 
 
4.1.  Determinación  de  cloraminas  en  agua  mediante  el 
acoplamiento de la microextracción en fase sólida en tubo a un 
sistema de cromatografía líquida capilar (IT‐SPME‐CapLC‐DAD). 
 
El  saneamiento  del  agua  mediante  cloración  ha  sido  uno  de  los  avances  más 
importantes en la salud pública gracias a que ha conseguido reducir drásticamente 
la  transmisión    enfermedades  infecciosas  producidas  por  beber  agua  en  mal 
estado.  Pese  a  que  actualmente  existen  diversos  métodos  de  desinfección,  la 
cloración sigue siendo el método más utilizado por su bajo coste y elevada eficacia, 
desde su implantación a mediados del siglo XIX [180–183,303].  
En el proceso de desinfección del agua mediante cloración, pueden diferenciarse 
distintas etapas a medida que se incrementa la cantidad de este desinfectante. En 
primer lugar, el cloro agregado reacciona con las sustancias inorgánicas reductoras 
presentes  en  el  agua,  por  lo  no  se  observa  un  aumento  en  la  concentración  de 
cloro residual. A continuación, la adición de más cloro provoca la reacción de éste 
con los compuestos orgánicos de nitrógeno presente en el agua, dando lugar a la 
formación  de  cloro  residual  combinado.  Es  en  esta  etapa  donde  tiene  lugar  la 
formación de las cloraminas: 
NH3 + HClO   NH2Cl + H2O  (Monocloramina ‐ MCA) 
NH2Cl + HClO   NHCl2 + H2O   (Dicloramina ‐ DCA) 
NHCl2 + HClO   NCl3 + H2O  (Tricloramina ‐ TCA) 
La MCA  es  un  desinfectante  débil  y  un  oxidante  estable,  por  lo  que  puede  ser 
usado como un desinfectante secundario [186–188], mientras que la DCA y la TCA 
son considerados subproductos de desinfección [186–191]. La proporción de estos 
compuestos  depende  del  pH,  la  temperatura  y  la  relación  entre  el  cloro  y  el 
nitrógeno, por lo que bajo condiciones ambientales normales, la MCA es la especie 
dominante. 
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Posteriormente, a medida que se va aumentando el aporte de cloro, se produce la 
oxidación  de  los  compuestos  organoclorados,  liberándose  nitrógeno  y 
reduciéndose el cloro a cloruro. Esto provoca una disminución en la concentración 
de  cloro  hasta  un  mínimo  denominado  punto  de  ruptura.  La  cantidad  de  cloro 
necesaria para alcanzar este punto se conoce como demanda de cloro. 
2NH2Cl + HOCl → N2 + H2O + 3HCl 
NH2Cl + NHCl2 → N2 + 3HCl 
2NH3 + 3HOCl → N2 + 3HCl + 3H2O 
No obstante, el punto de ruptura no llega a alcanzar el valor de cero debido a que 
una parte de la materia orgánica no se oxida totalmente. 
Finalmente,  la adición de más cloro produce un aumento en  la concentración de 
cloro  residual  libre,  puesto  que  se  han  completado  todas  las  reacciones  de 
oxidación de las sustancias orgánicas. En la Figura 17 se representa el perfil típico 
de la curva de demanda de cloro. 
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Figura 17. Etapas involucradas en la cloración de las aguas. 
Considerando estos aspectos, los principales retos de este trabajo son (i) revisar y 
establecer  las  condiciones  más  favorables  para  la  formación  de  la  MCA  y  (ii) 
proponer un método rápido, simple, sensible y selectivo para el análisis de la MCA. 
Con el  fin de conseguir estos objetivos, se ha desarrollado un método basado en  
IT‐SPME‐CapLC  acoplado  con  un  sistema  cromatográfico  capilar.  Esta  técnica 
permite inyectar las muestras directamente en el equipo debido a que los analitos 
no necesitan una etapa de derivatización u otro tratamiento previo al análisis.  
Finalmente, el procedimiento propuesto ha sido aplicado para determinar MCA en 
muestras  de  agua  reales.  Esta metodología  aporta  una mejora  en  el  tiempo  de 
análisis  con  una  disminución  en  el  consumo  de  reactivos  y  en  la  generación  de 
residuos. 
Clo
ro 
res
idu
al
Cloro agregado
Punto de ruptura
Destrucción del 
cloro por 
compuestos 
reductores
Formación de 
compuestos 
orgánicos de 
cloro y cloraminas
Destrucción 
de cloraminas
Cloro residual 
combinado
Formación de cloro 
libre y presencia de 
compuestos de cloro no 
destruidos
Desarrollo de metodologías sostenibles de análisis 
88 
 
4.1.1. Preparación de las disoluciones estándar 
El  estudio  de  las  cloraminas  es  problemático  debido  a  la  ausencia  de  patrones 
comerciales de estos compuestos, por lo que deben ser preparadas en disolución 
acuosa y estandarizadas utilizando métodos analíticos apropiados (Ver Capítulo III, 
sección   3.3.1.)  [186].  Tal  y  como se ha  comentado,  la  síntesis de  las  cloraminas 
tiene una fuerte dependencia de las condiciones experimentales (pH, temperatura 
y relación Cl:N), por lo que las concentraciones obtenidas pueden variar en función 
de  los  parámetros  utilizados  para  llevar  a  cabo  la  reacción.  En  la  Tabla  14  se 
recogen  algunas  de  las  condiciones  de  síntesis  de MCA propuestas  por  distintos 
autores. 
Tabla 14. Diferentes métodos de síntesis de MCA descritos en la bibliografía. 
Comp. N  Comp. Cl  Rel. Cl/N (mol)  pH  Tampón  Ref. 
NH4Cl  NaClO  1: 1.25  8  Fosfato  [183] 
NH4Cl  NaClO  1 : 1.03  10  NaOH  [199] 
NH3  NaClO  1:1.1  ‐  ‐  [304] 
NH4OH  Cl2  1 : 1  ‐  Bicarbonato  [305] 
NH4Cl  NaClO  1:1.25  8.5  ‐  [181] 
NH4OH  NaClO  ‐  > 8.5  Bicarbonato  [188] 
NH4OH  NaClO  ‐  9  Bicarbonato  [184] 
NH3  NaClO  1:5  8  ‐  [306] 
NH4Cl  NaClO  1:1.03  8.5  Fosfato  [307] 
NH4Cl  NaClO  1:1  10  ‐  [303] 
NH4Cl  NaClO  1 : 1.2  ‐  Fosfato  [308] 
NH3  NaClO  1:1  11  ‐  [309] 
 
Tal  y  como  puede  apreciarse,  todas  las  metodologías  de  síntesis  coinciden  en 
utilizar una relación molar N/Cl≥1 en medio básico. Por  lo tanto, a  la vista de  los 
resultados, se optó por utilizar una relación N/Cl 1.25:1 en un medio de reacción 
con  pH  8.  El  exceso  de  N  se  empleó  para  evitar  la  aparición  de  productos 
policlorados como la DCA y TCA, mientras que el pH básico favoreció la formación 
de la MCA. 
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A  continuación,  para  comprobar  que  la  formación  de  MCA  era  cuantitativa,  la 
disolución  se  analizó  mediante  el  método  estándar  de  la  APHA  basado  en  la 
reacción colorimétrica con N,N‐dietil‐p‐fenilendiamina (DePD) [194]. La elección de 
esta metodología se debió a que esta técnica permite discernir entre las diferentes 
especies de cloro combinado (MCA, DCA y TCA), por lo que se pudo verificar si las 
condiciones  de  reacción  eran  las  óptimas  para  la  síntesis  de  la MCA  o  si,  por  el 
contrario, se producían subproductos como la DCA y TCA.  
El DePD es un  reactivo  cromóforo que,  en presencia de  cloro,  se oxida para  dar 
lugar  a  un  compuesto  de  color  rosa  con  un máximo  de  absorbancia  en  515  nm 
(lectura  A:  Cloro  libre).  Además,  la  adición  de  pequeñas  cantidades  de  yoduro 
causan la oxidación del DePD debido a la presencia de MCA (lectura B: Cloro libre + 
MCA), mientras  que  un  exceso  de  iones  yoduro  provocan  la  aparición  del  color 
debido a la DCA (lectura C: Cloro libre + MCA + DCA). Por consiguiente, en el caso 
de que  la muestra  contenga MCA o DCA,  se  produce  un  incremento  en  la  señal 
registrada a 515 nm. 
Como aparece en la Figura 18, la cantidad de cloro libre (lectura A) es nula, lo que 
indica  que  todo  el  cloro  está  en  forma  de  cloro  combinado.  Por  otra  parte,  la 
diferencia C‐B, que indica la presencia de DCA, es insignificante, lo que indica que 
esta  sustancia  no  está  presente.  Por  último,  la  diferencia  entre  las  señales  B‐A 
indica la concentración de MCA. Por lo tanto,  la formación de este compuesto es 
cuantitativa. 
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Figura 18. Espectro UV‐vis del producto de oxidación de la N,N‐dietil‐p‐fenilendiamina. A: Cloro libre, 
B: Cloro libre + MCA, C: Cloro libre + MCA + DCA. 
Además, la concentración de MCA obtenida en la síntesis se estandarizó mediante 
tres  métodos  diferentes:  el  método  colorimétrico  de  DePD,  la  reacción  de 
Berthelot  [83]  y  el  método  yodométrico  [194].  Seguidamente,  con  el  fin  de 
comprobar si los resultados obtenidos por los tres métodos eran estadísticamente 
equivalentes,  se  llevó  a  cabo  un  análisis  estadístico  mediante  el  programa 
informático SPSS Statistics. La aplicación del test ANOVA de un factor reveló que lo 
tres  resultados  eran  estadísticamente  diferentes  (α<0.05).  Por  esta  razón,  a 
continuación,  se  analizaron  los  resultados  usando  un  test‐T  para  muestras 
independientes. Este test mostró que el método colorimétrico de DePD y el de la 
reacción de Berthelot daban resultados estadísticamente equivalentes, así como el 
método  del  DePD  y  el  yodométrico.  Sin  embargo,  las medias  calculadas  para  la 
reacción  de  Berthelot  y  para  el  método  yodométrico  fueron  estadísticamente 
diferentes  para  un  nivel  de  confianza  del  95%.  Esta  variación  pudo  ser  debida  a 
que el  yoduro  se oxida  con el oxígeno del  aire, por  lo que  las  señales obtenidas 
mediante este método pudieron haber sufrido desviaciones. 
De acuerdo con estos resultados, se usaron los métodos colorimétricos de DePD y 
de  Berthelot  para  estandarizar  las  disoluciones  de MCA.  Así,  se  concluyó  que  el 
rendimiento de la reacción de formación de la MCA alcanzaba valores cercanos al 
100 % en menos de 1 minuto. 
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4.1.2. Estabilidad de las disoluciones de MCA 
Con el propósito de determinar la estabilidad de las disoluciones de MCA, un vial 
con  una  disolución  patrón  preparada  de  acuerdo  a  las  condiciones  comentadas 
anteriormente se cubrió con aluminio y se guardó en la nevera durante varios días. 
Posteriormente,  dicha  disolución  se  sometió  al  ensayo  colorimétrico  de  DPD  a 
distintos intervalos de tiempo para medir la concentración de MCA (Figura 19). Los 
resultados obtenidos mostraron que, aunque  la concentración de MCA disminuía 
con el tiempo, ésta se mantuvo constante durante una jornada laboral. Por eso, las 
disoluciones de MCA se prepararon diariamente. 
 
Figura 19. Variación de la concentración de MCA en función del tiempo. 
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4.1.3. Estudio de la etapa de preconcentración 
Una vez establecidas las condiciones de síntesis de la MCA, se procedió a estudiar 
los  parámetros  relativos  al  IT‐SPME‐CapLC‐DAD,  como  la  naturaleza  del 
recubrimiento, el volumen de muestra procesado y el pH.  
En  primer  lugar,  para  estudiar  el  proceso  de  preconcentración,  un  segmento  de 
columna de cromatografía capilar TRB‐5, con un volumen interno de 25 µL, se usó 
como bucle de inyección.  A continuación, se procesaron diferentes volúmenes de 
una disolución de 0.5 mg/L de MCA, empleando el sistema IT‐SPME‐CapLC. De  la 
misma  manera,  se  inyectaron  diferentes  volúmenes  conteniendo  la  misma 
cantidad  de  analito  (16  µg).  En  ambos  casos,  los  volúmenes  ensayados  fueron 
desde 25 µL a 4 mL. Finalmente,  los resultados se compararon con  los obtenidos 
mediante la inyección directa (25 µL) de disoluciones en el rango de 2 a 16 mg/L.  
Cuando  la  cantidad  de  MCA  inyectada  se  mantuvo  constante,  se  observó  una 
disminución de la señal analítica a medida que se aumentó el volumen de muestra 
procesada,  fenómeno  que  podría  ser  debido  a  la  coelución  del  analito.  Sin 
embargo,  cuando  se  aumentaron  los  volúmenes  de  inyección  usando  una 
disolución de 0.5 mg/L de MCA, se observó un incremento del área de pico (Figura 
20). Generalmente,  el  volumen de muestra  procesado es  alto  en  relación  con  la 
fase  extractiva,  por  lo  que  la  extracción  de  los  analitos  no  es  cuantitativa.  Sin 
embargo,  un  incremento  del  volumen  de  muestra  procesado  conduce  a  un 
incremento de la respuesta, puesto que la cantidad absoluta de analito extraída es 
mayor. 
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Figura 20. Variación de la respuesta analítica (área de pico) para la MCA (0.5 mg/L) en función del 
volumen de muestra procesado. 
Por  otra  parte,  la  eficiencia  de  la  IT‐SPME  se  calculó  por  comparación  entre  la 
cantidad de analito extraída (transferida a la columna analítica) y total (cargada en 
el capilar del IT‐SPME). En este sentido, la MCA retenida se obtuvo a través de las 
ecuaciones  de  calibrado  construidas  mediante  la  inyección  directa  de  25  µL  de 
disoluciones de MCA.  
Como era de esperar, para un volumen de 100 µL, la recuperación fue superior al 
50%,  mientras  que  para  4  mL  fue  cercana  al  10%.  Sin  embargo,  aunque  la 
recuperación  fue  menor  cuando  se  procesaron  volúmenes  altos,  la  cantidad 
absoluta  de  analito  retenida  en  la  fase  adsorbente  fue  mayor,  por  lo  que  la 
respuesta obtenida presentó valores más altos. Estos resultados están de acuerdo 
con estudios publicados anteriormente  [310].  
Finalmente, se estudió el efecto de introducir una etapa de lavado después de la 
inyección de  las  disoluciones  de MCA  (25 µL H2O). No obstante,  se  observó una 
disminución de la señal como consecuencia de la pérdida de analito, por lo que se 
descartó la introducción de esta etapa en el procedimiento. 
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4.1.4. Estudio de la influencia del pH de la fase móvil 
Debido a que tanto la síntesis como la estabilidad de la MCA dependen del pH, se 
estudió  la  influencia  de  este  parámetro  en  la  respuesta  analítica  obtenida.  Para 
ello, se prepararon tres fases móviles con metanol y tampón fosfato 0.1 M (60:40) 
(v/v)  a  diferentes  valores  de  pH  (3,  7  y  10).  Seguidamente,  se  procedió  a  la 
inyección de  la   MCA (2.32 mg/L) en el sistema, registrando las señales analíticas 
en  cada  caso.  Los  resultados  obtenidos mostraron  que  el  valor  del  pH  tiene  un 
papel  crítico,  no  solamente  en  la  formación  de  la MCA,  sino  que  también  en  su 
detección mediante HPLC‐DAD. Así, para la misma concentración de MCA, la señal 
obtenida a pH 3 fue significativamente inferior a la registrada a pH 7, y ésta, a su 
vez, menor a la alcanzada a pH 10 (Figura 21). Este comportamiento indica que, a 
medida que el pH de la disolución desciende, también lo hace la estabilidad de la 
MCA,  favoreciendo  la  presencia  de  DCA  [311].  Por  lo  tanto,  para  una  misma 
relación Cl/N,  la  señal  analítica debida  a  la MCA  será menor  cuando el  pH de  la 
disolución disminuya. 
 
Figura 21. Cromatogramas obtenidos para una disolución de 2 mg/L de MCA usando fases móviles a 
diferentes pH. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede concluir que la señal de la MCA 
depende del  pH,  por  lo  que  es  necesario  que  el  valor  de pH de  la  fase móvil  se 
asemeje  al  de  las  muestras  que  vayan  a  analizarse.  De  lo  contrario,  la 
concentración  de  MCA  determinada  podría  no  corresponderse  con  la 
concentración  real  presente  en  la  muestra.  Por  consiguiente,  dado  que  las 
muestras de agua se encuentran, normalmente, en el rango de pH entre 6.5‐7, se 
optó por utilizar este valor para llevar a cabo los experimentos. 
 
4.1.5. Parámetros analíticos 
Las  ecuaciones  de  la  recta  de  calibrado,  el  intervalo  lineal,  la  sensibilidad,  la 
precisión y  la exactitud del método  fueron evaluados, obteniendo  los  resultados 
recogidos en la Tabla 15. 
Tabla 15. Parámetros analíticos obtenidos para la determinación de MCA utilizando diferentes 
volúmenes de inyección. 
  Linealidad (y=a+bx)  RDS (%)  LD (mg/L) 
V (µl)  a ± sa  b ± sb  R2 
Intervalo 
lineal 
(mg/L) 
Intradía 
(n=3) 
Interdía 
(n=6)   
100  ‐11 ± 7  515 ± 8  0.99  0.09‐5  3a  13b  0.029 
4000  ‐45 ± 30  2057 ± 33  0.99  0.03‐5  ‐‐‐  ‐‐‐  0.010 
a: Calculada a 0.25 mg/L 
b: Calculada a 2 mg/L 
 
Los valores obtenidos indican que este procedimiento es adecuado en el intervalo 
de  concentraciones  de  0.09‐5  mg/L.  Por  otra  parte,  la  repetibilidad  y  la 
reproducibilidad se evaluaron  mediante la RSD(%) intra‐ e inter‐día, siendo 3 y 13, 
respectivamente. 
El  LD  se  determinó  experimentalmente  para  una  concentración  de  analito  que 
diera una respuesta analítica que fuera 3 veces la relación S/N, siendo el resultado 
0.029 mg/L. Aunque la legislación europea no establece ningún valor límite para la 
MCA, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un valor límite de 3 
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mg/L de MCA en agua de consumo [312], mientras que  la Agencia de Protección 
Ambiental  (EPA,  del  inglés Environmental  Protection  Agency)  fija  ese  límite  en  4 
mg/L , expresado como Cl2 [313]. En consecuencia, el método propuesto es capaz 
de detectar  concentraciones de MCA muy por debajo de  los  límites establecidos 
por estas agencias. 
Considerando  los  valores  presentados  anteriormente,  se  seleccionó  un  volumen 
de inyección de 100 µL para llevar a cabo los análisis. No obstante, en el caso de 
que  se  necesitaran  LD menores,  se  podría  incrementar  el  volumen  de  inyección 
(usando 4 mL, el LD fue de 0.010 mg/L). 
 
4.1.6. Análisis de muestras de agua 
El método propuesto en este  trabajo  se aplicó para analizar diferentes muestras 
de agua de piscina de la Comunidad Valenciana (Ver Capítulo III, sección 3.4.1.). 
La  concentración  de  MCA  obtenida  mediante  el  método  colorimétrico  fue,  en 
todos los casos, inferior al LD. Por otra parte, en análisis mediante IT‐SPME‐CapLC‐
DAD  reveló  la  presencia  de  MCA  en  todas  las  muestras  analizadas  (Tabla  16), 
obteniendo  valores  comprendidos  entre  69  y  98  µg  MCA/L.  Estos  resultados 
confirmaron que el método propuesto es  capaz de obtener  LDs mucho menores 
que los obtenidos mediante el método colorimétrico con DePD. 
Tabla 16. Concentraciones de MCA determinadas en diferentes muestras, mediante el método 
colorimétrico con DPD y IT‐SPME‐CapLC. 
Muestra  Método colorimétrico 
con DePD 
IT‐SPME‐CapLC‐DAD (mg 
NH2Cl/L) 
Piscina 1  < LD  0.090 ± 0.011 
Piscina 2  < LD  0.069 ± 0.004 
Piscina 3  < LD  0.094 ± 0.007 
Piscina 4 
Agua de consumo 
< LD 
< LD 
0.098 ± 0.009 
0.084 ± 0.012 
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En la Figura 22 se muestran los cromatogramas obtenidos al procesar  disoluciones 
patrón de MCA, una muestra de agua de piscina y esa misma muestra fortificada 
con 0.3 mg/L de MCA. 
 
Figura 22. Cromatogramas correspondientes a diferentes disoluciones: blanco, disoluciones patrón, 
muestras de agua de piscina, muestras de agua de piscina fortificadas y agua de grifo (Volumen 
procesado: 100 µL). 
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Como  puede  observarse,  el  pico  relativo  a  la  MCA  aparece  en  todos  los 
cromatogramas (exceptuando el blanco), a un tiempo entre 18 y 18.5 min. 
Finalmente,  para  evaluar  la  exactitud  del  método,  tanto  las  muestras  de  agua 
como el blanco se  fortificaron con una concentración de 0.3 mg/L, obteniéndose 
recuperaciones de 81 ± 6% (n=3). 
 
4.1.7. Aplicabilidad del método 
Cabe  destacar  que  el  procedimiento  descrito  sería  igualmente  aplicable  para  la 
determinación de las otras dos cloraminas (DCA y TCA), permitiendo la separación 
y cuantificación de las distintas especies de cloro combinado.  
Tal  y  como se ha  comentado anteriormente,  la proporción de estos  compuestos 
depende,  principalmente,  del  pH  y  la  relación  entre  el  cloro  y  el  nitrógeno.  La 
formación de  la DCA exige un pH alrededor de 4.5 y una relación Cl/N entre 2:1‐
3:1, mientras que valores de pH < 3 y relaciones Cl/N superiores a 3  favorecen la 
aparición de la TCA [186]. Así, con el fin de comprobar si la DCA y TCA podían ser 
detectadas mediante  el  método  propuesto,  se  prepararon  disoluciones  con  una 
relación molar Cl/N de 3.5  a pH 3  y  se  inyectaron en el  sistema  IT‐SPME‐CapLC‐
DAD (Capítulo III, sección 3.3.1.). 
Como cabría esperar, en la Figura 23 se observa que el pico correspondiente a la 
TCA es el que presentó mayor área debido a que las condiciones utilizadas (Cl/N > 
3 y pH = 3) favorecen la formación de esta especie [186]. No obstante, también se 
detectaron MCA y DCA, aunque con un área de pico significativamente menor que 
la obtenida para la TCA.  
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Figura 23. Cromatogramas obtenidos a diferentes longitudes de onda de una disolución de TCA (6 
mg/L) a pH=3.5, utilizando una fase móvil MeOH:Tampón pH 3.5. 
 
4.1.7. Comparación con otros métodos 
En  la  Tabla  5  (Capítulo  I,  sección  1.4.1.)  se  han  expuesto  las  principales 
características de  los métodos propuestos para  la determinación de MCA. Como 
puede observarse, en algunas ocasiones, estos métodos solamente son capaces de 
determinar  la  cantidad  de  cloro  total,  sin  diferenciar  entre  las  especies  de  cloro 
combinado y cloro libre. Sin embargo, los métodos basados en el uso del reactivo 
DePD  (colorimétrico  y  valoración)  sí  que permiten  distinguir  entre  los  diferentes 
tipos  de  cloraminas,  aprovechando  los  distintos  potenciales  de  oxidación  que 
presentan estos compuestos. Finalmente,  se ha propuesto el uso de sistemas de 
separación como HPLC capaces de distinguir entre  las distintas especies de cloro 
combinado gracias a la diferencia de polaridad existente entre ellas. 
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En  el  presente  trabajo  se  ha  acoplado  la  IT‐SPME  a  un  sistema  de  HPLC, 
aprovechando, de esta manera,  las ventajas de ambas técnicas. Por una parte,  la 
IT‐SPME permite realizar la extracción y preconcentración de los analitos, mientras 
que  la  HPLC  permite  discernir  entre  las  distintas  cloraminas  presentes  en  la 
muestra.  Además,  la  extracción,  preconcentración  y  análisis  se  llevan  a  cabo  en 
una sola etapa, reduciendo la manipulación de la muestra y minimizando el riesgo 
de contaminación. 
 
4.1.7. Conclusiones. 
En este trabajo se ha comprobado que las condiciones de síntesis de  la MCA son 
un factor crítico a la hora de obtener este producto, puesto que parámetros como 
el pH o la relación Cl/N puede dar lugar a la formación mayoritaria de MCA, DCA o 
TCA.  
Por otra parte,  la  dependencia del  pH que muestran  las  cloraminas es un  factor 
importante  a  la  hora  de  seleccionar  la  fase móvil  cuando  se  quiera  emplear  un 
método cromatográfico. Como se ha visto, una variación en el pH de la fase móvil 
conlleva  una  disminución  en  la  señal  de  la  MCA  como  consecuencia  de  la 
formación de la DCA. De acuerdo con estos resultados, el pH de la fase móvil tiene 
que  ser  ajustado  teniendo  en  cuenta  el  pH  de  las  muestras  que  se  vayan  a 
procesar. 
Basándonos en estos resultados, una combinación de IT‐SPME‐CapLC‐DAD permite 
la  determinación  selectiva  de  la  MCA  a  un  nivel  de  concentración  bajo.  La 
metodología propuesta dio lugar a un intervalo lineal satisfactorio, así como a un 
buen  LD,  permitiendo  determinar  niveles  de  concentración  inferiores  a  los 
recomendados por agencias como la EPA o la OMS. 
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4.2.  Microextracción  en  fase  sólida  en  tubo  acoplada  a  un 
sistema  cromatográfico  capilar  (IT‐SPME‐CapLC‐DAD)  para  la 
determinación de biocidas en aguas 
 
La  acumulación  de  microorganismos  y  plantas  en  las  superficies  sumergidas  de 
embarcaciones  puede  deteriorar  el  recubrimiento,  aumentar  el  consumo  de 
combustible o introducir especies foráneas en nuevos ecosistemas [213,216,217]. 
Con el fin de dar solución a estos problemas, a finales de los años 50 y principios 
de  los  60,  el  tributilestaño  (TBT)  se  introdujo  en  la  composición  de  las  pinturas 
aplicadas  en  muelles  o  en  el  casco  de  las  embarcaciones  como  agente  anti 
incrustante, obteniendo muy buenos resultados. Sin embargo, en el año 2008,  la 
Organización  Marítima  Internacional  prohibió  su  uso  a  nivel  mundial  dada  su 
elevada toxicidad [314]. 
Como alternativa  al  TBT,  se  optó por utilizar  insecticidas,  fungicidas  y  herbicidas 
para desarrollar el papel de agentes antiincrustantes, siendo el diurón y el irgarol‐
1051  dos  de  los  compuestos  más  empleados.  El  irgarol‐1051  es  una  triazina 
simétrica que actúa bloqueando una etapa en la cadena de transporte electrónico 
del fotosistema II [202–204]. Por otra parte, el diurón es un herbicida de la familia 
de las fenilureas que, al igual que el irgarol‐1051, es un inhibidor de la fotosíntesis 
que actúa sobre el fotosistema II. Estos biocidas son sustancias persistentes en el 
medio marino, estableciéndose el tiempo de vida media para el irgarol‐1051 en un 
periodo  comprendido  entre  100  y  350  días  [203,207,208], mientras  que  para  el 
diurón este valor oscila entre 43 y 2180 días [209].  
Las  normas  de  calidad  ambiental  en  el  ámbito  de  la  política  de  aguas  que 
desarrolla  la  Directiva  Marco  del  Agua  [315],  establecen  una  concentración 
máxima  permitida  de  0.016  µg/L  de  irgarol‐1051  y  1.8  µg/L  de  diurón  en  aguas 
superficiales.  Sin  embargo,  la  determinación  de  estos  compuestos  implica, 
generalmente, la extracción, limpieza y preconcentración de las muestras antes del 
análisis  cromatográfico.  Por  lo  tanto,  el  empleo  de  la  técnica  de  IT‐SPME  puede 
resultar una  alternativa  atractiva para  la determinación de estos  compuestos  en 
muestras de agua. 
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En  este  trabajo  se  propone  un  procedimiento  en  línea  para  determinar  irgarol‐
1051 y diurón en muestras de agua basado en  IT‐  SPME‐CapLC‐DAD. Además,  la 
eficiencia de la metodología empleada ha sido demostrada, no solo estimando los 
parámetros  analíticos,  sino  que  también  por  medio  de  la  cuantificación  del 
impacto  ambiental  a  través  del  cálculo  de  la  huella  de  carbono  (CFP).  Por 
consiguiente,  entre  las  principales  ventajas  que  ofrece  esta  metodología  se 
encuentran la eliminación de la etapa de pretratamiento, así como la minimización 
del tiempo de análisis, residuos y costes. 
 
4.2.1. Optimización del procedimiento de IT‐ SPME 
En  este  trabajo,  una  columna  cromatográfica  capilar  se  usó  como  bucle  de 
inyección,  produciéndose  la  extracción  de  los  analitos  durante  la  fase  de  carga. 
Posteriormente,  los analitos fueron transferidos a la columna analítica por medio 
de  la  fase  móvil  cuando  la  válvula  cambió  de  posición.  Esta  configuración  es 
especialmente  ventajosa  para  el  análisis  de  muestras  de  agua  debido  a  que  se 
pueden  procesar  volúmenes  de muestra  relativamente  grandes  (mayores  que  4 
mL) y, en consecuencia, alcanzar los límites de detección requeridos. 
En primer  lugar,  se procedió a optimizar el  sistema propuesto para el análisis de 
biocidas. Para ello se evaluaron los siguientes parámetros: la naturaleza de la fase 
adsorbente, la longitud de la columna capilar y el volumen de muestra procesado. 
Para estudiar la influencia de la fase adsorbente en la retención del irgarol‐1051 y 
el diurón, se utilizaron distintos tipos de columnas capilares de PDMS con distintos 
porcentajes de grupos  fenilo  (5%, 20%, 35% y 50%).  Seguidamente,  se  inyectó 1 
mL  de  disolución  con  ambos  biocidas  (2.5  µg/L  de  irgarol‐1051  y  12.5  µg/L  de 
diurón) y se registró la respuesta analítica (Figura 24).  
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Figura 24. Variación de la respuesta analítica (área de pico) para el irgarol‐1051 (2.5 µg/L) y diurón 
(12.5 µg/L) en función del porcentaje de grupos difenilo en la fase extractante, para un volumen 
procesado de 1mL. 
Como  puede  observarse,  el  incremento  de  los  grupos  difenilo  lleva  asociado  un 
incremento  de  la  respuesta  analítica.  Sin  embargo,  fases  adsorbentes  con  un 
porcentaje  de  éstos mayor  al  50%  provocaban  una  disminución  significativa  del 
área de pico. Por esta razón, una composición del 35% proporciona un ambiente 
óptimo  de  retención  que  puede  ser  atribuido  a  un  equilibrio  entre  las 
interacciones apolares y de tipo π‐ π entre el adsorbente y los analitos. Así, la fase 
adsorbente TRB‐35 fue seleccionada para llevar a cabo experimentos. 
En la siguiente etapa, se estudió la influencia de la longitud de la columna capilar. 
Para ello,  se  inyectaron volúmenes de 1 mL de disolución patrón de  irgarol‐1051 
(2.5  µg/L)  y  diurón  (25  µg/L)  en  columnas  capilares  de  30,  60  y  100  cm.  La 
respuesta  analítica  del  irgarol‐1051  se  incrementó  en  un  18%  y  57%  para  las 
columnas capilares de 60 y 100 cm, respectivamente, comparada con la respuesta 
obtenida con la columna de 30 cm. En el caso del diurón, este incremento fue del 
36%  y  75%  para  columnas  capilares  de  60  y  100  cm,  respectivamente.  Sin 
embargo, mayores longitudes no incrementaron la respuesta analítica. Así, 100 cm 
fue la longitud elegida como óptima. 
Finalmente, se analizó el efecto del volumen procesado mediante la inyección de 
volúmenes  entre  50  µL  y  4  mL  (Figura  25).  Como  puede  verse,  en  el  caso  del 
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irgarol‐1051,  la  respuesta  analítica    se  incrementó  a  medida  que  lo  hacía  el 
volumen  inyectado.  De  la misma manera,  la  señal  analítica  del  diurón  aumentó 
junto  con  el  volumen  procesado.  No  obstante,  en  este  caso,  la  inyección  de 
volúmenes  superiores  a  0.5  mL  no  produjo  un  aumento  significativo  de  la 
respuesta,  comportamiento  que  puede  ser  debido  a  la  saturación  de  la  fase 
adsorbente, produciéndose  la coelución del diurón con  la muestra. Sin embargo, 
con el propósito de obtener una mayor respuesta para el irgarol‐1051, 4 mL fue el 
volumen de muestra seleccionado para llevar a cabo los experimentos. 
 
Figura 25. Variación de la respuesta analítica (área de pico) para el irgarol‐1051 (2.5 µg/L) y diurón 
(12.5 µg/L) en función del volumen de muestra procesado. (Fase extractante de  TRB‐35 y longitud 
del capilar de 100 cm). 
 
La  IT‐SPME  es  una  técnica  de  extracción  no  exhaustiva,  por  lo  que  no  pueden 
conseguirse  extracciones  cuantitativas.  Sin  embargo,  se  obtienen  buenos 
resultados  debido  al  gran  volumen  de  muestra  procesada  por  la  columna.  La 
eficiencia  de  la  extracción  para  diurón  e  irgarol‐1051  se  estimó  comparando  la 
cantidad  de  analito  extraído  (cantidad  de  analito  transferido  a  la  columna 
analítica)  con  la  cantidad  total  de  sustancia  que  pasó  a  través  de  la  columna 
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capilar. La cantidad de compuesto retenida se estableció a través del área de pico 
en  los  cromatogramas  resultantes  y  por  las  rectas  de  calibrado  construidas 
mediante inyección directa de 2 µL de disoluciones patrón.  
La  eficiencia  de  extracción obtenida  fue del  3  y  19% para  diurón  e  irgarol‐1051, 
respectivamente,  valores  acordes  con  los  principios  de  la  técnica.  La  Figura  26 
muestra  los  cromatogramas obtenidos para una mezcla de  irgarol‐1051 y diurón 
bajo las condiciones seleccionadas. 
 
Figura 26. Cromatograma obtenido en condiciones experimentales óptimas para una mezcla de 
diurón (12.5 µg/L) e irgarol‐1051 (2.5 µg/L). 
 
4.2.2. Parámetros analíticos 
Las ecuaciones del calibrado para el irgarol‐1051 y el diurón, el intervalo lineal, el 
LD,  el  LQ  y  la  precisión  se muestran  en  la Tabla  17,  obtenidos  a  226  y  254  nm, 
respectivamente. El LD se obtuvo experimentalmente a partir de  los patrones en 
base a la relación S/N = 3, mientras que el LQ se estableció considerando el criterio 
S/N  =  10.  Los  límites  del  rango  lineal  quedaron  definidos  por  el  LQ  y  la 
concentración  de  analito  en  la  cual  el  coeficiente  de  regresión  tenía  un  valor 
inferior a 0.99. Cabe decir que la curva de calibrado no fue forzada a pasar por 0. 
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En lo referente a la precisión del método, ésta se expresó por medio de la RSD(%). 
Finalmente,  las  concentraciones  cuantificadas  se  expresaron  como  la  media  ± 
incertidumbre expandida k=2 y usando  la desviación estándar de  las  réplicas, de 
acuerdo con el National Institute of Standards and Technology (NIST) [316]. 
El método propuesto ha obtenido resultados satisfactorios en el intervalo de 0.05‐
15 µg/L y 0.7‐15 µg/L para el irgarol‐1051 y el diurón, respectivamente. El LD y LQ 
para  el  irgarol‐1051  fue  de  0.015  y  0.05  µg/L,  respectivamente.  En  el  caso  del 
diurón,  LD  fue  de  0.2  µg/L  y  LQ  de  0.7  µg/L.  Estos  resultados mostraron  que  la 
sensibilidad  alcanzada  con  el método  propuesto  es  adecuada  para  el  análisis  de 
estos compuestos porque los LDs están por debajo del nivel máximo fijado por la 
legislación  europea  [315].  La  precisión  del  método  propuesto  se  evaluó  en 
términos  de  reproducibilidad,  obteniéndose  valores  inferiores  al  4%  para  los 
niveles de concentración estudiados. 
Tabla 17. Parámetros analíticos obtenidos para la determinación de diurón e irgaron‐1051. 
 
Analito 
Intervalo lineal 
(µg/L) 
Recta de calibración 
y=a+bx 
R2  LD 
(µg/L) 
RSD 
(%) 
a  b (µg/L) 
Irgarol‐1051  0.05‐10  7±70  188±14  0.995  0.015  3.2 
Diurón  0.7‐10  6±4  11±1  0.998  0.200  1.5 
 
 
4.2.3. Análisis de muestras de agua 
El método optimizado se aplicó para analizar muestras de agua de tres puertos de 
la  región  de  Valencia  (Puerto  de  Valencia,  Port  Saplaya    y  Siles)  en  diferentes 
períodos de  tiempo  (Figura 27).  El método de muestreo aparece detallado en el 
Capítulo III, sección 3.4.1. 
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Figura 27. Zonas seleccionadas para el muestreo de irgarol‐1051 y diurón. 
La  identificación de  los  analitos  en  las muestras de  agua  se  realizó mediante  los 
tiempos  de  retención  y  los  espectros  UV‐vis.  La  Tabla  18  recoge  las  muestras 
analizadas y  los resultados obtenidos mediante el método propuesto. Tal y como 
puede observarse,  la  concentración de diurón  fue menor que el  LD en  todos  los 
puertos y en todos los periodos muestreados. Por lo tanto, estos puntos satisfacen 
la  legislación  europea  referente  a  este  analito.  La  concentración  de  irgarol‐1051 
también se encontró por debajo del LD, excepto en el caso de las muestras 1 y 2 
del Puerto de Valencia, donde la concentración fue de 0.02 µg/L. La presencia de 
irgarol‐1051  en  estas  aguas  se  entiende  teniendo  en  cuenta  que  el  Puerto  de 
Valencia es el principal puerto de esta región y uno de los que más tráfico acoge de 
España. En la Figura 28 se muestra el cromatograma obtenido para la muestra 1, 
perteneciente al Puerto de Valencia. 
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Figura 28. Cromatograma obtenido en la muestra 1. En el recuadro se representa el espectro UV‐vis 
del pico tr= 8.7 minutos, correspondiente al irgarol‐1051. 
 
Finalmente, con el fin de validar los resultados obtenidos, se realizó un estudio de 
recuperación. Para este propósito, se analizaron muestras fortificadas con irgarol‐
1051 (0.2 µg/L) y diurón (1.5 µg/L) siguiendo el método propuesto. En la Tabla 18 
aparecen  los porcentajes de  recuperación obtenidos,  situándose entre el  92  y el 
105% para todas las muestras.  
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Tabla 18. Concentraciones de irgarol‐1051 y diurón obtenidas en las diferentes muestras de agua 
analizadas mediante el método IT‐SPME‐CapLC‐DAD. 
      Concentración 
(µg/L) 
Recuperación 
(%) 
      Irgarol‐1051  Diurón  Irgarol‐1051  Diurón 
Puerto de 
Valencia 
Muestra 1  Marzo  0.02  <LD  102±9  96±4 
Muestra 2  Abril  0.02  <LD  110±5  100±5 
Muestra 3  Junio  <LD  <LD  104±6  105±6 
Muestra 4  Julio  <LD  <LD  102±4  99±7 
 
Marina Port 
Saplaya 
Muestra 5  Marzo  <LD  <LD  92±5  99±4 
Muestra 6  Abril  <LD  <LD  108±3  103±6 
Muestra 7  Junio  <LD  <LD  113±3  96±5 
Muestra 8  Julio  <LD  <LD  115±6  100±8 
 
 
Puerto de 
Siles 
Muestra 9  Marzo  <LD  <LD  93±5  92±7 
Muestra 10  Abril  <LD  <LD  98±4  105±6 
Muestra 11  Junio  <LD  <LD  91±8  94±8 
Muestra 12  Julio  <LD  <LD  103±5  98±6 
 
4.2.4. Estudio de estabilidad 
Tal y como se ha comentado anteriormente, uno de los principales inconvenientes 
de  los  biocidas  irgarol‐1051  y  diurón  reside  en  su  elevada  persistencia  en  el 
ambiente,  facilitando  que  estos  compuestos  puedan  ser  ingeridos  por  los 
organismos  acuáticos  y,  de  esta  manera,  entren  en  la  cadena  trófica.  Por 
consiguiente,  con  el  objetivo  de  determinar  la  estabilidad  de  estos  biocidas,  se 
preparó una disolución con una concentración de 2.5 µg/mL y 10 µg/mL de irgarol‐
1051  y  diurón,  respectivamente,  y  se  guardó  en  un  vial  transparente. 
Posteriormente,  la disolución se sometió a radiación solar durante un período de 
130  días.  Durante  este  tiempo,  se  tomaron  alícuotas  de  la  disolución  y  se 
analizaron mediante el procedimiento propuesto. 
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Tal y como puede observarse en la Figura 29, la respuesta obtenida por el diurón 
se  mantuvo  constante  durante  todo  el  período,  mientras  que  el  área  de  pico 
presentada por el irgarol‐1051 sufrió un ligero descenso. 
 
 
Figura 29. Variación de la respuesta analítica (área de pico) obtenida para el irgarol‐1051 (2.5 µg/mL) 
y diurón (10 µg/mL) después de ser sometidos a un proceso de fotoalteración. 
Los  datos  obtenidos mediante  esta  experiencia  confirman  la  escasa  degradación 
que  sufren  estas  especies  en  el  medio  ambiente,  resultados  que  están  en 
concordancia  con  los  valores  obtenidos  en  distintos  estudios  publicados  en  la 
bibliografía [203,207–209]. 
 
 
 
0
50
100
150
200
250
0 20 40 60 80 100 120 140
Áre
a d
e p
ico
Tiempo (días)
Diuron Irgarol
Capítulo IV – Resultados y discusión 
111 
 
4.2.5. Cálculo de la huella de carbono 
La CFP representa la cantidad de emisiones de GHG producidas por una actividad, 
expresada  como  kg  CO2eq.  En  este  trabajo,  se  ha  obtenido  la  CFP  como  un 
parámetro  cuantitativo  para  evaluar  el  impacto  ambiental  del  método 
desarrollado,  así  como  para  compararlo  con  otras  propuestas  existentes  en  la 
bibliografía.  La  CFP  se  calculó  utilizando  la  fórmula  kgCO2eq=Σ(cantidad  de 
electricidad consumida (kWh) x factor de emisión de la electricidad (kg CO2/kWh). 
Los cálculos se llevaron a cabo considerando la energía consumida en el análisis de 
100  muestras,  teniendo  en  cuenta  los  tiempos  de  análisis  descritos  en  cada 
estudio.  El  consumo  energético  de  cada  equipo  se  obtuvo  a  partir  de  los 
instrumentos utilizados en cada caso. Por otra parte, se usó el factor de emisión de 
referencia  de  0.247  kg  CO2/kWh.  En  la  Tabla  19  se  recogen  los  parámetros 
analíticos de las metodologías previamente desarrolladas para la determinación de 
biocidas, junto con el valor de la huella de carbono.  
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Tabla 19: Parámetros analíticos y huella de carbono para diferentes métodos propuestos para el 
análisis de biocidas. 
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Tal  y  como  puede  observarse,  los  resultados  indican  que  la  CFP  varía 
significativamente  en  función  del  tratamiento  de  la  muestra  y  de  la  técnica  de 
separación/detección empleada. Los valores de la CFP para SPE‐HPLC‐DAD fueron 
de 2.33 y 1.8 kg CO2eq., siendo mayores que  los obtenidos por el  IT‐SPME‐HPLC‐
DAD.  Estos  resultados  se  deben  a  que  los  procedimientos  que  utilizan  SPE 
requieren una etapa de preconcentración adicional (evaporación) para alcanzar los 
LDs  requeridos  y,  por  lo  tanto,  el  consumo de energía  aumenta. Además,  en  los 
métodos que usan  la SPE,  los  tiempos de análisis,  la generación de  residuos y el 
consumo  de  disolventes  son  mayores.  Mientras  tanto,  IT‐SPME  elimina 
completamente  el  consumo  de  disolvente  en  la  etapa  de  preconcentración, 
reduciendo el valor de la CFP asociado a esta etapa. GC‐MS combinado con SBSE y 
HS‐SPME produjeron una cantidad mayor de emisiones, especialmente HS‐SPME‐
HC‐MS debido a la necesidad del acondicionamiento de la fibra, el baño de agua y 
los agitadores durante el pretratamiento de  la muestra. En MF‐SPME acoplado a 
SPE  también  se  obtuvieron  valores  altos  de  CFP  como  consecuencia  de  la  larga 
etapa de pretratamiento. 
 
4.2.6. Comparación con otros métodos 
Las metodologías  analíticas  para  la  determinación  de  biocidas  recopiladas  en  la 
Tabla 6 (Capítulo I, sección 1.4.2.), en su mayoría, hacen uso de la HPLC acoplada a 
detectores de DAD y MS/MS. Paralelamente,  se han propuesto distintas  técnicas 
de extracción, como la BAµE, LL, DLLME, SPE o SPME. Sin embargo, cabe destacar 
que  las  técnicas  de BAµE,  LL, DLLME,  a  día  de hoy,  no pueden  ser  acopladas  en 
línea  a  un  sistema  HPLC,  por  lo  que  el  análisis  requiere  de  distintas  etapas, 
aumentando la manipulación de la muestra y el riesgo de que ésta se contamine. 
No ocurre lo mismo en el método propuesto en este trabajo, donde la extracción, 
preconcentración  y  análisis  se  llevan  a  cabo  en  una  sola  etapa  gracias  al 
acoplamiento IT‐SPME‐HPLC. 
Por otra parte,  el  sistema  IT‐SPME‐HPLC,  además de  simplificar  el  análisis de  los 
biocidas, ha conseguido reducir el impacto negativo sobre el ambiente, tal y como 
demuestra el valor de la CFP obtenido (1.14 kg CO2 eq.). De esta manera, se puede 
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concluir que esta metodología se enmarca dentro de los principios de la Química 
Verde. 
 
4.2.7. Conclusiones 
En el presente trabajo se empleó una metodología basada en IT‐SPME acoplado a 
CapLC  con  detector  de  fila  de  diodos  para  analizar  los  biocidas  irgarol‐1051  y 
diurón en muestras de agua. Esta nueva metodología demostró ser efectiva para la 
extracción y preconcentración en línea del irgarol‐1051 y el diurón. Los límites de 
detección  fueron  de  0.015  y  0.2  µg/L  para  el  irgarol‐1051  y  diurón, 
respectivamente.  En  consecuencia,  este  método  puede  usarse  para  conseguir 
evaluar si cumplen los estándares propuestos en la legislación europea. Además, la 
precisión fue también satisfactoria. 
Además,  también se  la calculado  la CFP relativa al  IT‐SPME‐CapLC‐DAD con el  fin 
de  compararla  con  la  obtenida  en  otros  métodos  propuestos  en  la  bibliografía 
dirigidos el análisis de biocidas. Los resultados obtenidos sitúan al IT‐SPME‐CapLC‐
DAD  como  el  método  con  menor  impacto  negativo  para  el  entorno.  Por 
consiguiente,  IT‐SPME‐CapLC‐DAD  puede  ser  un  método  alternativo  fácilmente 
aplicable y respetuoso con el medio ambiente para analizar  irgarol‐1051 y diurón 
en muestras ambientales de agua.  
Finalmente,  esta  nueva  metodología  ha  sido  aplicada  para  evaluar  muestras  de 
agua  en  diferentes  puertos  o  marinas  de  la  región  de  Valencia.  Los  resultados 
mostraron que el irgarol‐1051 y el diurón se encontraban por debajo de los LD y, 
por  esta  razón,  las  muestras  de  agua  analizadas  cumplen  con  la  regulación 
europea. 
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4.3.  Determinación  de  meropenem  en  muestras  biológicas 
(secreciones mucosas) mediante microextracción en fase sólida 
acoplada a cromatografía líquida capilar (IT‐SPME‐CapLC‐DAD) 
 
El uso de dispositivos invasivos, como los tubos endotraqueales (TE), es una fuente 
de infecciones debido a la colonización de estos instrumentos por diversos tipos de 
microorganismos [319]. La superficie de estos dispositivos actúa como un soporte 
que  permite  la  adhesión  de  microorganismos,  formando  comunidades 
multicelulares de bacterias incrustadas en una matriz extracelular que las protege 
(biofilm) [320,321]. 
Aunque  la  estructura  y  funciones  del  biofilm  dependen  del  tipo  de 
microorganismo,  muchos  autores  coinciden  en  que  pueden  diferenciarse  cinco 
entapas en su formación [319,322–324]: 
I. Transporte y adhesión de los microbios 
II. Adhesión irreversible 
III. Formación de la microcolonia 
IV. Maduración del biofilm 
V. Dispersión de las células 
En una primera etapa,  las bacterias son transportadas y adheridas a  la superficie 
mediante una interacción débil e irreversible. En este estadio, los microorganismos 
todavía  son  susceptibles  al  ataque  de  los  antibióticos  [324].  A  continuación,  se 
produce la adhesión irreversible mediante una matriz extracelular que mantiene a 
las células unidas. En la tercera fase, se produce el crecimiento de la microcolonia 
mediante  la  unión  de  otros  microoganismos  y  la  división  de  aquellos  que  ya 
forman parte de él. En la cuarta etapa, el biofilm, ya maduro, contiene cavidades 
que  le  sirven de  canales de  transporte de agua y de  células  libres a  través de  la 
microcolonia, proporcionando un ambiente óptimo para la absorción de nutrientes 
y  la  eliminación  de  deshechos  [322].  En  esta  etapa  se  produce  la  máxima 
resistencia contra los antibióticos [324]. Finalmente, se produce la expansión de la 
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infección mediante  la colonización de otras  zonas por  los organismos del biofilm 
(Figura 30). 
 
Figura 30: Proceso de formación de un biofilm. 1: Transporte y adhesión, 2: Adhesión irreversible, 3: 
Formación de la microcolonia, 4: Maduración del biofilm, 5: Dispersión de las células. 
 
La formación de un biofilm en un dispositivo médico es una situación preocupante 
debido a que, una vez  colonizado,  la  infección  resulta muy difícil  de  tratar  y,  en 
muchos  casos,  se  recomienda  la  extracción  del  dispositivo.  Sin  embargo,  en 
algunas  situaciones,  esto  no  es  posible,  por  lo  que  se  hace  necesario  el 
tratamiento con antibióticos. 
El  meropenem  es  un  antibiótico  de  amplio  espectro  de  la  familia  de  los  β‐
lactámicos,  perteneciente  al  subgrupo  de  las  carbapenemas.    Este  tipo  de 
antibióticos se usan, frecuentemente, como último recurso para el tratamiento de 
infecciones  graves  o  para  combatir  bacterias  resistentes  a  otros  medicamentos 
[280,292].  
La  eficacia  farmacológica  de  estos  antibióticos  está  determinada  por  la 
concentración inhibitoria mínima (CIM), entendiéndose como tal el nivel más bajo 
de  antibiótico  necesario  para  inhibir  el  crecimiento  de  las  bacterias    [283–286]. 
Este parámetro depende del tipo de patógeno que se desee tratar. Como ejemplo, 
la  CIM90  del  meropenem  establecida  para  la  Pravotella  corpis,  el 
Peptostreptococuus  anaerobius  o  el  Bacteroides  distasonis  es  de  0.06,  2  y  0.5 
µg/mL,  respectivamente  [325].  Así,  para  asegurar  un  tratamiento  eficaz,  es 
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necesario que  la  concentración del medicamento  se encuentre por encima de  la 
CIM.  Por  ello,  resulta  necesario  disponer  de  métodos  analíticos  capaces  de 
cuantificar estos compuestos en  fluidos biológicos con el  fin de poder verificar si 
éstos  se  encuentran  en  la  concentración  recomendada  para  el  correcto 
tratamiento de la infección. 
En este contexto, el objetivo de este trabajo reside en proponer una metodología 
para  el  análisis  de  meropenem  en  muestras  biológicas,  consistente  en  IT‐SPME 
acoplada a un sistema de CapLC, con detección de DAD. Para este fin, el método 
propuesto ha sido optimizado y aplicado en  la determinación de este antibiótico 
en muestras reales de TEs usados en pacientes de la unidad de cuidados intensivos 
que han sido tratados con este antibiótico. 
4.3.1. Estudio de la etapa de preconcentración 
Debido a que tanto la longitud de la columna capilar como el volumen de muestra 
procesado son parámetros que influyen en el resultado de la IT‐SPME, se procedió 
a la optimización de estas variables.  
En primer lugar se estudió la influencia de la longitud de la columna capilar. Para 
ello, segmentos de una columna capilar TRB‐35 de diferente longitud (30, 40 y 60 
cm) se usaron como bucle de inyección del sistema cromatográfico. Seguidamente,
se inyectaron 500 µL de una disolución de meropenem (0.75 µg/mL).  Como era de
esperar,  la  respuesta  analítica  se  incrementó  a  medida  que  la  longitud  de  la
columna capilar fue mayor, puesto que había más cantidad de material adsorbente
disponible para extraer los analitos. Sin embargo, debido a problemas de presión,
las columnas de 40 y 60 cm se rompían continuamente, por lo que, finalmente, se
decidió utilizar la columna de 30 cm.
A continuación, se analizó el efecto  del volumen de muestra procesado, por lo que 
se  inyectaron  diferentes  volúmenes  (50  µL  a  1000  µL)  de  una  disolución  de 
meropenem  (0,75  µg/mL)  en  el  sistema  IT‐SPME‐CapLC‐DAD,  obteniendo  los 
resultados que se muestran en la Figura 31. 
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Figura 31. Respuesta analítica obtenida en función del volumen de muestra procesado. 
Como puede observarse, se produce un enaltecimiento de la señal a medida que 
los volúmenes de muestra procesados son mayores. Sin embargo, la inyección de 
volúmenes superiores a los 500 µL no produjo un incremento en la señal analítica. 
Estos resultados están en concordancia con los fundamentos de la IT‐SPME, puesto 
que  esta  técnica  no  es  un  método  de  extracción  exhaustivo,  por  lo  que  no  se 
produce  una  retención  cuantitativa.  Generalmente,  cuando  se  aumenta  el 
volumen  de  muestra  procesado,  se  observa  un  incremento  en  la  respuesta 
obtenida  debido  a  que  la  cantidad  de  analito  retenida  en  el  recubrimiento  es 
mayor.  Sin  embargo,  cuando  se  alcanza  la  saturación  de  la  fase  adsorbente,  la 
inyección de volúmenes mayores no mejora la respuesta obtenida. Por esta razón, 
el volumen de 500 µL fue seleccionado para llevar a cabo los experimentos. 
4.3.2. Parámetros analíticos 
La  ecuación  de  la  recta  de  calibrado,  el  rango  lineal,  LD,  LQ  y  la  precisión  se 
muestran en la Tabla 20. Estos valores indican unos resultados satisfactorios en el 
rango  lineal  comprendido  entre  0.01‐1  µg/mL.  El  LD  y  LQ  se  determinaron 
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experimentalmente  como  la  concentración  de  analito  proporcionada  por  una 
relación  señal/ruido  de  3  y  10,  respectivamente,  obteniendo  valores  de  0.003 
µg/mL  para  LD  y  0.01  µg/mL  en  el  caso  de  LQ.  La  precisión  también  se  evaluó 
mediante  los valores de desviación estándar relativa  intradía e  interdía, siendo la 
primera 1.05% y la segunda 3.8% (n = 3). 
Tabla 20. Parámetros analíticos obtenidos para la determinación de meropenem mediante IT‐SPME‐
CapLC‐DAD. 
Intervalo
lineal 
(µg/mL) 
Recta de calibrado 
y= a + bx  R2  LD (µg/mL) 
LQ 
(µg/mL) 
RSD% 
a  b (µg/mL) 
Intradía 
(n=3) 
Interdía 
(n=3) 
0.01‐1  23±6  1627±13  0.99  0.003  0.01  1.05  3.8 
4.3.3. Análisis de los tubos endotraqueales 
En primer lugar, se estudió la extracción del antibiótico adherido en TEs. Para ello, 
se cortó una zona de dos tubos  endotraqueales: un TE que no había sido utilizado 
previamente  (blanco)  y  otro  que  había  sido  usado  en  un  paciente,  al  que  no  se 
había administrado meropenem. Cada  segmento  se  fortificó añadiendo 20 µL de 
una disolución de meropenem 10 mg/L en la superficie del tubo. A continuación, la 
disolución se secó durante 1 hora a vacío. Una vez el disolvente se evaporó, cada 
pieza  fortificada  se  introdujo  en  un  vial  con  2  mL  de  agua.  Seguidamente,  se 
testearon  diferentes  procedimientos  de  extracción  con  el  fin  de  comprobar  cuál 
proporcionaba mejores resultados. Dichos procedimientos de extracción fueron: 
 Extracción directa (ED)
 Extracción asistida por ultrasonidos (EAU)
 Extracción asistida por vortex (EAV)
La  extracción  directa  se  llevó  a  cabo,  simplemente,  sumergiendo  el  TE  en  un 
volumen de agua (2 mL) durante 5 minutos. 
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Por otra parte, en la EAU, el vial se sometió a un baño de ultrasonidos durante 5 
minutos. Finalmente, la EAV se llevó a cabo agitando el vial con vortex durante 30 
segundos. 
Seguidamente, las disoluciones se centrifugaron a 2500 rpm durante 15 minutos y 
el  líquido  sobrenadante  se  pasó  a  través  de un  filtro  de membrana de nylon de 
0.45 μm. Finalmente, 500 µL de  la disolución fueron  inyectados en el sistema  IT‐
SPME‐CapLC‐DAD.  Los  porcentajes  de  recuperación  obtenidos  mediante  las 
distintas  metodologías  fueron  92±5,  87±4  y  92±4%  para  ED,  EAU  y  EAV, 
respectivamente. Como puede observarse, las tres técnicas de extracción alcanzan 
valores  muy  similares  de  recuperación.  Por  lo  tanto,  se  eligió  la  EAV  para 
posteriores  experimentos,  puesto  que  el  tiempo  de  extracción  requerido  era 
menor. 
El  procedimiento  optimizado  de  EAV‐IT‐SPME‐CapLC‐DAD  se  aplicó  al  análisis  de 
muestras  de  ETTs  utilizados  en  pacientes  reales  que  habían  sido  tratados  con 
meropenem  (Ver  Capítulo  III,  sección  3.4.3.).  La  Figura  32  ofrece  una 
representación esquemática de los diferentes pasos seguidos para llevar a cabo los 
análisis. 
Figura 32. Representación esquemática de las diferentes etapas implicadas en el análisis de los tubos 
endotraqueales. 1: Muestreo, 2: Extracción, 3: Centrifugación, 4: Filtrado, 5: Inyección en el sistema 
IT‐SPME‐CapLC‐DAD. 
En total se analizaron cinco muestras de ETTs usados en pacientes, en  los que el 
meropenem se utilizó como terapia contra  la  infección causada por  la  formación 
del  biofilm.  La  concentración  de  este  carbapenema  detectado  en  las  muestras 
TE010,  TE013 y TE024  fue 0.04, 0.03 and 0.08 µg/mL,  respectivamente. Por otra 
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parte, la concentración de meropenem obtenida en las muestras TE008 y TE015 se 
situó por debajo del LD.  
Tabla 21. Concentración de meropenem obtenida en los diferentes tubos endotraqueales analizados. 
Samples TEs  MER concentrations found µg/mL 
TE 008  <LD 
TE 010  0.04 
TE 013  0.03 
TE 015  <LD 
TE 024  0.08 
En la Figura 33 se muestran los cromatogramas obtenidos al procesar  la muestra 
TE010 y una disolución patrón de meropenem. 
Figura 33. Cromatogramas obtenidos para la muestra TE010 y una disolución patrón de meropenem. 
En el recuadro se muestra el espectro UV del meropenem. 
Finalmente, para evaluar la exactitud del método, las muestras fueron fortificadas 
con  2  mg/L  de  meropenem  y  se  analizaron  mediante  IT‐SPME‐CapLC‐DAD, 
obteniéndose recuperaciones del 95 ± 12%. 
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4.3.4. Comparación con otros métodos 
Como  puede  apreciarse  en  la  Tabla  10  (Capítulo  I,  sección  1.4.6.),  la  inmensa 
mayoría  de  los  métodos  descritos  en  la  bibliografía  para  la  determinación  de 
antibióticos están basados en el uso de HPLC, aunque también se han propuesto 
ensayos microbiológicos o determinaciones espectrofotométricas.  
Los LDs alcanzados mediante el método propuesto son del mismo orden que  los 
obtenidos por  los procedimientos utilizados en otras publicaciones. Sin embargo, 
la  metodología  desarrollada  en  este  trabajo  permite  extraer,  preconcentrar  y 
analizar  el  analito  en  una  sola  etapa,  reduciendo  el  tiempo  de  análisis  y 
minimizando la manipulación de la muestra. 
4.3.5. Conclusiones 
La  cuantificación  de  la  concentración  de  antibiótico  en  dispositivos  médicos 
invasivos  puede  proporcionar  información  sobre  la  capacidad  del  medicamento 
para penetrar en el biofilm y, por consiguiente,  la eficacia proporcionada para el 
tratamiento de la infección. 
En este trabajo, se ha propuesto una nueva metodología para la determinación de 
la concentración de meropenem en TEs procedentes de pacientes ingresados en la 
unidad de cuidados intensivos a los que se les había tratado con este antibiótico. 
Para ello, se ha utilizado la técnica de IT‐SPME acoplada a CapLC para el análisis de 
muestras  reales.  Esta  nueva  metodología  ha  demostrado  ser  efectiva  para  la 
extracción  y  preconcentración  del  meropenem  en  las  muestras  analizadas, 
obteniendo resultados con precisión y exactitud adecuados. 
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4.4.  Desarrollo  de  un  sensor  óptico  basado  en  papel  para  la 
determinación  in  situ  de  sulfuro  de  hidrógeno  en  muestras 
ambientales 
La  generación  de  sulfuro  de  hidrógeno  se  produce  de  manera  natural  por  la 
descomposición  anaerobia  de  materia  orgánica.  No  obstante,  esta  sustancia 
resulta particularmente peligrosa para  los  trabajadores de plantas extractivas de 
petróleo y refinerías,  tratamiento de aguas residuales, vertederos, así como para 
los granjeros que trabajen cerca de pozos de estiércol [78]. Es importante resaltar 
que,  puesto  que  es  más  pesado  que  el  aire,  puede  acumularse  en  espacios 
confinados [326,327]. En la Tabla 22 se describen los efectos que este compuesto 
puede  ocasionar  sobre  la  salud,  dependiendo  de  la  concentración  en  la  que  se 
encuentre. 
Tabla 22. Efectos sobre la salud causados por la exposición a diferentes concentraciones de sulfuro 
de hidrógeno. 
Concentración (mL/m3)  Efectos sobre la salud 
0.008‐0.2  Umbral respiratorio 
20  Tolerancia durante algunas horas sin daño 
20‐50  Irritación ocular 
50  La exposición prolongada puede causar faringitis o bronquitis 
60  La exposición prolongada puede causar conjuntivitis y dolor de ojos 
>150 Irritación del tracto respiratorio superior y sensación de pérdida de 
olfato 
250  Edema pulmonar con riesgo de muerte 
1000‐2000  Respiración agitada, angustia, náusea y vómito. Puede ser seguido de 
pérdida de conciencia, coma y paro respiratorio 
>2000 Pérdida inmediata de conciencia y probabilidad de muerte 
Dada la peligrosidad de este gas, distintos organismos han propuesto valores límite 
de referencia para que  los trabajadores puedan desarrollar su actividad sin sufrir 
por ello consecuencias adversas en su salud (Tabla 23). 
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Tabla 23. Valores límite para el sulfuro de hidrógeno propuestos por distintas organizaciones. 
Organización  TLV‐TWA  TLV‐STEL  REL  IDLH  Ref. 
OSHA
‐ Construcción  10  mL/m3  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  [328] 
‐ Sector marítimo  10  mL/m3  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  [329] 
‐       Industria general  *  *  ‐‐‐  ‐‐‐  [330] 
ACGIH  1  mL/m3  5  mL/m3  ‐‐‐  ‐‐‐ 
NIOSH  ‐‐‐  ‐‐‐  10  mL/m3 (10 min)  100  mL/m
3  [331] 
INSHT  5  mL/m3  10  mL/m3  ‐‐‐  ‐‐‐  [332] 
*La exposición no debe exceder  los 20 mL/m3  (techo) con  la siguiente excepción: si no se produce
otro tipo de exposición durante la jornada de trabajo de 8 horas, la exposición puede superar las 20
ppm, no debiendo superar los 50 mL/m3 (pico), para un periodo de hasta 10 minutos.
Por  todo  lo  comentado  anteriormente,  es  necesario  disponer  de  dispositivos 
capaces de detectar el sulfuro de hidrógeno, tanto en aire como en agua, con el fin 
de  asegurar  que  su  concentración  se  encuentre  por  debajo  de  los  límites 
establecidos.  
El  objetivo  del  presente  trabajo  consiste  en  desarrollar  un  sensor  colorimétrico 
que combine las ventajas de los sensores basados en papel y las de los dispositivos 
móviles, con el fin de desarrollar un método analítico capaz de determinar sulfuro 
de hidrógeno en muestras ambientales. Para ello, la formación de azul de metileno 
ha  sido  elegida  como  reacción  colorimétrica,  puesto  que  es  una  reacción 
ampliamente  utilizada  para  la  determinación  de  sulfuro  en  agua  [226,333].  La 
formación del azul de metileno, propuesto por Fischer en 1886, implica la reacción 
del sulfuro con N,N‐Dimetil‐p‐fenilendiamina (DmPD), en presencia de iones Fe+3, 
dando lugar a un característico color azul con un máximo de absorbancia a 670 nm 
y un coeficiente de absortividad molar Ɛ=71090 mol‐1 L cm‐1 [223] (Figura 34). 
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Figura 34. Reacción entre el sulfuro de hidrógeno, N,N‐dimetil‐p‐fenilendiamina y Fe (III) para formar 
el azul de metileno. 
Por otra parte, como alternativa al espectrofotómetro, la cuantificación del analito 
se ha realizado mediante un editor de imágenes,  minimizando, de este modo, los 
costes derivados de la adquisición de instrumentación sofisticada y permitiendo el 
análisis  in situ. Estas características convierten a este sensor en una herramienta 
potente  para  monitorizar  el  sulfuro  de  hidrógeno,  tanto  en  agua  como  en  aire 
(Figura 35).  
Figura 35. Esquema del método propuesto para la determinación de sulfuro de hidrógeno y ácido 
sulfhídrico. 
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4.4.1. Estudio de la inmovilización de los reactivos en el soporte de papel 
Como  se  ha  descrito  anteriormente,  el  sulfuro  de  hidrógeno  reacciona  con N,N‐
dimetil‐p‐fenilendiamina, en presencia de iones Fe+3, para dar lugar a la formación 
del  azul  de  metileno,  que  tiene  un  máximo  de  absorbancia  a  670  nm.  En  este 
trabajo se pretendió inmovilizar estos reactivos en un soporte para que la reacción 
tuviera lugar en él. 
En  primer  lugar,  se  estudió  la  inmovilización  de  los  reactivos  en  diferentes 
soportes (fibra de cuarzo y celulosa), observándose que, usando la misma forma y 
tamaño, la sensibilidad que ofrecía la celulosa era mayor que la conseguida por la 
fibra de cuarzo. Además, el papel ofrecía una resistencia mecánica mayor, por  lo 
que este soporte se seleccionó para inmovilizar los reactivos. 
También  se  ensayaron  distintas  formas  y  tamaños,  manteniendo  constante  la 
concentración de sulfuro de hidrógeno y el  tiempo de exposición.  Los  resultados 
indicaron que la respuesta del sensor era independiente de estos parámetros, de 
modo que se optó por un disco de papel de diámetro 1.3 cm, por su adaptación al 
portafiltros  Swinnex  (Merk Millipore,  Alemania)  para  el  muestreo  activo  (Figura 
36). 
Figura 36. Portafiltros utilizado para inmovilizar el soporte de celulosa. 
Una vez seleccionado el material y tamaño del sensor, se realizaron ensayos para 
la  determinación  de  sulfuro  de  hidrógeno  en  aire  mediante  muestreo  activo  y 
pasivo (Ver Capítulo III, sección 3.3.3.2.). Cabe decir que, transcurrido el tiempo de 
exposición y  formación del producto de  reacción, antes de analizar  la  intensidad 
del  azul  de metileno  se  incluyó  una  etapa  de  lavado  para  eliminar  el  exceso  de 
reactivo.  Así,  lavando  el  sensor  con  5  mL  de  agua,  se  eliminó  la  interferencia 
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debida al exceso de reactivo. En la Figura 37 se muestra el aspecto del sensor en 
las diferentes etapas del muestreo. 
Figura 37. Aspecto del sensor en las diferentes etapas del proceso: (A) reactivos inmovilizados, (B) 
después de ser expuesto a H2S, (C) después del lavado. 
En  el  muestreo  activo,  el  sensor  no  cambió  de  color  cuando  el  papel  se 
impregnaba solamente con FeCl3 y DmPD. Este comportamiento podría explicarse 
porque el sensor, al hacer pasar una corriente de aire a través de él, se secaba en 
exceso  y  la  reacción  no  se  producía.  Así,  se  decidió  introducir  glicerol  en  la 
composición del sensor. En general,  los humectantes como el glicerol facilitan las 
reacciones  gas/sólido  incrementando  la  cantidad  de  moléculas  de  agua.  Las 
moléculas de agua pueden mediar en la reacción, favoreciendo la incorporación de 
moléculas de gas en el soporte sólido [77]. En este trabajo, se estudió el efecto de 
la cantidad de glicerol en la superficie del papel en un rango que varió desde 0 a 
100 µL. La presencia de glicerol favoreció la reacción en el sensor. Sin embargo, no 
se observaron mejoras  incrementando  la  cantidad de humectante. De acuerdo a 
los resultados obtenidos, la cantidad seleccionada para los experimentos fue de 10 
µL.  Además,  se  observó  que  el  glicerol  contribuía  a  una  distribución  más 
homogénea  del  reactivo  en  la  superficie  del  papel;  por  consiguiente,  el  color 
obtenido después de la reacción era más homogéneo. 
Aunque  el  color  del  sensor  cambió  de  amarillo  a  azul  cuando  se  produjo  la 
reacción como consecuencia de la formación del azul de metileno, previamente al 
lavado  se  observó  un  color  intermedio  que  se  relacionó  con  la  presencia  de 
humedad  (Figura  37).  La  humedad  presente  en  la  atmósfera  afecta  al  reactivo, 
modificando el color original del sensor. Para estudiar la influencia de la humedad 
relativa en la eficiencia de la detección de sulfuro de hidrógeno, se llevó a cabo un 
análisis  pasivo en atmósferas  con una  concentración de 24 mL/m3 de  sulfuro de 
hidrógeno  con diferentes  porcentajes  de humedad  (desde 60 a 90%). Aunque  la 
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presencia  de  agua modificaba  el  color  original  del  sensor,  la  respuesta  final  del 
reactivo  (color azul) no se vio afectado por este parámetro, obteniendo un valor 
de RSD (%) del 4%. 
4.4.2. Obtención de la señal analítica 
La  respuesta  del  sensor  se  analizó  mediante  dos  procedimientos  diferentes.  En 
primer  lugar, se registró el espectro UV‐vis de  los sensores mediante reflectancia 
difusa,  analizando  la  variación  de  la  señal  a  670  nm.  En  segundo  lugar,  como 
alternativa al espectrofotómetro, se cuantificó la intensidad del color mediante el 
empleo del modelo de color CMYK, estudiando el valor de la coordenada cian.  
Tal y como se ha comentado anteriormente, en el análisis mediante modelos de 
color,  la obtención de  la  imagen digital es una etapa crítica, puesto que requiere 
una serie de precauciones que deben tenerse en cuenta para obtener resultados 
reproducibles. Para ello, se obtuvieron fotografías de los sensores bajo diferentes 
condiciones  de  iluminación:  (i)  luz  natural,  (ii)  luz  interior  (fluorescente)  y  (iii)  el 
flash  de  la  cámara  del  teléfono.  Como  era  de  esperar,  tal  y  como  afirmaron 
Chaplan y col. [164],  el valor de la coordenada cian fue diferente para cada una de 
las  condiciones  ambientales  ensayadas,  por  lo  que  se  decidió  obtener  las 
fotografías en condiciones de iluminación controladas. Por lo tanto, el teléfono se 
depositó  en  un  soporte  y  las  fotografías  se  captaron  a  una  distancia  de  25  cm, 
siempre con las mismas condiciones de luz. 
Por  otra  parte,  con  el  propósito  de  comprobar  si  existían  diferencias  entre 
distintos dispositivos, se digitalizaron los sensores utilizando diferentes cámaras de 
fotos,  pero  manteniendo  las  condiciones  ambientales  constantes  (distancia  e 
iluminación). En este caso, los resultados obtenidos fueron similares, con una RSD 
(%) de 8.  
A  la  vista  de  los  resultados,  puede  concluirse  que  la  iluminación  es  un  factor 
determinante a tener en cuenta cuando se desee digitalizar imágenes con el fin de 
analizarlas mediante modelos de color. 
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4.4.3. Aplicabilidad del sensor 
El método propuesto se utilizó para analizar la concentración de ácido sulfhídrico 
en agua y sulfuro de hidrógeno en aire. Dependiendo de la matriz, se optimizaron 
diferentes variables. 
4.4.3.1. Análisis de agua 
Cuando los sensores se usaron en muestras de agua, el color se formó de manera 
instantánea, indicando que la reacción colorimétrica es muy rápida. En la Figura 38 
se  muestran  los  sensores  después  de  ser  expuestos  a  disoluciones  con  distinta 
concentración de ácido sulfhídrico. 
Figura 38. Coloración presentada por los sensores después de ser expuestos a diferentes 
concentraciones S2‐ en agua. 
En  la  Figura  39  se  muestran  los  registros  de  absorbancia  obtenidos  mediante 
reflectancia difusa, correspondientes al azul de metileno formado en los sensores 
en presencia de distintas concentraciones de sulfhídrico en agua. 
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Figura 39. Espectros de reflectancia difusa obtenidos después de exponer los sensores a diferentes 
concentraciones de sulfhídrico en agua. 
4.4.3.2. Análisis de aire (muestreo pasivo) 
En este tipo de muestreo, los gases y vapores son captados por el sensor a través 
de un proceso de difusión,  por  lo  que  el  tiempo de  exposición  es  un parámetro 
decisivo que debe ser optimizado. Así, con el propósito de seleccionar el tiempo de 
muestreo  más  adecuado,  los  sensores  se  introdujeron  en  botellas  de  dilución 
estática de 2 L, donde se generó una atmósfera de 24 ppmv de H2S, y se dejaron 
reaccionar  durante  diferentes  tiempos  (de  5  a  60 min)  (Ver  Capítulo  III,  sección 
3.3.3.2.).  Tal  y  como era  de  esperar,  la  respuesta  del  sensor  aumentó  a medida 
que  lo  hizo  el  tiempo  de  exposición,  alcanzando  un  máximo  a  los  30  minutos 
(Figura  40).  A  tiempos  de  exposición mayores,  se  observó  una  saturación  de  la 
señal, por  lo que el  tiempo seleccionado para  llevar a cabo  los análisis  fue de 30 
minutos. 
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4.4.3.3. Análisis de aire (muestreo activo) 
El muestreo activo implica el uso de una bomba que fuerce el paso de aire a través 
del  sensor,  por  lo  que  el  tiempo  de muestreo  y  el  flujo  de  aire  son  parámetros 
importantes  que  deben  ser  evaluados  con  el  fin  de  obtener  una  respuesta 
adecuada. Así, se estudió la influencia de ambas variables para una concentración 
de 24 ppmv de H2S, utilizando el montaje descrito en el Capítulo III, sección 3.3.3.2.  
En primer lugar, se estudió la influencia del caudal utilizando flujos comprendidos 
entre  30  y  500  mL/min  durante  un  período  constante  de  30  minutos.  Los 
resultados obtenidos mostraron que, para flujos altos, la señal analítica del sensor 
fue muy  pequeña,  como  consecuencia  de  que  el  analito  no  era  retenido  por  el 
papel.  En  este  caso,  la  mayoría  del  H2S  fue  captado  por  la  disolución  reactiva 
(DmPD  y  Fe+3  en  medio  ácido)  contenida  en  el  borboteador,  produciéndose  un 
cambio de color.  
A  flujos pequeños  también se detectó una  respuesta baja del  sensor, debido, en 
este  caso,  a  la  pequeña  cantidad  de  sulfuro  que  quedó  retenido  en  el  sensor 
durante este intervalo de tiempo. Por esta razón, para el resto de experiencias, se 
estableció un flujo de 100 mL/min por ser el más adecuado en tiempo y respuesta. 
En  segundo  lugar,  una  vez  seleccionado  el  caudal,  se  estudió  la  respuesta  del 
sensor a diferentes tiempos de muestreo, manteniendo el caudal constante  (100 
mL/min). Como puede verse en la Figura 40, la señal analítica aumentaba cuando 
lo  hacía  el  tiempo  de  muestreo  hasta  alcanzar  una  meseta  en  torno  a  los  30 
minutos.  Debido  a  que  el  muestreo  durante  tiempos  superiores  no  supuso  una 
mejora sustancial de la señal, se seleccionó un tiempo de muestreo de 30 minutos 
para llevar a cabo los análisis. 
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Figura 40. Variación de la respuesta analítica obtenida en función del tiempo de muestreo. 
4.4.4. Parámetros analíticos 
Los parámetros analíticos (rango lineal, sensibilidad y precisión) se muestran en la 
Tabla  24.  Éstos  se  calcularon  para  la  respuesta  del  sensor  bajo  diferentes 
configuraciones mediante dos métodos diferentes:  reflectancia difusa  y el  editor 
de imágenes GIMP. 
En primer lugar, se obtuvieron las rectas de calibrado mediante reflectancia difusa 
representando  la  absorbancia  a  670  nm  frente  a  la  concentración  de  H2S.  Los 
valores  obtenidos  indicaban  que  este  método  es  lineal  en  el  intervalo 
comprendido entre 3 y 50 ppmv en el muestreo de aire activo y pasivo. Cuando la 
reacción transcurrió en disolución, el rango lineal se situó entre 1.2 y 6 mg/L.  
Por otra parte,  se estudió  la precisión del método mediante el  cálculo de  la RSD 
(%). El valor de la RSD (%) intradía se evaluó para una concentración de 24 ppmv en 
aire  y  6  mg/L  en  disolución,  siendo  4  y  5  para  el  muestreo  pasivo  y  activo, 
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respectivamente, y 4 para disolución. La RSD (%) interdía se obtuvo comparando la 
respuesta  de  tres  sensores  preparados  en  tres  días  diferentes  bajo  las  mismas 
condiciones, al mismo nivel de concentración que en el estudio  intradía. En este 
caso, La RSD (%)  interdía  fue de 9 para el muestreo pasivo, 10 para el activo y 8 
para disolución. Los valores de RSD (%) obtenidos indican que el sensor propuesto 
en este trabajo es un dispositivo reproducible.  
Finalmente,  el  LD  se  calculó  como  3∙SD/sensibilidad,  siendo  SD  la  desviación 
estándar  relativa  de  10  blancos,  obteniendo  valores  de  1.11  y  1.12  ppmv  para 
muestreo activo y pasivo, respectivamente, y 0.5 mg/L en disolución. 
Tabla 24. Parámetros analíticos obtenidos mediante reflectancia difusa. 
Linealidad (y=a+bx) 
(ppm)* 
Precisión 
RSD (%) 
LD 
(ppm) 
a±sa b±sb R2  Intervalo lineal 
(ppm) 
Intradía 
(n=3)1 
Interdía 
(n=3)1 
Dis   0.018±0.008  0.051±0.004  0.99  1.2‐6  4  8  0.5 
Aact  0.07±0.01  0.0061±0.0007  0.99  3‐50  5  10  1.11 
Apas  0.077±0.009  0.0053±0.0004  0.99  3‐50  4  9  1.12 
*En disolución ppm hacen referencia a mg S2‐/L, mientras que en aire ml H2S/m3.1 Calculado a 6 mg S2‐/L en disolución y 25 ml H2S/m en aire.
Como alternativa al  espectrofotómetro, el  editor de  imágenes GIMP  se usó para 
realizar el análisis cuantitativo del H2S mediante el modelo de color CMYK. En este 
caso,  las  rectas  de  calibrado  se  obtuvieron  representando  el  valor  de  color  cian 
frente  a  la  concentración  de  analito.  Los  resultados  indicaron  que  este  método 
presentaba linealidad en el rango de concentraciones comprendido entre 1‐7 mg/L 
para disolución y 5‐50 ppmv para el muestreo activo y pasivo en aire.  
En lo referente a los LDs, el valor obtenido en el caso del muestreo activo y pasivo 
fue de 1.8 ppmv, mientras que en el caso de la determinación en agua, éste fue de 
0.6 mg/L. El valor de la RSD (%) intradía en disolución fue de 6, mientras que para 
el  muestreo  activo  y  pasivo  se  obtuvo  un  valor  de  7.  Además,  los  valores  de 
precisión  interdía  fueron  10,  12  y  12  para  disolución, muestreo  activo  y  pasivo, 
respectivamente. Estos resultados aparecen recogidos en la Tabla 25. 
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Tabla 25. Parámetros analíticos obtenidos mediante CMYK. 
Linealidad (y=a+bx) 
(ppm)* 
Precisión 
RSD (%) 
LD 
(ppm) 
  a±sa  b±sb  R2 
Intervalo 
lineal 
(ppm) 
Intradía 
(n=3)1 
Interdía 
(n=3)1 
Dis   0.1±0.9  5.4±0.3  0.99  1‐7  6  10  0.6 
Aact  0.4±0.5  0.29±0.02  0.99  5‐50  7  12  1.8 
Apas  0.5±0.7  0.300±0.016  0.99  5‐50  7  12  1.8 
*En disolución ppm hacen referencia a mg S2‐∙/L, mientras que en aire ml H2S/m3
1 Calculado a 6 mg S2‐/L en disolución y 25 ml H2S/m3 en aire
4.4.5. Estudio de posibles interferentes 
La selectividad es un parámetro importante en el campo analítico. Por ello, con el 
fin  de  estudiar  el  posible  efecto  de  sustancias  interferentes,  se  generaron 
atmósferas  de  diferentes  tipos  de  compuestos  volátiles:  acetona  (7.90  mg/m3), 
amil mercaptano  (179.68 mg/m3),  ácido  propanoico  (9.90 mg/m3),  benzaldehído 
(10.05 mg/m3), etanol (8.00 mg/m3), propanol (7.90 mg/m3), tolueno (8.70 mg/m3) 
y 1‐pentanotiol (13.12 mg/m3). 
El mismo  estudio  se  llevó  a  cabo  en  agua  con  diferentes  compuestos:  EDTA  (80 
mg/L),  Al+3  (22 mg/L),  Ca+2  (113 mg/L),  CO32‐  (169 mg/L),  K+  (344 mg/L),  Na+  (52 
mg/L), NO3‐ (485 mg/L), PO43‐ (121 mg/L), SO42‐ (413 mg/L), NH4+ (135 mg/L). 
Los resultados obtenidos en aire y en agua indicaron que ninguna de las sustancias 
ensayadas interfería en la respuesta del sensor. 
4.4.6. Análisis de muestras de agua 
Con el  fin  de demostrar  la  aplicabilidad del  dispositivo desarrollado  en  entornos 
reales, se procedió a determinar la concentración de sulfhídrico en agua. Para ello 
se  seleccionaron  muestras  de  aguas  residuales  procedentes  de  tres  zonas 
diferentes  de  una  EDAR:  entrada,  decantación  y  salida.  Los  procedimientos  de 
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muestreo  y  análisis  de  las  muestras  se  encuentran  descritos  en  el  Capítulo  III, 
secciones 3.4.1. y 3.3.3.2., respectivamente. 
Los resultados obtenidos para este compuesto en agua se muestran en la Tabla 26. 
Tal  y  como  se  puede  comprobar,  la  concentración  de  sulfuro  encontrada  en  el 
agua de las zonas de “decantación” y “salida” fue menor que el LD. No ocurrió lo 
mismo  en  la  zona  de  “entrada”,  cuya  concentración  se  estableció  en  1.23±0.05 
mg/L (reflectancia difusa) y 1.0±0.4 mg/L (GIMP).  
Seguidamente,  para  calcular  la  exactitud  del  método,  las  muestras  de  agua  se 
fortificaron con 6 mg/L de sulfhídrico, siendo  los porcentajes de recuperación de 
101, 105 y 97 (usando reflectancia difusa) y 105, 98 y 98 (mediante GIMP) para la 
zona de entrada, decantación y salida, respectivamente (Tabla 26). 
Tabla 26. Concentraciones de S2‐ obtenidas en diferentes zonas de EDAR. 
Zona 
Añadido 
(mg S2‐∙L‐1) 
Obtenido 
(mg S2‐∙L‐1) 
Recuperación 
(%) 
Entrada 
Reflectancia 
difusa 
0  1.23±0.05  ‐‐‐ 
6  7.3±0.3  101 
CMYK  0  1.0±0.4  ‐‐‐ 6  7.6±0.7  105 
Decantación 
Reflectancia 
difusa 
0  <LD  ‐‐‐ 
6  6.3±0.4  105 
CMYK  0  <LD  ‐‐‐ 6  5.9±0.5  98 
Salida 
Reflectancia 
difusa 
0  <LD  ‐‐‐ 
6  5.8±0.5  97 
CMYK  0  <LD  ‐‐‐ 6  5.9±0.5  98 
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Estos resultados demostraron que este sensor puede ser usado para el análisis de 
sulfuro  en  muestras  reales,  evitando  el  problema  del  pretratamiento  de  las 
muestras, puesto que la turbidez no afecta en la aplicación de este método. 
4.4.7. Análisis de muestras de aire 
Por  otra  parte,  el  sensor  también  se  aplicó  para  la  determinación  de  la 
concentración  de  sulfuro  de  hidrógeno  en  atmósferas  reales.  Como  en  el  caso 
anterior,  se  seleccionaron  diferentes  zonas  de  una  EDAR  para  llevar  a  cabo  una 
serie de muestreos pasivos,  en  los que el  sensor  se dejó  suspendido durante 30 
minutos.  Las  zonas  seleccionadas  fueron:  decantador,  tanque  de 
homogeneización,  desbaste,  digestor  y  rebosador.  Al  mismo  tiempo,  se  usaron 
tubos  colorimétricos  para  la  detección  de  H2S  0.5/a  (Dräger,  Alemania)  para 
contrastar  la  respuesta  obtenida  por  el  sensor  con  la  lectura  proporcionada  por 
éstos últimos. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 27. 
La  concentración  señalada  por  los  tubos  colorimétricos  fue menor  que  el  LD  en 
todas  las  zonas  excepto  en  el  rebosador,  donde  aparecieron  saturados  (>15 
ml/m3). 
Los mismos resultados se obtuvieron utilizando el muestreo pasivo con el método 
propuesto:  en  todas  las  zonas  la  concentración  fue  inferior  al  LD,  excepto  en  la 
zona  de  rebosado,  cuya  concentración  se  estableció  25±4  y  28±4  mL/m3,  para 
reflectancia difusa y GIMP, respectivamente. 
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Tabla 27. Concentraciones de sulfuro de hidrógeno obtenidas en diferentes zonas de una EDAR. 1: 
decantador, 2: tanque de homogeneización, 3: desbaste, 4: rebosador, 5: digestor. 
Zona
Método  1  2  3  4  5 
Tubo colorimétrico  <LD  <LD  <LD  >15 mL∙m‐3  <LD 
Muestreo 
pasivo 
Reflectancia 
difusa 
<LD  <LD  <LD  25±4  <LD 
CMYK   <LD  <LD  <LD  28±4  <LD 
Como  se  ha  podido  comprobar,  el  método  propuesto  proporcionó  resultados 
acordes a los obtenidos mediante el uso de tubos colorimétricos, demostrando su 
capacidad para  convertirse  en un método de detección de  sulfuro de hidrógeno 
simple, portátil y económico. 
4.4.8. Comparación con otros métodos 
Los sensores propuestos en la Tabla 7 (Capítulo I, sección 1.4.3.) para determinar 
H2S  son, básicamente, de  tipo eléctrico  y óptico  (fluorescentes  y  colorimétricos). 
En el primer caso,  se utilizan óxidos metálicos capaces de producir una  repuesta 
eléctrica  cuando  el  analito  se  encuentra  presente.  En  el  segundo  caso,  se  han 
utilizado  distintos  reactivos  (orgánicos  e  inorgánicos)  que,  en  presencia  de  H2S, 
producen una señal de tipo óptico. Este tipo de sensores ofrece  la ventaja de no 
requerir instrumentación sofisticada para interpretar la señal analítica, puesto que 
puede  realizarse  un  análisis  cualitativo  o  semicuantitativo  mediante  simple 
inspección  visual.  No  obstante,  en  el  caso  de  necesitar  datos  cuantitativos, 
generalmente, estos métodos hacen uso de equipos convencionales. 
El método propuesto, además de reunir las ventajas de los métodos colorimétricos 
comentadas anteriormente, ofrece  la posibilidad de  realizar análisis cuantitativos 
sin la necesidad de disponer de un espectrofotómetro, ya que se ha propuesto la 
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cuantificación  de  H2S  mediante  el  uso  del  modelo  de  color  CMYK.  Además,  es 
importante destacar que la metodología propuesta en este trabajo es económica 
(utiliza  papel  como  soporte),  y  simple  (elimina  la  necesidad  de  manipular  los 
reactivos  necesarios  para  llevar  a  cabo  la  reacción  debido  a  que  están 
inmovilizados en el soporte). 
4.4. Conclusiones 
En  el  presente  estudio  se  ha  desarrollado  un  método  simple  para  preparar  un 
sensor  colorimétrico  para  la  detección  de  sulfuro  en  diferentes  matrices 
ambientales (agua y aire). Para ello, se han inmovilizado los reactivos DmPD y Fe+3 
en un soporte de papel que, en presencia de H2S, da lugar a la formación del azul 
de metileno. 
La  determinación  de  H2S  mediante  el  método  propuesto  puede  ser 
semicuantitativa  o  cuantitativa.  El  análisis  semicuantitativo  puede  realizarse 
mediante inspección visual y comparación con una carta de colores, mientras que 
el análisis cuantitativo puede ser llevado a cabo mediante el uso de la técnica de 
reflectancia  difusa  y  mediante  el  editor  de  imágenes  gratuito  GIMP,  sin  la 
necesidad de instrumentación sofisticada. 
Finalmente,  el  método  ha  sido  validado  y  aplicado  a  muestras  reales, 
obteniéndose  resultados  satisfactorios.  Este  sensor  ofrece  numerosas  ventajas, 
como  son  la  simplicidad,  rapidez,  bajo  coste,  portabilidad  y  la  posibilidad  de 
realizar  análisis  in  situ,  así  como  una  alta  sensibilidad  para  la  determinación  de 
sulfuro en agua y aire. 
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4.5. Biosensor colorimétrico para la determinación de peróxido 
de hidrógeno 
El  peróxido  de  hidrógeno  está  involucrado  en  gran  cantidad  de  procesos 
medioambientales  y  biológicos  por  tratarse  de  un  subproducto  generado  en 
distintas reacciones enzimáticas [243]. Además, el H2O2 está considerado como un 
marcador  de  estrés  oxidativo,  parámetro  asociado  con  diversas  enfermedades, 
incluyendo  cáncer,  aterosclerosis,  párkinson,  alzhéimer,  o  neurodegeneración 
[243]. 
Actualmente,  debido  a  su  carácter  oxidante,  el  H2O2  se  usa  comúnmente  como 
antiséptico  en  diferentes  preparados  farmacéuticos.  Además,  también  está 
presente  en  muchos  productos  blanqueantes  como  sustituto  del  cloro  o  en 
productos decolorantes del cabello. 
En  consecuencia,  debido  a  la  gran  variedad  de  productos  y  procesos  en  los  que 
está presente el H2O2, resulta necesario disponer de métodos analíticos capaces de 
determinar esta sustancia de una manera rápida y simple. 
El  objetivo de  este  trabajo  reside  en  el  desarrollo  de un biosensor  basado en  la 
integración de todos  los reactivos en una misma matriz, con el  fin de obtener un 
film  con  la  enzima y  el  sustrato  inmovilizados en el mismo  soporte.  Para ello,  la 
peroxidasa  del  rábano  (HRP,  del  inglés  Horseradish  peroxidase),  y  la  3,3’,5,5’‐
tetrametilbenzidina  (TMB) han  sido  inmovilizados en un  soporte de PDMS‐TEOS‐
SiO2NPS. De esta manera, cuando el biosensor se introduce en una disolución que 
contiene  H2O2,  los  reactivos  difunden  hacia  la  disolución,  produciéndose  la 
reacción colorimétrica catalizada por la HPR (Figura 41). 
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Figura 41. Mecanismo de acción del sensor propuesto. 
El film ha sido usado para desarrollar sensores capaces de determinar peróxido de 
hidrógeno en distintas muestras, produciendo un color azul que puede ser medido 
espectrofotométricamente o por inspección visual. 
4.5.1. Estudio de la reacción de derivatización 
La enzima HPR cataliza la oxidación del TMB por el H2O2, produciendo la formación 
de un complejo de transferencia de carga de color azul con un máximo en 653 nm. 
Por  otra  parte,  acidificando  el  medio,  la  reacción  se  detiene,  dando  lugar  a  la 
formación de un producto de color amarillo correspondiente a la formación de la 
diimina, que absorbe a una longitud de onda de 450 nm (Figura 42). 
Figura 42. Reacción de oxidación del TMB con el peróxido de hidrógeno, catalizada por la HRP. 
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Ambos productos, el azul y el amarillo, pueden utilizarse para la cuantificación del 
analito.  Sin  embargo,  cabe destacar  que  la  diimina  tiene una  sensibilidad mayor 
que  el  producto  de  transferencia  de  carga.  Tal  y  como  puede  apreciarse  en  la 
Figura 43, para una misma concentración, la sensibilidad es mayor a 450 nm que a 
653 nm.  
Figura 43. Espectros UV‐vis obtenidos en el rango de 5‐50 µM, transcurridos 15 minutos desde la 
adición del sensor. En color azul se representa el producto de oxidación del  TMB (λ=653 nm) a pH 
5.0; El color amarillo después de detener la reacción mediante la adición de H2SO4 (λ=450 nm) a pH 
1.0. 
Por lo tanto, en el caso en que se desee alcanzar LDs más bajos o se necesite una 
sensibilidad  mayor,  puede  acidificarse  el  medio  para  obtener  el  producto  de 
reacción amarillo. La Figura 44 muestra los diferentes colores que puede presentar 
el TMB. 
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Figura 44. Fotografías de los colores obtenidos como consecuencia de la oxidación del TMB. A: color 
azul (λ=653 nm), B: color amarillo (λ=450 nm)  y C: blanco. 
4.5.2. Estudio de la inmovilización del TMB 
El  PDMS  es  un  polímero  hidrofóbico  que  puede  ser  combinado  con  alcóxidos 
metálicos  como  el  trietoximetilsilano  o  el  tetraetil  ortosilicato  (TEOS),  pudiendo 
ser  usado  como  soporte  para  la  inmovilización  de  diferentes  reactivos.  En  este 
sentido,  el  grupo  de  investigación  MINTOTA  ha  desarrollado  distintos  soportes 
basados en la combinación de PDMS/TEOS y ha observado que, dependiendo de la 
composición de  la matriz,  las  condiciones experimentales  y  las  características de 
los  analitos/reactivos,  el  comportamiento  es  distinto.  Principalmente,  se  han 
observado dos modos de acción:  
i) El  reactivo  difunde  a  la  solución  bajo  las  condiciones  óptimas  y  la
reacción de derivatización se lleva a cabo con la presencia del analitos
[83].
ii) El analito difunde dentro de  la matriz  y  la  reacción se produce en su
interior [86].
Por ello, en este trabajo, en primer lugar, con el fin de estudiar el comportamiento 
del TMB al ser inmovilizado en una matriz polimérica, éste se atrapó en una matriz 
de PMDS y se añadió a una disolución con HRP y H2O2 para completar la reacción. 
Los  resultados  obtenidos  mostraron  que,  en  este  caso,  la  reacción  se  produjo 
mediante la primera modalidad (i.e. el reactivo difundió a la disolución). 
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Seguidamente, para  comprobar  la  influencia de  la matriz  a  la hora de  facilitar  la 
difusión del TMB hacia la disolución, la reacción de derivatización se llevó a cabo, 
por una parte, utilizando todos los reactivos en disolución y, por otra parte, con el 
TMB atrapado en soportes de PDMS con diferentes composiciones (100% PDMS y 
50% PDMS:50% TEOS),  registrándose  la absorbancia   a 653 nm a  intervalos de 5 
minutos durante un periodo de 55 minutos (Figura 45). 
Figura 45. Curva cinética de la oxidación del TMB en diferentes condiciones a) Todos los reactivos en 
disolución b) TMB atrapado en PDMS c) TMB atrapado en PDMS‐TEOS‐SiO2NPs. Absorbancia 
registrada a 653 nm. Condiciones: H2O2: 0.18mM, HRP: 18 ng/mL, TMB: 0.2 mg/sensor (atrapado) y 
0.06 mg/mL (en disolución). 
Como  puede  verse  en  la  Figura  45,  la  absorbancia  obtenida  usando  el  TMB 
atrapado  en  una  matriz  100%  de  PDMS  fue  menor  que  la  obtenida  usando  el 
método de derivatización directamente en disolución. Por otra parte, en el soporte 
compuesto por PDMS‐TEOS‐SiO2NPs, el TEOS modificó la estructura del polímero, 
imprimiéndole  cierta  hidrofilicidad  pero  manteniendo  el  carácter  inerte  y  la 
estabilidad  del  PDMS.  Además,  el  TEOS  permitió  una  mejor  mezcla  de  la  fase 
orgánica e  inorgánica, dando  lugar a una dispersión homogénea. Sin embargo,  la 
adición de este compuesto dificultó el proceso de gelificación del polímero, por lo 
que fue necesaria la adición de NPs de SiO2 para  mejorar la resistencia del soporte 
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y evitar su rotura. En estas condiciones,  la cantidad de reactivo que difundió a  la 
disolución fue mayor que la conseguida con la matriz compuesta únicamente por 
PDMS,  por  lo  que  los  valores  de  absorbancia  fueron  similares  a  los  obtenidos 
cuando todos los reactivos fueron añadidos en disolución. 
Estos  estudios  sugirieron  que  la  presencia  de  TEOS  favorece  la  difusión  de  los 
reactivos  hacia  la  disolución  debido  a  las  propiedades  que  éste  le  confiere  a  la 
membrana.  Por  lo  tanto,  se  puede  concluir  que  el  TMB  puede  ser  atrapado 
satisfactoriamente  en  la  matriz  de  PDMS‐TEOS‐NPs  y,  en  las  condiciones  de 
reacción  adecuadas,  difundir  a  la  solución  para  oxidarse  en  presencia  de  un 
oxidante como el H2O2. 
A  continuación,  se  calculó  la  cantidad  de  TMB  que  difundía  de  la  matriz  a  la 
disolución  usando  una  recta  de  calibrado  obtenida  con  todos  los  reactivos  en 
disolución  (manteniendo  la  cantidad  de  HRP  y  H2O2  constante  y  variando  la 
concentración  de  TMB).  De  esta  manera,  la  interpolación  de  los  valores  de 
absorbancia obtenidos al añadir un sensor con el TMB atrapado permitió calcular 
la  concentración  de  TMB  presente  en  la  disolución.  Los  resultados  obtenidos 
indican que la cantidad de TMB que difunde a la disolución fue alrededor del 10% 
del total atrapado en la matriz polimérica. 
4.5.3. Inmovilización de la enzima HRP en un soporte de PDMS‐TEOS‐SiO2NPs 
La  inmovilización  de  la  enzima  en  el  soporte  se  realizó  mediante  dos 
procedimientos  diferentes:  adsorción  física  y  atrapamiento  (Ver  Capítulo  III, 
sección 3.3.3.1.).  
En  este  punto  cabe  destacar  que  el  proceso  de  oxidación  del  TMB  presenta 
diferentes  coloraciones  dependiendo  del  tiempo  y  el  estado  de  oxidación.  El 
producto  azul  se  obtiene  como  consecuencia  de  la  pérdida  de  un  electrón  por 
parte  del  TMB,  mientras  que  el  amarillo  se  debe  a  la  pérdida  de  un  segundo 
electrón [334]. En determinadas ocasiones, puede aparecer un color verde como 
una  mezcla  del  azul  y  el  amarillo.  De  acuerdo  con  esto,  la  cantidad  de  HRP 
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requerida  en  los  diferentes  tipos  de  ensayos  llevados  a  cabo  se  optimizó  para 
obtener el producto de reacción azul.  
4.5.3.1. Estudio de la inmovilización de la HRP mediante adsorción 
Con el objetivo de estudiar el proceso de  inmovilización de  la HRP en el  soporte 
mediante  el  método  de  adsorción  física,  las  membranas  de  PDMS‐TEOS  se 
incubaron  durante  1  hora  en  200  µL  de  distintas  disoluciones  con  distintas 
concentraciones de HRP  (1  ‐ 100 µg/mL). Seguidamente,  con el  fin de calcular  la 
cantidad  de  HRP  adsorbida  en  cada  caso,  se  construyó  una  recta  de  calibrado 
añadiendo  todos  los  reactivos  en  disolución  (manteniendo  constante  la 
concentración de TMB y H2O2, modificando la de HRP). A continuación, se realizó la 
misma  reacción,  aunque,  en este  caso,  la HRP en disolución  se  sustituyó por  los 
sensores con la HRP adsorbida. Finalmente, la absorbancia obtenida mediante los 
sensores  de  HRP  se  interpoló  en  la  recta  de  calibrado  con  el  fin  de  conocer  la 
cantidad  de  HRP  presente  en  la  disolución  y,  por  consiguiente,  adsorbida  en  el 
soporte.  Los  resultados  obtenidos  mostraron  que  los  valores  de  absorbancia 
obtenidos  en  los  diferentes  sensores  crecían  a  medida  que  lo  hacía  la 
concentración de la disolución incubadora, por lo que se concluyó que la cantidad 
de HPR adsorbida en el soporte aumentaba a medida que lo hacía la concentración 
de HRP en la disolución de incubación. 
Posteriormente,  se  representó  la  isoterma  Cs  frente  a  Cm,  donde  Cs  hace 
referencia a la cantidad de enzima adsorbido y Cm es la concentración de enzima 
en la disolución en equilibrio con el adsorbente, observándose un comportamiento 
lineal. Por consiguiente, para trabajar bajo condiciones similares a las establecidas 
en disolución, se seleccionó una solución de 0.03 mg/mL de HRP (para incubación). 
4.5.3.2. Estudio de la inmovilización de la HRP mediante atrapamiento 
A  continuación,  se  estudió  el  proceso  de  inmovilización  de  la  HRP  mediante 
atrapamiento  en  la matriz  polimérica.  Para  ello,  se  sintetizaron membranas  con 
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cantidades de HRP atrapado comprendidas entre 2.5∙10‐5 y 3.5∙10‐2 g HRP/sensor. 
Seguidamente,  se  construyó  una  recta  de  calibrado  con  todos  los  reactivos  en 
disolución (manteniendo la concentración de H2O2 y TMB constante y variando la 
de HRP) para poder calcular la concentración de HRP que es capaz de difundir a la 
disolución. Posteriormente, se realizó la misma reacción, aunque, en este caso, la 
HRP en disolución se sustituyó por los sensores con la HRP atrapada. Finalmente, 
la absorbancia obtenida mediante los sensores de HRP, se interpoló en la recta de 
calibrado para obtener el  valor de  la  concentración de HRP en  la disolución.  Los 
resultados mostraron que la cantidad de HRP que difundía hacia la disolución era 
del  10%.  Por  ello,  con  el  fin  de  obtener  respuestas  analíticas  similares  a  las 
conseguidas  utilizando  todos  los  reactivos  en  disolución,  se  seleccionó  una 
cantidad de 0.001 mg HRP/sensor. 
4.5.4. Estudio cinético 
El  estudio  cinético  de  la  HRP  es  esencial  para  comprender  las  características 
enzimáticas. En 1913, Leonor Michaelis y Maude Menten desarrollaron un modelo 
para describir  la velocidad de reacción de muchas reacciones enzimáticas basado 
en dos etapas [335]: en primer lugar, la enzima (E) y el sustrato (S), se unen en un 
paso rápido y reversible para formar un complejo enzima‐sustrato (ES) que, en un 
segundo paso, evoluciona a la formación del producto. 
E+S   ES → E+P 
Así, para una misma concentración de enzima, la velocidad de la reacción aumenta 
de manera lineal a medida que lo hace la cantidad de S. No obstante,  a partir de 
cierta  concentración  de  S,  la  tasa  de  formación  de  producto  deja  de  ser  lineal, 
acercándose  asintóticamente  al  valor  de  velocidad  máxima  (Vmax).  En  este 
momento,  todos  los  sitios  activos  de  la  enzima  están  ocupados  por  el  sustrato 
(Figura 46). 
k1 
k‐1 
k2 
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Figura 46. Variación de la velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato. 
La concentración de S para la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la Vmax 
recibe  el  nombre de  constante de Michaelis‐Menten  (KM).  Éste  es  un parámetro 
importante en cinética enzimática, puesto que cada enzima tiene un valor de KM 
específico  para  un  determinado  sustrato,  el  cual  aporta  información  acerca  de 
cómo de afín es la unión entre el sustrato y la enzima (cuanto menor sea el valor 
de KM, mayor será la afinidad entre E y S). 
La  variación  de  la  velocidad  de  la  reacción  en  función  de  la  concentración  de 
sustrato está descrita a través de la ecuación propuesta por Michaelis y Menten: 
ݒ ൌ ܸ݉ܽݔ ∙ ሾܵሿܭ݉ ൅ ሾܵሿ
Sin embargo, como se aprecia en la Figura 46, la representación de esta ecuación 
no es lineal,  lo que dificulta el cálculo de los parámetros cinéticos. Para solventar 
este  problema,  Hans  Lineweaver  y  Dean  Burk  aplicaron  un  método  de  dobles 
inversos con el objetivo de linealizar la expresión anterior obtenida por Michaelis y 
Menten [336]:	 
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En  el  caso  que  nos  atañe,  los  experimentos  cinéticos  se  llevaron  a  cabo  a 
temperatura ambiente en un volumen de reacción de 1 mL de tampón HAc/NaAc 
(0.1 M pH 5) y en presencia de una cantidad fija de HRP (0.02 µg/mL). El H2O2 y el 
TMB se usaron como sustratos, manteniendo constante  la  concentración de uno 
de  ellos.  Las  medidas  cinéticas  se  obtuvieron  a  653  nm  durante  50  minutos. 
Seguidamente,  los  datos  de  absorbancia  se  convirtieron  en  la  correspondiente 
concentración  usando  el  término  Ɛ=39000  M‐1cm‐1  (a  653  nm)  para  la  forma 
oxidada del producto TMB.  
Tal y como se aprecia en la Figura 47, bajo un cierto rango de concentraciones del 
sustrato, las gráficas de velocidad en función de la concentración de TMB  o H2O2 
mostraron  un  comportamiento  típico  de Michaelis‐Menten.  Finalmente,  el  valor 
de KM se calculó empleando la representación gráfica de Lineweaver‐Burk. 
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Figura 47. Ensayo cinético de los diferentes tipos de biosensores desarrollados. A) HPR atrapado, B) 
HRP adsorbido. Condiciones: la concentración de TMB se fijó en 0.05 mg/ml, mientras que la de H2O2 
varió; la concentración de H2O2 se mantuvo en 0.3 mg/ml y la de TMB se modificó. Los recuadros 
representan los gráficos de Lineweaver‐Burk. 
Analizando  los  resultados  recogidos  en  la  Tabla  28  se  observa  que  los  valores 
aparentes  de  la  constante  KM  obtenidos  para  la  enzima  HRP  libre  son  similares, 
siendo  ligeramente  diferentes  cuando  el  TMB  estaba  atrapado.  Una  explicación 
para  este  fenómeno  puede  ser  que  la  cantidad  de  reactivo  en  la  disolución  es 
menor  que  el  considerado.  Valores  similares  de  KM  fueron  obtenidos  cuando  la 
HRP  fue  inmovilizada,  y  no  se  observaron  diferencias  significativas  entre  la 
adsorción y el atrapamiento. La KM obtenida para el co‐atrapamiento del TMB y la 
HRP fue ligeramente superior a la obtenida sin esta co‐inmovilización. Este efecto 
puede estar relacionado con el hecho de que ambos reactivos están atrapados. La 
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Vmax se alcanza cuando todos  los sitios activos del enzima están saturados con el 
sustrato. Los valores de este parámetro fueron similares en todos los casos. 
Tabla 28. Parámetros cinéticos relativos a la actividad de la HRP en diferentes configuraciones. 
Catalizador  Km (mM)  vmax (µM/s) 
TMB  H2O2    TMB  H2O2   
HRP 
0.11a 
0.247b 
0.15c 
0. 13d 
0.16e 
0.77f
0.068a 
0.10b 
0.017c 
0.023d 
0.016e 
0.033f 
0.015a 
0.019b 
0.057c 
0.04d 
0.004e 
0.02f 
0.0084a 
0.012b 
0.0045c 
0.0077d 
0.005e 
0.0092f 
a: Todos los reactivos en disolución 
b: TMB atrapado.H2O2 and HRP en disolución 
c: TMB y H2O2 en disolución, HRP atrapado 
d: TMB y H2O2 en disolución, HRP adsorbido 
e: TMB atrapado, H2O2 en disolución, HRP adsorbido 
f: TMB atrapado, H2O2 en disolución, HRP atrapado 
4.5.5. Parámetros analíticos 
Las  rectas de  calibrado para  la determinación de   H2O2  se establecieron para  las 
diferentes  configuraciones  (solución,  compuestos  con  el  TMB  inmovilizado  y 
biocompuestos  con  el  HRP  adsorbido  o  atrapado).  Además,  se  evaluaron 
parámetros como el intervalo lineal,  la sensibilidad, la precisión y la exactitud del 
método, tal y como se muestra en la Tabla 29. Los valores obtenidos indican que 
este procedimiento da resultados adecuados en el intervalo de concentraciones de 
4.2‐72  µM y 4.3‐54 µM para la enzima adsorbida y atrapada, respectivamente. El 
LD  se  calculó  como  3∙SD/sensibilidad,  donde  SD  es  la  desviación  estándar  de  la 
señal del blanco (n=10), siendo 1.3 µM en todos los casos. 
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Tabla 29. Parámetros analíticos obtenidos en las diferentes configuraciones ensayadas. 
Linealidad (y=a+bx) 
(mM) 
Precisión 
RSD (%) 
LD 
(µM) 
HRP  a±sa b±sb  R2  Intervalo lineal 
(µM) 
Intradía 
(n=3) 
Interdía 
(n=3)* 
Adsorbido  0.012±0.008  6.9±0.3  0.99  4.2‐72  4a 5a  1.3 
Atrapado  0.025±0.003  4.7±0.1  0.99  4.3‐54  5a 7a  1.3 
Disolución  0.006±0.003  5.3±0.3  0.99  4.4‐200  4b 8b  1.3 
a: Calculada a 0.0363 mM 
b: Calculada a 0.18 mM 
*Diferentes lotes
Los parámetros analíticos de los biosensores fueron comparados con los obtenidos 
para  la reacción en disolución. Como puede verse en  la Tabla 29,  los parámetros 
analíticos obtenidos en las tres configuraciones fueron similares. 
La  precisión  se  evaluó mediante  la  obtención  de  la  RSD  (%)  interdía  e  intradía, 
calculada usando sensores sintetizados en el mismo lote (misma síntesis). La RSD 
(%) intradía obtenida para el sensor adsorbido, atrapado y en disolución fue de 4, 
5 y 4, respectivamente. Por otra parte, la RSD (%) interdía fue de 7 para el sensor 
adsorbido, 8 para el atrapado  y 8 en el caso de realizar la reacción en disolución. 
Además,  se  estudió  la  RSD  (%)  de  biosensores  procedentes  de  diferentes  lotes, 
obteniendo  unos  valores  de  RSD  (%)  de  5,  7  para  adsorbido  y  atrapado, 
respectivamente. Estos resultados indican valores de precisión satisfactorios. 
Además,  en  el  caso  de  que  se  necesiten  LDs  menores,  la  sensibilidad  puede 
mejorarse  acidificando  la  disolución.  Bajo  estas  condiciones,  la  cinética  de  la 
reacción se detiene y aparece el producto amarillo del TMB, alcanzando un LD de 
0.4 µM. El TMB, en presencia de H2O2 (tiempo de reacción de 15 minutos) a pH 5, 
presenta un espectro UV‐vis con un máximo de absorbancia en 653 nm, mientras 
que la misma disolución acidificada a pH 1 presenta un máximo a 450 nm (Figura 
43). El máximo de absorbancia a 650 nm corresponde al complejo de transferencia 
de  carga,  mientras  que  el  de  450  nm  corresponde  a  la  diimina.  Como  puede 
observarse, la sensibilidad a 450 nm es mayor que la conseguida a 653 nm. 
Desarrollo de metodologías sostenibles de análisis 
152 
4.5.6. Estudio de posibles interferencias 
Bajo  las  condiciones  seleccionadas,  se  examinó  el  efecto  que  tenían  diferentes 
especies en la respuesta del sensor: ácido cítrico (572 mg/L), ácido ascórbico 485 
(mg/L), alcohol isopropílico (800 mg/L), glucosa (950 mg/L), EDTA (95 mg/L), Mn+2 
(22mg/L),  Ca+2  (127 mg/L),  CO32‐  (184mg/L),  K+  (454 mg/L),  Na+  (72 mg/L),  NO3‐ 
(575  mg/L)  y  SO42‐  (473  mg/L).  Los  resultados  obtenidos  indicaron  que  estas 
sustancias no interferían en la respuesta del sensor. 
4.5.7. Determinación de H2O2 en muestras reales 
La aplicabilidad del biosensor se evaluó analizando diferentes muestras reales de 
productos  industriales  que  contenían  este  compuesto  en  su  formulación:  agua 
oxigenada  10  vol.  3% Kern  Pharma  (España),  Emulsión  estabilizadora  Life  Cream 
Developer  20  vol.  6%  Farmavita  (Italia),  Emulsión  estabilizadora  9%  Deliplus 
(España), Emulsión oxidante estabilizadora 1.5% Deliplus (España).  
Para llevar a cabo el análisis, 100 µL de muestras se diluyeron y se añadieron a 1 
mL  de  disolución  tampón,  de  manera  que  la  concentración  final  de  H2O2  se 
encontrara dentro del rango lineal. La validación de la metodología se llevó a cabo 
comparando  los resultados con  los obtenidos usando el método convencional de 
derivatización.  En  la  Tabla  30  se  muestra  la  concentración  de  peróxido  de 
hidrógeno encontrada en estas muestras. 
Tabla 30. Concentración de H2O2 obtenida en los distintos productos analizados mediante las 
diferentes conformaciones ensayadas. 
HRP 
Disolución de 
peróxido de 
hidrógeno 3% 
(0.98M) 
Emulsión 
oxidante 
estabilizada 
6% (1.96M) 
Emulsión 
reveladora 
9% (2.94M) 
Emulsión 
reveladora 
1.5% 
(0.49M) 
Adsorbido  0.91±0.03  1.96±0.08  2.95±0.12  0.52±0.02 
Atrapado  0.84±0.04  1.97±0.10  2.95±0.15  0.49±0.03 
En disolución  0.92±0.04  1.90±0.07  2.94±0.12  0.50±0.02 
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En el análisis de la disolución de agua oxigenada al 3% no se observó efecto matriz 
y  la  concentración  se calculó directamente  interpolando en  la  recta de  calibrado 
construida con los patrones. Sin embargo, la pendiente de la recta obtenida en las 
diferentes  emulsiones  oxidantes  fue  diferente  de  la  que  se  obtuvo  mediante 
patrones, por lo que el efecto matriz se hizo patente en este tipo de muestras. En 
estos casos, la concentración se calculó aplicando el método de adición estándar. 
En  todos  los  casos,  la  concentración  encontrada  fue  similar  a  la  indicada  en  la 
etiqueta. El comportamiento de las diferentes emulsiones oxidantes fue similar, y 
las  pendientes  obtenidas  para  la  enzima  atrapada  y  adsorbida  fue  de  57±3%  y 
59±9% de la pendiente correspondiente a la recta de calibrado, respectivamente. 
Finalmente, se aplicó el test ANOVA de un factor con un nivel de significación α del 
95% a través del programa IBM SPSS Statistics v 22 para el análisis estadístico de 
los resultados. En todos los casos, el parámetro estadístico α fue mayor que 0.05 
(0.073  para  el  agua  oxigenada  de  10  vol.,  0.576  para  la  emulsión  oxidante 
estabilizadora  (6%),  0.994  para  la  emulsión  oxidante  estabilizadora  (9%)  y  0.355 
para la emulsión oxidante estabilizadora (1.5%). Por esta razón, no se observaron 
diferencias  significativas  a  un  nivel  de  confianza  del  95%  entre  los  resultados 
obtenidos por los tres métodos, siendo éstos estadísticamente equivalentes. 
4.5.8. Estabilidad del biosensor 
Un  aspecto  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  fabricar  un  biosensor  reside  en  su 
estabilidad, puesto que el transcurso del tiempo puede provocar una disminución 
o pérdida  de  sus  propiedades  iniciales.  Así,  para  comprobar  la  estabilidad  del
sensor, se sintetizaron sensores de PDMS‐TEOS‐NPs‐TMB‐HRP(atrapado) y PDMS‐
TEOS‐NPs‐TMB‐HRP(adsorbido) y se guardaron dentro de viales en el congelador.
Posteriormente, cada cierto tiempo, se analizó la respuesta de los sensores frente
a una disolución de H2O2 0.0363 mM. Los resultados demostraron que los sensores
eran  estables  durante  un  período  de  3 meses  desde  su  fabricación.  Después  de
este tiempo, el sensor retuvo una actividad superior al 90%.
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4.5.9. Comparación con otros métodos 
Como se ha podido observar en la  Tabla 8 (Capítulo I, sección 1.4.4.), la mayoría 
de los métodos propuestos para la determinación de H2O2 se basan en la reacción 
colorimétrica entre la HRP y un sustrato colorimétrico, aunque bien es cierto que, 
en los últimos años, se han desarrollado compuestos inorgánicos capaces de imitar 
la función de las enzimas.  
No  obstante,  en  los  estudios  propuestos  en  la  bibliografía,  las  enzimas  han  sido 
inmovilizadas  en  un  soporte,  mientras  que  el  sustrato  se  ha  añadido  a  la 
disolución. En este sentido, en el presente trabajo se ha propuesto un dispositivo 
en el que se han inmovilizado conjuntamente la enzima y el sustrato, por lo que el 
proceso  de  determinación  del  H2O2  se  simplifica  enormemente.  Además,  los 
procedimientos desarrollados alcanzan LDs de detección similares a los alcanzados 
en este trabajo. 
La fortaleza de este dispositivo se encuentra en parámetros como la portabilidad, 
instrumentación  o  el  tiempo  de  análisis.  Comparado  con  otros métodos  ópticos 
como  la  luminiscencia,  el  método  colorimétrico  propuesto  no  necesita 
instrumentación para realizar un análisis semicuantitativo, puesto que éste puede 
ser  llevado  a  cabo  mediante  inspección  visual.  Por  otra  parte,  es  importante 
destacar que la metodología propuesta es simple, económica y sostenible, además 
de  eliminar  la  necesidad  de  manipular  reactivos  derivatizantes  por  estar 
inmovilizados en la matriz. 
4.5.10. Conclusiones 
En  el  presente  estudio,  se  ha  desarrollado  un método  simple  para  preparar  un 
compuesto con diversos reactivos inmovilizados. El enzima HRP y el sustrato TMB 
han  sido  seleccionados  como  reactivos  modelo  (orgánicos  y  biológicos)  para  la 
inmovilización.  La metodología  propuesta  ha  sido  aplicada  para  el  atrapamiento 
del  TMB  o  para  la  inmovilización  de  ambos  reactivos  (TMB  y  HRP)  en  el mismo 
soporte. Así, este biocompuesto es capaz de reemplazar el método tradicional de 
que implica la preparación de reactivos y su posterior derivatización en disolución. 
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Estos  sensores  han  sido  utilizados  para  la  determinación  de  H2O2  en  muestras 
reales. Los resultados han sido validados comparando el método propuesto con el 
convencional,  en  disolución.  Este  biosensor  ofrece  las  ventajas  de  simplicidad, 
estabilidad, bajo coste, rapidez, portabilidad y el análisis in situ, así como una gran 
sensibilidad para determinar H2O2. 
Cabe  resaltar  que  este  sensor  es  un  dispositivo  versátil  que  permite  la 
determinación directa de H2O2, pero  también es aplicable para determinar otros 
analitos  que  están  involucrados  en  reacciones  de  generación  de  peróxido  de 
hidrógeno.  La  oxidación  de  compuestos  como  la  glucosa,  alcohol,  colesterol  o 
triglicéridos  por  el  enzima  correspondiente  (glucosa  oxidasa,  alcohol  oxidasa, 
colesterol oxidasa o  lipasa) genera H2O2 que puede ser determinado utilizando el 
método propuesto. 
Así, dada la gran variedad de posibles combinaciones enzima/sustrato y la eficacia 
de  la  metodología,  este  trabajo  representa  un  nuevo  camino  para  producir 
biosensores  con  un  gran  potencial  para  la  aplicación  en  campos  como  la 
biotecnología, biomedicina o del medio ambiente. 
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4.6. Desarrollo de un dispositivo colorimétrico adaptado a una 
microplaca  dirigido  a  la  determinación  in  situ  de  glucosa  en 
diversas muestras de suero simultáneamente 
La  diabetes  es  una  enfermedad  crónica  que  se  origina  cuando  el  páncreas  no 
produce  suficiente  insulina  (diabetes  tipo 1)  o  cuando el  organismo no  la puede 
utilizar con eficacia  (diabetes tipo 2)  [257,258]. Ambas variantes provocan que  la 
concentración  de  glucosa  en  sangre  esté  descontrolada,  pudiendo  derivar  en 
complicaciones  cardiacas,  pérdida  de  visión,  daños  neurológicos  o  accidentes 
cerebrovasculares  [337].  Los  valores  de  glucosa  típicos  para  personas  adultas 
sanas,  en  situación de pre‐diabetes  y  con diabetes, medidos en  ayunas  (basal)  y 
después de haber ingerido alimentos (posprandial), se reflejan en la Tabla 31. 
Tabla 31. Concentraciones de glucosa en sangre en personas sanas y con diabetes. 
Glucosa en sangre (mg/dL) 
Sin diabetes  Basal  65‐100 Posprandial  <140 
Pre‐diabetes  Basal  100‐125 Posprandial  140‐199 
Diabetes  Basal  >126Posprandial  >200
Esta enfermedad representa un problema importante para la salud pública debido 
a que, en las últimas décadas, la prevalencia de la diabetes ha aumentado. Según 
estimaciones,  422  millones  de  personas  adultas  padecían  de  diabetes  en  2014, 
frente  a  los  108 millones  de  1980  [338].  Aunque  en  la  actualidad  no  existe  una 
cura para la diabetes, mantener los niveles de glucosa dentro del rango saludable 
es esencial para evitar complicaciones mayores [339]. 
Actualmente,  los  dispositivos  portátiles  de  análisis  in  situ  desarrollados  para  el 
análisis de glucosa están diseñados para realizar los análisis de manera individual, 
por  lo que en el  caso de que el número de muestras  sea elevado, el proceso de 
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análisis  puede  ser  costoso.  Con  el  fin  de  dar  solución  a  este  problema,  diversos 
autores han propuesto metodologías basadas en el uso de placas de pocillos para 
llevar a cabo diversos análisis de manera simultánea [171–175]. Sin embargo,  los 
lectores  de  placas  son  equipos  caros  y  no  son  portátiles,  por  lo  que  existe  un 
creciente  interés  por  desarrollar  sistemas  de  lectura  alternativos  simples, 
portátiles  y  económicos  [171,340].  Por otra parte,  los métodos que  requieren  la 
adición  sucesiva  de  reactivos  son  costosos  en  términos  de  tiempo,  además  de 
resultar incómodos debido a la necesidad de preparar los reactivos en el momento 
del análisis. 
En  este  trabajo  se  ha  desarrollado  un  biosensor  integrado  en  una  placa  de  96 
pocillos para el  determinar  la  concentración de  glucosa en diversas muestras de 
suero  simultáneamente.  Además,  las  lecturas  de  los  análisis  han  sido  obtenidas 
mediante un teléfono inteligente y un programa informático gratuito de análisis de 
imágenes, evitando la adquisición de instrumentos sofisticados. El biosensor se ha 
basado  en  la  inmovilización  los  reactivos  GOx,  HRP  y  TMB  en  un  soporte 
polimérico  de  PDMS‐TEOS‐SiO2NPS,  evitando,  de  esta  manera,  la  necesidad  de 
adicionar  los  reactivos  necesarios  para  llevar  a  cabo  la  reacción.  Para  ello,  en 
primer lugar, se diseñó un prototipo capaz de realizar análisis de manera individual 
y, posteriormente, este sensor se integró en la placa de pocillos (Figura 48). 
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Figura 48. Representación esquemática de los métodos desarrollados para la determinación de 
glucosa. 
4.6.1.  Estudio de las condiciones de reacción 
El  biosensor propuesto para  cuantificar  la  glucosa  se ha basado en una  reacción 
enzimática en cascada compuesta por dos etapas. En la primera reacción,  la GOx 
cataliza  la  oxidación  de  la  D‐glucosa  en  ácido  glucónico,  obteniendo  H2O2  como 
consecuencia de la reducción del O2. En la segunda etapa, se produce la oxidación 
del TMB por el H2O2, catalizada por el HRP (Figura 49). 
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Figura 49. Reacción enzimática en cascada para la determinación de glucosa. 
Cada  una  de  estas  enzimas  presenta  una  actividad  máxima  bajo  un  rango 
específico de pH. Así, el pH óptimo para  la GOx se sitúa en 5.5, aunque tiene un 
rango de actividad entre valores de pH 4‐7 [182,341]. En el caso de la HRP, su valor 
óptimo de pH  se  sitúa  en  torno  a  6.0‐6.5  [342].  Por  lo  tanto,  con  el  objetivo de 
determinar  el  pH  óptimo  para  llevar  a  cabo  la  reacción,  se  prepararon  cuatro 
disoluciones tampón (pH 5, 6, 7 y 8) y la derivatización se realizó en cada uno de 
estos medios. Como se observa en la Figura 50, para una misma concentración de 
glucosa (73 mg/L), la intensidad del color azul decrecía a medida que aumentaba el 
pH, obteniendo el mejor resultado con el tampón de pH 5, por lo que éste fue el 
medio utilizado para realizar los experimentos posteriores. 
Desarrollo de metodologías sostenibles de análisis 
160 
Figura 50. Influencia del pH en el valor de la respuesta analítica. 
Por otra parte, el  tiempo de  reacción,  contando a partir del momento en que  la 
glucosa se añade a la disolución, afecta directamente a los valores de absorbancia 
obtenidos  y,  por  consiguiente,  tiene  una  influencia  directa  en  la  sensibilidad  del 
método. En este sentido, se seleccionaron 15 minutos como el  tiempo necesario 
para realizar los análisis, puesto que el LD obtenido era suficiente para cuantificar 
los niveles de glucosa en sangre. 
De  la misma manera,  la  reacción se desarrolló a  temperatura ambiente, aunque, 
habitualmente,  esta  reacción  se  realiza  a  37  °C  [337].  Trabajando  en  estas 
condiciones,  la  concentración  de  glucosa  en  suero  puede  cuantificarse  sin 
necesidad de calentar la disolución, haciendo que el método sea más simple. 
4.6.2.  Inmovilización de HRP y GOx en soportes de  PDMS‐TEOS‐SiO2NPs‐
TMB 
4.6.2.1. Soporte prototipo de PDMS‐TEOS‐SiO2NPs‐TMB‐HRP‐GOx 
Basándonos en los estudios previos de inmovilización de TMB y HRP en un soporte 
de PDMS‐TEOS‐SiO2NPs [343], se procedió al estudio de la inmovilización de la GOx 
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en este mismo soporte. En este caso, se propusieron dos metodologías diferentes 
para la inmovilización de la GOx: adsorción y atrapamiento. 
Inicialmente, la GOx se adsorbió en la superficie del sustrato, mientras que el TMB 
y  la HRP se atraparon en  la matriz. Para ello,  se prepararon disoluciones de GOx 
comprendidas  entre  0.5  y  3 mg/mL  y  distintas  membranas  de  PDMS‐TEOS‐NPs‐
HRP‐TMB se incubaron en estas disoluciones durante 1 h a temperatura ambiente. 
Seguidamente,  para  conocer  la  cantidad  de  GOx  adsorbida  en  la  superficie  del 
sensor,  se  construyó  una  curva  de  calibrado  manteniendo  la  concentración  de 
glucosa,  TMB  y  HRP  constantes  (inmovilizados  en  el  soporte)  y  variando  la 
concentración  de  GOx  añadida  en  disolución.  La  respuesta  de  los  sensores 
incubados  con  diferentes  concentraciones  de  GOx  (proceso  de  adsorción)  se 
interpoló  en  la  recta  de  calibrado,  construida  con  la  enzima  en  disolución,  y  se 
obtuvo que el porcentaje de GOx adsorbida fue del 3.0±0.7 %.  
A continuación, se estudió la relación existente entre la concentración de GOx en 
la  disolución  de  incubación  y  la  cantidad  de  GOx  adsorbida  en  la  superficie  del 
sensor. Para ello, se construyó la isoterma  Cs(mg GOx∙g‐1  solido) frente Cm(mg/ml), donde 
Cs  representa  la  cantidad  de  enzima  adsorbida,  y  Cm  es  la  concentración  de 
enzima  en  la  disolución  de  incubación,  siendo  la  ecuación  resultante  Cs(mg  GOx∙g‐1 
solido)= 0.1232∙Cm(mg/ml) + 0.1896. Tal y como se puede observar, la cantidad de GOx 
adsorbida estaba relacionada de manera lineal con la concentración de GOx en la 
disolución  de  incubación.  Por  ello,  para  trabajar  bajo  condiciones  similares  a  las 
utilizadas  en  disolución,  la  concentración  de GOx  en  la  disolución  de  incubación 
fue de 3.3 mg/mL de GOx. 
Finalmente, la GOx se atrapó en el interior de la matriz junto con el HRP y el TMB, 
en concentraciones comprendidas entre 5 y 50 µg/sensor. Los mejores resultados 
se obtuvieron con la concentración de 50 µg/sensor (7 unidades/sensor). 
Se puede concluir que se han obtenido resultados satisfactorios con las diferentes 
estrategias de inmovilización de los tres reactivos (TMB, HRP y GOx). Sin embargo, 
aunque todos  los procedimientos pueden ser utilizados,  se decidió atrapar  todos 
los  reactivos  en  el  interior  de  la  matriz  polimérica,  por  la  simplicidad  del 
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procedimiento,  dado  que  solamente  se  necesita  un  paso  para  llevar  a  cabo  la 
síntesis del biocompuesto. 
4.6.2.2. Adaptación del biosensor a una placa de pocillos 
Una vez el prototipo de sensor estuvo optimizado, éste se integró en una placa de 
pocillos  con  el  fin  de  permitir  el  análisis  de  múltiples  muestras  de  manera 
simultánea.  En  este  formato,  se  trabajó  con  volúmenes  de  100 µL  de  disolución 
tampón y 10 µL de disolución de glucosa, en lugar de 1 mL de tampón requerido 
para  el  prototipo,  por  lo  que  se  consiguió  reducir  el  volumen  de  reactivos  y 
residuos en un factor de 10. 
En  primer  lugar,  se  estudió  la  influencia  del  espesor  de  la membrana  de  PDMS‐
TEOS‐NPs‐TMB‐HRP‐GOx  en  la  capacidad  de  difusión  de  los  distintos  reactivos 
hacia  la disolución. Para ello,  se  introdujeron diferentes  volúmenes de  la mezcla 
PDMS‐TEOS‐NPs‐TMB‐HRP‐GOx en  los distintos pocillos  (25, 50 and 75 µl) y, una 
vez la gelificada la matriz, se añadieron el tampón y la glucosa para dar comienzo a 
la  reacción.  Pasados  15 minutos  se  observó  que  los  valores  de  absorbancia más 
altos  correspondían  a  las  membranas  obtenidas  con  25  µl  de  mezcla.  Estos 
resultados  pueden  deberse  a  que,  como  consecuencia  del  menor  espesor  de  la 
membrana, el TMB difunde mejor hacia la disolución, por lo que hay más cantidad 
disponible para que se lleve a cabo la reacción colorimétrica.  
Sin  embargo,  en  este  nuevo  formato,  se observó que  la  señal  analítica obtenida 
mediante  atrapamiento  de  todos  los  reactivos  en  la  matriz  polimérica  era 
significativamente  menor  que  la  que  se  alcanzaba  con  el  prototipo.  Este 
comportamiento  pudo  deberse  a  que,  en  el  caso  del  prototipo,  la  superficie  de 
contacto  entre  la  matriz  y  la  disolución  era  mucho  mayor  que  en  el  caso  del 
biosensor  integrado  en  la  placa  de  pocillos,  por  lo  que,  en  el  segundo  caso,  la 
difusión de los reactivos se vio más limitada. Por esta razón, se optó por adsorber 
las  enzimas  en  la  superficie  de  la matriz  con  el  propósito  de  facilitar  su  difusión 
hacia  la  disolución, manteniendo  el  TMB  atrapado  en  la matriz.  No  obstante,  el 
color  azul  obtenido  transcurridos  15  minutos  de  reacción  dio  una  sensibilidad 
relativamente  baja  (Abs=0.1338C  +  0.0751)  en  comparación  con  los  resultados 
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obtenidos empleando el sensor prototipo. Sin embargo, la acidificación del medio 
para  obtener  el  producto  de  reacción  de  color  amarillo  permitió  obtener mayor 
sensibilidad (Abs=1.6818C + 0.0629) (Figura 51). 
Figura 51. Comparación entre dos calibrados obtenidos antes y después de acidificar la disolución. 
4.6.3.  Detección colorimétrica de la glucosa en la placa de pocillos 
Uno de los objetivos de este trabajo reside en desarrollar un dispositivo eficiente y 
económico  para  el  análisis  simultáneo  de  diversas  muestras,  con  la  mínima 
instrumentación. Por esta  razón, como alternativa a equipos más sofisticados,  se 
optó por el procesado de imágenes digitales para obtener una señal analítica. No 
obstante, tal y como se ha comentado anteriormente, la adquisición de imágenes 
de reactivos colorimétricos en disolución conlleva una serie de problemas, como el 
menisco  que  se  forma  en  el  pocillo  o  la  aparición  de  reflejos  debidos  a  una 
iluminación incorrecta [163]. Por lo tanto, se ensayaron distintas condiciones con 
el fin de observar su influencia en la reproducibilidad de las imágenes.  
En primer lugar, se obtuvieron imágenes con diferentes grados de iluminación: (i) 
luz natural,  (ii)  luz  interior (fluorescente) y (iii) el  flash de la cámara del teléfono. 
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Los  resultados  obtenidos  mostraron  que  la  intensidad  de  las  coordenadas  del 
espacio  de  color  RGB  varió  en  función  de  la  iluminación,  por  lo  que  no  se 
obtuvieron  resultados  reproducibles.  Por  otra  parte,  el  flash  de  la  cámara  del 
teléfono  producía  reflejos  que  impedían  la  correcta  determinación  de  las 
coordenadas  de  color.  Además,  usando  el  flash  de  la  cámara,  la  iluminación 
obtenida  no  era  uniforme,  por  lo  que  había  zonas  más  iluminadas  que  otras. 
Finalmente,  se optó por   usó  la pantalla de un  iPAD mini  como  fuente de  luz de 
fondo. Para ello, se  instaló  la aplicación gratuita MyLight en el dispositivo y, para 
impedir  cualquier  otra  fuente  de  luz,  se  utilizó  una  capucha  oscura.  De  esta 
manera se obtuvo una iluminación uniforme y  libre de reflejos. Por otra parte,  la 
distancia seleccionada para obtener la fotografía fue de 30 cm.  
Una  vez  la  imagen  fue  digitalizada,  se  analizó  mediante  el  editor  de  imágenes  
ImageJ.  Para  ello,  se  descargó  e  instaló  la  extensión Readplate  (disponible  en  la 
página web del programa) y la imagen digital se ajustó de manera que los puntos 
de medida coincidieron con el fondo del pocillo, tal y como se muestra en la Figura 
52. Una vez realizado esto, el programa calculó la intensidad de la coordenada azul
(modelo  RGB)  de  cada  uno  de  los  pocillos  y  lo  transformó  en  un  valor  de
absorbancia.
Figura 52. Ejemplo de señales obtenidas con distintas concentraciones de glucosa. 
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Aunque  existe  una  gran  variedad  de  editores  de  imágenes  en  el  mercado,  se 
decidió  utilizar  ImageJ  por  ser  gratuito  y  de  código  abierto,  por  lo  que  no  es 
necesaria una licencia para manejar el programa,  lo que disminuye los costes del 
procedimiento.  Además,  este  editor  es  compatible  con  distintos  sistemas 
operativos. 
4.6.4.  Parámetros analíticos 
Para  cada  una  de  las  configuraciones  utilizadas  para  determinar  glucosa,  se 
construyó  una  recta  de  calibrado  y  se  establecieron  los  principales  parámetros 
analíticos  (rango  lineal,  precisión,  sensibilidad  y  LDs)  (Tabla  32).  Los  resultados 
obtenidos  indican que este procedimientos proporciona una  linealidad adecuada 
en el rango de 2.3‐150 mg/mL, 4‐150 mg/mL y 6‐80 mg/mL, para el prototipo,  la 
reacción  en  disolución  y  el  biosensor  adaptado  a  la  placa  de  pocillos, 
respectivamente. 
Tabla 32. Parámetros analíticos obtenidos para los diferentes métodos de determinación de glucosa. 
M1: disolución, M2: biosensor individual (prototipo), M3: biosensor múltiple. 
Linealidad (y=a+bx) (mM)  Precisión RSD (%)  LD (mg/L) 
a±sa b±sb  R2  Intervalo lineal 
Intradía 
(n=3) 
Interdía 
(n=3) 
M1  0.0184±0.0013  1.360±0.006  0.99  4.1‐150  31  61  1.2 
M2  0.017±0.008  1.49±0.04  0.99  2.3‐140  51  51  0.7 
M3  0.06±0.04  1.27±0.18  0.98  6‐80  41  51  1.8 
1 Calculado a 50 mg/L 
El LD, calculado 3∙SD/sensibilidad, siendo SD la desviación estándar de 10 blancos 
[344],  fue  de  0.7 mg/L    para  el  dispositivos  de  análisis  individual,  1.2 mg/L  para 
disolución y 1.8 mg /L en el caso del biosensor múltiple. Como puede observarse, 
los LDs obtenidos mediante los 3 procedimientos presentan valores similares. 
Además,  se  evaluó  la  precisión  de  los  diferentes  procedimientos  estudiados  a 
través del valor de la RSD (%). La RSD (%)  interdía e  intradía se calculó utilizando 
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sensores  fabricados en el mismo  lote  (misma  síntesis).  La  reacción en disolución 
obtuvo unos valores de RSD (%) intradía de 3, mientras que para el prototipo y el 
biosensor múltiple, este  valor  fue de 5 y 4,  respectivamente.  Los valores de RSD 
(%) interdía obtenidos fueron 6, 5 y 5 para disolución, prototipo y placa de pocillos, 
respectivamente. Además,  también  se estudió  la precisión entre diferentes  lotes 
(sensores  fabricados  en  diferentes  días).  Para  ello,  3  sensores  preparados  en  3 
lotes  diferentes  se  expusieron  a  una  concentración  de  glucosa  de  50  mg/L, 
obteniendo  valores  de  RSD  (%)  de  5  y  7  para  el  formato  de  placa  de  pocillos  y 
prototipo, respectivamente. Los bajos valores de RSD (%) obtenidos muestran que 
el biosensor propuesto es preciso para aplicaciones prácticas. 
4.6.5. Estudio de posibles interferentes 
Se  estudió  el  efecto  de  posibles  sustancias  interferentes  en  la  respuesta  del 
sensor: ácido cítrico (668 mg/L), L‐cisteína (564 mg/L), ácido glucónico (363 mg/L) 
y L‐lisina (182 mg/L). Se observó que ninguna de estas sustancias produjo ninguna 
interferencia en la respuesta del sensor [277].  
4.6.6. Determinación de glucosa en muestras de suero 
Inicialmente,  en  el  método  de  análisis  propuesto,  se  aplicó  la  calibración  por 
adición  estándar  con  el  propósito  de  detectar  la  presencia  o  ausencia  de  efecto 
matriz  en  la  determinación  de  glucosa  en  muestras  de  suero.  Al  comparar  las 
pendientes de  las  rectas de calibrado de  la adición con  la calibración con patrón 
externo,  se obtuvo un valor de  tcalc(0.005) <  t’(2.132), para un nivel de confianza 
del 95%. Este resultado permite concluir que las pendientes de ambas rectas son 
estadísticamente equivalentes y, por tanto,  la concentración de glucosa se puede 
calcular directamente por la interpolación de la señal analítica de la muestra en la 
recta de calibrado preparada con patrones. 
El método propuesto se empleó para la determinación de glucosa en muestras de 
suero  reales obtenidas de 5  voluntarios.  La  validación del método  se  realizó por 
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comparación de los resultados obtenidos con los proporcionados por un medidor 
de  glucosa  comercial  BGStar®.  En  la  Figura  53  se  muestran  los  valores  de 
concentración de glucosa obtenidos mediante los diferentes procedimientos. 
El análisis estadístico de  los resultados se realizó mediante un test ANOVA de un 
factor  con  un  nivel  de  confianza  del  95%,  utilizando  el  paquete  estadístico  IBM 
SPSS  Statistics  v  22.  El  parámetro α  obtenido  en  todos  los  casos  fue mayor  que 
0.05  (0.294,  0.653,  0.164,  0.818  y  0.214,  para  los  voluntarios  1,  2,  3,  4  y  5, 
respectivamente).  Por  lo  tanto,  no  se  observaron  diferencias  estadísticamente 
significativas  a  un  nivel  de  confianza  del  95%  entre  los  resultados  obtenidos 
mediante  los  tres métodos,  por  lo que  se puede  concluir  que  los  resultados  son 
estadísticamente equivalentes. 
Figura 53. Concentración de glucosa obtenida mediante tres procedimientos diferentes en cinco 
voluntarios. 
Seguidamente,  también  se  procedió  al  análisis  de  cuatro  muestras  de  suero  de 
pacientes  de  un  hospital.  Como  en  el  caso  anterior,  las  muestras  se  analizaron 
mediante el  procedimiento propuesto y,  posteriormente,  se  compararon  con  los 
resultados obtenidos empleando un medidor de glucosa comercial electroquímico 
y los proporcionados por el hospital. En la Figura 54 se muestran los resultados de 
concentración obtenidos mediante los diferentes procedimientos. 
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Figura 54. Concentración de glucosa obtenida en tres pacientes mediante dos métodos distintos. 
Como  en  el  caso  anterior,  en  el  análisis  estadístico  de  los  resultados  obtenidos 
mediante  los  distintos  métodos,  se  observaron  valores  de  α  superiores  a  0.05 
(0.09, 0.08, 0.158 y 0.135 para  los pacientes 1, 2, 3 y 4,  respectivamente). Estos 
resultados revelan que los valores obtenidos mediante los tres procedimientos son 
estadísticamente equivalentes, lo que implica que el método propuesto puede ser 
aplicado  para  el  análisis  rutinario  de  glucosa  en  varios  pacientes  de  manera 
simultánea, reduciendo tiempo y costes. 
4.6.7. Comparación con otros métodos 
En  la Tabla 9  (Capítulo  I,  sección 1.4.5.) se muestra una recopilación de distintos 
métodos propuestos para  la determinación de glucosa. Durante  los últimos cinco 
años,  se han publicado anualmente más de 100 artículos científicos  relacionados 
con el desarrollo de sensores destinados al análisis de glucosa,  lo que demuestra 
que  la  investigación  enfocada  hacia  este  tema  es  está  en  continua  demanda. 
Además,  como  puede  observarse,  una  gran  cantidad  de  las  metodologías 
propuestas  están  basadas  en  reacciones  colorimétricas,  aunque  los  métodos 
eléctricos  también  son  numerosos.  Por  otra  parte,  algunas  técnicas  utilizan 
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enzimas  para  llevar  a  cabo  la  reacción, mientras  que  otras  optan  por  el  uso  de 
sustitutos inorgánicos que imitan la función de las enzimas. 
En relación a los parámetros analíticos, el biosensor presentado en este trabajo ha 
alcanzado LDs similares a los métodos propuestos en la bibliografía. Sin embargo, 
una de  las  fortalezas de  la metodología desarrollada  reside en  la  integración del 
biosensor en una placa de pocillos, lo que permite llevar a cabo una gran cantidad 
de análisis (96 determinaciones) de manera simultánea. Por otra parte, el uso de 
un  teléfono  inteligente  y  un  programa  informático  como  alternativa  al 
espectrofotómetro,  hacen  de  éste  método  una  propuesta  interesante  para  ser 
aplicada in situ o en zonas con pocos recursos económicos. 
4.6.8. Conclusiones 
En el  presente  trabajo  se ha desarrollado un procedimiento  simple  y  económico 
para realizar diversos análisis de glucosa en suero de manera simultánea. Para ello 
se ha propuesto una combinación de biosensor integrado en una placa de pocillos, 
utilizando  un  lector  de  placas  basado  en  un  teléfono  inteligente  y  un  programa 
informático  gratuito  de  análisis  de  imágenes.  El  biosensor  se  ha  basado  en  la 
inmovilización de todos  los reactivos necesarios para  llevar a cabo  la reacción en 
un mismo  soporte. Además,  para  la  lectura  de  los  resultados,  se  ha utilizado un 
teléfono  inteligente y un programa de análisis de  imágenes  gratuito,  evitando  la 
adquisición  de  instrumentación  sofisticada  y  minimizando,  de  esta  manera,  el 
coste del procedimiento. 
El  dispositivo  desarrollado  se  ha  aplicado  para  la  determinación  de  glucosa  en 
distintas  muestras  de  suero  sanguíneo.  Los  resultados  obtenidos  han  sido 
comparados con el procedimiento en disolución y con las lecturas proporcionadas 
por  un  medidor  de  glucosa  comercial  mediante  un  análisis  estadístico, 
concluyendo que todos  los métodos proporcionaban resultados estadísticamente 
equivalentes. Por consiguiente, este procedimiento puede sustituir a los métodos 
convencionales  de  análisis  basados  en  la  adición  sucesiva  de  los  reactivos 
necesarios y el empleo de espectrofotómetros o colorímetros. 
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Por  otra  parte,  se  obtuvieron  los  parámetros  analíticos  de  la  metodología 
desarrollada, consiguiendo buenos resultados en cuanto a la precisión y exactitud. 
En conclusión,  la  integración del biosensor en  la placa de pocillos y el uso de un 
teléfono  inteligente  como  lector  permite  combinar  las  ventajas  de  ambos 
dispositivos,  como  son  la  simplicidad,  rapidez,  estabilidad,  bajo  coste  y 
portabilidad.  La  metodología  desarrollada  ha  sido  aplicada  empleando  la 
determinación de glucosa como analito. Sin embargo, es aplicable a cualquier otra 
determinación  en  la  que  se  realice  la  oxidación  del  TMB  con  o  sin  catálisis 
enzimática. 
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A  lo  largo  de  los  distintos  trabajos  que  componen  esta  Tesis  se  han  propuesto 
diferentes metodologías sostenibles dirigidas a mejorar y facilitar la determinación 
de distintos compuestos de  interés en campos tan diversos como  la medicina,  la 
higiene  industrial,  la protección del medio ambiente o  la salud pública. Para ello, 
se  han  establecido  metodologías  enfocadas  hacia  la  simplificación  y 
automatización,  respetando  los principios planteados por  la Química Verde,  tal y 
como  sugieren  las  tendencias  actuales  detectadas  en  el  ámbito  de  la  Química 
Analítica.  Por  lo  tanto,  las  metodologías  desarrolladas  se  han  centrado  en  dos 
líneas: IT‐SPME‐CapLC y dispositivos de análisis in situ. 
La  técnica  de  IT‐SPME  acoplada  CapLC  permite  unificar  la  preconcentración  y  el 
propio análisis de la muestra en una sola etapa, minimizando la manipulación de la 
muestra y reduciendo el riesgo de contaminación o pérdida de analito. Para ello, 
en  la configuración de  IT‐SPME utilizada en  los trabajos realizados (modalidad de 
circulación),  se  ha  empleado  un  segmento  de  columna  capilar  como  bucle  de 
inyección,  permitiendo  la  extracción  y  preconcentración  de  los  analitos  en  su 
recubrimiento interior. Posteriormente, los analitos fueron desorbidos por la fase 
móvil  y  transferidos  al  el  sistema  cromatográfico.  Esta  metodología  ha  sido 
aplicada  para  la  determinación  de  cloraminas  y  biocidas  en  matrices  acuosas 
(aguas recreativas, de consumo, residuales y superficiales), además de ser utilizada 
para  el  análisis  de  antibióticos  en  dispositivos  médicos  invasivos.  En  todos  los 
casos,  los  resultados  obtenidos  han  sido  satisfactorios,  alcanzando  LDs 
suficientemente  bajos  para  detectar  los  analitos  presentes  en  las  distintas 
matrices, de acuerdo a la legislación vigente. 
Así, se puede concluir que la IT‐SPME‐CapLC ofrece numerosas ventajas que hacen 
de  ella  una  herramienta muy  interesante  a  la  hora  de  diseñar metodologías  de 
análisis de muestras complejas. 
Por otra parte, los dispositivos de análisis in situ posibilitan llevar a cabo análisis en 
el lugar en el que se encuentra la muestra, evitando el transporte de la muestra al 
laboratorio. Debido a que, tal y como se ha comentado anteriormente, uno de los 
objetivos  planteados  en  la  presente  Tesis  reside  en  la  simplificación  de  las 
metodologías, se ha optado por desarrollar dispositivos colorimétricos, puesto que 
permiten llevar a cabo determinaciones cualitativas y semicuantitativas mediante 
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una simple inspección visual. Además, en el caso de necesitar resultados exactos y 
precisos, se han propuesto sistemas de detección de la señal analítica basados en 
el  empleo  de  teléfonos  inteligentes,  junto  con  programas  informáticos  de 
tratamiento  de  imágenes,  como  alternativa  a  la  instrumentación  convencional. 
Para  ello,  se  ha  hecho  uso  de  los modelos  de  color  (modelos matemáticos  que 
permiten expresar un color de forma numérica) como sustitutos de los espectros 
UV‐vis.  
El uso de teléfonos inteligentes y aplicaciones de tratamiento de imágenes para la 
cuantificación de la señal analítica, además de ser una alternativa a los métodos de 
análisis  convencionales,  reduce  enormemente  el  coste  del  análisis,  permitiendo 
que  estos  dispositivos  puedan  ser  implantados  en  zonas  rurales  o 
subdesarrolladas,  donde  los  recursos  económicos  no  permitan  adquirir  los 
equipamientos necesarios. Además, permiten que el personal no cualificado pueda 
realizar el análisis de manera sencilla, rápida y económica. 
En este caso, los sensores desarrollados se han basado en la inmovilización de los 
reactivos necesarios para llevar a cabo la reacción en un soporte de PDMS‐TEOS o 
celulosa. En este punto, se han observado dos mecanismos diferentes por los que 
se produce la reacción: 
(I) El  analito  interacciona  con  los  reactivos  inmovilizados  en  el  soporte,
produciéndose  la  reacción  en  él  (formación  del  azul  de  metileno  en  un
soporte de celulosa en presencia de sulfuro de hidrógeno).
(II) Los  reactivos  inmovilizados  en  la  matriz  polimérica  difunden  hacia  la
disolución,  reaccionando  con  el  analito  presente  en  ella  (obtención  del
producto  de  oxidación  del  TMB  para  la  determinación  de  peróxido  de
hidrógeno y glucosa).
Por  lo  tanto,  los  dispositivos  de  análisis  in  situ  propuestos  en  esta  Tesis  han 
demostrado  ser  un  sustituto  válido  para  los  métodos  comunes,  puesto  que  la 
inmovilización  de  los  reactivos  en  distintos  soportes  evita  la  necesidad  de  tener 
que adicionar  las sustancias necesarias para  llevar a cabo la reacción. Además, el 
nivel  de  simplificación  alcanzado  ha  sido  tal  que  se  ha  prescindido  de  equipos 
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convencionales  para  obtener  una  determinación  cuantitativa,  minimizando  los 
costes asociados al análisis. 
En conclusión, tanto los dispositivos colorimétricos de análisis in situ basados en la 
inmovilización de  reactivos en distintos  soportes  como el empleo de  la  IT‐SPME‐
CapLC han demostrado ser metodologías que simplifican el proceso de análisis de 
muestras  complejas.  Además,  ambos  métodos  permiten  minimizar  el  impacto 
negativo sobre el entorno, por  lo que son una alternativa verde interesante a  los 
métodos de análisis convencionales. 
Finalmente,  teniendo  en  cuenta  la  importancia  de  la  interdisciplinaridad  y 
transferibilidad,  resulta  necesario  indicar  que  la  investigación  realizada  ha  sido 
aplicada a  la  resolución de problemas de  interés económico y  social. Algunos de 
estos  trabajos  se  han  llevado  a  cabo  en  colaboración  con  otros  grupos  de 
investigación de campos como la educación física (Proyecto ACOMP/2013/155) o 
la medicina (Proyecto: VLC‐BIOMED). 
Perspectivas futuras 
La  IT‐SPME‐CapLC  ha  demostrado  ser  una  metodología  analítica  interesante,  ya 
que  aúna  la  extracción,  preconcentración  y  análisis  en  una  sola  etapa.  Sin 
embargo,  los niveles de extracción alcanzados por esta técnica están  lejos de ser 
cuantitativos, por lo que resulta necesario seguir desarrollando fases adsorbentes 
que  superen  las  limitaciones  que  presentan  los  recubrimientos  comerciales 
(especialmente para  los compuestos polares). Es por ello que el grupo MINTOTA, 
dentro  del  proyecto  CTQ2014‐53916P,  ha  dirigido  su  investigación más  reciente 
hacia la funcionalización de los recubrimientos con nanomateriales.  
Además,  en  lo  referente  a  la  IT‐SPME  magnética,  será  necesario  continuar 
estudiando  los  efectos  que  tiene  la  aplicación  de  un  campo magnético  sobre  la 
separación de los analitos, así como el empleo de nanopartículas magnéticas como 
fase extractante. Esta técnica, acoplada a sistemas de LC miniaturizadas, permite 
realizar  análisis más  sensibles,  rápidos,  reproducibles,  y  con menor  consumo  de 
disolventes. 
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Por  otra  parte,  en  el  contexto  actual,  el  desarrollo  de  herramientas  de  análisis 
basadas  en  el  uso  de  modelos  de  color  ya  es  una  realidad.  Este  hecho  puede 
suponer  una  revolución dentro del  ámbito de  la Química Analítica  debido  a  que 
hace  prescindible  el  uso  de  equipamiento  sofisticado  para  realizar  un  análisis 
cuantitativo,  reduciendo  los  costes  de  manera  drástica  y  permitiendo  que  esta 
tecnología llegue a rincones con pocos recursos.  
Aunque  los  distintos  trabajos  expuestos  en  esta  Tesis  se  han  centrado  en  el 
desarrollo  de  dispositivos  colorimétricos,  se  están  orientando  nuevas 
investigaciones  enfocadas  al  desarrollo  de  dispositivos  fluorescentes  y 
quimioluminiscentes  con  el  objetivo  de  aumentar  la  sensibilidad  de  los mismos. 
Además,  siguiendo  la  filosofía de  la Química Verde,  se pretende utilizar  soportes 
biodegradables  (proteínas  y  polisacáridos)  obtenidos  a  partir  de  productos 
naturales,  así  como  nanomateriales  u  otros  agentes  dopantes.  Todas  estas 
investigaciones se enmarcan en el proyecto PROMETEO 2016/109. 
Finalmente,  los  sensores  desarrollados  en  esta  Tesis  han  sido  validados  en  un 
entorno  real.  En  este  sentido,  los  resultados  obtenidos  han  contribuido  al 
desarrollo  del  Proyecto  de  transferencia Valoritza  i  Transfereix  2016‐2017  de  la 
Universitat de València, titulado “Proyecto piloto basado en el empleo de kits para 
la  evaluación  de  la  contaminación  en  entornos  ambientales  de  diferente 
naturaleza”.  Este proyecto  se ha  realizado en  colaboración  con  varias  empresas, 
tratándose  de  una  experiencia  piloto  que  tiene  por  objetivo  la  validación  de  los 
dispositivos  de  análisis  in  situ  a  través  de  la  monitorización  de  diferentes 
contaminantes.  
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ACGIH  American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists 
APCI      Ionización química a presión atmosférica 
APHA      American Public Health Association 
BAµE      Microextracción por adsorción en barra agitadora 
CapLC      Cromatografía líquida capilar 
CIM      Concentración inhibitoria mínima 
CFP      Huella de Carbono 
CLP      Clasificación, etiquetado y envasado 
CMYK      Cian, magenta, amarillo, negro 
Col.      Colaboradores 
CPE      Electrodo de pasta de carbono 
DAD      Detector de fila de diodos 
DBPs      Subproductos de desinfección 
DCA      Dicloramina 
DCAn      3,4‐dicloroanilina 
DCPMU    1‐(3,4 diclorofenil)‐3 metil urea 
DCPU      1‐(3,4‐diclorofenil)urea 
DePD      N,N‐Dietil‐p‐fenilendiamina 
DLLME      Microextracción liquido‐líquido dispersiva 
DmPD      N,N‐Dimetil‐p‐fenilendiamina 
DSPE      Extracción en fase sólida dispersiva 
e.g.      Por ejemplo (del latín exempli gratia) 
EDAR      Estación depuradora de aguas residuales 
EDTA      Ácido etilendiaminotetraacético 
EPA      Agencia de Protección Ambiental 
ESI      Sonda de electrospray 
GC      Cromatografía de gases 
GHG      Gases de efecto invernadero 
GL      Grados de libertad 
GNS      Nanohojas de grafeno 
GOx      Glucosa oxidasa 
H2TCPP     5,10,15,20‐tetrakis(4‐carboxil fenil)‐porfirina 
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H2TEHPPS    Porfirina sulfonada 
HAQB      Ácido borónico antraquinona 
HPLC      Cromatografía líquida de alta eficacia 
HRP      Peroxidasa del rábano 
HSV      Matiz, saturación, brillo 
i.d.      Diámetro interno 
i.e.      Es decir (del latín id est) 
ICP    Plasma acoplado inductivamente 
IDLH      Inmediatamente peligroso para la salud y la vida 
INSHT      Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
IT‐SPME    Microextracción en fase sólida en tubo 
IUPAC       International Union of Pure and Applied Chemistry 
Km      Constante de Michaelis‐Menten 
LC      Cromatografía líquida 
LD      Límite de detección 
LED      Diodo emisor de luz 
LQ      Límite de cuantificación 
LVI      Gran volumen de inyección  
LLE      Extracción líquido‐líquido 
M1      2‐ metiltio‐4‐tert‐butilamino‐s‐triazina 
MAE      Extracción asistida por microondas 
MCA      Monocloramina 
MEPS      Microextracción mediante adsorbentes empaquetados 
MIMS      Espectrometría de masas de membrana 
MIP      Método de impronta molecular 
MNPs      Nanopartículas magnéticas 
MRM      Monitoreo de reacciones múltiples 
MS      Espectrometría de masas 
MWCNTs    Nanotubos de carbono de pared múltiple 
NDs      Nanodendritas 
NIOSH      National Institute for Occupational Safety and Health 
NPs      Nanopartículas 
OMS      Organización Mundial de la Salud 
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OSHA      Occupational Safety and Health Administration 
OTT      Columna tubular abierta de atrapamiento 
PAHs      Compuestos policíclicos aromáticos 
PDMS      Polidimetilsiloxano 
PEG      Polietilenglicol 
PEL      Permisible limit value 
PLDz      Pistola de DNAzyme 
ppm      Partes por millón 
ppmv      Partes por millón en volumen 
PVA      Acetato polivinílico  
PVC      Policloruro de vinilo 
PVP      Polivinilpirrolidona 
QDs      Puntos cuánticos 
r.p.m.      Revoluciones por minuto 
REL      Valor límite de exposición recomendado 
RGB      Rojo, verde, azul 
RSD      Desviación estándar relativa 
S/N      Señal/ruido 
SBA‐15      Partículas de sílice mesoporoso 
SBSE      Extracción por absorción en barra agitadora 
SBSDME  Microextracción dispersiva por adsorción sobre barra 
agitadora 
SD      Desviación estándar 
SFO      Solidificación de gotas orgánicas flotantes 
SGA      Sistema Globalmente Armonizado 
SPE      Extracción en fase sólida 
SPE      Extracción en fase sólida 
SPME      Microextracción en fase sólida 
SWCNTs    Nanotubos de carbono de pared simple 
TAC      Capacidad antioxidante total 
TBT      Tributilestaño 
TCA      Tricloramina 
TCMTB     2‐(tiocianometiltio)benzotiazol 
Desarrollo de metodologías analíticas sostenibles 
224 
 
TD      Desorción térmica 
TE      Tubos endotraqueales 
TEOS      Tetraetilortosilicato 
TLV‐STEL    Valor límite ambiental‐Exposición corta 
TLV‐TWA    Valor límite ambiental‐Exposición diaria 
TMB      3,3’,5,5’‐tetrametilbenzicina 
TMOS      Trietoximetilsilano 
TOAFMA    Acetato de tetraoctilamonio fluoresceína Hg(II) 
UCNPs      Nanopartículas de conversión ascendente 
UV      Ultravioleta 
Vmax      Velocidad máxima 
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a b s t r a c t
Due to the difﬁculties of working with chloramines, a critical examination of monochloramine standard
preparation has been performed in order to select the best synthesis conditions. The analyte has been
determined by in-tube solid phase extraction coupled to capillary liquid chromatography with UV detec-
tion (IT-SPME Capillary LC DAD). Potential factors affecting the response of monochloramine such as the
pH of mobile phase and the volume of sample processed by IT-SPME Capillary LC DAD have been inves-
tigated and optimized. According to the results of the study, 0.1mL or 4.0mL of sample at neutral pH
were loaded in the chromatographic system. A sensitive and selective method has been developed for
the determination of monochloramine in water. Validation of the method has been performed. The linear
range was 0.09-5mg/L with linear regression coefﬁcients (R2) greater than 0.995. Method reproducibil-
ity expressed as relative standard deviation (RSD, %), was lower than 15%. The limits of detection (LODs)
were 0.029 and 0.01mg/L by processing 0.100mL or 4mL of the samples, respectively, being below the
maximum residues levels allowed for this compound. The sensitivity achieved by the developed method
was better than that obtained by the reference method. The developed method was applied to water
samples (tap and swimming pool water).
© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
1. Introduction
Chloramines are nitrogen compounds with one, two or three
chlorine atoms attached to a nitrogen atom [1]. Monochloramine is
a weak disinfectant and a stable oxidant, so it can be used as a sec-
ondary disinfectant [2–4], while dichloramine and trichloramine
are considered by-products [2] obtained after chlorine based treat-
ment [3–8].
In aqueous solutions inorganic chloramines are formed accord-
ing to the equations described below [3,5,8,10]:
NH3 +HClO ↔ NH2Cl(monochloramine) + H2O (1)
NH2Cl + HClO ↔ NHCl2(dichloramine) + H2O (2)
NHCl2 +HClO ↔ NCl3(trichloramine) + H2O (3)
Theconcentrationof these chloraminesdependson thepH, tem-
perature and chlorine-to-nitrogen ratio [8,10,11]. The optimal pH
∗ Corresponding author. Tel.: +34 96 3543002; fax: +34 96 3544402.
E-mail address: pilar.campins@uv.es (P. Campíns-Falcó).
formonochloramine formation lieswithin the range 7.5–9 (the rate
of its formation reaction reach the maximum at pH 8.3) and Cl/N
mass ratio of 3:1–5:1 [2]. NHCl2 presents its maximum kinetic at
pH around 4.5, and at lower pHs only NCl3 is formed. Under normal
environmental conditions of pH (between 7 and 8) and 20 ◦C tem-
perature, monochloramine is the predominant chloramine and it is
relatively persistent, with half lives of 0.4–17.5 days in river water,
and 2–9 days in drinking water [2,4]. However, for high chlorine-
to-nitrogen ratios, breakpoint process takes place, which consists
of chloramines and ammonia oxidation [7,10].
The study of chloramines is problematic because there are
not standard solutions of inorganic chloramines commercially
available, so they have to be prepared in aqueous solution and stan-
dardized by analytical methods [2]. The chloramine synthesis has
strong dependence on the experimental conditions, so the concen-
trations obtainedmight vary depending on the reaction conditions.
Some of the methods proposed for the determination of NH2Cl
are standard analytical methods available to quantify chloramines
and free chlorine [8]. Table 1 summarizes the main analytical
properties of the methods proposed in the literature to determine
monochloramine. Usually,most of thesemethods suffer froma lack
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2015.02.024
0021-9673/© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
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Table 1
Main analytical properties of different analytical methods proposed for monochloramine in the bibliography.
Analysis method Interferences Pre-treatment LOD Ref.
Iodometric I Oxidizing and reducing
agents
Redox reaction
with reagent
0.040mg Cl2/L
1mg/L cannot be
determined
accurately
[23]
Iodometric II Oxidizing and reducing
agents, organic
chloramines and
metals.
– – [23]
Low-Level Amperometric Titration Nitrogen trichloride,
chlorine dioxide,
organic chloramines,
or halogens.
– 0.010mg Cl2/L [23]
DPD Ferrous Titrimetric Oxidized manganese Redox reaction
with reagent
0.0 18mg Cl2/L [23]
DPD Colorimetric Method Sample colour and
turbidity, organic
contaminants,
oxidizing agents
Redox reaction
with reagent
0. 025mg Cl2/L [24]
Syringaldazine (FACTS) Interferences common
to other methods do
not affect the FACTS
procedure
Redox reaction
with reagent
0.1mg Cl2/L [23]
Iodometric Electrode Oxidizing agents – – [23]
Monochlor F (Indophenol reaction) – Derivatization 0.27mg Cl2/L [20]
Salicylate-spectrophotometry Aniline Derivatization – [8]
HPLC without chemical derivatization – 0.08-0.43mg Cl2/L
0.33mg Cl2/L
[11][22]
HPLC with pre-column derivatization – Derivatization 7.1mg Cl2/L [12,14]
HPLC with post-column derivatization – Redox reaction 0.01mg Cl2/L [15]
Gas Chromatography – Derivatization 0.001mg Cl2/L [16]
MIMS – – 0.1mg Cl2/L [9]
of speciﬁcity because many compounds, like organic chloramines,
free halogens or oxidizing and reducing agents, can modify the
result of the analysis and provide false positive signals [2,8,9]. To
solve this problem,more speciﬁcmethodsbasedon techniques that
use physicochemical properties of the analytes, have been devel-
oped. By usingHPLC, the different compounds canbe separated and
detected using the natural properties (redox or absorption) of the
chloramines, or after a pre- o post-column derivatization. Hilin Ge
et al. [11] performed an HPLC procedure for the determination of
trace amounts of chloramines and compared UV photometry and
electrochemistry detection. Reagents such as 5-(dimethylamino)-
naphthalene-1-sulﬁnic acid [12], sodium benzenesulfonate [13]
and 2-mercapto-benzothiazole [14] have been proposed for pre-
column derivatization. KI is to date the only chemical reagent
used for post-column derivatization in HPLC analysis. The resulting
triiodide ions (I3−) are electrochemically detected or by spec-
trophotometry [15]. Gas chromatography (GC) has been used to
determine trichloramine in drinking water using a quadrupole MS
operating in selected-ionmonitoring (SIM)mode, but this studydid
not includemonochloramine [16]. Tomake it suitable for GC analy-
sis,monochloraminemust be transformed into a volatile derivative
by a prior chemical derivatization. Thereby, these methods are
complex, time consuming and subject to the risk of sample con-
tamination or monochloramine losses [17,18]. Finally, membrane
introduction MS allows the detection and quantitation of inorganic
chloramines in water samples without prior sample treatment
[9,19].
Concerning to NH2Cl (Table 1), some procedures have been
established for the direct determination of NH2Cl based on the
Berthelot’s method [20].
After a revision of the proposed methods for NH2Cl determina-
tion, it can be concluded that this determination presents certain
limitations, which are the lack of agreement between different
authors for the synthesis of monochloramine and, in many cases,
the lack of selectivity of the used procedures for its determination.
The conditions proposed for the synthesis (Table 2) can affect the
concentration of the chloramine in the initial solution and also its
stability.
Considering these aspects, the main objectives of this study
were, (i) to review and to perform a critical examination of
monochloramine standard preparation method, and (ii) to develop
a rapid and simple procedure to improve the sensitivity and
selectivity. In order to achieve these goals, IT-SPME Capillary LC
procedure has been developed. IT-SPME allows the preconcentra-
tion of the sample and, coupled with capillary chromatographic
systems, improves the sensitivity. By using this approach, the ana-
lytes do not require derivatization nor any other treatment prior to
analysis, and samples can be directly injected in the equipment.
Finally, the proposed procedure has been applied to determine
NH2Cl in real water samples (tap and swimming pool water). This
methodology provides high speed analysis with low solvent con-
sumption and waste generation [21].
2. Experimental
2.1. Reagents and standard solutions
All reagents used in this study were of analytical grade. Nanop-
ure water obtained using Nanopure II system (Barnstead, USA) was
used for preparation and dilution of all solutions.
Ammonium stock standard solution was prepared from ammo-
nium chloride (Probus, Barcelona, Spain).
Sodium hypochlorite solution was obtained by diluting com-
mercially available NaOCl solution (Scharlau, Barcelona, Spain).
Methanol was of HPLC grade (Romil-SpS super purity Solvent,
Cambridge, UK). Potassium iodate, sodium oxalate and ortophos-
phoric acid were obtained from Panreac (Barcelona, Spain).
Potassium permanganate, nitroprusside and sodium hydrogencar-
bonate were obtained from Probus (Barcelona, Spain). Sulphuric
acid was purchased from Fluka Chemike (Buchs, Switzerland).
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Table 2
Conditions used by different authors for monochloramine synthesis.
Comp. N Comp. Cl Rel. Cl/N (mol) pH Buffer Ref.
NH4Cl NaClO 1: 1.25 8 Phosphate [8]
NH4Cl NaClO 1: 1.03 10 NaOH [9]
NH3 NaClO 1:1.1 – – [26]
NH4OH Cl2 1: 1 8.5 Bicarbonate [27]
NH4Cl NaClO 1:1.25-50 > 8.5 – [28]
NH4OH NaClO – 9 Bicarbonate [4]
NH4OH NaClO – 8 Bicarbonate [29]
NH3 NaClO 1:5 8.5 – [30]
NH4Cl NaClO 1:1.03 10 Phosphate [31]
NH4Cl NaClO 1:1 – – [32]
NH4Cl NaClO 1: 1.2 11 Phosphate [33]
NH3 NaClO 1:1 – [34]
Thymol was obtained from Riedel-de Häen (Seelze, Germany).
Potassium iodide was purchased from Guinama (Valencia, Spain).
Potassium hydrogen phosphate was acquired from Merk (Darm-
stadt, Germany). Sodium hydroxide from J.T. Baker (Deventer,
Holland) was also used.
2.2. The standard preparation and stabilization studies
Monochloramine standard solutions were prepared daily by
mixing a sodium hypochlorite solution with an ammonium chlo-
ride solution in which ammonia to chlorine molar ratio was 1.25:1;
the pH of the mixture was adjusted to 8 with phosphate buffer 1M.
Then, these solutions were stored in aluminium foil-covered vials
[8].
The monochloramine solutions were standardized by using the
DPD colorimetric [23], iodimetric [25] or Berthelot’s methods [20].
To study the stability of the solutions of monochloramine, a
standard solution of this compound was prepared and the analyti-
cal signal (absorbance) obtained by applying the DPD colorimetric
method at different times (between 1min and 48h) and at room
temperaturewasmeasured. Thekineticdatawereobtained inorder
to test the stability of this solution.
Trichloraminestandardsolutionswereprepareddailybymixing
a sodium hypochlorite solution with an ammonium chloride solu-
tion at ammonia to chlorinemolar ratio of 3:1 and pH 3.5. Then, the
solutions were stored in aluminium foil-covered vials which were
totally ﬁlled in order to avoid the presence of headspace [2,26].
2.3. Preconcentration step
To study the preconcentrion process, different volumes of a
solution containing 0.5mg/L of mochloramine were processed by
IT-SPME Capillary LC. In addition different volumes ranging from
0.025mL to 4mL containing the same amount of NH2Cl (0.16g)
were tested.
The results were compared with those obtained through the
direct injectionof (25L) of standards solutionswith concentration
ranging (from 2 to 16mg/L).
2.4. Apparatus and chromatographic conditions
The capillary liquid chromatographic system consisted of a
LC isocratic capillary pump (Jasco Corporation, Tokyo, Japan) and
a UV–vis diode array detector (Agilent 1200 series, Waldbronn
Germany), equipped with an 80nL ﬂow cell, and coupled to a data
system (Agilent, HPLC ChemStation) for data acquisition and calcu-
lation.
Samples were loaded via a six-port injection valve (Rheodyne
model 7725) equipped inwhich the stainless steel loop replaced by
a segment aGC capillary column (20 cm×0.32mm). The coating 5%
diphenyl 95% polydimethylsiloxane (GC TRB-5 from Teknokroma,
Barcelona, Spain) with 3m ﬁlm thickness. The analytical column
employed for separation was a Zorbax SB C18 (150mm×0.5mm,
5m particle sizes, Agilent).
The chromatographic separationwas carried out under isocratic
elution mode, using a mobile phase consisting of methanol-
phosphate buffer 0.1M of pH 7 (60:40, v/v) at a ﬂow rate of
3L/min. Before use, all solvents were ﬁltered through 0.45mm
nylon membranes (Teknokroma, Barcelona, Spain).
The monochloramine absorbance signals were detected at
240nm for obtaining the chromatograms. Spectra between 200
and 400nm were detected for identiﬁcation purposes. To moni-
tor dichloramine and thichloramine the selectedwavelengthswere
280nm and 220, respectively.
Water samples (100L) were injected using a 100L precision
Hamilton syringe.
In order to study the inﬂuence of the pH in the behaviour of
NH2Cl, mobile phases with different pH were assayed: methanol-
0.1M phosphate buffer at pHs 10, 7 and 3 (60:40 v/v). On the
other hand, different wavelengths were selected to monitorize
monochloramine (240nm), dichloramine (280nm) and trichlo-
ramine (220nm). For this study, the analytical column employed
was a Zorbax SB C18 (35mm×0.5mm, 5mparticle sizes, Agilent).
A Varian Cary 60 UV–vis (Agilent) spectrophotometer with the
software Cary Win-UV was also used for the colorimetric methods.
2.5. Water samples
Water samples of different swimming pools in Comunidad
Valenciana Region (Spain)were collected using brown glass bottles
(250mL) and stored at 4 ◦C before their analysis. Tapwater samples
were also collected. Water samples were directly analysed by the
proposed IT-SPME Capillary LC method.
3. Results and discussion
3.1. Preparation of the standard solutions
The NH2Cl synthesis is mainly dependent on the pH, temper-
ature and the ratio Cl:N. Due to the critical importance of having
an accurate standard, an extensive revision of the synthesis condi-
tions described in the literature has been carried out (Table 2). As it
can be seen, the standard solutions have been mainly prepared by
mixing HClO and NH4Cl, and stored in dark at 4 ◦C. The molar ratios
Cl/N typically ranged from 1:1 to 1:50. In order to form achieve
the maximum reaction yields, pH higher than 8 are recommended
while molar ratios of HClO to ammonia are typically <1. Based on
the results of Table 2 the conditions proposed by Tao et al. [8] were
employed in this work (ammonia to chlorine molar ratio of 1.25:1
using a 1M phosphate buffer of pH 8 as a reaction medium).
Due to the instability of monochloramine solutions, the decay
rate was calculated, and a value of 0.0091h−1 was obtained at
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Fig. 1. Graph of Ln [NH2Cl] vs time (min). Conditions: room  temperature and
[NH2Cl] solutions stored in aluminum foil-covered vials. Results obtained by  using
the  DPD colorimetric method.
room temperature. As it can be seen in Fig. 1, these solutions
were stable in dark and room temperature during one working
day.
In order to determine the concentration of  NH2Cl  obtained after
the synthesis, the standard solutions were standardized prior to
each experiment using three different methods: the DPD colorimet-
ric method [23], Berthelot’s method [20]  and  iodometric method
[25]. Statistical analyses of the results obtained by  these meth-
ods were carried out using SPSS (v. 19.0). By  applying Levene’s
test it was observed that the variances were statistically equiv-
alent (Table 3). Moreover, one-factor ANOVA was used to verify
whether the means obtained by  the different methods were sta-
tistically equivalent. The results showed that the obtained means
were statistically different (˛  < 0.05) (Table 3). Therefore, an anal-
ysis of the results using the t-test for independent samples was
applied. The latter test showed that  the DPD-  Berthelot’s method,
were statistically equivalent, as  well as the DPD-  and iodine meth-
ods; however, the mean values calculated by the Berthelot’s–Iodine
methods were statistically diferent. Based on these results, both
the DPD and the Berthelot methods can be used for  NH2Cl stan-
dardization. According to the results obtained by the different
quantiﬁcation methods applied, the formation of monochlo-
ramine reached near 100% rate conversion in less  than one
minute.
Table 3
Statistical parameters obtained by comparison of  the different standardization
methods.
Levene statistic gl1  gl2  Signiﬁcance
2.457 2  5  0.181
One-factor ANOVA
Method N Mean Deviation F Signiﬁcance
DPD 3 2.41 0.05
Berthelot 3 2.33 0.05 7.466 0.032
Iodine  3 2.5 0.1
t-Test for independent samples
Method N t Signiﬁcance
DPD/Iodine 3
3 −2.054 0.132
DPD/Berthelot 3
3 2.325 0.085
Berthelot/Iodine 3
3 −3.437 0.041*
Fig. 2. Chromatograms obtained for NH2Cl  solution (2 mg/L) by using mobile phases
at  different pHs. For more details see Section 2.
3.2. IT-SPME-Capillary LC
3.2.1. Study of  the inﬂuence of the mobile phase
As the synthesis and  stability of NH2Cl was  dependent on the pH,
the inﬂuence of the mobile phase pH  on the chromatographic sig-
nal was studied (Fig. 2).  Three mobile phases, prepared at different
pHs (3, 7  and 10) with methanol: 0.1 M phosphate buffer (60:40)
(v/v), were tested. In all assay the concentration of monochloramine
2.32 mg/L was  constant. The results obtained showed that pH of
the mobile phase had  an important role not only in the formation
but also in the determination of the monochloramine. The lower
signal was  obtained at pH 3  while the highest one was  obtained
at pH 10. By  decreasing the mobile phase pH, the instability of
monochloramine increased.
It should be noted that the same procedure could be used to
determine NCl3 by adjusting the mobile phase pH  at pH  3.5. Fig. 3
shows the chromatogram obtained for a NCl3 standard solution. As
it can be  seen, the highest peak corresponds to the NCl3 and small
Fig. 3. Chromatograms obtained for NCl3 (6 mg/L) synthetized at  pH = 3.5 and
mobile phase at pH 3.5. For more details see Section 2.
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Table  4
Figure of merit for determination of  NH2Cl by  using two different sample volumes.
Linearity (y  = a + bx)  Reproducibility
RDS (%)
LOD (mg/L)
Injection volume (l) N a ±  sa b ± sb R2 Linear interval (mg/L) Intraday (n  = 3) Interday (n  = 6)
100 6  −11 ±  7  515  ± 8 0.995  0.09–5 3a 13b 0.029
4000  6  −45 ±  30 1057 ± 33 0.995 0.03–5 – – 0.010
a Established at 0.25 mg L−1.
b Established at 2 mg  L−1.
traces of other chloramines (NHCl2 and NH2Cl) were observed.
When this solution was injected at higher pHs a decrease in the
NCl3 concentration was also observed. These results were in con-
cordance with those reported by  Brunetto et  al.  [22]. For relatively
high concentrations, the retention time and the spectra UV of each
chloramine will allow the identiﬁcation. However, at concentra-
tions approaching the LODs the identiﬁcation would be based only
on the retention time.
Based on the previous results, it  can be  conclude that chlo-
ramines signal is pH dependent, thus the mobile phase needs to be
adjusted to the pH of the samples. The sample pH  (tap water sam-
ples or swimming pools) are normally in the range between 6.5 and
7, thus a mobile phase of pH  7 was used for further studies. Under
these conditions the chloramines are present as monochloramine.
3.2.2. Study of the preconcentration step
With the in-tube SPME technique, organic compounds in aque-
ous samples are directly extracted into the internal coated surface
of a capillary; after extraction, the analytes are usually desorbed
by the stream of the mobile phase. In  this technique, the amount
of analyte extracted is  dependent on factors such as  nature of cap-
illary coating, the sample volume processed and the sample pH.
A segment of a GC chromatographic column of TRB-5 was  used
as the injection loop with an internal volume of 25 l.  Different
sample volumes containing the same amount of  analyte (0,16 g)
and different volumes of a standard solution containing monochlo-
ramine at a concentration of 0.5 mg/L were also assayed. In the
both instance the volumes tested ranged from 0.025 to 4 mL.  When
keeping the amount of monochloramine constant, a decrease in the
analytical signal was observed by  processing increasing volumes
of the standard solutions. However, when increasing volumes of
standard solution (0.5 mg/L) were passed an increment on the ana-
lytical signal (peak area) was observed (see Fig. 4). These results
are in accordance with the fundamentals of IT-SPME [35]. Gener-
ally, the sample volume processed is high relative to the extracting
phase, so the analyte(s) extraction is(are) not  exhaustive. How-
ever an increment of the sample volume leads to a higher response
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Fig. 4. Graph of the analytical signal (peak area) vs  injected volume in the IT-
SPME-Capillary LC system (injecting different volumes of the standard solution at
concentration level of 0.5 mg/L). For  more details see Section 2.
because the absolute amount of analyte extracted at the capillary
coating is higher.
The efﬁciencies of the in-tube SPME step were calculated by
comparing the amount of the analyte extracted, which is the
amount of  the analyte transferred to the analytical column, with
the total amount of  analyte loaded in the IT-SPME capillary. The
amount of analyte extracted was  established from the peak areas
in the resulting chromatograms and  the calibration equations con-
structed through the direct injection of 25 L of standard solution
of the analyte. The absolutely recoveries obtained were depended
on the volume processed; as expected for a volume of 100 L  the
recovery was over 50% while for 4000 L  was  nearly 10%. How-
ever, when processing high volumes, the absolutely amount of
analyte extracted were higher, and then the signals were higher,
even though the recoveries were  lower. By processing higher vol-
umes the absolutely amount of analyte processed is higher. These
results are in accordance with previously published results [36]. In
addition, a  clean-up step was effected after sample loading in order
to check by introducing 0.1 mL  of nanopure water before changing
the valve position, but a signiﬁcant loss of analyte was observed.
Therefore in further experiments no clean-up was applied.
3.2.3. Analytical parameters
The linear range, sensitivity, precision and accuracy of the
method were evaluated. The calibration equations are presented
in Table 4. The obtained values indicate that this procedure pro-
vides adequate linearity in the working concentration interval
(0.09–5 mg/L). The  repeatability and reproducibility were obtained
by calculating the intra- and  inter-day (RSD,%), respectively. The
RSD% values obtained were 3  and 13, respectively.
The LOD was  experimentally determined as the analyte concen-
tration that provided a  signal-to-noise ratio of 3, being 0.029 mg/L.
The low LOD achieved is a clear advantage of the proposed pro-
cedure making unnecessary any other preconcentration step. A
threshold limit value for chloramines in water has not been
set in the European legislation [37]. However, the World Health
Organization (WHO) recommends a limit value of 3 mg/L of
monochloramine in drinking water [38],  and the Environmen-
tal Protection Agency (EPA) establishes a limit value of 4  mg/L,
expressed as  Cl2 [39].
Considering the above values 100 L was  the sample volume
selected for  further work. However, if a lower detection limit needs
to be reached, a higher sample volume could be used (e.g. by using
4000 L,  the detection limit was 0.010 mg/L).
When comparing the analytical properties of  the proposed
method with those achieved by other methods described in the
literature (Table 1) it can concluded that it  is a selective method
with very  low LOD (0.01 mg/L of NH2Cl  or 14 g Cl2/L)). In addi-
tion, the proposed procedure does not  require any off line sample
treatment, and high sample volumes can be directly processed.
3.2.4. Analysis of water samples
Several real samples collected from different swimming-pools
located at the Comunidad Valenciana area (Spain) were processed
by using the optimized procedure. In order to check the accuracy
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Fig. 5. Chromatograms corresponding to several solutions: blank, standard solu-
tions,  swimming pool water sample, fortiﬁed swimming pool water sample and tap
water  sample. Conditions: processed volume of  100 l in the IT-SPME Capillary LC
DAD.  For more details see Section 2.
Table 5
Found concentrations in water samples by the IT-SPME Capillary LC method.
Sample IT-SPME Capillary LC (mg  NH2Cl/L)
Swimming pool 1 0.090 ± 0.011
Swimming pool 2 0.069 ± 0.004
Swimming pool 3 0.094 ± 0.007
Swimming pool 4 0.098 ± 0.009
Tap  water 0.084 ± 0.012
of the method, blank and samples were fortiﬁed at a concentration
level of 0.3 mg/L. For swimming pool waters, the mean recovery
obtained was (81 ± 6%). The proposed procedure provided good
repeatability with RSD% coefﬁcients lower than 15% for  spiked sam-
ples.
As an example Fig. 5 shows the chromatogram obtained for the
standard solution, one swimming pool sample, and such sample
fortiﬁed with 0.3 mg/L of NH2Cl.
The concentrations found in the samples are shown in Table 5.
ANOVA statistical analysis of the results obtained for the different
samples indicated that the results were  not statistically equivalent
(Fcal 6.068,  ˛ = 0.019). These samples were also processed by  the
DPD colorimetric method; however NH2Cl could not be quantiﬁed.
4. Conclusions
In this work it has been established that the conditions for  the
synthesis of monochloramine are important in determining the
yield of monochloramine formed, as depending on the selected
conditions (pH, ratio Cl/N) different types of chloramines (mono-,
di- or trichloramine) are synthetized. Therefore, it  is essential to
have a method that can be used for the standardization in order to
determine the concentration of chloramines. The  pH dependence
of chloramines is important for  the selection of the mobile phase
if a chromatographic method is used. A modiﬁcation of the chlo-
ramine signal is observed by modifying the pH of the mobile phase.
According to these results, the pH  of the mobile phase has to be
adjusted to the pH of the sample.
Based on the results, a combination of IT-SPME Capillary LC
with diode array detection allows a selective determination of
monochloramine at low concentration levels in water samples
has been established. The  proposed methodology resulted in sat-
isfactory linearity within the working concentration range with
satisfactory LOD.
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H I G H L I G H T S
• Irgarol and diuron are considered prior-
ity pollutants due to their harmful ef-
fects.
• In-tube SPME-CapLC-DAD has been
proposed to determine these com-
pounds.
• The analytical performance was satis-
factory to meet the EQS (EU Commis-
sion).
• A rather small carbon footprint
(1.1 kgCO2eq) was estimated for the
method.
• The proposed procedure is a sustainable
and operational efﬁcient methodology.
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In this work, in-tube solid phase microextraction (in-tube SPME) coupled to capillary LC (CapLC) with diode
array detection has been reported, for on-line extraction and enrichment of booster biocides (irgarol-1051 and
diuron) included inWater FrameDirective 2013/39/UE (WFD). The analytical performance has been successfully
demonstrated. Furthermore, in the present work, the environmental friendliness of the procedure has been
quantiﬁed by means of the implementation of the carbon footprint calculation of the analytical procedure and
the comparison with other methodologies previously reported.
Under the optimum conditions, the method presents good linearity over the range assayed, 0.05–10 μg/L for
irgarol-1051 and 0.7–10 μg/L for diuron. The LODs were 0.015 μg/L and 0.2 μg/L for irgarol-1051 and diuron, re-
spectively. Precision was also satisfactory (relative standard deviation, RSD b 3.5%). The proposed methodology
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was applied to monitor water samples, taking into account the EQS standards for these compounds. The carbon
footprint values for the proposed procedure consolidate the operational efﬁciency (analytical and environmental
performance) of in-tube SPME-CapLC-DAD, in general, and in particular for determining irgarol-1051 and diuron
in water samples.
© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.
In-tube solid phase microextraction
Screening
Water samples
1. Introduction
The updates of the List of priority pollutants included in the Water
FrameworkDirective (WFD) (EuropeanCommission, 2013) have essen-
tially gone in twodifferent directions: to revise themaximumpermitted
concentrations of some compounds in water and to include new sub-
stances considering their potential risks according for adverse effects,
total production and environmental exposure levels. One of the new
substances included in the list is irgarol-1051. This compound, along
with diuron, has been widely employed as booster biocides in antifoul-
ing paints to prevent the fouling in surfaces submerged inwater (Lam et
al., 2005). However, both compounds show high harmful effects to the
marine ecosystem (Lam et al., 2006). Additionally, these compounds
can be degraded to different transformation products that are potential
contaminants as secondary pollution (Fernandez and Gardinali, 2016;
Ferrer and Barceló, 2001; Giacomazzi and Cochet, 2004).
The environmental quality standards (EQS) expressed as maximum
allowable concentrations (MAC) for irgarol-1051 and diuron are
0.016 μg/L and 1.8 μg/L, respectively (European Commission, 2013).
Consequently, the determination of these compounds in water involves
extraction, clean-up and preconcentration before the chromatographic
analysis. Solid phase extraction (SPE) coupled with HPLC-UV detection
or HPLC-MS detection have been reported to determine booster bio-
cides in environmental matrices (Kaonga et al., 2015; Maragou et al.,
2011; Piedra et al., 2000; Sánchez-Rodríguez et al., 2011) Fully automat-
ed procedures such as SPE coupled on-line with LC–MS have also been
investigated (Ferrer and Barceló, 1999; Gimeno et al., 2001; Singer et
al., 2010). These systems showed high sensitivity, reproducibility and
selectivity not only for biocides but also for multiresidue analysis.
Giraldez et al. evaluated stir bar sorptive extraction (SBSE) and thermal
desorption (TD)-GC–MS to determine these compounds in sea water
with successful results (Giraldez et al., 2013). In addition, microwave
assisted extraction followed by SPE (MAE-SPE) and combined with
LC-MS/MS has also been proposed to estimate booster biocide in envi-
ronmental matrices (Sánchez-Rodríguez et al., 2011).
Microextraction based techniques are other alternatives as pretreat-
ment step to extract and preconcentrate booster biocides from environ-
mental samples. Headspace solid phase microextraction (HS-SPME),
SPME and single drop solid phase microextraction (SDSPME) were
ﬁrst utilized (Lambropoulou and Albanis, 2004; Lambropoulou et al.,
2002, 2003). More recently, microfunnel-supported liquid-phase
microextraction (MF-LPME) coupled to HPLC-UV detection has been
described to determine irgarol-1051 and diuron in water samples
(Saleh et al., 2014). Moreover, dispersive liquid-liquid microextraction
(DLL-ME)-HPLC-MS/MS has also been proposed for these biocides
(Marube et al., 2015). In all cases, these techniques are carried out in
off-line mode, which yield to long analysis times, especially if the num-
ber of samples is high. Therefore, in this context, the use of on-line SPME
techniques, such as in-tube solid phasemicroextraction (in-tube SPME),
can be advantageous compared with off-line SPME modalities since it
extraction, preconcentration, injection, separation and detection are
carried out in a single step. Thus, analysis time is reduced and sensitivity
and precision can be improved. In-tube SPME is based on the extraction
and preconcentration of the analytes by adsorption or absorption in the
inner surface of a capillary column, coated internally with a thin ﬁlm of
extractive phase, which in turn, is on-line coupled with a chromato-
graphic system. In addition, the coupling of in-tube SPME with minia-
turized chromatographic techniques has become a commonly used
approach in several applications. The main goals of these couplings are
the improvement of column efﬁciency, enhancement of the sensitivity
and reduction of solvents consumption, and so it yield to an environ-
mental friendly procedure (Gou and Pawliszyn, 2000;
Moliner-Martínez et al., 2015a; Sun et al., 2015).
In the scenario of environmental friendliness, Green Analytical
Chemistry (GAC) emerged in order to mitigate the negative environ-
mental impacts of the analytical procedure (Gałuszka et al., 2013). The
sustainability of an analytical method is governed by minimization of
toxic solvents, reduction of wastes, employment of energy-efﬁcient
and cost-effective methodologies, but maintaining the reliability of the
performance parameters, such as sensitivity, precision and accuracy
(Turner, 2013). In most of the reported green analytical methodologies
the greenness of the procedure is justiﬁed by the use of less hazardous
solvents or reagents and the reduction of solvents, reagents andwastes.
But an analytical process is comprised by different steps inﬂuencing
each other and so, most of the methods requires at least one reagent,
generates waste and, of course, energy is consumed depending on the
instrumentation used. However, the energy consumption is neglected
in the vast majority of these works. It should be noted that energy con-
sumption is directly related with the emission of greenhouse gases
(GHG). Therefore, Analytical Chemistry itself is a GHG emitter contrib-
uting to anthropogenic climate change, since these methodologies
imply the use of chemicals, waste generation and use of energy depend-
ing on the instrumentation. Thus, the assessment of environmental im-
pacts of all the analytical procedure's life, as an actual emitter, is a
challenge that must be addressed in order to develop sustainable and
green analytical methodologies and to reduce emissions. So, the ques-
tion is if there is any parameter to quantify the environmental impact
of an analytical procedure in order to categorize them as a function of
their environmental performance. And the answer could be found in
the carbon footprint estimation (MacCuspie et al., 2014; Schmitz et al.,
2004) as a metric tool to evaluate the environmental negative impact
of a methodology. It is important to remark, that the quantiﬁcation of
the environmental performance is a demand both for routinely analyti-
cal procedures and new developments in materials, methodologies or
instrumentation.
In this work, we propose an on-line procedure to determine irgarol-
1051 and diuron in water samples based on in-tube SPME-CapLC-DAD.
The reliability of the proposed method has been demonstrated through
the analysis of real water samples. The proposed procedure is an alter-
native method to determine irgarol-1051 and diuron in water samples
according to water quality legislation. The operational efﬁciency of the
proposedmethodologyhas been successfully demonstrated not only es-
timating the analytical performance but also quantifying the environ-
mental impact by means of the calculation and comparison of the
carbon footprint. Themain advantages are the elimination of the sample
pretreatment step, minimization of analysis time andwastes, reduction
of the analysis costs and so, improvement of the analytical and environ-
mental performance. To our knowledge this work represents the ﬁrst
estimation of the analytical methodologies carbon footprints in order
to categorize them in terms of GHG emissions.
612 J. Pla-Tolós et al. / Science of the Total Environment 569–570 (2016) 611–618
2. Material and methods
2.1. Chemicals
All reagents were of analytical grade. Irgarol-1051 and diuron were
obtained from Dr. Ehrenstorfer GmbH (Germany). Acetonitrile and
methanol were of HPLC grade (Scharlau, Barcelona, Spain).
The stock solutions of the analytes (100mg/L)were prepared in ace-
tonitrile.Working solutionswere prepared by dilution of the stock solu-
tions with water.
2.2. Equipment and chromatographic conditions
The capillary chromatographic system consisted of a LC capillary
pump (Agilent 1100 series, Waldbronn, Germany) and a UV–vis diode
array detector (Agilent, 1200 series) equipped with a 80-nL ﬂow cell.
Thewavelengthwas set at 226 and 254 nm for irgarol-1051 and diuron,
respectively. Spectra were recorded between 190 and 400 nm. An injec-
tion valve with an internal loop of 2 μL was used for direct injection of
the analytes into the chromatographic system. In the in–tube SPME-
CapLC conﬁguration, samples were injected via a six-port injection
valve equipped with a GC capillary column which acted as injection
loop. Different diphenyl-polydimethylsiloxane (PDMS) based capillary
columns (0.32 mm i.d.) with variable percentage of diphenyl groups
(50, 35, 20 and 5%, 3-μm coating thickness) and different lengths (30,
60 and 100 cm) were tested for the in-tube SPME procedure
(Teknokroma, Barcelona, Spain).
For the separation of the analytes a Zorbax SB C18 35mm× 0.5 mm
i.d., 5 μm column (Agilent) was used. The mobile-phase used was
water:acetonitrile 30:70 and the ﬂow-rate was 20 μL/min. All solvents
were ﬁltered thorough 0.45-mm nylon membranes (Teknokroma)
before use.
2.3. In-tube SPME procedure
The capillary column (TRB-50, TRB-35, TRB-20 or TRB-5, with
diphenyl percentages of 50, 35, 20 and 5%, respectively) was connected
to a conventional six-port injection valve and used as the injection loop.
Fig. 1 depicts the schematic diagram of the in-tube SPME-CapLC-DAD
device. Capillary connections to valve were facilitated by the use of
2.5 cm sleeves of 1/16 in. PEEK tubing; 1/16-in. PEEK nuts and ferrules
were used to complete the connections. 4 mL of standards or samples
were manually processed into the system by means of a 1.0-mL
precision syringe. After sample loading, the valve was rotated, so the
analytes were desorbed from the extractive phase of the capillary col-
umn with the mobile-phase, and transferred to the analytical column
for separation and detection (Moliner-Martínez et al., 2010; Pla-Tolós
et al., 2015). All the experiments were carried out in triplicate and at
room temperature.
2.4. Quality assurance and quality control
The analytes were identiﬁed by both, retention time and UV spec-
trum. Procedural blanks were prepared at an interval of every ﬁve stan-
dards or samples to check any potential contamination occurred during
analysis. Solvent blanks were prepared to run after every ﬁve samples.
Duplicate matrix spikes were prepared for the water samples.
The limits of detection (LODs) were determined from standards on
the basis of a signal-to-noise ratio of 3 (S/N = 3), LOQ (limit of quantiﬁ-
cation) was established considering the criteria: signal-to noise ratio at
least 10 and bias from the calibration curve b30%. The six-point standard
calibration was conducted before and after each analysis. The lowest
point of the calibration curve was the LOQ. Linearity range was deﬁned
by plotting the peak area versus concentration. The following criteria for
linearity range were applied: linear regression with a correlation coefﬁ-
cient better than 0.99, bias from the calibration lineb15% for all individual
calibration points. The calibration curve was not forced to zero.
As no certiﬁed reference materials were available for the analytes
and matrices of interest, the recovery from fortiﬁed water samples
was measured as an alternative to trueness. Brieﬂy, ten samples were
independently spiked and analysed. Precision was evaluated (n = 5)
and expressed as reproducibility by using the relative standard devia-
tion (RSD) (Sanchís et al., 2013).
The quantiﬁed concentrations are given asmean±expanded uncer-
tainty with K= 2 and using the standard deviation of the replicates ac-
cording to National Institute of Standards and Technology (NIST)
(Taylor and Kuyatt, 1994).
2.5. Carbon footprint calculation
The carbon footprint calculations have been based on scope 2 (GHG
protocol), using the equation:
kg CO2eq ¼ Ʃðquantity of electricity consumed kWhð Þ
emission factor for electricity kg CO2=kWhð ÞÞ
Fig. 1. Schematic diagram of the in-tube SPME-CapLC-DAD system.
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The calculation has been carried out considering the energy con-
sumption of each procedure per 100 samples taking into account the
analysis times reported in each reference. The reference emission factor
0.247 kg CO2/kWh has been used (Jiménez et al., 2011). The electricity
consumed has been obtained from the apparatus and instruments
used in each case (see Table S1 and S2 of the Supporting information).
2.6. Water samples
Sampling was carried out monthly during the period fromMarch to
June 2014 in the following ports of the Region of Valencia: Port of Valen-
cia (Valencia, 39° 39.6′ N; 18.1′W), marina Port Saplaya (Alboraya, 39°
30′ 05″ N; 0° 16′ 05″W) andmarina of Siles (Canet d'En Berenguer, 39°
40′ 08″ N; 0° 11′ 54″W).
Water samples were collected in brown glass ﬂasks previously
cleaned with ultrapure water at a depth of 1 m. After the arrival to the
laboratory, samples were ﬁltered through 0.45 mm nylon membranes
and stored in the dark at 4 °C until analysis. Storage time was less
than one week after the sampling. Each sample was analysed by tripli-
cate at room temperature.
3. Results and discussion
3.1. Optimization of the in-tube SPME procedure
In this work, in-tube SPME was performed following the ﬂow-
through conﬁguration, where the capillary column was used as the
loop of the injection valve and the analytes were extracted during sam-
ple loading. After, the analyteswere transferred to the analytical column
with the mobile phase by changing the valve position. This conﬁgura-
tion is especially advantageous for the determination of irgarol-1051
and diuron in water samples since relatively large sample volumes
(up to 4 mL) can be processed, and so, the required LODs can be
achieved (Moliner-Martínez et al., 2015a).
Herein, initial assayswere aimed to optimize the extraction step. The
nature of the sorbent phase, the length of the capillary column and the
volume of sample processed were evaluated. PDMS based capillary col-
umns with different percentages of diphenyl groups (5, 20, 35 and 50)
were investigated. Fig. 2A compares the analytical response (peak
area) for irgarol-1051 (2.5 μg/L) and diuron (25 μg/L) with the different
sorbent phases when the volume of standard processed was 1 mL. As
can be seen, the increase on the diphenyl content gave rise to an in-
crease on the analytical response. However, the sorbent with a 50% of
diphenyl groups provided a signiﬁcant decrease on the peak area. This
effect can be attributed to the increment on the polarity of the sorbent
phase and so, a decrease in the afﬁnity towards the target analytes.
Thus, the sorbent phase TRB-35 was selected for further experiments.
In the following step, the length of the capillary column for in-tube
SPMEwas also studied. For this aim, 1mLof aworking standard solution
containing irgarol-1051 (2.5 μg/L) and diuron (25 μg/L) were processed
in capillary columns of 30, 60 and 100 cm. As it was expected, the ana-
lytical response increased with the length of the capillary column. The
analytical response for irgarol-1051 was improved in an 18% and a
57% with the capillary columns of 60 and 100 cm, respectively, com-
pared with the response with the capillaries of 30 cm. In the case of di-
uron, that improvement was of 36% and 75% with capillary columns of
60 and 100 cm, respectively. However, higher lengths did not improve
the analytical response; thus, 100 cm was chosen as the optimal capil-
lary column length.
Sample volumes processed in themanifold up to 4mLwere studied.
Fig. 2B shows the results obtained. As can be seen the analytical re-
sponse for irgarol-1051 increased as a function of the sample volume
up to 4 mL. A different behavior was observed for diuron. In this case,
the signal increased very slightly from 0.5 to 4 mL more likely due to
the co-elution of diuron with the sample in the processing through
the capillary column (Campins-Falcó et al., 2010). However, taking
into account the EQS standards and the required LOD for regulatory pur-
poses, 4 mL was chosen as the optimum sample volume for further
experiments.
In-tube SPME is a ﬂow-through and non-exhaustivemicroextraction
technique, thus low extraction efﬁciencies (absolute recoveries) can be
achieved. However, the improvement in the analytical response is high
owing to the large volumes of sample that can be processed through the
capillary column (Pawliszyn, 2012). The extraction efﬁciencies for diu-
ron and irgarol-1051 with the proposed methodology were estimated.
These values were calculated by comparing the amount of analyte ex-
tracted, which is the amount of the analyte transferred to the analytical
column,with the total amount of analyte passed through the TRB-35 ex-
traction capillary. The amount of analyte extractedwas established from
the peak areas in the resulting chromatograms and from the calibration
equations constructed through the direct injection of 2 μL of standard
solutions of the analytes. The extraction efﬁciencies obtained were 3
and 19% for diuron and irgarol-1051, respectively. These values are in
accordance with the technique (Campins-Falcó et al., 2010). Fig. 3
shows the chromatogramobtained for amixture of irgarol-1051 and di-
uron under the optimum conditions. Retention times and UV–vis spec-
tra were used for the screening and the quantiﬁcation of the target
analytes in water samples.
3.2. Analytical performance
Calibration equations, linear working range, LOD, LOQ and precision
data are shown in Table 1 for irgarol-1051 and diuron at 226 and
254 nm, respectively. The results indicated satisfactory analytical per-
formance in the lineal interval 0.05–15 μg/L and 0.7–15 μg/L for
Fig. 2. Variation of the analytical response (peak area) for irgarol-1051 (2.5 μg/L) and diuron (12.5 μg/L) as function of: A) the percentage of diphenyl groups in the polydimethylsiloxane
extractive phase. Volume processed 1 mL and capillary length 60 cm; and B) Volume of processed samples, extractive phase TRB-35 and capillary length 60 cm.
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irgarol-1051 and diuron, respectively. LOD and LOQ for irgarol-1051
were 0.015 and 0.05 μg/L, respectively. In the case of diuron, LOD was
0.2 μg/L and LOQwas 0.7 μg/L. These results showed that the sensitivity
reached with the proposed procedure is adequate for regulatory pur-
poses because the LODs are below themaximum levels ﬁxed by the Eu-
ropean regulations for irgarol-1051 and diuron in water samples
(Directive 2013/39/EU). The precision of the proposed method was
evaluated in terms of reproducibility, expressed as relative standard de-
viation (RSD). The precision for retention times was estimated, and the
RSD values for diuron and irgarol-1051 were 0.3 and 0.5%, respectively.
The precision of the analytical response was also calculated. As can be
seen in Table 1, the intraday RSDs were up to 4% (n=3), which are ac-
ceptable values at the working concentration levels.
Table 2 summarizes some experimental details and analytical pa-
rameters of previously reported procedures and compares them with
the proposed procedure. As can be seen, precision of in-tube SPME-
CapLC-DAD is better than that achieved by the other methodologies
more likely due to the elimination of off-line sample pretreatment
steps. As expected, sensitivity of the proposed procedure is lower than
that achieved with SBSE-TD-GC–MS or with on-line-SPE based proce-
dures. The analysis time for the proposed procedure was 10 min. For
on-line SPE based methodologies the analysis times were lower than
30 min. Off-line modalities were, in general, more time consuming.
Sample volumes were also variable as a function of the extraction tech-
nique. Thus, the selection of an analytical procedure depends on the
analysis requirements. In-tube SPME-CapLC-DAD is suitable for regula-
tory purposes in environmental water samples. However, more sensi-
tive approaches would be necessary if the concentration levels are
below the LOD of in-tube SPME-CapLC-DAD, i.e. drinking waters.
3.3. Carbon footprint and environmental performance
Carbon footprint represents the amount GHG emissions produced
by an activity and it is expressed as kg CO2eq. From a qualitative point
of view, in-tube SPME-CapLC-DAD is environmentally friendly since re-
duces the solvent consumption and the use of toxic reagents (Moliner-
Martínez et al., 2015b). However, the lack of a quantitative environmen-
tal indicator prevents the real estimation of the environmental impact
and the comparison with other methodologies.
In this work, we have implemented the carbon footprint calculation
as a quantitative parameter to evaluate in-tube SPME-CapLC-DAD envi-
ronmental performance and to compare it with different procedures
proposed for antifouling agents. Table 2 summarizes previously report-
ed methodologies for the determination of these analytes and includes
the calculated carbon footprints of these methodologies. The results in-
dicated that the carbon footprint signiﬁcantly varies as a function of the
sample pretreatment and the separation/detection technique. The low-
est carbon footprint (1.10 kgCO2eq) was achieved with in-tube SPME-
CapLC-DAD. The carbon footprints for SPE-HPLC-DAD were 2.20 and
1.8 kgCO2eq. These values are higher than the in-tube SPME-CapLC-
DAD carbon footprint because SPE based procedures requires an addi-
tional preconcentration step (evaporation) to reach the LODs, and so
the energy consumption increased. Moreover, analysis times, and espe-
cially solvents and wastes signiﬁcantly increased with SPE based proce-
dures, approximately 200–300 mL/100 samples in the sample
pretreatment. Meanwhile, in-tube SPME completely eliminates the sol-
vent consumption in this step. On-line SPE based methodologies show
higher carbon footprint than in-tube SPME approach, mainly due to
the use of MS detection. GC–MS combined with SBSE and HS-SPME
were the procedures which provided a high amount of emissions, espe-
cially HS-SPME-GC–MS due to the need of ﬁber conditioning, water
bath and stirrers during the sample pretreatment. MF-SPME coupled
to SPE also provided a higher value of carbon footprint, and also due
to long sample pretreatment time and lack of multi-sample pretreat-
ment. For the aim of this work, the most sustainable analytical proce-
dure is in-tube SPME CapLC-DAD not only because the analytical
parameters are adequate but also because the environmental perfor-
mance is also improved. The success of in-tube SPME-CapLC-DAD is
maintaining the reliability of the performance parameters, such as sen-
sitivity, precision and accuracy but reducing the environmental impact
Fig. 3. Chromatogram obtained under the optimumexperimental conditions for: A) amixture of irgarol-1051 (2.5 μg/L) and diuron (12.5 μg/L) under the optimized conditions; B) UV–vis
spectra of diuron and C) UV–vis spectra of irgarol-1051.
Table 1
Parameters of the calibration curves and ﬁgures of merit for the determination of irgarol-
1051 and diuron by in-tube SPME-CapLC-DAD.
Analytes Lineal
interval
(μg/L)
Calibration curve
y = a + bx
R2 LOD
(μg/L)
LOQ
(μg/L)
RSD
(%)
a b (μg/L)
Irgarol-1051 0.05–10 7 ± 70 188 ± 14 0.995 0.015 0.05 3.2
Diuron 0.7–15 6 ± 4 11 ± 1 0.998 0.200 0.70 1.5
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of the analytical methodology. Nevertheless, the particular require-
ments of each analytical problem will determine the methodology
that must be used to solve it. By way of example, if higher sensitivity
is required, on-line SPE basedmethodologies will be preferred although
these techniques showed high kg CO2eq values.
3.4. Analysis of water samples
The optimized in-tube SPME-CapLC-DAD procedure was applied to
analyze water samples collected in different ports of the region of Va-
lencia at different periods. Retention times, as well as UV–vis spectra,
were used to screen the samples. Finally, if necessary, quantiﬁcation of
the positive samples was also carried out. Table 3 shows the samples
screened and the quantiﬁcation results determined by the proposed
procedure. As shown in Table 3, the concentration of diuron was
below the LOD in all the ports at any sampling period. Therefore, these
sampling points satisﬁed the European standards regarding with diu-
ron. As can be seen in Table 3, irgarol-1051 was below the LODs except
in the case of samples 1 and 2 in Port of Valencia, where the concentra-
tions were 0.02 mg/L, which was near to the value of the LODs for this
compound (Fig. 4 shows the chromatogram obtained for sample 1).
However, in all cases, it can be considered that thesewatersmet the Eu-
ropean standards. The presence of irgarol-1051 at these water samples
can be understood taking into account the Port of Valencia is the main
port in the Region of Valencia and in Spain, which handles trafﬁc of
practically all types of goods from every sector of the economy. In addi-
tion, it has regular passenger trafﬁc to and from different points of Spain
and Italy. Therefore, this port handles a large maritime trafﬁc. On the
Table 2
Estimation of carbon footprints Kg CO2/100 samples of different analytical procedures proposed for antifouling biocides in water samples.
Analyte Sample
pretreatment
Sample
Volume
(mL)
Separation/Detection Analysis
time (min)
Carbon
footprint
KgCO2
Analytical performance Reference
LOD (μg/L) RSD
(%)
Recovery
(%)Off-line On-line
Irgarol-1051
Diuron
Chlorothalonil
Dichloﬂuanid
TCMTB
Thiram
SPE – 100 HPLC-DAD 17 1.80 0.007–0.415 b11 68–103 Sánchez-Rodríguez
et al. (2011)
Irgarol-1051
Diuron
Derivates
SPE – 500 HPLC-DAD 60 2.30 0.005–0.011 b14 97–116 Gatidou et al. (2005)
Chlorothalonil
Dichlofuamid
Sea-Nine 211
Irgarol-1051
TCMTB
SBSE – 10 TD-GC–MS 110 16.90 0.005–0.900 b30 82–118 Giraldez et al.
(2013)
Chorotalonil
Dichloﬂuanid
Sea Nine 211
SDE – 10 GC-ECD 55 26.30 0.0002–0.003 b8.5 78–104 Lambropoulou and
Albanis (2004)
Irgarol-1051
Sea Nine 211
HS-SPME – 15 GC–MS 80 220.00 0.010–0.030 b9 82–118 Lambropoulou et al.
(2002)
Irgarol-1051
Diuron
MF-SPME – 300 HPLC-DAD 100 23.80 0.0014–0.0048 b12 – Saleh et al. (2014)
Diuron
TCMTB
Irgarol-1051
Chrothalonil
SPE 100 LC-APCI-MS 25 19.60 0.005–0.01 5–10 96–111 Ferrer and Barceló
(1999)
Diuron
Irgarol-1051
Folpet
Dichloﬂuanid
SPE 100 LC-APCI-MS 21 17.80 0.005–0.2 b8 88–92 Gimeno et al. (2001)
Multiresidue:
Biocidal pesticides and
Pharmaceuticals
SPE 20 LC-ESI-MS/MS 26 41.10 0.003–0.1 b32 62–104 Singer et al. (2010)
Irgarol-1051
Diuron
– In-tube
SPME
4 CapLC-DAD 10 1.10 0.015
0.200
b4 92–113 Proposed procedure
Table 3
Samples screened, quantiﬁcation results and recoveries from water samples determined by in-tube SPME-CapLC-DAD.
Concentration (μg/L) Recovery (%)
Irgarol-1051 Diuron Irgarol-1051 Diuron
Port of Valencia Sample 1 March 0.02 bLOD 102 ± 9 96 ± 4
Sample 2 April 0.02 bLOD 110 ± 5 100 ± 5
Sample3 June bLOD bLOD 104 ± 6 105 ± 6
Sample 4 July bLOD bLOD 102 ± 4 99 ± 7
Marina Port Saplaya Sample 5 March bLOD bLOD 92 ± 5 99 ± 4
Sample 6 April bLOD bLOD 108 ± 3 103 ± 6
Sample 7 June bLOD bLOD 113 ± 3 96 ± 5
Sample 8 July bLOD bLOD 115 ± 6 100 ± 8
Port of Siles Sample 9 March bLOD bLOD 93 ± 5 92 ± 7
Sample 10 April bLOD bLOD 98 ± 4 105 ± 6
Sample 11 June bLOD bLOD 91 ± 8 94 ± 8
Sample 12 July bLOD bLOD 103 ± 5 98 ± 6
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other hand, in the case of Port Saplaya, and Port of Siles, they are ma-
rinas and the presence of the analytes would be, more likely, due to a
high number of boats and the low recirculation of water.
In order to validate the results obtained, a recovery study was car-
ried out. For these aim, samples were spiked with irgarol-1051
(0.2 μg/L) and diuron (1.5 μg/L) and analysed following the proposed
procedure. Table 3 summarizes the recovery values obtained. The values
were between 92 and 105% for all the samples. It should be remarked
that these values are within the acceptable range for environmental
analysis. These results indicated the absence of matrix effects.
4. Conclusions
In the present work, an alternative methodology consisting of in-
tube SPME coupled to CapLC with DAD detection was successfully
used to determine booster biocides, irgarol-1051 and diuron, in water
samples. This new methodology proved to be effective for on-line ex-
traction and preconcentration of irgarol-1051 and diuron in water sam-
ples. The LODs were 0.015 and 0.2 μg/L for irgarol-1051 and diuron
respectively and so, it can be used to achieve the quality standards
established by the European regulations. In addition, precision was
also satisfactory.
Moreover, in this work and for the ﬁrst time, the carbon footprint of
in-tube SPME-CapLC-DAD method has been calculated and compared
with the carbon footprint of previously proposed procedures. This pa-
rameter has been proposed as a quantitative indicator of the environ-
mental friendliness of a methodology. For regulatory purposes, the
results indicated that the most sustainable methodology to determine
irgarol-1051 and diuron is in-tube SPME-CapLC-DAD. Hence, in-tube
SPME-CapLC-DAD can be an alternative methodology easily
implementable and environmental friendly to estimate irgarol-1051
and diuron in environmental water samples. However, this is an on-
going project and further research is still necessary in order to develop
metric tools to estimate scope 1 and scope 3 emissions in order to
fully categorize analytical procedures.
The newmethodology has been applied to evaluated water samples
from different ports or marinas in the Region of Valencia. The results
showed that irgarol-1051 and diuron were below the LODs and so,
water samples met the European quality standards.
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a b s t r a c t
A novel and low-cost colorimetric sensor for the determination of hydrogen sulphide in environmental
samples has been developed. This sensor is based on the immobilization of the reagent N,N-Dimethyl-p-
phenylenediamine and FeCl3 in paper support, in which the H2S is adsorbed in order to give rise to the
formation of methylene blue as reaction product.
The sensor has been applied to determine H2S in water and air samples. Two different sampling
systems for H2S caption from the air have been assayed: active and passive sampling. The analytical
properties of the different systems have been obtained and compared. The analytical signals, corre-
sponding to the methylene blue, have been obtained measuring the absorbance by conventional re-
ﬂectance diffuse or using different algorithms for quantifying color intensity. The results obtained with
both measurement procedures were comparable, with a detection limit of 1.11 and 1.12 mL m3 for air
samples (active and passive), and 0.5 mg L1 for water samples. The developed sensor provides good
accuracy and precision (RSDo12%) and simpliﬁes signiﬁcantly the analytical measurements because it
avoids the need of preparing derivatization reagents, sample handling and allows in situ measurements.
The reaction product obtained is highly stable in this support and no provide any blank signal. Under the
optimal conditions, the proposed method exhibit excellent visual sensitivity for the naked eye procedure,
making the detection of H2S possible.
& 2016 Published by Elsevier B.V.
1. Introduction
Hydrogen sulphide is a toxic, corrosive, ﬂammable and water-
soluble gas, with a characteristic smell of rotten eggs. This gas can
be produced from natural sources (volcanic activity or by sulphate-
reducing bacteria) or from industrial activities (petroleum ex-
traction, natural gas industries, coal mines, fuel burning, produc-
tion of detergents and the industrial processes of paper) [1–4]. As a
consequence of its toxicity and the risks related with exposure in
several occupational settings, the detection of this compound has
gained importance within the analytical ﬁeld [5]. Moreover, al-
though the human olfactory threshold is set close to 10 mL m3
(depending on the individual and the exposure time), there is a
maximum sensitivity of, approximately, 100 mL m3 above which
or through prolonged exposure, the perception of the gas dis-
appears because the neurotoxic effects overwhelm the olfactory
nerves [1,4,6]. The Directive 2009/161/EU – “Indicative Occupa-
tional Exposure Limit Values” stablishes values for a reference
period of eight-hour time weighted average and for a short term
period of 15 min of 5 mL m3 and 10 mL m3, respectively, for
hydrogen sulphide. Moreover, in Table 1 are summarized the oc-
cupational exposure limit of H2S recommended by different
organizations.
Therefore, there is a requirement to develop portable and real-
time monitoring methods for low levels of H2S. Chemical sensors
are very useful tools which can be employed in a large variety of
applications, such as industrial hygiene, emissions monitoring or
clinical diagnostics. These sensor-based devices have shown sev-
eral beneﬁts in terms of high sensitivity, fast response, easy op-
eration and low cost [7]. Some publications have already published
different types of sensors to determine this compound in air or
water samples [1–4, 7–20].
Optical sensors offer several interesting properties over the
other types because they are sensitive and easy to operate [1].
Some of these sensors are based on the changes in the optical
properties of reagents immobilized on a solid support when in-
teracts with the analyte. More concretely, colorimetric sensors are
especially attractive because they offer some potential advantages,
such as the possibility of being visually observed and measured by
the naked eye, without the requirements of sophisticated in-
strumentation [1,3,21]. Thus, some colorimetric sensors have been
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reported for the detection of H2S in air [2,6,15,17,22–25].
On the other hand, paper-based devices have suffered a rapid
growth in the analytical chemistry community. As a result, several
publications which use paper as a substrate have been published
[26–30]. This expansion can be due the intrinsic characteristics of
paper, which is an inexpensive material with a large range of
thickness, porosity and chemical structure. Furthermore, depend-
ing on the type of paper substrate, it can offer different and in-
teresting properties, such as gas permeability, high mechanical
ﬂexibility and the possibility to be impregnated with liquids
through capillary action, to hold and retain liquids, to be colored
and printed, and to be chemically functionalized [27].
Additionally, the current evolution in smartphones and tablets
opens up a wide range of interesting alternatives for the devel-
opment of new analytical tools, because these devices are equip-
ped with several gadgets, such as high resolution cameras, pow-
erful processors or high storage capacity, among other features
[31,32]. Free image-editor applications can also be a very useful
alternative to scientiﬁc equipment [33]. Moreover, the con-
nectivity of mobile phones to internet allows to share data easily
and providing real-time results at the point of need [31].
The present work pretends (I) to combine the advantages of
paper-based sensors and mobile phone devices to develop a useful
analytical method to determine hydrogen sulphide in water and
air samples, (II) to compare the analytical properties of different
measuring procedures, (III) to control the amount of H2S in real
samples using the proposed sensor. The formation of the methy-
lene blue has been chosen as a colorimetric reaction because it is
widely used for the determination of dissolved sulphide in water
since its introduction by Fischer in 1883 [5]. This method involves
the reaction of this compound with N,N-Dimethyl-p-phenylene-
diamine in presence of Fe (III) ions, giving rise to a characteristic
blue coloration with a maximum at 670 nm, corresponding to the
production of the heterocyclic thiazine dye [5]. This reaction is
shown in Fig. 1.
The proposed method allows sampling and measuring without
any sample treatment, providing an excellent alternative to the
conventional analytical approaches for H2S. These features make
this sensor a potentially powerful tool for monitoring hydrogen
sulphide in air and water samples.
2. Materials and methods
2.1. Instruments
Absorption spectra were recorded using a Cary 60 UV–vis
spectrophotometer (Agilent Technologies, United States) equipped
with a diffuse reﬂection probe from Harrick Scientiﬁc Products
(United States). The diffuse reﬂection accessory has an integral
video camera in order to select the sample area to be analyzed by
providing a visual image. Spectra were recorded from 200 to
800 cm1. For data processing, CaryWinUV software from Agilent
Technologies was used. Ricoh Aﬁcio MP2550 PCL6 multifunctional
printer (Ricoh, Japan) was employed to scan the colored sensor.
The LG Optimus L5 II smartphone (LG, South Korea) was used to
take photos of the sensors. The images were analyzed by the free
image editor software GIMP. Grade 41 whatman ﬁlter papers
ashless (GE Healthcare Life Sciences, United Kingdom) were used
as a support for the reagents. An Apex personal sampling pump
(Casella, United Kingdom) and Swinnex ﬁlter-holder (Merk Milli-
pore, Germany) were used in active sampling. Flow rate was
measured using a Multicon KS external ﬂow calibrator (Dräger,
Germany). Dilution bottles (2 l) (Supelco, United States) and
magnetic stirrer (450 W) (Stuart Scientiﬁc, United Kingdom) were
used to create the atmosphere of hydrogen sulphide. Dräger-Tube
for hydrogen sulphide 0.5/a and Dräger accuro pump (Dräger,
Germany) were used to quantify hydrogen sulphide in air samples.
Table 1
Occupational exposure limit values for H2S proposed by different organizations.
Permisible limit value (PEL) Recommended exposure
limit (REL)
Immediately dangerous to
life or health (IDLH)
Threshold limit value-time
weighted average (TLV-TWA)
Threshold limit value-short
term exposure limit (TLV-
STEL)
Occupational safety and health admin-
istration (OSHA)
Permisible limit value (PEL
Construction industry 10 mL m3 – – –
Maritime 10 mL m3 – – –
General industry a a – –
American conference of governmental
industrial hygienists (ACGIH)
1 mL m3 5 mL m3
National institute for occupational safe-
ty and health (NIOSH)
– – 10 mL m3 (10 min) 100 mL m3
Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo (INSHT)
5 mL m3 10 mL m3 – –
a Exposures shall not exceed 20 mL m3 (ceiling) with the following exception: if no other measurable exposure occurs during the 8-h work shift, exposures may exceed
20 ppm, but not more than 50 mL m3 (peak), for a single time period up to 10 min.
Fig. 1. Reaction between hydrogen sulphide, N,N-dimethyl-p-phenylenediamine and Fe (III) to form the methylene blue.
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2.2. Reagents and solutions
All reagents used in this study were of analytical grade. Na-
nopure water obtained using Nanopure II system (Barnstead,
United States) was used for the preparation and dilution of all
solutions.
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride was pur-
chased from Sigma-Aldrich (Switzerland). Iron (III) chloride hex-
ahydrate was provided from Probus (Spain). Hydrocloric acid 37%
and sodium sulphide hydrate were acquired from Scharlau (Spain).
Glycerol was obtained from Sigma-Aldrich (United States).
2.3. Fabrication and preparation of the paper based sensor
The immobilization of the reagents in different supports (with
distinct size and shape) was investigated in order to prepare the
sensors. Finally, grade 41 whatman ﬁlter papers with 1.3 cm Ø
were used as a support. On the other hand, a solution of 0.25 M of
FeCl3 and 0.28 M of N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine were
prepared using HCl 6 M as a solvent. After that, the two reagents
and glycerol were placed in a vial in a ratio 1:1:0.1 and mixed.
Each ﬁlter paper was impregnated with 50 ml of the previous
mixture and, ﬁnally, they were vacuum dried for 15 min
2.4. Generation of standard gaseous samples
Hydrogen sulphide is a weak acid with a values of pKa for the
ﬁrst and the second protonation of (HS)¼6.88 and (S2)¼14.15
respectively [5]. At pH of 5 or lower, we can consider that the 100%
of the sulphide is present as H2S [34]. Thus, to generate the hy-
drogen sulphide atmospheres, solutions with the appropriate
concentration of sodium sulphide (100 mL) were placed into static
dilution bottles. These solutions were acidiﬁed with hydrochloric
acid 6 M (100 mL) and stirred with a magnet during the sampling.
Standard gaseous samples were freshly prepared at the moment of
the sampling.
2.5. Sensor applicability
In this study, the proposed sensor has been used to determine
the concentration of H2S in two different matrices: water and air.
Moreover, two different methodologies were tested for sampling
hydrogen sulphide in air: passive and active sampling.
2.5.1. Water analysis
The sensor was submerged into 1 mL of water in which Na2S
was added and was left to react for 30 s After that, it was washed
with 5 mL of water to remove the excess of reagent.
2.5.2. Air analysis (passive sampling)
The sensor was suspended with a thread into a static dilution
bottle (2 l), in which the hydrogen sulphide atmosphere was
generated. A magnet was placed inside the bottle to keep the
agitation. The sensor was left to react for 30 min of sampling and,
after that, it was washed with 5 mL of water to remove the excess
of reagent.
2.5.3. Air analysis (active sampling)
Three dilution bottles, in which the same concentration of hy-
drogen sulphide was generated, were connected in series with
tubes. Inside each bottle, a magnet was placed to shake the mix-
ture. The ﬁlter holder containing the sensor was linked with the
3rd bottle. At the same time, the ﬁlter holder was connected
withan impinger containing N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
(0.28 M) and FeCl3 (0.25 M) dissolved in HCl 6 M to check if all the
hydrogen sulphide was or not retained by the sensor. Finally, the
impinger was put in contact with a pump. An external ﬂow cali-
brator was connected at the beginning of the assembly to control
the air ﬂow, which was adjusted by a valve at 100 mL min1. After
30 min of sampling, the sensor was washed with 5 mL of water to
remove the excess of reagent.
2.5.4. Measurement protocol
After the colorimetric reaction, two different procedures were
utilized in order to calculate the concentration of hydrogen sul-
phide in air and water samples.
Absorption spectra of the colored sensors were recorded using
a Cary 60 UV–vis spectrophotometer equipped with a diffuse re-
ﬂection probe. The absorption spectrum of the methylene blue has
a maximum at 670 nm, so this wavelength was selected to per-
form the analysis.
On the other hand, the free image editor software GIMP was
employed [33]. A multifunctional printer was utilized to digitalize
the colored sensors. Moreover, a LG Optimus L5 II smartphone
camera (5 megapixels resolution) was also employed to take pic-
tures of the sensors. The color picker tool of GIMP was used to
evaluate the color intensity of the pictures. The CMYK (cyan, ma-
genta, yellow, black) color-coordinate system was applied to con-
vert the scanned images of the device into numerical color values,
a subtractive color mode used in color printing. In this mode, a
percentage of the different compounds is used to make the desired
color. Brighter colors have a small percentage of ink, while the
darker have bigger percentages. The cyan color intensity was
chosen for the quantiﬁcation because it provided the best results.
The scheme of the procedure is represented in Fig. 2.
2.6. Analysis of samples
A sewage treatment plant located in Comunidad Valenciana
(Spain) was selected to test the proposed method in a real en-
vironment. In order to determine the concentration of sulphide in
water, three different zones of the plant were selected: entrance,
decantation and exit. Water samples were collected using brown
glass bottles (250 mL) and stored at 4 °C before their analysis.
Samples were analyzed using the proposed method: the sensor
was submerged in 1 mL of the water sample and left to react
during 30 s After that, it was washed with 5 mL of water.
On the other hand, analysis of hydrogen sulphide in air was
performed using passive sampling. In this case, ﬁve different areas
of the plant were chosen to quantify the amount of this analyte:
decanter, homogenization tank, bloom, overﬂow and digestor.
Different sensors were hung in these sites for 30 min. At the same
time, colorimetric tubes were used to determine the amount of
hydrogen sulphide in these places.
3. Results and discussion
3.1. Study of the immobilization of the reagent on the paper based
sensor
As it was described above, hydrogen sulphide reacts with N,N-
Dimethyl-p-phenylenediamine in presence of FeCl3 to produce the
methylene blue, which has the maximum absorbance at 670 nm.
Firstly, the immobilization of these reagents on different sup-
ports (quartz ﬁber and cellulose) was investigated. It was observed
that, by using the same size and shape of paper, the sensibility
offered by the cellulose paper was higher than the achieved by the
quartz ﬁber; in addition, the cellulose paper was mechanically
more resistant. Thus, it was the support selected for the sensor.
Moreover, distinct shapes (square, triangle and circle) and sizes
(0.5, 1 and 2 cm of side and diameter, respectively) were assayed
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by keeping constant the H2S and the exposition time. The results
obtained indicate that the sensor response was independently of
the size or shape. Thus, a cellulose disk sensor with a diameter of
1.3 cm was selected for its adaptability to the ﬁlter holder.
Otherwise, in active sampling, the sensor did not change colour
when the paper support was only impregnated with the acidic
solution of FeCl3 and N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine. This
behaviour could be explained because the sensor might be dried
excessively by the air pumped through it, and the reaction was not
carried out. Thus, it was decided to introduce glycerol in the
composition of the sensor. In general, humectants, like glycerol,
facilitate gas/solid reactions by increasing the amount of water
molecules on the cellulose paper. Water molecules can mediate
the reaction, favouring the input of the gas molecules on the solid
[1]. In this work, the effect of the amount of glycerol on the cel-
lulose surface, ranging from 0 to 100 mL, was evaluated. The pre-
sence of glycerol favoured the reaction in the sensor; however no
additional improvement was observed by using higher amounts.
According to these results, the quantity selected for further ex-
periment was 10 mL. Moreover, it was observed that glycerol also
contributed to a better reagent distribution of the reagent on the
paper surface; consequently the color obtained after the reaction
was more homogeneous.
The color of the sensors changed from yellow to blue when the
reaction was carried out due to the methylene blue formation. The
contribution of the humidity present in the atmosphere affects the
reagent, and this parameter also modiﬁes the original color of the
sensor. To study the inﬂuence of the relative humidity on the
collection efﬁciency of H2S, passive sampling was performed in
atmospheres containing 24 mL m3 of hydrogen sulphide with
different percentages of humidity (ranged from 60 to 90%). Al-
though the presence of water modiﬁes the color of the reagent, the
ﬁnal response of the sensors (blue color) was unaffected by the
relative humidity, being the RSD between the different sensors of
4%.
In order to remove the reagent excess, a washing step was in-
cluded before performing the measurement. The reagent inter-
ference was eliminated submerging the sensor in water (5 mL). In
Fig. 3A are shown the colors corresponding to the sensor at the
different stages.
3.2. Applicability of the sensor
The proposed sensor was tested to analyze the concentration of
H2S in water and air samples. Depending on the sampling method,
different variables were optimized.
3.2.1. Water analysis
When the sensors were used in water samples, the color was
formed almost immediately upon the addition of the samples,
indicating that the chromogenic reaction is very fast at the solid
state. The coloration is appreciable also at naked eye. In order to
Fig. 2. Flowchart of the sensor and methodology applied.
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have a quantitative and precise evaluation, the absorbance and the
cyan value were registered and processed. The coloration of the
sensor after the addition of different concentrations of H2S (in the
range of 0.4 and 70 mg L1) is shown in Fig. 3B.
3.2.2. Air analysis (passive sampling)
In this method, the exposition time is a critical parameter
which has to be optimized. Gases and vapours are collected by the
sensor through a physical process of diffusion. Thus, the sensors
were introduced in a 2 l bottle, where an atmosphere of
24 mL m3 of H2S was generated (see experimental Section 2.4).
As it was expected, the response of the sensor was depended on
the exposition time (Fig. 4). For a long exposition time, a saturation
of the signal was observed. Thus, the time selected for further
experiments was 30 min.
3.2.3. Air analysis (active sampling)
Active sampling involves the use of an air pump to pull air through
the sensor. In this case, the H2S in the sample should react with the
reagent immobilized in the sensor, so the ﬂow is an important para-
meter that must be evaluated in order to obtain the optimum response.
The paper containing the reagent was placed into a ﬁlter holder and
kept in contact with a ﬁxed concentration of H2S. Thus, air containing
24mLm3 of H2S was passed through the sensor during 30min and
the gas ﬂow was varied from 30 to 500mLmin1. When the ﬂow was
high (500mLmin1), the analytical response of the sensor was very
small, due to the analyte could not be retained in the paper. In this case,
most of the H2S was trapped in the impinger solution. However,
something similar occurred by lowering the ﬂow at 30mLmin1. In
this case, a low response of the sensor was also observed due to small
amount of H2S has been passed through the sensor. For all further ex-
periments, the sampling ﬂow rate was established at 100mLmin1,
Fig. 3. A) Colors showed by the sensor at different stages: (a) Immobilized reagents, (b) After exposition H2S, (c) After washing. B) Coloration of the paper sensor obtained
after the addition of H2S in solution at increasing concentration values. (For interpretation of the references to color in this ﬁgure legend, the reader is referred to the web
version of this article.)
Fig. 4. Variation of the analytical signal vs exposure time (min) a) passive sampling; b) active sampling.
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being the optimum in time and response.
Moreover, the analytical response was studied at different
sampling times with a ﬁxed concentration of H2S of 24 mL m3. As
can be seen in Fig. 4, the analytical signal increases by increasing
the sampling time. However, longer time than 30 min did not
improve the signal response.
3.3. Analytical parameters
Analytical parameters (linear range, sensitivity and precision)
are shown in Table 2. They were calculated for the response of H2S
under different conﬁgurations (sensor-solution, sensor-passive
gas, sensor-active gas) using two different measurement proce-
dures: diffuse reﬂectance (Table 2A) and GIMP (Table 2B).
Firstly, calibration equations, employing diffuse reﬂectance, were
obtained by representing the absorbance signal at 670 nm vs. the
concentration of hydrogen sulphide. The obtained values indicate
that this method provides an adequate linearity range between
3 and 50 mL m3 in active and passive sampling, and 1.2–6 mg L1
in solution. The precision of the analysis was also evaluated. The
intraday precision, RSD (%) was evaluated at a concentration of
24 mL m3 in air samples and 6 mg L1 in solution, being 4 and
5 for passive and active sampling, respectively, and 4 for solution.
The interday precision was obtained comparing the response of
three sensors prepared in three different days under identical con-
ditions, at the same level of concentration than in the intraday
study. The interday RSD (%) values were 9 for passive sampling, 10
for active sampling and 8 for solution. These low RSD (%) indicated
that the proposed sensor is a reproducible device for practical ap-
plications. Otherwise, the limit of detection (LOD) was 1.11 and
1.12 mL m3 for active and passive sampling, respectively, and
0.5 mg L1 for solution, calculated as 3  S.D./sensitivity, where S.D.
is the blank standard deviation. These values indicated that the
proposed method is suitable for the determination of hydrogen
sulphide in air samples according to the Directive 2009/161/EU –
“Indicative Occupational Exposure Limit Values”.
Secondly, the free image editor software GIMP was used to
perform a quantitative analysis of the hydrogen sulphide. The
colored sensors were scanned and photographed to obtain an
image ﬁle which was processed using GIMP. The color picker tool
on GIMP, with the weighted sample option enabled, was used to
evaluate the color intensity.
First of all, different ambient conditions were evaluated to
check their inﬂuence during smartphone imaging. As it could be
expected, images obtained were different when the ambient
conditions changed. Therefore, smartphone imaging must be done
in controlled ambient conditions to ensure reproducibility and
Table 2
Figures of merit obtained by using the paper sensor A) by using reﬂectance diffuse; B) by using CMYK color coordinates (GIMP).
A)
Linearity (y¼aþbx) (ppm)* Precision RSD (%) LOD (ppm)
a7sa b7sb R2 Linear interval (ppm) Intraday (n¼3)a Interday (n¼3)a
Diffuse reﬂectance Aqueous 0.01870.008 0.05170.004 0.99 1.2–6 4 8 0.5
Air (active) 0.0770.01 0.006170.0007 0.99 3–50 5 10 1.11
Air (passive) 0.07770.009 0.005370.0004 0.99 3–50 4 9 1.12
B)
Linearity (y¼aþbx) (ppm)* Precision RSD (%) LOD (ppm)
a7sa b7sb R2 Linear interval (ppm) Intraday (n¼3)a Interday (n¼3)a
CMYK Aqueous 0.170.9 5.470.3 0.99 1–7 6 10 0.6
Air (active) 0.470.5 0.2970.02 0.99 5–50 7 12 1.8
Air (passive) 0.570.7 0.30070.016 0.99 5–50 7 12 1.8
* In solution ppm are referred to mg S2 L1, and in air samples ml H2S m3.
a Stablished at 6 mg S2 L1 in water and 25 ml H2S m3 in air.
Table 3
Found concentration of H2S in real samples. A) Water; B) Air.
A)
Zone Added
(mg S2 L1)
Found
(mg S2 L1)
% Recovery
Entrance Difuse
reﬂectance
0 1.2370.05 –
6 7.370.3 101
CMYK 0 1.070.4 –
6 7.670.7 105
Decantation Difuse
reﬂectance
0 oLD –
6 6.370.4 105
CMYK 0 oLD –
6 5.970.5 98
Exit Difuse
reﬂectance
0 oLD –
6 5.870.5 97
CMYK 0 oLD –
6 5.970.5 98
B)
Method Zone
1 2 3 4 5
Colorimetric tube oLD oLD oLD 415 mL m3 oLD
Passive
sampling
Difuse
reﬂectance
oLD oLD oLD 2574 oLD
CMYK oLD oLD oLD 2874 oLD
1 Decanter.
2 Homogenization tank.
3 Bloom.
4 Overﬂow.
5 Digestor.
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sensitivity. Thus, the smartphone was placed in a support and
photos were taken at a distance of 25 cm, always with the same
conditions of light. On the other hand, distinct smartphones were
used to take photos of the sensors with the same ambient con-
ditions (light and distance), obtaining similar results, with a RSD%
of 8 between them. Therefore, both procedures (diffuse reﬂectance
and GIMP) can be used if quantitative analysis is required.
Calibration equations were calculated using CMYK color mode,
by representing the cyan color intensity in the vertical axes and
the concentration of the analyte in the horizontal axes. Results
obtained show that this procedure provides adequate linearity in
the working concentration interval of 1–7 mg L1 for solution and
5–50 mL m3 for active and passive sampling. The detection limit
(LOD) was 1.8 mL m3 for active and passive sampling, and
0.6 mg L1 for solution. The intraday precision was 6 in solution
and 7 for active and passive sampling. Moreover, the values for the
interday precision were 10, 12 and 12 for solution, active and
passive sampling, respectively.
3.4. Study of potential interferences
Selectivity is an important parameter in the analytical ﬁeld. In
order to study the effect of some possible interfering substances on
the proposed sensor, atmospheres with different concentrations of
pollutants were created: acetone (7.90 mg m3), amil mercaptane
(179.68 mg m3), propanoic acid (9.90 mg m3), benzaldehyde
(10.05 mg m3), ethanol (8.00 mg m3), ethanothiol
(14.40 mg m3), p-xilene (8.80 mg m3), propanol (7.90 mg m3),
toluene (8.70 mg m3), 1-pentanethyol (13.12 mg m3).
The same study was performed in water with different com-
pounds: EDTA (80 mg L1), Alþ3 (22 mg L1), Caþ2 (113 mg L1),
CO32 (169 mg L1), Kþ (344 mg L1), Naþ (52 mg L1), NO3
(485 mg L1), PO43121 mg L1), SO42 (413 mg L1), NH4þ
(135 mg L1). According to the results obtained in water and air,
we can conclude that these substances did not interfere in the
response of the sensor.
3.5. Analysis of samples
To demonstrate the applicability of the paper sensor for de-
termination of H2S in real environments, samples of water and air
were collected in a sewage treatment plant in Comunidad Va-
lenciana (Spain), and processed by employing the proposed
method. The amount of sulphide was calculated by using the two
different measuring procedures: diffuse reﬂectance and GIMP.
In water, found concentrations were lower than the LOD, except
in the zone of entrance, which was set in 1.2370.05 mg L1 (dif-
fuse reﬂectance) and 1.070.4 mg L1 (GIMP). In order to study the
accuracy of the method, these water samples were fortiﬁed with
6 mg L1, being the percentage of recovery 101, 105 and 97 (using
diffuse reﬂectance) and 105, 98, 98 (using GIMP) for entrance, de-
cantation and exit zone respectively. Results are shown in Table 3A.
To perform the quantiﬁcation in air, different areas of the
treatment plant were analyzed using passive sampling and col-
orimetric tubes (employed as a reference method) (Table 3B).
The colorimetric tube used in the overﬂow zone appeared sa-
turated (415 mL m3), while the concentration in the other areas
were lower than the detection limit.
Using passive sampling, concentrations of hydrogen sulphide in
air were lower than the LOD, except in the overﬂow zone, which
was set in 2574 and 2874 mL m3, for diffuse reﬂectance and
GIMP, respectively.
These results demonstrated that this sensor can be used to
analyze sulphide in real samples, avoiding the problem of the
samples pretreatment, because the turbidity do not affect the
applicability.Ta
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4. Conclusions
In the present study, a simple method to prepare a colorimetric
sensor for the detection of hydrogen sulphide in environmental
samples (air and water) has been reported. A cellulose paper has
been impregnated with an acid mixture of N,N-Dimethyl-p-phe-
nylenediamine and Fe (III). This sensor, in presence of hydrogen
sulphide, gives rise to the methylene blue formation. Based on it,
an analytical method has been developed to determine H2S in
environmental samples.
For air samples, two different methodologies for hydrogen
sulphide caption have been tested and compared in this work:
passive and active sampling. A semiquantitative analysis can be
performed by the naked eye. Moreover, a quantitative analysis can
be made by using diffuse reﬂectance and/or the free image editor
software GIMP, without the requirement of sophisticated equip-
ment. Satisfactory RSD values and LOD values have been achieved.
The reliability of the proposed sensor has been successfully de-
monstrated. Several publications have been found in the literature,
which utilize sensors to determine hydrogen sulphide in air and
water. Some of them use an optical signal to quantify the analyte
(colorimetry and/or ﬂuorescence). Nevertheless, others employ an
electric response to determine this compound. The analytical
characteristics of these techniques have been summarized and
compared with those obtained with the proposed method (Ta-
ble 4). The proposed sensor offers the advantages of simplicity,
rapidity, stability, low cost, portability and in-situ analysis, as well
as high sensibility for determination of hydrogen sulphide in air
and water samples.
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a b s t r a c t
An efﬁcient approach to enhance the performance of colorimetric biosensors has been developed. The
biosensor is based on the co-immobilization of the reagent 3,3′,5,5′-teramethylbencidine (TMB) and the
enzyme horseradish peroxidase (HRP) in a PDMS-TEOS-SiO2NPs support. The HRP, in presence of H2O2,
catalyzes the oxidation of TMB, producing a blue color. The generated biosensor, dopedwith the substrate
(TMB) and the enzyme (HRP) (entrapped or adsorbed), has been used to determine H2O2 in real samples.
Firstly, the immobilization of TMB and HRP in the composite has been studied in order to ﬁnd the best
suitable conﬁguration. The kinetic parameters Vmax (maximum reaction rate) and Km (substrate afﬁnity)
of the different assayed systems have been determined and compared. Secondly, the analytical proper-
ties of the H2O2 method have been obtained. From the analytical point of view, no signiﬁcant differences
wereobservedbetween theadsorptionandentrapment immobilizationproceduresused for theHRP. This
method is simple, inexpensive, highly sensitive and selective for the determination of H2O2, with detec-
tion limits of 1.3M and a good linearity over the range 4.2–72M. The LOD can be improved to 0.4M
by acidifying the solutionwith sulphuric acid. Precisionwas also satisfactory (relative standard deviation,
RSD<10%). Results were compared to those obtained by the conventional derivatization method in solu-
tion. The developed biosensor is a reagent-release support which signiﬁcantly simpliﬁes the analytical
measurements, because it avoids the need to prepare derivatization reagents and sample-handling, and
it allows in situ measurements.
© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.
1. Introduction
Enzymes have the ability to catalyze reactions with a very high
degree of substrate speciﬁcity and selectivity [1]. Classical enzy-
matic assays are performed in solution; the reagents are prepared
and added in the appropriate proportion. In some cases, these
preparations are complex and time-consuming. Nowadays, besides
the traditional analytical properties, other factors such as simplic-
ity, cost, toxicity or times are required. For this reason, since Clark
and Lyons coined the word “biosensor” in 1962, the scene changed,
giving rise to a new ﬁeld in the miniaturized techniques [2].
Immobilization of the enzyme is a key factor to develop efﬁcient
biosensing devices with a good operational and storage stability,
high selectivity, short response time and high reproducibility [3,4].
For this aim, several immobilization techniques have been applied,
including physical adsorption, covalent binding and entrapment
∗ Corresponding authors.
E-mail address: cmolins@uv.es (C. Molins-Legua).
into the material [1,4–7]. Each of these techniques has its own
advantages and drawbacks:
Physical adsorption onto solid supports represents the easi-
est method of physical immobilization. Herein, the enzymes are
attached to thematrix through hydrogen bonding or Van derWaals
forces. This method may suffer from problems such as enzyme
leakage from the matrix when the interactions are relatively weak
[4].
Covalent attachment ensures the highest strength of the bond-
ing between the support and the enzyme, minimizing leakage
issues. However, the binding reaction has to be performed under
conditions which do not affect the active site of the enzyme.
The entrapment method consists of the physical occlusion of an
enzyme in the lattice of a polymeric matrix [4,8].
Another critical step in the development of the biosensor is the
selection of the support to perform the immobilization. The matrix
has to provide a biocompatible and inert environment and it should
not interfere with the native structure of the protein [9]. Poly-
dimethylsyloxane is a good choice because it offers an appropriate
way to ﬁx biomolecules because of its porosity, optical transparent
matrix, low temperature curing and inherent versatility [5,10,11].
http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2016.03.094
0925-4005/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.
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In addition, the combination of polydimethylsiloxane with
crosslinkers such as triethoxymethylsilane (MTEOS) or tetraethyl
orthosilicate (TEOS) allows the regulation of the polymerization
process, controlling the pore size distribution and improving the
resistance of the ﬁlms to cracking. Consequently, the entrapped
enzymes are accessible to react with external species due to the
presence of pores [8]. Wang et al. [12] have reported that the
incorporation of copolymers into silica based glasses improves the
activity of entrapped enzymes, and the storage stability.
One interesting aspectwhich has to be commented is that, as far
as we know, enzymes are immobilized while the reagent is added
into the solution, or immobilized separately [13]. Immobilization
of all reagents would be a comfortable way to avoid the solution
limitationsandcouldachievea totally “solid-state” scheme,making
easy the miniaturized conﬁguration [14].
There are many examples of biosensors capable of determin-
ing H2O2 in the literature [14–26]. This compound is present in a
large variety of products and has a great importance in pharma-
ceutical, clinical, chemical, industrial, and environmental analyses
[19,24,25,27,28]. Some of the proposed sensors are based on the
immobilizationof theenzymehorseradishperoxidase inamodiﬁed
electrode [15,19,22,29]. However, these sensors need instrumenta-
tion to perform the analysis and the results cannot be analyzed by
naked eye. Other publications come up with sensors based on col-
orimetric methods, but, as it has been comment above, only the
enzyme is immobilized while the substrate is added to the solution
separately [26,30,31].
The aim of this paper is the development of a biosensor based
on the integration of all the reagents in a solid support, in order
to obtain a biocomposite with the enzyme and the substrate co-
immobilized in the same composite. As a model biosensor, the
assayed enzyme was horseradish peroxidase (HRP), which cat-
alyzes the oxidation of a wide variety of substrates in presence
of H2O2 [32,33]. In this case, 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB)
was chosen as a chromogenic peroxidase substrate [32,34,35],
which can be easily quantiﬁed by colorimetry or visual inspec-
tion. In this work, substrate (TMB) and/or enzyme (HRP) have been
successfully immobilized together into the same sol-gel matrix of
PDMS-TEOS-SiO2NPs. The ﬁlms have been used to develop reliable
sensors for hydrogen peroxide, which give rise to a blue color that
can be measured spectrophotometrically or simply by naked eye.
This work improves the toxicity, portability and rapidness of the
typically used TMB/HRP catalytic method. This new approach can
be a promising tool to determine analytes which requires the use
of biomolecules and organic reagents as substrate.
2. Materials and methods
2.1. Instruments
UV–vis measurements were recorded by a HP-8453 UV–vis
spectrophotometer from Hewlett Packard (USA) furnished with
1 cm path length quartz microcell. Absorption spectra were regis-
tered from 190 to 900nm. For preparing the composite, ultrasonic
bath (300W) from Sonitech and magnetic stirrer (45W) from Stu-
art Scientiﬁc was used. Plastic well-plates were used as template
to fabricate the sensor (Sharlau, Spain).
2.2. Reagents and solutions
Nanopure water obtained using Nanopure II system (Barn-
stead, USA) was used for preparation and dilution of all solutions.
Sylgard® 184 silicon elastomer base and Sylgard® 184 sili-
con elastomer curing agent were purchased from Dow Corning
(USA). Silicon dioxide was provided from Sigma-Aldrich (China).
Tetraethyl orthosilicate (TEOS) and 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine
(TMB) were obtained from Sigma-Aldrich (Germany). Hydrogen
peroxide 30% was acquired from Merk (Germany). Horseradish
peroxidase was obtained from Sigma (USA). Sodium acetate was
obtained from Panreac (Spain). Acetic acid was purchased from
Sharlau (Spain).
2.3. Preparation of the PDMS-TEOS-SiO2NPs-TMB composites
PDMS-TEOS-SiO2NPs-TMB composites were prepared by mix-
ing 8mg of 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine and 5mg of silicon
dioxide in 2g of TEOS, under ultrasonic conditions during 10min.
Then, 2 g of base were added to the mixture, followed by vigorous
stirring for 15min. After that, the curing agent was added to the
dispersion at a weight ratio of 1:10 to the base and stirred 15min.
The individual ﬁlms were formed weighting 0.2 g of the blend in a
well polystyrene plate (d =1 cm). Finally they were cured at 30 ◦C
during 12h. The preparation is based on the patent developed by
Campins-Falcó et al. [36]
2.4. Preparation of the PDMS-TEOS-SiO2NPs-TMB-HRP
biocomposites
Two varieties of PDMS-TEOS-SiO2NPs-TMB-HRP composites
were tested: (i) the HRP was entrapped inside the matrix; (ii) the
enzyme was adsorbed on the surface.
PDMS-TMB-HRP (entrapped) biosensors were developed by
mixing 8mg of 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine, 5mg of silicon diox-
ide and 20l of a dispersion of HRP in TEOS (1mgml−1) in 2g of
TEOS, under ultrasonic conditions during 10min. Then, 2 g of base
were added to the suspension, followed by vigorous stirring for
15min. After that, curing agent was added to the dispersion at a
weight ratio of 1:10 to the base and stirred for other 15min. The
individual PDMS composites were obtained weighting 0.2 g of the
blend in a well polystyrene plate (d =1 cm). Finally they were cured
at 30 ◦C during 12h.
PDMS-TEOS-SiO2NPs-TMB-HRP (adsorbed) composites were
synthesized by mixing 8mg of 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine and
5mg of silicon dioxide in 2g of TEOS. The blend was sonicated dur-
ing 10min and 2g of base were added to the suspension, followed
by vigorous stirring for 15min. Curing agent was added to the dis-
persion at a weight ratio of 1:10 to the base and stirred for other
15min. The individual PDMS composites were formed weighting
0.2 g of the blend in a well polystyrene plate (d =1 cm) and cured
at 30 ◦C during 12h. Then, composites were placed above 200l of
a solution 0.03mgml−1 of HRP in carbonate buffer (pH 9, 0.05M)
and left to react for 1h (each side) at room temperature. Lastly, the
composites were rinsed with phosphate buffer at pH 7.
The dimensions of the ﬁlms were 1 cm diameter and 0.6mm
thickness.
2.5. H2O2 measurement procedures
Twohydrogen peroxidemeasurementswere carried out: ﬁrstly,
when all the reagents were placed in the solution (solution deriva-
tization); secondly, by using the different conﬁgurations studied
with the composite.
2.5.1. Solution derivatization
The enzyme HRP catalyzes the TMB oxidation by hydrogen per-
oxide, producing the apparition of a blue color with a maximum at
653nm which corresponds to the one electron oxidation of TMB.
The blue color intensity increased with reaction time. To perform
this reaction, 1ml of buffer NaAc/HAc (0.1M pH 5), 20l of TMB
(3.5mgml−1), 20l of HRP (1gml−1) and the hydrogen peroxide,
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were placed in the same vial. After 15 min, the solution was blue
and the absorbance was measured at 653 nm.
On the other hand, adding 30 l H2SO4 (2 M) to the mixture the
reaction stopped, giving rise to a yellow product that corresponds
to diimine form, which absorbs at 450 nm ( = 59,000) and is formed
by two sequential one-electron oxidations of TMB. The amount of
oxidation product formed was quantiﬁed spectrophotometrically
at 450 nm.
2.5.2. PDMS-TEOS-SiO2NPs-TMB-HRP composites
A biocomposite, with enzyme HRP (adsorbed or entrapped) and
the TMB  entrapped into the PDMS-TEOS-SiO2NPs, was placed in a
vial with 1 ml  of buffer NaAc/HAc (0.1 M pH 5). Then, the appro-
priate volume of H2O2 (ranged between 5 a 100 l) from a stock
solutions of 9.8 × 10 −4 M and  9.8 ×  10 −3 M were added. The  ﬁnal
H2O2 concentrations were between 4.2–72 M and  4.3–54 M for
adsorbed and entrapped, respectively. The mixture was  left to react
for 15 min  and at these experimental conditions the color obtained
was blue. The absorbance was measured at 653 nm.
As in solution, the reaction can be stopped acidifying the mixture
with 30 l H2SO4 (2 M).  In this case, the absorbance was  measured
at 450 nm.
When a PDMS-TEOS-SiO2NPs-TMB was used, the procedure was
very similar to the described above: in this case, 20 l of HRP
(1 g ml−1) were added to the mixture to complete the reaction.
2.5.3. Kinetic analysis
Kinetic experiments were carried out at room temperature, in
a reaction volume of 1 ml  HAc/NaAc buffer solution (0.1 M,  pH  5.0)
with H2O2 and TMB  as  substrate, keeping constant one concen-
tration. Kinetic measurements were taken at 653 nm for 50 min.
The Michaelis-Menten constant was calculated using a Lineweaver-
Burk plot:
1
V
= Km
Vmax
× 1
[S]
+ 1
Vmax
(1)
where V is the initial velocity, Vmax represents the maximal reac-
tion velocity, and [S] corresponds to the substrate concentration.
Km is Michaelis-Menten constant, which is an indicator of  enzyme
afﬁnity for its substrate. The smaller the value of Km is,  the stronger
the afﬁnity between the enzyme and the substrate.
2.6. Analysis of samples
There is a great deal of products with hydrogen peroxide in
their composition available in the market. In  order to quantify the
amount of this compound in real samples different products con-
taining H2O2 were selected to perform the analysis. These products
were: Hydrogen peroxide 10 vol. 3% Kern Pharma (Spain), Stabi-
lized oxidizing emulsion Life Cream Developer 20 vol. 6% Farmavita
(Italy), Stabilized oxidizing emulsion 9% Deliplus (Spain), Stabilized
oxidizing emulsion 1.5% Deliplus (Spain). Samples were stored at
room temperature. To perform the analysis, 100 l of the sam-
ples or diluted samples were added to 1  ml  of buffer solution. The
ﬁnal concentration of H2O2 was within the linear range (between
4.2–72 M,  4.3–54 M and 4.4–200 M for adsorbed, entrapped
and solution, respectively).
3. Results and discussion
3.1. Study of the PDMS composites
PDMS is an hydrophobic polymer which can be combined
with low molecular weight metal alkoxide precursor molecule
such as triethoxymethylsilane or  tetraethyl orthosilicate to form
hybrid materials (organic/inorganic) [36]. These compounds can
be  used as a  support composite for the immobilization of derivati-
zation reagents [32,33]. Depending on the composite composition,
experimental conditions, features of the reagents and the analyte,
two different mechanisms have been proposed: i) the reagent is
delivered to the solution under the optimum conditions and the
derivatization in the solution is promoted in presence of analyte
[37]; ii)  The analyte diffuses into the matrix composite and the reac-
tion is performed in the ﬁlm [38]. Based on  our experience in the
development of sol-gel sensing ﬁlms to entrap reagents, the devel-
opment of a biocomposite for the determination of H2O2 has been
studied. Therefore, according to the results obtained by  Mun˜oz et al.
[38], ﬁlms with two different composition (100% PDMS and  PDMS-
TEOS-SiO2NPs (50:50 wt ratio TEOS:PDMS, 0.1% (w/w) SiO2NPs))
have been tested in order to study the capability of immobilization
and the behaviour of the reagent TMB. The inﬂuence of different
compounds in the device composition has been assayed in order to
select the best composite with good gelation properties, stability
and good accessibility of the analyte to reagent.
In both supports the TMB  was embedded, either in solid powder
or dissolved in acetone. Each composite, with the TMB entrapped,
was placed into the buffer solution, containing the HRP and H2O2 to
complete the reaction. The  TMB  migrates to the solution, thus the
absorbance of oxidized form of the TMB  was registered at 653 nm.
As can be seen in Fig. 1,  the absorbance obtained using the
entrapped TMB  in the PDMS matrix was lower than those obtained
by the conventional solution method. Additionally, no signiﬁcant
differences were obtained when the reagent was included as a solid
powder or dissolved in acetone.
In the PDMS-TEOS-SiO2NPs ﬁlm, TEOS modiﬁes the matrix
structure imparting hydrophilicity, but  maintaining the stability
and inertness of PDMS. Additionality, TEOS promoted the better
mixing of the organic and inorganic phase to prove a homoge-
neous dispersion and  so, and homogeneous gel  [39]. Nevertheless,
its addition makes more difﬁcult the gelation process, but the pres-
ence of  NPs provides greater stability to the sensor, avoiding the
ﬁlm cracking and the enhancement of the size of the network pore.
As can be seen in Fig. 1, in these conditions, the reagent diffusion to
the solution was  higher than the achieved by the PDMS-TMB, and
the absorbance values were similar to those obtained when all the
reagents were placed in the solution.
Therefore, these studies suggested that the diffusion is favoured
by the presence of TEOS and SiO2NPs in the ﬁlms of PDMS due to
the properties that these compounds provide to the membrane. So,
it can be concluded that TMB  can be  successfully embedded into
the PDMS-TEOS-NPs and, in the appropriate experimental condi-
tions, the reagent TMB  diffuses to the solution and  gives rise to the
catalytic reaction.
The effect of the quantity of TMB  was optimized by choosing the
amount required to provide similar signal to that achieved with all
the reagents placed in the solution. The amount of released TMB
from the composite to the solution was  calculated using the cal-
ibration curve obtained with all reagents in solution, keeping the
amount of HRP and H2O2 constant and varying the concentration
of TMB. The  results obtained indicated that the theoretical amount
of TMB that diffuses to the solution was about the 10%  of the total
(0.4 mg)  entrapped in the composite.
3.2.  Immobilization of HRP in PDMS-TEOS-SiO2NPs composites
In the aforementioned PDMS-TEOS-SiO2NPs composites, the
immobilization of HRP was studied. To examine the efﬁciency of
the enzyme immobilization on  this support, two  procedures were
tested: physical adsorption and entrapment (Fig. 2). The details to
perform these immobilizations are shown in the experimental sec-
tion. The  HRP presented activity in both conﬁgurations, and the
reaction product was  formed in the solution.
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Fig. 1. Absorbance at 653 nm-time course curve of  TMB  oxidation under different conditions. a) All the reagent in  solution; b) TMB  entrapped in  PDMS; c) TMB entrapped
in  PDMS-TEOS-SiO2NPs. Conditions: H2O2:  0.18 mM,  HRP: 18 ng ml−1, TMB: 0.2 mg/sensor (entrapped) and 0.06 mg  ml−1 (in solution).
Fig. 2. Schematic illustration for the colorimetric detection of  H2O2 by using the biocomposite ﬁlm (PDMS-TEOS-SiO2NPs-TMB-HRP). A) HRP-Adsorbed; B) HRP-Entrapped.
In general, the reaction rate depends on the enzyme concentra-
tion. If the amount of the enzyme is kept constant and the substrate
concentration is increased, the reaction velocity will increase until
it reaches a maximum. After this  point, increases in substrate con-
centration will not affect the velocity. This point on the graph is
designated Vmax and it is  dependent on the enzyme concentration.
The TMB  oxidation process presents different colors depending
on time and the oxidation state. The blue  product is a one-electron
oxidation product of TMB, and the yellow product is the two-
electron oxidation product. Green color can be observed as  a
mixture of the initial blue product and  the ﬁnal yellow [35]. Accord-
ing to this statement, the optimal amount of  HRP required in
the different types of assays was  optimized in order to obtain
the blue TMB oxidation product. In the immobilization procedure
based on the adsorption, HRP solutions containing concentrations
from 0.001 mg ml−1up to 0.1 mg ml−1were assayed. The compos-
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ites were immersed in 200 l of these solutions for 1  h. In order to
calculate the amount of HRP adsorbed in each case, the absorbance
signals obtained by using the biosensors (incubated in the differ-
ent solutions) were intercepted in the calibration graph performed
with all the reagents in solution (keeping the concentration of
TMB and H2O2 constant and  varying the HRP). The amount of HRP
adsorbed on the composite was proportional to the concentra-
tion of the solution (Absorbance653 nm = 13.713 C(mg ml−1) + 0.1005).
According to these results, the adsorption process was dependent
on the solution of enzime used, and the adsorption behaviour
was studied. A lineal tendency was observed for the isothermal
plot Cs(mgHRP g−1 solid) against Cm(mg  ml−1), where Cs represents the
amount of enzyme adsorbed in mg, and  Cm is the concentration of
enzyme in the solution in equilibrium with the adsorbent, being the
equation Cs(mgHRP g−1 solid) =  0.019 Cm(mg ml−1) + 0.0002. In order
to work under similar conditions to those stablished in the solu-
tion procedure, a solution of 0.03 mg  ml−1 of HRP (for incubation)
was selected. Taking into account that the sensor was  incubated in
200 l (0.006 mg  of enzyme) and the theoretical amount adsorbed
represented 6% of the total amount, 0.034 units of HRP were
adsorbed per sensor.
Similar studies were performed to study the amount of HRP
required in the immobilization by  entrapment. Quantities of HRP
in the biocomposite ranged from 2.5 × 10−5 mg  to 0.035 mg/sensor
were assayed. In order to calculate the quantity of  HRP that released
to the solution, the absorbance signals obtained (for the different
concentrations of HRP entrapped) were intercepted in the calibra-
tion graph performed with all the reagents in solution (keeping
constant the concentration of TMB  and  H2O2 and  varying the HRP).
In these sensors, approximately 10% of  the HRP entrapped diffused
to the solution. In order to obtain similar analytical response to the
results obtained by conventional procedure, 0.001 mg/sensor (that
means 0.095 units/sensor) was the amount of HRP selected.
In conclusion, the theoretical amount of  HRP entrapped and
adsorbed in the biocomposite was 0.095 and 0.034  units/sensors,
respectively.
3.3. Enzyme activity measurements
The study of peroxidase kinetic is crucial to understand the
enzymatic characteristics. The  kinetic behaviour of HRP in the dif-
ferent tested conﬁgurations were carried out at room temperature
under 0.1 M NaAc/HAc pH 5.0. The  kinetic parameters were eval-
uated by the variation of the initial absorbance with time.  The
experiments were performed with a  ﬁxed concentration of H2O2
and varying concentration of TMB, or vice  versa, in presence of
HRP (in solution or immobilized). The absorbance data were con-
verted to the corresponding concentration terms by  using the value
 = 39000 M−1 cm−1 (at 653 nm)  for the oxidized product of TMB
[40]. Within a certain range of substrate concentration, the plots
of initial rate vs. TMB  or H2O2 show  a typical Michaelis Menten
behaviour [41] (Fig. 3). The kinetic parameters Km and Vmax were
obtained from the Lineaweaver-Burk plots [42]. The  kinetic param-
eters obtained for the different studied conﬁgurations are depicted
in Table 1A.
The “apparent” Km values of the free HRP are similar, being
slightly higher when the TMB  was entrapped. An  explanation for
this behaviour could be that the real amount of reagent in solution
is lower than that considered (TMB entrapped in the composite).
Similar values of Km were obtained when the HRP was  immobi-
lized, and no signiﬁcant differences were appreciated between the
adsorption or entrapment immobilization. The  Km obtained for
the co-entrapment of TMB  and HRP was slightly superior to that
obtained without co-immobilization. This effect can be related with
the fact that both reagents (TMB and HRP) are entrapped. Vmax is
reached when all enzyme sites are saturated with the substrate.
Values of Vmax were similar in all cases.
3.4. Analytical parameters
The calibration curve for the H2O2 determination was  estab-
lished under the different studied conﬁgurations (solution, TMB
composites and  biocomposites with HRP immobilized by adsorp-
tion or entrapment). Linear range, sensitivity, precision and
accuracy of  the methods were evaluated. The calibration equations
are presented in Table 1B. The obtained values indicate that  this
procedure provides adequate linearity in the working concentra-
tion interval 4.2–72 M for adsorbed and 4.3–54 M for entrapped
forms.
The detection limit (LOD) was calculated as  3·s/sensitivity,  where
s is the blank standard deviation [16],  being 1.3 M in all cases. The
sensitivity could be improved in a factor of two acidifying the solu-
tions with sulphuric acid when a lower detection limit is required.
Under these conditions, the kinetic reaction is stopped and the yel-
low product of TMB substrate emerges, reaching a  LOD of 0.4 M.
The TMB  in presence of H2O2 (reaction time 15 min) at pH  5.0,
presents an UV–vis spectra with a maximum at 653 nm, and  the
same solutions acidiﬁed at pH 1.0 has a maximum at 450 nm (Fig. 4).
The maximum of absorbance at 653 corresponds to the charge
transfer complex form (blue color), while the maximum at 450 nm
belongs to  the diimine (yellow color). As can be observed in Fig. 4,
the sensitivity at 450 nm is higher than at 653 nm. Characteristic
blue and yellow colors can be observed in the inset.
These biosensors were compared with the reaction in solution.
As can it  be seen in Table 1B,  the analytical parameters obtained
by the three conﬁgurations were similar. The results obtained
were comparable with other procedures described in the literature
(Table 2).
The precision was  evaluated for the different procedures. Inter-
day and intraday relative standard deviation (%RSD) was  calculated
using sensors synthesized in the same batch. The intraday %RSD
were 4, 5  and 4 for reagent adsorbed, entrapped and in solu-
tion, respectively. Interday %RSD obtained values were 7, 8 and 8
for adsorbed, entrapped and solution, respectively. These results
indicate satisfactory %RSD values. In addition, a batch-to batch pre-
cision study was  performed. For this aim, the responses of the three
sensors prepared in three different batches under identical condi-
tions were obtained. The batch-to-batch %RSD values were 5 and 7
for adsorption and entrapment, respectively. The low %RSD values
obtained give evidence that the proposed biosensors are precise
sensors for their practical application.
3.5. Interferences
Under the optimum conditions, the effect of different species
on the sensor response were examined: citric acid (572  mg  l−1),
ascorbic acid (485 mg  l−1), isopropyl alcohol (800 mg  l−1),  glucose
(950 mg  l−1), EDTA (95 mg  l−1),  Mn+2(22 mg  1−1),  Ca+2 (127 mg l−1),
CO32− (184 mg  l−1),  K+ (454 mg  l−1), Na+ (72 mg  l−1),  NO3−
(575  mg  l−1),  SO42− (473 mg  l−1).  It was found that these substances
did not cause any observable interference in the response of the
sensor. These results were in agreement with the results obtained
by Chang and Tang [43].
3.6. Determination of  H2O2 in real samples
The applicability of the biosensor to determine H2O2 was  evalu-
ated by analysing different real samples of products which contain
H2O2. Validation of this methodology was carried out by  compar-
ing the results with those obtained using the conventional solution
derivatization. Table  1C shows the concentration of H2O2 found in
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Table  1A
Kinetic parameters for peroxidase activity of HRP obtained in different conﬁgurations.
Catalyst Km (mM)  vmax (M/s)
TMB  H2O2 TMB H2O2
HRP 0.11a 0.068a 0.015a 0.0084a
0.247b 0.10b 0.019b 0.012b
0.15c 0.017c 0.057c 0.0045c
0. 13d 0.023d 0.04d 0.0077d
0.16e 0.016e 0.004e 0.005e
0.77f 0.033f 0.02f 0.0092f
a All reagents in solution.
b TMB  entrapped, H2O2 and HRP in solution.
c TMB  and H2O2 in solution, HRP entrapped.
d TMB  and H2O2 in solution, HRP adsorbed.
e TMB  entrapped, H2O2 solution, HRP adsorbed.
f TMB  entrapped, H2O2 solution, HRP entrapped.
Table 1B
Comparison of the ﬁgures of merit obtained with the PDMS-TEOS-SiO2NPs-TMB-HRP biocomposites and  solution derivatization.
Linearity (y = a + bx) (mM)  Reproducibility RSD (%) LOD  (M)
HRP a ± sa b ± sb R2 Linear interval (M) Intraday (n = 3) Interday (n  =  3)c
Adsorbed 0.012 ±  0.008 6.9 ± 0.3 0.99 4.2–72 4g 5g 1.3
Entrapped  0.025 ±  0.003 4.7 ± 0.1 0.99 4.3–54 5g 7g 1.3
Solution  0.006 ±  0.003 5.3 ± 0.03 0.99 4.4–200 4h 8h 1.3
a Established at 0.0363 mM.
b Established at 0.18 mM
c Batch-to-batch.
Table 1C
H2O2 concentration found in different real samples with the biocomposites and with the conventional solution derivatization.
HRP Hydrogen peroxide solution 3% (0.98 M)  Stabilised oxidizing emulsion 6% (1.96 M)  Revealing emulsion 9% (2.94 M)  Revealing emulsion 1.5% (0.49 M)
Adsorbed 0.91 ± 0.03 1.96 ± 0.08 2.95 ± 0.12 0.52 ± 0.02
Entrapped  0.84 ± 0.04 1.97 ± 0.10 2.95 ± 0.15 0.49 ± 0.03
Solution  0.92 ± 0.04 1.90 ± 0.07 2.94 ± 0.12 0.50 ± 0.02
Table 2
Comparison of H2O2 biocomposite ﬁlms (PDMS-TEOS-SiO2NPs-TMB-HRP) with other H2O2 biosensors.
Catalyst/support Reagent Analytical signal Mode LODs Linear range Km  (mM) Ref
HRP Luminol Chemiluminescence Optic ﬁber 640 M 0.1–0.3 mM – [13]
HRP-chitosan Luminol Chemiluminescence FIA 0.04 M 0.1–10 M
10–200 M
– [14]
NPs-Fe3O4 DPD Vis (550 nm)  Batch 0.25 M 0.5–15 mM 0.627 (TMB)
0.696 (H2O2)
[48]
HRP-CNPs TMB  Vis Batch 0–1  mM 0.682 (H2O2) [49]
CuS NPs TMB  Vis Batch 0.0072 (TMB)
12 (H2O2)
[50]
Microgel/AgNPs – Vis 0.3–3  M – [51]
PtPdNDs/GNs TMB  Vis Batch 0.1 M 0.5–150 M – [52]
HRP–Cu3(PO4)2-
3H2O
nanoﬂowers
TMB  Vis Batch [30]
CuInS2 TMB  Vis Batch 0.03 M 0.1–20 M 2.01 (H2O2)  [26]
AgNPs – Vis FIA 30 M [53]
CNPs Vis Batch 10–400 M [54]
UCNPs@PSIOAm in
presence of HRP
TMB  Luminescence Batch 0.045 M 0.1–5  M – [55]
Red-AgNPrs – UV-vis
Chromatographic
analyis
Batch 1.57 M/
6.19 M
10–80 M [56]
Fe3O4/GO TMB Vis Batch 0.04 M 0.1–10 M – [43]
HRP or PEG-HRP TMB  Fluorencence Sensing microplate 8 M/9.1 M 30–300 M – [57]
HRP-sol gel-Gold
NPs
Luminol Chemiluminescence FIA – – – [23]
PDMS-TEOS-
SiO2NPs-TMB-
HRP
TMB  Vis Batch 1.3 M,  0.4 M 1.2–72 M This work
TMB: 3,3′ ,5,5′-teramethylbencidine; ABTS: 3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid; DPD: N,N-diethyl-p-phenylenediamine; UCNPs: Upconversion nanoparticles; PSIOAm:
Amphiphilic  comb-like polymer; NDs: Nanodentrites; NPs: Nanoparticles; GNs: Graphene nanosheets; GO: Graphene oxide; NPrs: Nanoprisms; CNPs: cerium oxide
nanoparticles;  AgNPrs: silver nanoprisms; PtPdNDs/GNs: PtPd nanodendrites on graphene nanosheets.
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Fig. 3. Steady-state kinetic assay for the biocomposite ﬁlms. A) HRP-Entrapped. B) HRP-Adsorbed. Conditions: The concentration of  TMB was 0.05 mg ml−1and H2O2 was
varied;  H2O2 was  0.3 mg ml−1 and TMB was varied. Insets are the Lineweaver-Burk plots of  the double reciprocal of  the Michaelis-Menten equation.
Fig. 4. UV–vis spectra after 15  min of the addition of the biocomposite into a  solutions containing H2O2 in the range 5–50 M:  a) Conversion of  TMB into the oxidation
product  ( = 653 nm)  at pH 5.0. b) After the addition of  H2SO4 to stop the reaction and form the diimine ( = 450 nm) at pH 1.0. Inset: Typical photography of  TMB reaction
system  (blue color, yellow color and blank). (For interpretation of  the references to colour in this ﬁgure legend, the reader is  referred to the web  version of this article.)
these samples. In the analysis of hydrogen peroxide solution 3%
(0.98 M),  no matrix effect was observed and the concentration was
calculated by interpolation in the calibration curve with standards.
However, the slope of  the graph obtained in the hair oxidizing
emulsion samples was different to the calibration curve obtained
with standards. Thus matrix effect was present in these samples. .In
these cases, the concentration was calculated by  applying the stan-
dard addition method. In all cases, concentrations were similar to
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those indicated by the manufacturer. The behaviour of the differ-
ent hair oxidizing emulsion samples was similar, and the slopes
obtained for entrapped and  absorbed composites were 57 ± 3%
and 59 ± 9% of the slope corresponding to the calibration graphs,
respectively. According to these results, the concentration in this
kind of samples could be calculated by taking into account the%
recovery and using the external calibration.
Finally, one-way ANOVA test with a level  of signiﬁcance of 95%
was performed using the IBM SPSS Statistics v 22 for the statistical
analysis of the results. In all  instances, the statistical parameter 
was higher than 0.05 (0.073 for hydrogen peroxide solution 10 vol.,
0.576 for the stabilized oxidizing emulsion (6%), 0.994  for stabi-
lize oxidizing emulsion (9%) and 0.355 for the stabilized oxidizing
emulsion (1.5%)). Therefore, no signiﬁcant statistical differences
between the three methods were  observed at a level  of signiﬁcance
of 95%. Thus it can be concluded that these different methodologies
are statistically equal.
This sensor is a versatile device that allows the direct deter-
mination of H2O2 but it  is also valid to determine other analytes
that are involved in reactions in which there is generation of H2O2.
The oxidation of compounds such as glucose [44],  alcohol [45],
cholesterol [46] or triglycerides [47] by  the suitable enzyme (glu-
cose oxidase, alcohol oxidase, cholesterol oxidase or lipase/glycerol
quinase/alpha-glycerol phosphate oxidase) generates H2O2 which
can be determined by using the proposed sensor.
3.7. Biocomposite stability
The stability of the biosensors with time was studied. To check
this property, composites with HRP adsorbed and entrapped were
fabricated and stored in the freezer. Measurements were carried
out in different days with a ﬁxed concentration of hydrogen per-
oxide freshly prepared. The biocomposites were stable during a
period of three months since their analytical response and their
composition did not vary within this time. After this period, the
biosensor retains 93% and 92% of its initial activity for the adsorbed
and entrapped HRP procedure, respectively.
3.8. Comparison of the
PDMS-TEOS-SiO2NPs-TMB-HRP-biocomposite with other
biosensors for hydrogen peroxide determination
In an attempt to demonstrate the goodness of the proposed
biocomposite, a comparison with other optical methods used for
determination of H2O2 has  been performed (Table 2). Analytical
characteristics such as detection limits (LODs) or linear range have
been compared. In the case that  enzymes were used, the catalytic
properties have also been compared. As can be seen, most of the
methods are based on the colorimetric reaction between a perox-
idase and a substrate. However, many efforts have been done in
order to stabilize the enzymes (HRP) in new supports, even new
mimetic peroxidase compounds have been proposed in the last
years. In these procedures, enzymes or mimetic peroxidase com-
pounds are immobilized and  the substrate reagents (TMB, ABTS,
etc.) are added in the solution. In this sense, we propose a biocom-
posite with the enzyme and the reagent immobilized. As far as we
know, no colorimetric biosensor composite with this features have
been proposed in the literature.
On the other hand, many procedures presented LODs at very
low concentration level (M),  and  similar LODs can be reached by
using the method proposed in this  work.
Besides that, other parameters which are not directly related
to the analytical properties, but  can be  decisive in the selection of
the method, have been evaluated: portability, employed reagents
(amount, toxicity, and safety), instrumentation (cost), analysis time
or the capacity to perform in situ analysis. The  use of colori-
metric methods has the advantages of the in situ analysis and
portability. The proposed H2O2 biosensor shows the best results,
amongst all  the compared procedures, for both portability and
rapidity. Comparing to luminescent methods, no instrumentation
and infrastructure are needed to carry out the semiquantitative
determination by in situ visual inspection. It should be remarked
that the proposed biosensor has improved the toxicity compared
with other methods because the need to manipulate the deriva-
tization reagent is avoided. The  use of  this sample preparation is
attractive for a number of reasons: high speed analysis, low cost
operation, low solvent consumption and low waste generation.
4. Conclusions
In the present study we  have reported a simple method to pre-
pare a multireagent co-entrapped or adsorbed on organic-inorganic
hybrid composites. The enzyme HRP and TMB  have been selected
as bioorganic and organic reagents for immobilization. The pro-
posed methodology has been applied for the entrapment of the
substrate (TMB) or  for the immobilization of  both reagents (TMB
and HRP) in the same composite. Thus, this composite or  biocom-
posite replaces the addition of derivatization reagents and their
preparation. These ﬁlms have been used for determine H2O2 in
real samples. Satisfactory %RSD values and adequate LOD  values
have been achieved. The reliability of the proposed biosensor has
been successfully demonstrated. The results have been validated by
comparison with the conventional derivatization in solution. This
reagent-less biosensor offers the advantages of simplicity, rapidity,
stability, low cost, portability and in-situ analysis, as well as high
sensibility for determination of H2O2.
Thus, given the wide variety of possible enzymes/reagent com-
binations and the efﬁciency of this methodology, we  believe that
this work represents a new way  to produce biosensors with a great
potential for application in biotechnology, biomedical of environ-
mental ﬁeld. Further investigations need to be done in order to
adapt this methodology to other colorimetric assays.
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